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Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

dot: postepowania o udzielenie zamdéwienia na realizacje zadania pn. ,Zakup wraz z dostawg
sprzetu medycznego dla kierunku pielegniarstwo w Instytucie Nauk Spotecznych i Ochrony Zdrowia
w Panstwowej Wyiszej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyslu”

w podziale na dwa zadania cze$ciowe :
1) Zadanie cze$ciowe Nr 1 - Zakup wraz z dostawa wyposazenia pracowni umiejgtnosci

pielegniarskich i pomieszczenia kontrolnego.

2) Zadanie cze$ciowe Nr 2 — Zakup wraz z dostawg wyposazenia pracowni w sprzet medyczny.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowieri publicznych tekst
jednolity (Dz.U. 2 2019r. poz. 1843) Zamawiajgcy przekazuje tres¢ zapytan zgtoszonych do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia wraz z wyja$nieniami Zamawiajacego- dotyczy zadana czg$ciowego
nr 2- Zakup wraz z dostawa wyposazenia pracowni w sprzet medyczny.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIANR 1

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie zaméwienia w terminie do 70 dni (10 tygodni) od daty
zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamoéwienia bedzie zgodny ze standardowym
cyklem produkgji, co pozwoli Wykonawcy nalezycie zrealizowac¢ przedmiot umowy. Jesli Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informacje o ile Zamawiajacy ma
mozliwosé jego wydtuzenia.

Odpowied?:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji Zadania czgSciowego Nr 2 —
maksymalnie do 70 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie zapisow dot. gwarancji, poniewaz w poz. 1 - £6zko szpitalne — 4 szt. oraz
w poz. 2 —t6zko domowe — 2 szt. Zamawiajgcy oczekuje gwarancji na czgéci mechaniczne i
elektryczne co najmniej 5 lat, z kolej w rozdziale IV SIWZ dot. oceny ofert Zamawiajacy wskazuje
gwarancje jako parametr punktowany i wymaga minimalnego okresu gwarancji 2 lat.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga co najmniej pigcioletniej gwarancji na czeéci/podzespoly mechaniczne i
elektryczne t6zek i pilotdw (pozycja nr 1, pozycja nr 2). W przypadku pozostatych elementéw sprzgtu-
gwarancja co najmniej dwuletnia (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w Formularzu
ofertowym).
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Pytanie nr 3;

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy oczekuje przeprowadzenia szkolenia z kazdego
produktu? Czy moze Zamawiajacy wskazad, z kt6rych produktéw szkolenie ma by¢ przeprowadzone,
ze wzglgdu na to, ze niektére produkty stanowigce cze$é nr 2 sg bardzo proste w uzytkowaniu, bedzie
do nich zataczona instrukcja obstugi i nie ma koniecznosci, aby uzytkownicy musieli zosta¢
przeszkoleni np. z uzytkowania pozycjonerdw, taboretéw, stetoskopéw itp.

Odpowiedz:

Szkolenie dotyczy pozycji: 1, 2, 3, 11, 15, 17, 23 (zad. cze$ciowe nr 2).

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na odstapienie od wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy? Odstgpienie od wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pozbawia
Zamawiajgcego instrumentow egzekwowania realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zasady
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy reguluje projekt umowy uprawiajgcy
Zamawiajgcego do naliczania kar umownych. Ponadto gwarancja jakg Wykonawca udziela na
zaoferowany sprzet pozwala Zamawiajgcemu skutecznie zadac usuniecia wad przedmiotu gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na odstgpienie od wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
5% ceny ofertowej brutto (dotyczy zadania cze$ciowego Nr 1, zadania czesciowego Nr 2)

Pytanie nr 5:

Dotyczy poz. 1 ~ kézko szpitalne — 4 szt.

Prosimy o mozliwos¢ zaoferowania t6zka szpitalnego o ponizszych parametrach:

e Wymiar leza pod materac 200 cm x 85 c¢cm i dwa otwory od strony gtowy do montazu
wyposazenia dodatkowego np. wieszaka kropldwki, wysiegnika reki

e Elektryczna regulacja za pomoca pilota i/lub panelu centralnego m.in. wysokoéci, segmentu
plecéw, segmentu uda, pozycji krzesta kardiologicznego

* Pilot z mozliwoscig zablokowania przez personel funkcji zaawansowanych za pomocy
specjalnego klucza dostepnego dla personelu medycznego oraz panel centralny z mozliwoscig
zablokowania funkcji elektrycznych (za wyjatkiem funkcji ratujacych Zycie) za pomoca
przycisku oznaczonego ktédka przez personel medyczny w celu zapobiegania dostepowi do
regulacji funkcji 6zka przez osoby nieuprawnione

* Zasilanie 230V, 50-60 Hz, kabel zasilajacy skrecany lub prosty z mozliwoscig jego zwiniecia /
zaczepienia na specjalnych uchwytach pod ramg leza od strony gtowy pacjenta

e Funkcja mechaniczna CPR segmentu plecéw pozwalajagca na natychmiastowg reakcje w
sytuacjach zagroZzenia zycia pacjenta

e Funkcja autokonturu - jednoczesnej regulacji segmentu plecéw i segmentu uda

e Regulacja elektryczna wysokosci leza w zakresie 410 — 815 mm gwarantujgca bezpieczne
opuszczanie t6zka i zapobiegajgca ,,zeskakiwaniu z t6zka”
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Regulacja elektryczna plecéw do 65°, regulacja elektryczna uda do 45° oraz regulacja manualna
segmentu podudzi do 18°

Regulacja podudzia poprzez sprgzyng gazowq

Leze 4-sekcyjne, w tym 3 ruchome wypetnione na state ptytami HPL, segment miednicy staly,
stalowy, lakierowany proszkowo

Szczyty toika tworzywowe wykonane w technologii antybakteryjnej, z jednolitego odlewu bez
miejsc klejenia/skrecania, wyjmowane od strony nog i glowy, szczyt od strony ndg pacjenta z
mozliwoécig zablokowania przed wyjeciem na czas transportu tozka w celu unikniecia
wypadniecia szczytu i stracenia kontroli nad tozkiem

Blokady szczytu w postaci dobrze widocznych / czytelnych pokregtet dla tatwej i szybkiej
identyfikacji

Kota o érednicy 150 mm z bieznikiem nie brudzacym podtogi i centralng blokada
Dopuszczalne bezpieczne obcigzenie robocze na poziomie 250 kg pozwalajgce na wszystkie
mozliwe regulacje przy tym obcigzeniu bez narazenia bezpieczenstwa pacjenta i powstanie
incydentu medycznego

W czeéé dolnej t6zka od strony segmentu glowy i nég odbojniki chronigce t6zko i $ciany przed
uszkodzeniami

Barierki boczne metalowe lakierowane sktadane wzdtuz ramy leza niepowodujgce poszerzenia
16zka, barierki sktadane ponizej poziomu materaca, barierki boczne sktadajace sig z czterech
poprzeczek, t6zka z barierkami z przyciskiem/dzwignia blokady dziatajgcym bez podniesienia
barierki?

Prosimy o mozliwo$¢ zaoferowania t6zka posiadajacego sitownik, sterowniki, pilot IPX6 (co jest
parametrem lepszy, niz IP54)

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowany model pod warunkiem uzupetnienia modelu o wyposazenie
t6zka w:

Wieszak na kropléwki

Materac piankowy o gestosci 25 kg/m3, wyposazony w antyalergiczny, paroprzepuszczalny,
nieprzemakalny pokrowiec, zapinany na zamek biyskawiczny,

Sitownik i sterowniki z IP 54, pilot IP54 lub zaproponowany IPX6

Pytanie nr 6:

Dotyczy poz. 2 — tézko domowe — 2 szt.

Prosimy 0 mozliwoé¢ zaoferowania fézka domowego o ponizszych parametrach:

Leze o wymiarach standardowych pod materac 200 x 85 cm z mozliwoscia montazu
wyposazenia dodatkowego

Elektryczna regulacja m.in. wysokosci, segmentu plecow, segmentu uda

Zasilanie 230V, 50-60 Hz, kabel zasilajacy skrecany lub prosty z mozliwoscig jego zwinigcia /
zaczepienia na specjalnych uchwytach pod ramg leza od strony glowy pacjenta

Funkcja mechaniczna CPR segmentu plecow pozwalajaca na natychmiastowa reakcje w
sytuacjach zagrozenia zycia pacjenta

Funkcja autokonturu - jednoczesnej regulacji segmentu plecow i segmentu uda
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* Regulacja elektryczna wysokosci leza w zakresie 410 — 815 mm gwarantujaca bezpieczne
opuszczanie t6zka i zapobiegajgca ,,zeskakiwaniu z t6zka”

* Regulacja elektryczna plecow do 65°, regulacja elektryczna uda do 45° oraz regulacja manualna
segmentu podudzi poprzez sprezyne gazowa do 18°

* Leze 4-sekcyjne, w tym 3 ruchome wypetnione na state ptytami HPL, segment miednicy staty,
stalowy, lakierowany proszkowo ~ dla dobrej stabilnoci

* Szczyty tozka tworzywowe (mozliwo$é wyboru koloru), wyjmowane od strony nég i glowy,
szczyt od strony n6g pacjenta z mozliwoscig zablokowania przed wyjeciem na czas transportu
tozka w celu uniknigcia wypadniecia szczytu i stracenia kontroli nad toézkiem, blokady szczytu
od strony nég pacjenta za pomocg pokretet umiejscowionych w dolnej czesci szczytu

¢ Kota o $rednicy 150 mm z bieznikiem nie brudzacym podtogi i centralng blokada

*  Wysokos¢ ramy od podtogi min. 13 cm w celu tatwego podjezdzania podnosnikami po pacjenta

* Bezpieczne obcigzenie robocze na poziomie 250 kg pozwalajace na wszystkie mozliwe
regulacje przy tym obcigzeniu bez narazenia bezpieczenstwa pacjenta i powstanie incydentu
medycznego

* Barierki boczne metalowe lakierowane sktadane wzdtuz ramy leza niepowodujace poszerzenia
tozka, barierki sktadane ponizej poziomu materaca, barierki boczne sktadajgce sie z czterech
poprzeczek, t6zka z barierkami z przyciskiem/dzwignig blokady dziatajacym bez podniesienia
barierki

Prosimy o mozliwo$¢ zaoferowania t6zka posiadajacego sitownik, sterowniki, pilot IPX6 (co jest
parametrem lepszy, niz IP54)?

Odpowiedi:

Zamawiajacy moze dopusci¢ proponowany model- pod warunkiem uzupetnienia modelu o
dodatkowe wyposazenie tézka w

e Wieszak na kropléwki,
* Materac piankowy o gestosci 25 kg/m3, wyposazony w antyalergiczny,
paroprzepuszczalny, nieprzemakalny pokrowiec, zapinany na zamek btyskawiczny,

Pytanie nr 7:
Dotyczy poz. 3 — tézko rehabilitacyjne — 6 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajace leze o wymiarach standardowych pod materac 200 x 85
cm, wykonane z plyt HPL posiadajacych otwory wentylacyjne?

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko posiadajace 4 segmenty w tym trzy ruchome, regulacja segmentu
oparcia plecéw i uda za pomocg mechanizmu $rubowego?

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajgce kota tworzywowe z centralna blokada czterech kéi?

Odpowiedi:
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Zamawiajacy moze dopusci¢ proponowany model do zadania nr 2 poz 3 — pod warunkiem
uzupetnienia modelu o Materac piankowy o ggstosci 25 kg/m3, wyposazony w antyalergiczny,
paroprzepuszczalny, nieprzemakalny pokrowiec, zapinany na zamek biyskawiczny.

Pytanie nr 8:

Dotycz: poz. 4 — Szafka przytézkowa z blatem roboczym - 12 szt.

Prosimy o moiliwo$¢ zaoferowania szafki przytozkowej z blatem roboczym o ponizszych

parametrach:

e Wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego z perforowanym dnem zapewniajacym
dostep powietrza

e Blat wykonany z tworzywa sztucznego, profilowany, posiadajacy wszystkie krawedzie
zabezpieczone przed S$ciekaniem rozlanych plynéw oraz przed spadaniem drobnych
przedmiotow

e Fronty szuflad i drzwi z wyprofilowanymi / wbudowanymi uchwytami

e Dwa zewnetrzne wyprofilowane miejsca / uchwyty na butelki

e Szuflada tworzywowa dla tatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji oraz wewnetrzna potka
wykonana z ptyty laminowanej

e Drzwi po obydwdéch stronach otwierajace sig pod katem 190°

e Blat boczny na positki z tworzywa sztucznego z obrzezem zatrzymujacym plyny, z regulacjy
wysokosci, z mozliwoscig obrotu w celu zastosowania go jako dodatkowa pétka nad blatem
gtéwnym lub stolik/tablet nad 6zkiem bez koniecznoéci obracania szafki, z mozliwoscig
dodatkowego wysuniecia w poziomie w celu wypozycjonowania nad fézkiem

e Podstawa na 4 podwdjnych kofach o $rednicy 60 mm z hamulcami i tworzywowymi krazkami

odbojowymi
e Powloka z dodatkiem antybakteryjnym
e Wymiary szafki ok. 68 x 47 x 77h cm
e Wymiary blatu na positki 60 x 40 cm
e Waga szafki do 30 kg

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci ofertowany sprzet.

Pytanie nr 9:

Dotyczy poz. 5 — Wézek na brudna i czysta bielizng — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci wozek posiadajacy wymiary blatu giéwnego 490 x 525 mm?

Odpowied?:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci ofertowany sprzet.



z » 37-700 P 3]
Paristwowa Wyzsza Szkota The East European ol Ksigzat Lobomiskich &

. . tel. 16 73 55 100

» Wschodnioeuropejska State College faks 1673 55 107
P f ) rektorat@pwsw.pl

w Przemyslu in Przemysl www.pwsw.pl

Pytanie nr 10:
Dotyczy poz. 7 — Szafy medyczne — 17 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci szafy medyczne posiadajace przeszklenie w ramce aluminiowej?

Odpowieds:

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzana.

Pytanie nr 11:
Dotyczy poz. 10 — Wézek inwalidzki — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci wézek posiadajacy przednie kota petne w rozmiarze 200x50 oraz tylne kota
pompowane rozmiar 24”?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza na zasadzie réwnowazno<ci ofertowany sprzet.

Pytanie nr 12;

Dotyczy poz. 13 — Materac przeciwodlezynowy rurowy — 3 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci materac, ktéry posiada tryb terapeutyczny pracy naprzemienny 1:3, czas
cyklu 10 minut?

Czy Zamawiajacy dopusci materac wyposazony w CPR w postaci taSmy w czytelnym kolorze od strony
segmentu glowy?

Czy Zamawiajacy dopusci pompe wyposazong w alarm dzwigkowy informujacy o awarii zasilania?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza na zasadzie réwnowaznoéci ofertowany sprzet.

Pytanie nr 13:

Dotyczy poz. 21 —~ Wézek reanimacyjny z wyposazeniem — 1 szt.

Prosimy o mozliwo$¢ zaoferowania wézka reanimacyjnego o ponizszych parametrach?
¢ Wykonany z lekkich i trwatych materiatéw syntetycznych (polietylen), konstrukcja wézka
jednoczgéciowa, formowana ,w jednym bloku”, bez taczen, elementy wézka zaokraglone (bez
rogow i ostrych krawedzi), zaprojektowane tak, aby utatwi¢ dezynfekcje i unikng¢ obszaréw
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gromadzenia sig brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostepne - dla zapewnienia higieny
i bezpieczenstwa; mozliwo$¢ wyboru koloru korpusu wozka (kremowy, szary lub niebieski)

¢ Elementy fatwe w myciu i dezynfekcji

e Blat wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu), odporny na uderzenia i zadrapania, tatwy
w myciu i dezynfekcji, z wyprofilowanym uchwytem przydatnym w manewrowaniu wozkiem

e Wyposazony w szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokraglonymi krawedziami i
wnetrzem, mozliwoé¢ wyboru koloru szuflad (kremowy, pomaranczowy, czerwony, zielony,
jasnoniebieski lub niebieski) oraz wygodnymi ergonomicznymi uchwytami szuflad, fronty
szuflad wyposazone w okienka z miejscami do mocowania etykiety

e Szuflady zamontowane na specjalnych, profilowanych prowadnicach z mozliwoscia
catkowitego wyciagniecia (bez uzycia narzadzi) zamykane za pomoca centralnego zamka ze
sktadanym kluczem

e Wymiary wdzka: szerokos¢ (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm,
gtebokosé 61 cm, wysokos¢ 100 cm, wysokos¢ blatu gérnego na poziomie 93 cm

e Wyposazony w 4 szuflady o wysokosci 15 cm

e Podstawa wykonana z tworzywa (polietylen) odpornego na uderzenia i zadrapania, fatwa w
myciu i dezynfekcji

e Wysokiej jakosci 4 kofa skrgtne tworzywowe o $rednicy 125 mm amortyzujgce wstrzasy z
odbojnikami nad kofami chronigcymi przed uszkodzeniem, z ktérych 2 przednie wyposazone
w hamulce sterowane nhoznie

e Zamek centralny na klucz antyszokowy, ze zgieciem/skiadaniem

e Ergonomiczna wysoko$¢ robocza blatu - odpowiednie rozmieszczenie szuflad i uchwytéw

e Blat z trzema wyprofilowanymi brzegami stuzacymi jako uchwyty do prowadzenia wézka

¢ Na jednym boku 2 uchylne kuwety / pojemniki z potprzezroczystego plastiku, z mozliwoscig
wyciagniecia do mycia i dezynfekcji oraz dodatkowa pétka wysuwana spod blatu bocznego z
jednej strony, a na drugiej stronie wozka na bocznej $cianie 1 listwa chromowana na
dodatkowe akcesoria

e Mozliwoéé wyboru koloru korpusu wézka, szuflad oraz odbojéw

e Wyréb medyczny klasy, spetniajacy wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych Dyrektywa 2007/47/EC

e Wyréb medyczny wykonany zgodnie z Certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 13485/ lub
réwnowazne

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci ofertowany sprzgt.

Pytanie nr 14:
Dotyczy poz. 23 — t6zko szpitalne specjalistyczne z przechyfami — 1 szt.

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko sktadajace sig z 4 segmentoéw, dziatajgcych w oparciu o elektryczny
mechanizm na trzech kolumnach dla zapewnienia wysokiej stabilnosci f6zka?

Czy Zamawiajacy dopusci szczyt tézka od strony ndg z systemem automatycznego przesuwania oraz
szczyt od strony glowy niezalezny, niezintegrowany z fezem i nie poruszajgcy sie wraz z rama leza w
celu ochrony $cian i tézka przed uszkodzeniami podczas regulowania i zmian pozycji t6zka?
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Czy Zamawiajacy dopusci t6zko posiadajgce mozliwoéé autoregresji segmentu oparcia plecéw i ndg ok.
150 mm?

Czy Zamawiajacy dopusci 16zko posiadajace zabezpieczenie pragdowe / przeciwporazeniowe: klasa |,
typ B oraz ochrone przed ptynami i kurzem IPX6?

Czy Zamawiajgcy dopusci wymiary zewnetrzne tézka ok. 980 x 2270 mm?
Czy Zamawiajacy dopusci szeroko$é leza tozka (pod materac) ok. 850 x 2000 mm?
Czy Zamawiajacy dopusci bezpieczne obcigzenie (z materacem i akcesoriami) 250 kg?

Czy Zamawiajgcy dopusci wage t6zka ok. 125 kg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza proponowany model pod warunkiem zapewnienia mozliwo$¢ regulacji
wysoko$¢ oraz uktadania w réznych pozycjach - pozycja Trendelenburga, pozycja anty-Trendelenburga
— z mozliwoscig regulacji za pomocg silnika elektrycznego oraz posiadania wskaznika kata nachylenia
plecow zamontowany na szczycie barierki, a wskaznik pozycji Trendelenburga ianty- Trendelenburga.

Pytanie nr 15:

Dotyczy poz. 24 — Panel nadtézkowy z wybranymi mediami — 2 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci lub czy Zamawiajacy oczekuje, aby panel nascienny posiadat otwér
technologiczny do zamocowania modutu systemu przyzywowego lub innego gniazda?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga aby produkt posiadat otwér technologiczny do zamocowania.

Pytanie nr 16:

Dotyczy poz. 25 ~ Wézek reanimacyjny pediatryczny z wyposazeniem — 1 szt.

Prosimy o mozliwo$¢ zaoferowania wézka reanimacyjnego pediatrycznego z wyposazeniem o
ponizszych parametrach?
¢ Wykonany z lekkich i trwatych materiatéw syntetycznych (polietylen), konstrukcja wdzka
jednoczgsciowa, formowana ,w jednym bloku”, bez taczen, elementy wézka zaokraglone (bez
rogow i ostrych krawedzi), zaprojektowane tak, aby utatwié mycie i dezynfekcje i unikngé
obszaréw gromadzenia sie brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostepne - dla
zapewnienia higieny i bezpieczenstwa
* Blat wykonany z tworzywa sztucznego (polietylenu), odporny na uderzenia i zadrapania, fatwy
w myciu i dezynfekcji, z wyprofilowanym uchwytem przydatnym w manewrowaniu wézkiem
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e Wyposazony w szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokraglonymi krawedziami i
wnetrzem, mozliwoéé wyboru koloru szuflad (kremowy, pomarariczowy, czerwony, zielony,
jasnoniebieski lub niebieski) oraz wygodnymi ergonomicznymi uchwytami szuflad, fronty
szuflad wyposazony w okienka z miejscami do mocowania etykiety; szuflady zamontowane na
specjalnych, profilowanych prowadnicach z mozliwoscia catkowitego wyciggniecia (bez uzycia
narzadzi) zamykane za pomoca centralnego zamka ze sktadanym kluczem

e Wymiary wézka: szerokoéé (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm,
gtebokoé¢ 61 cm, wysoko$¢ 100 cm, wysokoé¢ z nadstawka ok. 165 cm, wysokos¢ blatu
gornego na poziomie 93 cm

e Podstawa wykonana z tworzywa (polietylen) odpornego na uderzenia i zadrapania, fatwa w
myciu i dezynfekgji

e Wysokiej jakoéci 4 kota skretne tworzywowe o $rednicy 125 mm amortyzujgce wstrzasy z
odbojnikami nad kotami chronigcymi przed uszkodzeniem, z ktérych 2 przednie wyposazone
w hamulce sterowane noznie

e Zamek centralny na klucz antyszokowy, ze zgieciem/sktadaniem

e Ergonomiczna wysoko$¢ robocza blatu - odpowiednie rozmieszczenie szuflad i uchwytéw

e Wyposazony w 4 szuflady o wysokosci 15 cm (trzy szuflady niebieskie, jedna szuflada zielona)

e Na jednym boku 2 uchylne kuwety / pojemniki z pétprzezroczystego plastiku, z mozliwoscig
wyciagniecia do mycia i dezynfekcji oraz dodatkowa potka wysuwana spod blatu bocznego z
jednej strony, a na drugiej stronie wozka na bocznej Scianie 1 listwa chromowana na
dodatkowe akcesoria

e Nadstawka z 10 uchylnymi transparentnymi pojemnikami (dwa rzedy po 5 pojemnikéw)

e Wieszak na kropléwki z 2 haczykami oraz uchwyt z tacka mocowang do nadstawki

e Wyposazony w pojemnik na zuzyty sprzet jednorazowy z kolorze 26ttym lub czerwonym
zamocowany z boku do nadstawki oraz pojemnik na ptyn do dezynfekcji zamontowany do
nadstawki z mozliwoscig wlewania ptynu dezynfekcyjnego

e Wyréb medyczny klasy, spetniajacy wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EEC,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych Dyrektywa 2007/47/EC

e Wyréb medyczny wykonany zgodnie z Certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 13485/ lub
rbwnowazine

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci ofertowany sprzet.

Pytanie nr 17:

Dotyczy poz. 37 — Taboret medyczny przy t6zku chorego — 15 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci taboret posiadajacy minimalng wysokoé¢ 570 mm oraz maksymalng
wysokos¢ 760 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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Pytanie nr 18:

Dotyczy poz. 42 - Cidnieniomierz pétautomatyczny — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci zakres pomiaru ci$nienia od 0 mmHg do 299 mmHg oraz tetna od 40 do 180
uderzen/min?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci ofertowany sprzet.

Pytanie nr 19:

Dotyczy poz. 46 — Cisnieniomierz pediatryczny — 2 szt.
Czy Zamawiajacy dopusci cisnieniomierz nie zawierajgcy w komplecie stetoskopu?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie nr 20:

Dotyczy poz. 47 — Stuchawki pediatryczne — 2 szt.

Czy Zamawiajacy dopuséci érednice membrany 28 mm?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowany model.

Pytanie nr 21:

Dotyczy poz. 51 — Resuscytator silikonowy dla dzieci — 2 szt.
Czy Zamawiajgcy dopusci resuscytator silikonowy dla dzieci:

Przeznaczony dla dzieci

Zestaw zawiera:

v 1 maske nr 3, 1 maske nr 2

v' 1 zastawke pacjenta

v' 1 worek resuscytacyjny

v 1rezerwuar tlenu

Objgto$¢ pojedynczego ucisku: jedna reka 250 ml, objetoéé rezerwuaru: 2500 ml, objetos¢
resuscytatora: 500 ml

tacznik pacjenta: 22 ml dla mezczyzn, 15 mm dla kobiet
Oporno$¢ przeptywu wydechowego: 2.2 cm H20 przy 501/min
Rezystencja przeptywu wdechowego: 3.3cm H20 przy 501/min
Temperatura pracy: -180C - +500C?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie rownowaznosci ofertowany sprzet.

Pytanie nr 22:

Dotyczy poz. 52 — Stojak na kropléwki — 4 szt.

Czy Zamawiajacy dopusci stojak na kroplowki:

- posiadajgcy 2 haczyki i 2 koszyki na butelki

- mozliwo$¢ regulacji wysokosci stojaka 160 — 200 cm
- $rednica podstawy 61 cm

- zabezpieczony srubg mocujacy

- wyposazony w pieciondg z kétkami jezdnym

- mozliwo$¢ wyboru koloru podstawy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie rownowaznosci ofertowany sprzet.

& p. REKTORA

Tomasz J. Filozo
anclerz PWSW w Przemys$lu

37-700 Przemysl

ul. Ksigzat Lubomirskich 6
tel. 16 73 55 100

faks 16 73 55 101
rektorat@pwsw.pl

www.pwsw.pl
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