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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna dla odczynników i aparatury do oznaczeń w immunohematologii metodą aglutynacji kolumnowej, żelowej  



1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań parametrów równowagi kwasowo – zasadowej w Laboratorium Analitycznym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia18 – 2 sztuki oraz ul. Wyspiańskiego 21 – 1 sztuka oraz w Oddziale Noworodkowym - 1 sztuka, w asortymencie i ilościach gwarantujących możliwość wykonania około 7600 oznaczeń w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, a także dzierżawa czterech (w przypadku 3 analizatorów użwanych rok produkcji –  nie starszy niż 2019 i analizator nowy) automatycznych analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej wraz z wyposażeniem o parametrach technicznych określonych szczegółowo poniżej.
      Zamawiający nie dopuszcza dzierżawy sprzętu tzw. demonstracyjnego/ z wystaw,
      pokazów itp. 
2.  Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych oraz eksploatacyjnych w ilości zapewniającej wykonanie około 7600 oznaczeń w okresie trwania umowy. Wymagane ilości oznaczeń dla poszczególnych parametrów w okresie obowiązywania umowy zawiera załącznik nr 5: A, B i C do SWZ. 
3. Wykonawca powinien w kalkulowaniu ilości opakowań oferowanych dla realizacji zamówienia ( zał. nr 5) wziąć pod uwagę trwałość materiałów po otwarciu. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia czterech analizatorów do istniejącego systemu informatycznego (InfoMedica) w Laboratorium Analitycznym przy ul. Wyzwolenia 18 i Wyspiańskiego 21oraz  w Oddziale Noworodkowym.
5. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę analizatory muszą być kompatybilne w zakresie materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i odczynników. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opisem zawierającym wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na/lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Oferowane produkty (analizatory, odczynniki oraz materiały kalibracyjne, kontrolne i zużywalne) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE i posiadać ważną deklarację zgodności CE.
8.  Termin ważności oferowanych zestawów odczynników nie może być krótszy niż 4 miesiące, materiałów zużywalnych nie krótszy niż 6 miesięcy, a materiałów kontrolnych i kalibracyjnych nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do Zamawiającego, a oferowany termin płatności nie krótszy niż 60 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu właściwej faktury VAT. 
Termin ważności Zamawiający rozumie, jako termin wyliczony w odniesieniu do daty ważności podanej na przez producenta.
9. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Aparaturę  przeznaczoną do pracowni Laboratorium Analitycznego w obu lokalizacjach i Odział Noworodkowego należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić oraz przeszkolić personel w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
11. Odczynniki oraz materiały zużywalne należy dostarczać sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy. 
12. Maksymalny termin dostawy to 5 dni roboczych od daty zamówienia planowanego oraz maksymalnie do 48 godzin w dni robocze od złożenia zamówienia na „cito”.
13. Zamawiający wymaga, aby aparatura wraz z całym wyposażeniem była objęta gwarancją w ramach oferowanej ceny oferty i serwisem przez cały czas trwania umowy. 
14. Zamawiający wymaga nieodpłatnej aktualizacji oferowanych oprogramowań w czasie trwania umowy.


WARUNKI TECHNICZNE  GRANICZNE 


A) Składając ofertę na dostawę analizatora równowagi kwasowo – zasadowej podaję następujące dane aparatu: 
Wykonawca:					................................		
Producent/Firma:				................................
Urządzenie typ:				................................
Kraj pochodzenia:				................................
Rok produkcji:				................................
Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

B) Składając ofertę na dostawę analizatora równowagi kwasowo – zasadowej podaję następujące dane aparatu: 
Wykonawca:					................................		
Producent/Firma:				................................
Urządzenie typ:				................................
Kraj pochodzenia:				................................
Rok produkcji:				................................
Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

C) Składając ofertę na dostawę analizatora równowagi kwasowo – zasadowej podaję następujące dane aparatu: 
Wykonawca:					................................		
Producent/Firma:				................................
Urządzenie typ:				................................
Kraj pochodzenia:				................................
Rok produkcji:				................................
Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

D) Składając ofertę na dostawę analizatora równowagi kwasowo – zasadowej  (NOWY )podaję następujące dane aparatu: 

Wykonawca:					................................		
Producent/Firma:				................................
Urządzenie typ:				................................
Kraj pochodzenia:				................................
Rok produkcji:				................................
Wersja konstrukcyjna z roku:		................................

	Lp.
	Wymagany parametr analizatorów
	Oferowany parametr analizatorów - PODAĆ
TAK = 1PKT./NIE= 0 PKT.

	1.
	Parametry mierzone – pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, glukoza

	

	2.
	Parametry wyliczane        - węglany: HCO3, st.HCO3,
    - SO2%
                                          - nadmiar zasad BE,
                                          - bufor zasadowy BB,
                                          - saturacja tlenem (satO2), 
                                          - całkowity CO2 (tCO2 ), 
                                          - zawartość tlenu (O2ct),
                                          - całkowite stężenie jonów H+
                          
	

	3.
	Pomiar w kontrolowanych warunkach temperaturowych (37◦C) 

	

	4.
	Możliwość oznaczenia Ca++ co najmniej od wartości 0,3 mmol/l

	

	5.
	Możliwość pomiaru  próbek pobranych do kapilar i strzykawek

	

	6.
	Możliwość badania próbek pediatrycznych o objętości  równej bądź mniejszej niż 100 µl

	

	7.
	Pomiar ciśnienia atmosferycznego

	

	8.
	Pomiar z użyciem mikrosensorów

	

	9.
	Menu analizatorów w języku polskim

	

	10.
	Analizatory (3 SZTUKI)– rok produkcji- nie starsze niż 2019

	

	10.
	Analizatory (1 SZTUKA - NOWY)– rok produkcji- nie starsze niż 2022

	

	11.
	Wbudowana drukarka

	

	12.
	Wbudowana bateria umożliwiająca minimum 1 godzinę pracy analizatora bez zasilania sieciowego

	

	12.
	Możliwość programowania automatycznej kontroli jakości w ciągu dnia pracy

	

	13.
	Możliwość dwukierunkowej komunikacji

	

	14.
	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu analizatorów

	

	15.
	Podłączenie na koszt Wykonawcy analizatorów do istniejącego w Laboratorium  Analitycznym system informatycznego InfoMedica

	

	16.
	Analizatory wraz z wyposażeniem objęte gwarancją  oraz bezpłatnym serwisem przez cały okres trwania umowy
	



Zestawienie parametrów dla analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej - 4 analizatory


Zestawienie parametrów dodatkowych – ocenianych dla analizatorów równowagi kwasowo - zasadowej
	L.p.
	Nazwa parametru
	Spełnienie warunku
	Ilość punktów za 

	
	
	TAK
	NIE
	TAK i NIE

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	MOŻLIWOŚĆ POMIARU:
	
	
	

	a)
	Cl-
 
	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.

	b)
	mocznika (BUN)
	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.

	c)
	hemoglobiny - Hb
	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.

	d)
	SO2
	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.

	II
	PARAMETRY WYLICZANE:
	
	
	

	a)
	wapń zjonizowany Ca++ , standaryzowany do pH 7,4
	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.

	b)
	hematokryt (Hct)

	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.

	c)
	P50
	
	
	TAK - 1 pkt.
NIE - 0 pkt.




Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z PARAMETRÓW GRANICZNYCH  SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.




Data: ................................				........................................................................
 podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

