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Wszyscy Wykonawcey

Dotyezy : postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trvbie przetargu niecograniczonego — dostawa
sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego uzytkn oraz innych materialéw medycznyeh

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dzialajgc na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 = péin. zm.) w zwiazku z pytaniami zadanymi przez wykonawcéw w
toku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajacy udziela wyjasnien i dokonuje modyfikaciji
tresci SIWZ,

Pytanie I - dotyczy grupy 40

Czy Zamawiajqgcy dopusci zaoferowanie szczypiec o Srednicy 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, = pojedynczymi otworami w
szczgkach, pancerz pokryty tworzywem ograniczajgcym tarcie narzedzia w kanale endoskopu, wyposazonych w system
wielu markerow na kosicu dystalnym i proksymalnym okreslajgeych polozenie narzedzia i sygnalizujgee wysuwanie
narzedzia, byzeczki elipsoidalne standardowe i powighkszone, pozostale parametry wedlug opisu.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2 - dotyczy Zalgeznika nr 3D do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Zalgcznika nr 3D do SIWZ poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie pierwsze nasigpujgcego
brzmienia: ,, Cyklicznie, nie rzadzief niz raz na kwartal upowazniony przedstawiciel Wykonawcy dokona spisu =
natury, w tym kontroli terminu waznosci wyrobow medycznych oddanych w depozyt,

Odpowieds na zapytanie;

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 3 - dotyczy Zalgcznika nr 3D do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Zalqcznika nr 3D do SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 1a o nastgpujqcej tresci: ,, Wyroby
medyczne, ktdrym uplyngl termin waznosci nie mogq zostaé pobrane z depozytu przez Zamawiajgcego. W przypadku,
gdyby Zamawiajqcy posiadal w depozycie wigeej niz jeden wyrdb medyczny danego rodzaju, Zamawiajgey
zobowigzuje sig do pobrania w pierwszej kolejnosci wyrobu medycznego o krétszym terminie waznosci, zgodnie =
zasadq first expired/first out.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4 - dotyezy grupy 40

Czy Zamawiajqcy dopusei do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobdw z dokladnosciq do trzech Iub czterech
miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowsza linia orzecznictwa dopuszcza sie podawanie cen z dokladnoscia do trzech, a nawet 4
m-c¢ po przecinku, dla wyrobéw masowych, wowczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny
wynikowej, a nie ceng transakcyjng (nie ma, bowiem mozliwosci zakupienia jednej sztuki ezy, koiicowki czy szkielka).
Odpowied: na zapvtanie:

Zamawiajacy dopuszcza aby Cena jednostkowa zaoferowana w ramach grupy wyrazona byla z dokladnoscia do
wigcej, niz dwdch miejsc po przecinku (do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku ) w celach wylgcznie kalkulacyjnych,
w sytuacji gdy ze wzgledu na niska jej wartos¢ lub dla wyrobéw masowych nie da sie jej wyrazié¢ zgodnie z
przyjetymi powszechnie zasadami zaokraglania i obowiazujacym systemem platniczym Polsce, przy czym zgodnie z
zapisami SIWZ i obowigzujacym w Polsce systemem platniczym ostateczna cena oferty oraz inne wartosci wykazane
w formularzu oferty i przedmiocie zamowienia/szczegélowym formularzu cenowym nalezy przedstawic
z dokladno$cig do dwéch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb. Jezeli
trzecia cyfra po przecinku jest rowna 5 lub wigcej to nalezy zaokragli¢ w gére, jezeli trzecia cyfra po przecinku jest
mniejsza niz 5 to nalezy zaokragli¢ w dél.
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W przypadku zaoferowania niepodzielnych opakowan zbiorczych Zamawiajacy zezwala wylacznie na zaoferowanie
odpowiedniej ilosci petnych opakowan z zaokragleniem w gére — co nie bedzie mialo wplywu na wybor oferty. Przy
obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, beda brane pod uwage ceny za poszczegélne grupy zapisane w
formularzu ofertowym — zalacznik nr 2 do SIWZ.W powyzszym przypadku w celu obliczania ceny koncowej -
wartodci grup - nalezy podaé w przedmiocie zamoéwienia/szezegélowym formularzu cenowy wielkosé i ilosc
zaoferowanych opakowan zbiorczych oraz cene za jedno opakowanie zbiorcze wpisujac w kolumnie - Zamawiane
iloéci- szt. - odpowiednio ilo$é opakowan zbiorczych/ilos¢ w opakowaniu; za$ w kolumnie - Cena jednostkowa
NETTO w PLN - ceng za opakownie zbiorcze.

Wg ponizszego wzoru
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Pytanie 5- dotyczy Projektu umowy — zalgeznik nr 3

Dotyezy § 3 pkt 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykreslenie zapisu z projektu unowy?
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6- dotyczy Projektu umowy — zalgeznik nr 3

Dotyezy § 4 pht 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na dodanie do paragrafu sformulowania, iz ,Zamawigjqcy bedzie skladal
zaméwienia wedlug biezqcych polrzeb, przy czym wartosé zamdwienia jednostkowego nie powinna by¢ mniejsza niz
150 =zl netto”?

Prosbe motywufemy to tym, ze dla zamdwien ponizej 150 zI koszty transportu na ktore skladajq sig m.in.: koszty
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listéw przewozowych i faktury, koszty dostarczenia
towaru przez preewoznika, sg wyisze niz warto$¢ marzy uzyskanej ze sprzedazy towaru o takief wartosci.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 7- dotyczy Projektu umowy — zalgeznik nr 3

Dotyczy § 4 ust. 13, 15

Czy Zamawiajqgcy wyrazi zgodg na obnizenie wysokosci kary umownej do wysokosci 0.5% wartosci brutto
niedostarczonego w_terminie lub zareklamowanego przedmiotu wmowy za kaidy dzien opdinienia, z wwagi na
nieadekwatnosé ich wysokosci do danego niespelnienia swiadczenia umowy?

Wprawdzie nie istniejq przepisy regulujace wysokosci kar umownych, jednak przy ustaleniuv wysokosci kar
Zamawiajgcy powinien opieraé sig¢ na zasadzie réwnosci i ekwiwalentnosci stron, a tym samym wymagaé od
Wykonawcey placenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyziszej wysokosci, w jakief sam Zamawiajgcy moze
ewentualnie placié za zwloke w placeniu za towar.

Zamawiajqcy nie powinien wykorzystnvaé swojej dominujgeej pozyeji ustalajqe wysoko$é kar wmownych. Kary
umowne powinny mieé¢ charakter dyscyplinujgcy w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzi¢ do wzbogacenia si¢
Zamawiajqeego, a takg funkcjie zaczynajq pelnié w momencie, gdy okazuje sie, iz wartosé kary umownej moze
przekroczyé wartosé zaplaty nalezng Wykoneawey za dostarczony towar. Nadio liczenie kary umownej w wysokosci 2
% (lub 5%) wartosci brutto nie dostarczonego w iterminie lub zareklamowanego przedmiotu umowy jest wysoce
niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokosé odsetek, ktorq Zamawiajgcy narzuca, moze zostac
uznana za $wiadczenie nienalezne, dajqce w skali roku odpowiednio, 730%, (lub 1825 %!) wartosci zaméwionej
dostawy. W tym miejscu nalezy przywolaé tresé art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, kiory stanowi, iz w przypadku, gdy
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zobowigzanie zostalo wykonane w znacznej czesci diuznik moze zqdaé zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy
przypadku, gdy kara jest razgco wygdrowana.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 8 - dotyczy Projekin umowy — zalgeznik nr 3

Dotyczy §4 ust. 15 a

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie wysokosci kary umownej do wysokosei 0.5 % wartosci brutio
Zaméwienia, kidrego dotvezy naruszenie z wwagi na nieadekwatnosé ich wysokosci do danego niespelnienia
Swiadczenia umowy?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 9 - dotyczy Projektu umowy — zalgcznik nr 3

Dotyezy § 4 ust. 18

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang zapisu na: ,, w wysokosci 10% niezrealizowanej wartosci brutto
przedmiotu niniefszej umowy"'?

Zamawiajqcy zastrzegl sobie prawo do czeSciowej realizacii umowy, a zatem prawo zmnigjszenia wartosci
zakupionego towarn. W kontekscie tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiajgcego od wartosci calej umowy w
przypadiu odstgpienia od umowy z winy wykonawey jest niesprawiedliwe i kroywdzgee wykonawee. §4 ust. 18 umowy
powoduje, e wykonawea ktory ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obcigienia karami
za pulap cenowy, kidre jest szacunkowy i nie wigigcy Zamawiajgcego.

W zwiqgzku z powyziszym prosimy o zmiang sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartosci umowy.

Odpovwied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 10 - dotyczy Projekiu nmowy — zalgeznik nr 3

Dotyczy § 4 ust. 18

Czy Zamawiajqey w przypadku kiedy umowa bedzie dotyezyé Pakietéw nr. I, 2, 3 — wyrazi zgode na wykresienie =
tresci umowy zapisow §3, kiéry dotyczy sprzgtu medycznego wielorazowego uzytk

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 11- dotyczy Przedmiotu zaméwienia: dotyczy Grupy 2, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania plyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniajgcym, ktory zapobiega
uginaniu si¢ piyty i w rezultacie ulatwia przeprowadzanie badan?

Rowek usztywniajgey podnosi komfort i bezpieczensiwa wykonujqcego test. Rowek usztywniajqcy stabilizuje ksztalt
Jednorazowej plyty uniemozliwiajge jej odksztalcanie si¢ w itrakcie wykonywania na niej testéw, co chroni
uzytkownika przed przypadkowym wydostaniem sig¢ probek z poszczegdlnych celek. W metodyce badania sztywnosé
phyty ma bardzo duie znaczenie, bowiem w celu wlasciwego wymieszania zawiesiny i rownomiernego jej
rozprowadzenia na dnie celki, plytg lekko, kolistym ruchem w plaszezyznie poziomej, obraca sig. W przypadku pyty
pozbawionef rowka, czynnosé te jest bardzo trudno wykonad, = uwagi na gigtkosé piyty.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez plyty do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniajgcym.

Pytanie 12 - dotyczy - Pakiet 14, poz. I-3

Czy Zamawiajqcy episujgc parametr ,, odpowietrznik z filtrem preeciwbakteryjnym o wskainiku BFE 99,99%"
wymaga od skladajgeego oferte przedlozenia dokumentow producenta potwierdzajgcych powyzszy parametr? Jest to
istotne z punktu widzenia zachowania zamknigtego systemu infuzyjnego, zgodnie z definiciq Narodowego Instytulu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy NFOSH przy Centrum Zapobiegania i Kontroli Zakazen CDC., bedgeym uznanym
osrodkiem wydajqcym zalecenia w tym obszarze.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

Pytanie 13 - dotyczy -Pakiet 14, poz. 1-3

Czy Zamawiajqcy opisujqgc paramelr ,, kompatybilny z pompami infuzyjnymi objetosciowymi Braun Infusomat
Space” wymaga potwierdzenia pelnej kompatybilnosci z pompg w postaci wyszczegolnienia drendw wg numerow
katalogowych w instrukeji obstugi pompy? Jest to analogiczna sytuacja, w ktérej za kompatybilne z pompami
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streykawkowymi produkty uwaza sie strzykawki po przejsciu procesu kalibracji z pompami., co skutkuje
umieszczeniem producenta strzykawek jako bezpieczuych w instrukeji obslugi pompy. Walidacja ma znaczenie
zasadnicze w zagwarantowaniu bezpieczenstwa terapii infuzyjnej u pacjenta (zminimalizowanie niepozgdanych
zdarzen medyczny mogqeych wynikaé = braku mozliwosci utrzymania zqdanych parametréw infuzji z powodu drenu o
niewystarczajgeej jakosci)

Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajgcy nie wymaga.

Pytanie 14 - dotyczy - Pakiet 23, poz. 1
Czy Zamawiajgcy, w mysl zasady rownego traktowania wykonawcow i uczciwef konkurencii dopusci zamiennie
zestaw do regionalnego znieczulenia mieszanego pp+zo (CSE), w skiad ktorego wehodzq:
- igla ze szlifem Touchy 18G x 88 mm posiadajgea tylne okienko (,, back-eve”) w osi igly dla igly
podpajeczyndwkowejf
- igla pp z atraumatycznym szlifem Pencil Point (odpowiednik igly Sprotte) 27G x 127,5 mm (138,53 dla zestawu =
systemem unieruchamiania igly pp w igle Tuohy), ze znacznikiem
wskazujqgcym na moment wysunigcia sig czubka igly z okienka igly Tuohy
- cewnik zewngtrzoponowy wykonany z poliamidu diugosé 1000mm, czytelne znaczniki diugosci
wiopione w mnaterial cewnika, zamkniety koniec, trzy otwory boczne
- tulejka zalozona na cewniku ulatwiajgca wprowadzenie go do igly Tuohy
- zatrzaskowy lgcznik cewnika, przezierny dla pewnosci prawidlowego mocowania cewnika (ryzyko zamkniecia
swiatla cewnika lub nieszczelnosei
- strzykawka z kontrastujqcym tokiem LOR 10ml bez zawartosci latexu, koficowka luer, ze skalg odrézniajgeq jg od
innych strzykawek
- Filtr plaski, 0,2 um, objgtosé wypelnienia 0,55ml, wytrzymalo$é cisnieniowa do  7bar, przystosowany do systemu
mocowania do skdry pacjenta,
- samoprzylepny system mocowania filtra = zatrzaskiem do skory pacjenta,
pozwalajgey na obrot filtra 360°?
Odpowiedz na zapvtanie:
Zamawiajacy dopuszcza wyzej proponoware rozwiazanie.

Pytanie 15 - dotyezy - Pakiet 23, poz. 1

Czy Zamawiajqcy wymaga, aby zestaw posiadal system umozliwiajgey wzdluzosiowe zablokowanie igly podpajeczej w
igle Tuohy, w celu uniknigcia urazu przy jej przypadkowym przesunigciu? System umozliwia jednoczesnie obrot igly
pp wokdl wiasnej osi, umoiliwiajge zorientowanie otworu igly pp dla podania leku znieczulajgcego we wiasciwym
kierunku.

Znaczniki na igle podpajgeczyndwkowej

zestawu Espocan:

Dla wigkszeqo bezpleczenstwa igly

podpajeczynowkowe w kazdym zestawie

Espocan posiadajj specjalne znacznlkl

S dla okredlenia momentu kiedy koncdwka

igly podpajeczynowkowe) wysuwa si¢
przez tyiny otwdr igly Tuohy. Znaczniki

il znajdujq sie w rdznych miejscach ighy

g podpajeczyndwikowej zaleznie czy zestaw Espocan

wyposazony jest w Docking system 2y nie,

System unieruchamiania

igly podpajeczyndwkowe] (Docking system)
Zapewnia bezpleczne i latwe mocowanie Ighy
podpajeczynéwhawej wewnatrz igly Tuahy po
zakoriczongj sukcesem punkcji opony twardej
Umozliwia obrot igly podpajeczyndwkowe)
nawet gdy jest ona unieruchamiaona

+ Dzigki niewielkiej konstrukcji Dacking system
nie stwarza trudnedci zwigzanych z manipulacja
abiema iglami.

Wiaiciwe wysunigcie igly sodpajezyndwkowe]
z igly Tuchy wynosi:

| * 15 mm dia igly typy Pencil Point

— 13 mm dia ighy ze szlifem Quincke
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Odpowied? na zapvtanie:
Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza powyZsze rozwigzanie.

Pytanie 16 - dotyczy - Grupa 11, pozycja 1

Czy zamawiajgcy dopusci filir elektrostatyczny do ukladéw oddechowych z mozliwosciq stosowania po stronie
pacjenta oraz urzqdzenia antybakteryjny antywirusowy. Skutecznosé filtracji wirusy 99,999% oraz bakterie 99,999%,
przestrzeit martwa 34 ml, zalecana objetosé oddechowa 150-1500ml, opdr 0,6 przy 30/min. Port do kapnografii, =
koreczkiem luer lock z kapturkiem ostaniajgcym, przymocowanym na stale do filtra. Zlgeze 22M/15F-22F/15M, bez
lateksut bez PCV, ?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 17 - dotyczy -Grupa 11, pozycja 2

Czy zamawiajgcy dopusci linie prébkujgeq dren o dlugosci 3,05m pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajacy dopuszcza linie prébkujaca dren o dlugoécei 3,05 m, pozostale parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 18 - dotyczy -Grupa 6, pozycja 1

Czy zamawiajqcy dopusci jednorazowy laryngoskop do trudnyeh intubacji w rozmiarze 1,2,3,4, pozostale parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 19 - dotyezy -Grupa 6, pozycja 2

Czy zamawiajqcy dopusci rekojesé radelkowang zapewniajgeg pewny chwyt, pozostale parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 20 - dotyczy -Grupa 15 pozycja 1

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowe myjki do toalety pacjenta zawierajgey w skladzie witaminy E | aloes oraz
dimetikon z mozliwosciq podgrzania w kuchence mikrofalowej 20 sekund, 700 opakowanie 12 sztuk zgodnie z
przeliczeniem ilosci, pozostale parametry zgodne z SIWZ?

Qdpowied? na zapytanie:

Zamawiajgey podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 21 - dotyczy -Grupa 15 pozycja 2

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 20x 20 cm z mozliwosciq podgrzania w
kuchence mikrofalowej 20 sekund, 700 opakowanie 25 sztuk zgodnie z przeliczeniem ilosci, pozostale parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 22 - dotyczy -Grupa 15, pozycjia 2

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowe myjki do toalety pacjenta w rozmiarze 33x 22 cm z mozliwoscig podgrzania w
kuchence mikrofalowej 20 sekund, 700 opakowanie 8 sztuk zgodnie z przeliczeniem ilosci, pozostale parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 23 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 1

Czy zamawiajgcy dopusci jako produkt réwnowazny myjki do ciala z 2% roztworem chlorheksydyny sq szczegdinie
przeznaczone do przedoperacyjnego mycia ciala pacjenta. Zapewniajq mozliwosé szybkiego umycia pacjenta
antyseptycznym preparatem, bez koniecznosci splukiwania. 2% diglukonianu chlorheksydyny szybko zabija wszelkie
szkodliwe bakterie, kidre mozna znalesé na skorze pacjenta, a takze zapewnia diugotrwalg ochrong, zapewniajge
dodatkowg bariere antybakteryjng dia pacjentéw znajdujgcych sig w szpitalu. Istnieje mozliwosc stosowania Scierek
bezposrednio po wyjeciu z opakowania bqdz po podgrzaniu w mikrofaldwce. Rozmiar 33cm x 22cm, opakowanie a’4
sztuki = mozliwoscig wielokrotnego zamykania. Opakowanie = mozliwos¢ wielokrotnego otwarcia.?
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Odpowied? na zapytanie:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 24 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 2

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowe reczniki do osuszania ciala wykonane z mighkiej wlokniny rozmiar 30x 33cm
gramatura 35 g/m2 , grube , opakowanie foliowe, niesterylne ?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 25 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 2

Grupa 29, pozycja 2- Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowe reczniki do osuszania ciala wykonany = widkniny
wiskozowej, migkkief i przyjemnef w dotyku w rozmiarze 50 x 70 cm?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 26 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 3

Czy Zamawiajgcy dopusci czepek do mycia glowy pacjenta, nie wymagajgcy dodatkowego namoczenia glowy, z
odzywkq, o gramaturze 120g, 30% wiskoza + 70% PE, srednica czepka ok 29 cm, zawierajgey w skladzie m.in.:
dimetikon, wyeiqg = aloesu, witaming E, prowitaming B35, Srodek myjqcy oraz skladniki zapobiegajgce powstaniu
elektrycznosci statycznej oraz hamujgce rozwdj m.in. grzybow, plesni, w opakowaniu pomagajgcym utrzymaé
temperature czepka z mozliwosciq podgrzania w kuchence mikrofalowej do 20 sekund przy mocy 700W, produkt bez
lateksu, pakowany pojedvinczo w jednorazowe szczelne opakowanie?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 27 - dotyczy -Grupa 29, pozycja 4

Czy zamawiajqcy dopusci jednorazowe myjki do ciala w formie Sciereczki nie wymagajqce splukiwania oraz
namaczania rozmiar 33cemx 22cm,mozliwosé podgrzania w mikrofaldwce 60 sekund 800W, niesterylne, opakowanie
fowwrap, sklad m.in. Bis-Peg/PPG-20 dimetikon, polysorbate 20, disodium EDTA, Capryl, niezapachowe, , opak’ a
8 sztuk?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 28 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 4

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowe myjki do mycia ciala w formie Sciereczki nie wymagajgce splukania oraz
namaczania, rozmiar 20 x20 cm, zawiergjqcy w skladzie min. dimetikon, PG-dimoniowego, D-pantenol, diglukonian
chlorheksydyny, Vitamina E, prowitamina B3, mozliwosé podgrzania w mikrofaléwee 700 W przez 20 sekund
opakowanie a 12 sztuk z przeliczeniem ilosei, opakowanie flow wrap, zapachowe,?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 29 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 5

Czy zamawiajgcy dopusci podklad chlonny 60x 90 cm, absorbnet o chionnosci 1150 ml?
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 30 - dotyezy - Grupa 29, pozycja 6

Czy zamawiajgcy dopusci koc ogrzewajgcy jednorazowego uzythu. Chroni przed wyzigbieniem. Wymiary produktu:
150 x 220 cm. Specyfikacja techniczna: 2 x widknina PP 30 g/m kw. + wypelnienie Molton 60 g/m kw.. Kolor:
niebiesko-zielony. Produkt pakowany indvwidualne.

Odpowiedz na zapyianie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 31 - dotyczy - Grupa 29, pozycja §

Czy zamawiajgey dopusci maske z graficzng instritkcjg obstugo w wersji papierowej w opakowaniu zbiorezvim ?
QOdpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ
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Pytanie 33 — dotyczy grupy 11 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie linii o dlugosci 2,45 m lub 3 m z zakoriczeniami luer-lock - do wyboru Zamawiajqcego,
spelniajgeej pozostale wymogi SIWZ.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

Pytanie 34 — dotyezy grupy 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety janmy ustnej zawierajqcego w jednym fabrycznym opakowaniu: 1
szczoteczke do zebow z odsysaniem z poziomq zastawkq do regulacji sily odsysania, wykonang z jednego odlewu wraz
z czedcig robocza, bez gabki na powierzchni szczoteczki, w zestawie réwniez 15 ml plynu do plukania jamy ustnej =
0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszeice, 1 ggbke-aplikator, pojemnik na plyn. Oferowany zestaw
Jjako element komponentow do calodobowej toalety jamy ustnej o porwierdzonej badaniami klinicznymi skutecznosci
w redukcji VAP, zarejestrowany jako wyrob medyczny.

Odpovwiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 35 — dotyezy grupy 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawdw wyposazonych w bezpieczny przyrzqd do aplikacji substancji nawilzajqcych
wykonanych w calosci z delikatnego tworzywa sztucznego, = regulacjq sily odsysania oraz migkkq koicowkq, a takze
saszetke zelu (2 gr) dedykowanego do higieny jamy ustnej — produkty pakowane osobno, mikrobiologicznie czyste.
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 36 — dotyczy grupy 24 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie steryinych filtréw mechanicznych o efektywnosci 99.999%, oporze przy przeplywie 30L/min
wynoszgcym 1.7 em H20 oraz 3.6 cin H20 przy przephnwie 60L/min, przestrzen martwa 63 ml, waga 36 g, zlgeza
22M/15F-22F/15M. Minimalna objetosé oddechowa od 200ml.

Odpowiedz na zapylanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 37 — dotyczy grupy 24 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych filtrow mechanicznych o efektywnosci 99.999%, oporze przy
przephnwie 30L/min wynoszgcym 1.3 em H20 oraz 2,9 em H20 przy przeplywie 60L/min, przestrzer martwa 63 m,
waga 30 g . Zlgeza 22M/15F-22F/15M. Minimalna objetosé oddechowa od 200ml.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 38 - dotyezy - WZORU UMOWY — ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Prosimy o obnizenie kary umownej wymaganej w §4 ust. 13 do 3% wartoSci brutto niedostarczonego lub
reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 39 - dotyczy - WZORU UMOWY — ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Prosimy o obnizenie kary umownej wymaganej w §4 ust. 15 do 0,5% wartosci brutto niedostarczonego lub
reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 40 - dotyczy - WZORU UMOWY — ZAEACZNIK NR 3 DO SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iz zapisy §3 dotyczq jedynie grup towarowych, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania do uzywania Zamawiajgcemu instrumentarium zwigzanym z przedmiotem zamdwienia

Odpowiedz? na zapvianie:

Zapisy §5 dotycza jedynie grup towarowych, w ktorych Wykonawca zobowiazany jest do przekazania do uzywania
Zamawiajacemu instrumentarium zwiazanym z przedmiotem zaméwienia
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Pytanie 41 - dotyezy - opisu przedmiotu zamowienia - grupa 31, poz. 4

Czy Zamawiajqgey zgodzi sie na o wydzielenie z grupy powyiszej pozycji i ustanowienie dla niej odrebnej grupy, w
celu umozliwienia zlozenia waznef oferty?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 42 - dotyezy - opisu przedmiotu zamowienia - grupa 30, poz. 2

Ze wzgledu na fakt, iz cewniki pakowane sq w niepodzielnych opakowaniach po 6 sztuk prosze o informacje czy
Zamawiajqcy zgodzi sie na zaoferowanie ilosci 48 sztuk (8 opakowan), czy 54 sziuk (9 opakowarn), a w depozycie 6
szt. (1 opakowania) cewnikow?

Pozostale parametry zgodne z SIWZ. Prosimy o podanie ilosci.

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy dokonal modyfikacji przedmiotu zamdwienia w zakresie ilosci i sposobu pakownia.

Pytanie 43 - dotyczy - opisu opisu przedmiotu zamdwienia - grupa 30, poz. 4

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na o wydzielenie = grupy powyiszej pozycji i ustanowienie dla nief odrebnej grupy, w
celu wmozlivienia zlozenia waznej oferty?

Odpowied: na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 44 - dotyczy - opisu opisu przedmiotu zamdwienia - grupa 40

Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie szczypey biopsyjne jednorazowego uzytku, lyzeczki z okienkiem typu owalne
lub szczeki aligatora = iglg lub bez tub o powigkszonej objetosci; lyzeczii uchylne do biopsji stycznych wykonane ze
stali nierdzewnej o dwustopniowym scieciu i gladkich krawedziach; teflonowa oslonka bezpieczna dla kanaléw
biopsyjnych endoskopow; diugosé narzedzia 230 em lub 155cm , maksymalna Srednica czgsci wprowadzenej do
endoskopu 2,43mm; minimalna srednica kanalu roboczego 2,8mm; sterylizowane metodq napromieniowania
promieniami gamma?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 45 - dotyczy - opisu dotyczgee zapisow wmowy, przedmiotu zamowienia grupa 30, zapisow SIWZ r. VI, p. 36
Czy Zamawiajqgcy wyrazi zgode, aby termin uzupetnienia depozytu wynosil 3 dni robocze?

QOdpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 46 - dotyczy - zapisdw umowy - zalgcznik mr 3D depozyt, paragraf | ustep 5:
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie podanef kary do 0,5% ?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 47 - dotyczy - zapisow umowy - zalqeznik nr 3D depozyt, paragraf | ustep 3:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na dopisanie do umowy zapisy ,, ale nie wigcej niz 10 % wartosci calej umowy"?
Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 48 - dotyczy - zapisow umowy —zalgeznik nr 3 do SIWZ paragraf 4 ustep 13:
Czy Zamawiajqgcy wyrazi zgode na obnizenie podanej kary do 2% ?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 49 - dotyczy - zapisow wmowy —zalgeznik ne 3 do SIWZ paragraf 4 ustep 13:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopisanie do umowy zapisy ,, ale nie wigcej niz 10 % wartosci calef wmowy"?
Odpowiedz? na zapvtanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 50 - dotyczy - zapiséw wmowy —zalgeznik e 3 do SIWZ paragraf 4 ustep 15a:
Czy Zamawiajgey wyrazi zgodg na obnizenie podanej kary do 2% ?
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Odpowieds na zapytanie:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 51 - dotyczy - zapiséw unmowy —zalgeznik nr 3 do SIWZ paragraf 4 ustep 15a:

Czy Zamawigjgey wyrazi zgodg na dopisanie do umowy zapisy ,, ale nie wigcej niz 10 % wartosci calef wmowy”?
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 52 - dotyczy - GRUPY 10, Projekt umowy § 4 ust. 15

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest raiqeco wysoka. Przyjelo sig, ze na rynku wyrobéw medycznych
wynosi ona ok. 0,1-0,2% za kazdy dzien zwloki.

Zadaniem kar umownych winno by¢ skuteczne zmotywowanie i sklonienie kontrahenta do prawidlowegeo wykonania
umowy, a nie zniechecanie do udzialu w zamowieniach publiczinych.

W zwigzku z tym proponujemy, aby obnizy¢ kare umowng do przyjetego w branzy poziomu.

Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 33 - dotyczy - GRUPY 10, Projekt umowy § 4 ust. 18

Przewidziana obecnie kara wmowna w przypadku rozwigzania umowy wynosi az 13 % wartoscei brutto
niezrealizowanej czgsci Umowy. Wysokosé tej kary jest wygdrowana. Dlatego Wykonawca postuluje o obnizenie
wysokosci tef kary do 10 %.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 54 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamowienia / Szczegélowy formularz cenowy - pozycja I:
Czy Zamawiajqcy dopusci zespdl zastawki = przetwornikiem przeplywu 1-200{/min?

Odpowied: na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza zesp6t zastawki z przetwornikiem przeplywu 1-2001/min.

Pytanie 55 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamowienia / Szczegdlowy formularz cenowy - pozyeja 2:
Czy Zamawiagjqcy dopusei przetwornik przepbywu 1-200//min?

Odpowiedz na zapyvtanie:

Zamawiajacy dopuszcza przetwornik przeptywu 1-2001/min.

Pytanie 56 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamowienia / Szczegdlowy formularz cenowy - pozycja 3:

Czy Zamawiajgey dopusci zestaw drendw z przewodem do pomiaréw o dl 2m? Jest to zalecana diugosé producenta
moduln E-COVX do pomiarow kalorymetrii posredniej?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza zestaw drendw z przewodem do pomiardw o di Zm.

Pytanie 57 - dotyczy - GRUPA 10 Przedmiot zamdwienia / Szczegdlowy formularz cenowy - pozycia 4:
Zwracamy sig z prosbg o doprecyzowanie do jakiego modulu pomiarowego przeznaczone bedg pulapki lub
potwierdzenie ze sq to pulapki o nr referencyjnym 876446-HEL.

Odpowiedz na zapytanie:

Sq to pulapki o numerze referencyjnym 876446-HEL. Wykonawca moze zaoferowac produkt réwnowazny jezeli
bedzie spelniat WYMOGI Zamawiajgcego.

Pytanie 58 - dotyczy - Grupa 40. Kleszcze biopsyjne

Czy Zamawiajgcy dopusci: Szczypcee biopsyjne jednorazowego uiptku; dlugosé robocza 160, 180 i 230 cm, srednica
szezek 1,8mm; 2,3mm; 3,0mm. Pozostale parametry zgodne = SIWZ.

Odpowiedz na zapyvianie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 59 - dotyezy - Grupy 6 poz. 1

@ Majge na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurency, czy Zamawiajgey wyrazi zgode na wydzielenie why
\ pozycji do osobnego pakietn, co umozliwiloby zlozenie wigkszej ilosci konkurencyjnych ofert przetargowych
- (spetniajgcych wymagania SIWZ) = korzyscig dia Zamawiajgcego?
SZPITAL
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Odpowieds na zapytanie:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 60- dotyczy - Grupy 6 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajgey wymaga zestawn skladajgcego sig = jednef lyzki i jednej rekojesci, czy =
kompletn hzek o réznych rozmiarach i jednej rekojesci? Obecny opis jest nieprecyzyjny, co moze prowadzi¢ do dowolnej
interpretacji zapiséw SIWZ. (,zestaw sklada sig = lyzki typu Melntosh w rozmiarach 0, 1, 2, 3 3plus, 4 (...) ", ., ilos¢ =
kazdego rozmiaru do wyboru przez Zmawiajgcego")

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy oczekuje zestawu skladajacego si¢ z jednej lyzki i jednej rekojescei.

Pytanie 61 - dotyczy - Grupy 11 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci filtr elektrostatyczny do ukladéw oddechowych = mozliwoscig stosowania po stronie pacjenta flub
urzqd=enia, antybakteryjny, antywirusowy. Skutecznosé filtracji ; wirnsy 99,999%; bakterie 99,9999 %, przestrzesi martwa
33 ml, zalecana objetosé oddechowa 150 — 1500 mi, opdr przeplywu 4.3mm H20 przy 30 l/min.. Port do prébkowania gazu
luer = kapturkiem oslaniajgcym, przymocowanym na stale do filtra. Zigeze 18O 22M/15F — 22F/15M. Bez PVC i lateksu,
maksymalny czas uzythowania 24 godziny. Zamawiajqey korzysta obecnie = takiego rozwigzania, bez Zadnych zastrzezei.

W przypadku negatyvwnej odpowieds=i prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdy: powyzsze parametry w Zadnej sposob nie
wphnvaja negatywnie ani na komfort uiythowania, ani na jako$¢ oferowanego asortymentu, natomiast w obecnej
konstrukcji SIWZ ograniczajq jedynie konkurencje do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez [iltr elektrostatyczny do ukladéw oddechowych z mozliwoscig stosowania po stronie
pacjenta lub urzgdzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skutecznosé filtracji ; wirusy 99,999%;bakteric 99,9999 %,
przestrzen martwa 33 ml, zalecana objeto$¢ oddechowa 150 — 1500 ml, opér przeptywu 4.3mm H20 przy 30 I/min.. Port do
prébkowania gazu luer z kapturkiem oslaniajacym, przymocowanym na stale do filtra. Zlgcze 1SO 22M/15F - 22F/15M.
Bez PVC i lateksu, maksymalny czas uzytkowania 24 godziny.

Pytanie 62 - dotyeczy - Grupy 11 poz. 1

Czy Zamawiajqcy dopusci filtr elektrostatyczny do ukladéw oddechowych z mozliwoscig stosowania po stronie
pacjenta lub urzqdzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skutecznosé filtracji ; wirusy 99,999%, bakterie 99,999 %,
przestrzeri martwa 32 ml, zalecana objetosé oddechowa 150 — 1200 ml, opér przepbywu 0,6cm H20 przy 30 l/min..
Port do probkowania gazu luer z kapturkiem oslaniajgeym, przymocowanym na stafe do filtra. Zlgeze 1ISO 22M/15F —
22F/15M, Bez PVC i lateksu, maksymalny czas uzytkowania 24 godziny..

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryezne uzasadnienie, gdyz powyisze paramefry w Zadnej
sposob nie wphywajq negatywnie ani na komfort uzytkowania, ani na jakosé oferowanego asortymentu, natomiast w
obecnej konstrukcji SIWZ ograniczajq jedynie konkurencje do preferowanego, konkretnego asortymentu i wykonawcy.
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza réwniez filtr elektrostatyczny do ukladdw oddechowych z mozliwoscig stosowania po

stronie pacjenta lub urzadzenia, antybakteryjny, antywirusowy. Skutecznosé filtracji ; wirusy 99,999%;bakterie
99,999 %, przestrzen martwa 32 ml, zalecana objetos¢ oddechowa 150 — 1200 ml, op6r przeptywu 0,6cm H2O przy
30 I/min.. Port do prébkowania gazu luer z kapturkiem ostaniajgcym, przymocowanym na stale do filtra. Zigcze ISO
22M/15F —22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas uzytkowania 24 godziny

Pytanie 63 - dotyezy - grupa nr 3 poz. 1

Zwracamy si¢ z proshg do Zamawiajqcego o dopuszczenie probowki laboratoryjnej z PS Sml i spelniajgcych
pozostale wymagania.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 64 - dotyeczy - Grupa nr 3 poz. |

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby zaoferowana probowka byla kompatybilna z nakluwaczami do drendw uzywanymi
przez Zamawiajgcego?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 65 - dotyczy - Dot. zapisy SIWZ rozdz. Il pkt 2.6.2
Zgodnie z Ustawq o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) kiasyfikacji i kowalifikacji
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wyrobow dokonuje wytwdrca produktu. Probowka w Grupie nr 3 nie zostala zakwalifikowana przez producenta jako
wyréb medyezny w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w zwigzku z tym nie podiega
przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobdw nie wystawia si¢ deklaracji zgodnosci
ani Zadnego innego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu. Powyzisze nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobow z
uzywania w placéwkach leczniczych. W zwiqzku =z tym zwracamy sig z prosbq o mozliwosé zlozenia zamiast
wymaganego oswiadczenie w zalgezniku mr 8 w SIWZ, stosownego oswiadczenia Wykonawey dla wyrobu, kidry nie
zostal zakwalifikowane jako medyczny i nie posiada zadnych dokumentow dopuszczajqeych do obrotu, co jest zgodne
z obowigzujgeymi przepisami prawa w tym zakresie.

Odpowieds na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 66 - dotyczy - Dot. zapisy SIWZ rozd=. X pkt 5

Zwracamy sig¢ z prosbq do Zamawiajgeego o doprecyzowanie, czy zapis: ,,Ceng oferty/grupy oraz inne wartosci
wykazane w zalgezniku nr 1, 2 do SIWZ nalezy przedstawié z dokiadnosciq do dwdch miejsc po przecinku (...)"
mozna rozumiec, e Zamawiajgcy dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto z dokladnosciq do 4 miejsc po
przecinku (zgodnie z najnowszq liniq orzecznictwa), wartosci muszq byé podane = dokladnosciq do dwdch miejse po
przecinku.

Odpowiedz na zapytanie:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 4

Pytanie 67 - dotyczy - zapisow umowy § 4 ust. 2

Zwracamy sig¢ z prosbhq do Zamawiajgcego o modyfikacje Projektu Umowy poprzez dopisanie: ,, przy jednorazowym
zamowieniu powyzef 150,00 =zl netto” Prosbe motywujemy tym, ze dla zaméwieri ponizej 150,00 =l koszty transportu
na kiore skladajq sig m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listow
przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoinika sq wyzsze niz wartosé marzy uzyskanej ze sprzedazy
towaru o takiej wartosci,

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 68 - dotyczy - Dot. zapiséw wmowy § 4 ust. 13, 15, 15a

Zwracany sig z prosbq do Zmawiajgcego o modyfikacje zapiséw § 4 ust. 13, 15 i 15a w taki sposéb, aby wysokosé
kary wmownej naliczana byla od wartosci netto a nie brutto. VAT jest nalezno$ciq publicznoprawng, kidrg
wykonawea jest zobowigzany odprowadzié do wrzedu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do
ceny oferty nie ma wphywu na korzysci ekonomiczne osiggane przez wykonawce z tytutu wykonania zaméwienia.
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 69 - dotyczy Grupa 40:

Czy Zamawiajqcy dopusci szczypee biopsyjne, jednorazowego uzythu; jalowe, Srednica narzedzia 1,8; 2,4 i 3,0,
dlugosé robocza 160 cm, 180 cm i 240 cm, lyzeczki z okienkiem i zgbkami, oslonka = tworzywa sztucznego pokryta
substancjg hydrofilng. Do wyboru: z iglq i bez igly, dlugosé do wyboru 1600, 1800, 2300mm?

Odpovwied? na zapytanie:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 70 - dotyczy - Grupie 18, pozycja |

Czy Zamawiajqcy w Grupie 18 w pozycji 1 wymaga, rurka posiadala samoblokujgcy sie (poprzez specjalne zaciski)
mandryn z otworem na prowadnicg Seldingera?

Odpowviedz na zapyvtanie:

Zamawiajacy w Grupie 18 w pozycji I nie wymaga, aby rurka posiadala samoblokujqcy sig mandryn, lecz wymaga
otworut na prowadnice .

Pytanie 71 - dotyczy - Grupie 23, pozycja |

Czy Zamawigjgcy w Grupie 23 w pozycji 1 dopusci zestaw do kombinowanego regionalnego znieczulenia
podpajeczynéwkowego—zewngtrzoponowego zawierajqcy: Igle Tuohy 18G/80 mm (o budowie umozliwiajgcej
wprowadzenie igly podpajeczynowkowej bez dodatkowego otworu na koricu oraz plynng zmiane glebokosci whkiucia
igly podpajeczyndwkowej, z mozliwosciq zablokowania jej na kazdym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igly, z
mozliwosciq zdejmowania skrzydelek); Igle podpajeczynéwkowq Pencil Point 27G x 122 mm posiadajgeq otwor
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boczny (z mozliwoscig obrotu iglg o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy); Cewnik zewngtrzoponowy 20G
/90 em z materialu o duzej przejrzystosei i odpornosci na zlamania, = trzema otworami bocznymi, posiadajgey
niebieskie znaczniki glebokosci oraz oznaczenie kovicowki dystalnej; Plaski filtr zewngtrzoponowy 0,2 um; Strzykawke
niskooporowg LOR 10 ml; Plaski, zatrzaskowy lgcznik do cewnika; Prowadnik ularwiajgecy wprowadzenie cevnika do
igly Tuohy; Etykiete indentyfikacyjng cewnika zewngtrzoponowego; ggbke do mocowania cewnika do skory. Zestaw
sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy dpuszcza zestaw do  kombinowanego regionalnego znieczulenia  podpajeczynowkowego—
zewngtrzoponowego zawierajgey: lIgle Tuohy 18G/80 mm (o budowie wmoziliwigjgeej wprowadzenie igly
podpajeczynéwkowej bez dodatkowego otworw na koficu oraz phwmng zmiang glebokosci whkiucia igly
podpajgczynowkowej, =z moiliwoscig zablokowania jej na kaidym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igly, z
mozliwosciq zdejmowania skrzydelek); Igle podpajeczynowkowq Pencil Point 27G x 122 mm posiadajgcq obwdr
boczny (z mozliwosciq obrotu iglq o 360 stopni mimo ufiksowania jej w igle Tuohy); Cewnik zewngtrzoponowy 20G
/90 cm = materialu o duzej przejrzystosci i odpornosci na =lamania, z trzema otworami bocznymi, posiadajqcy
niebieskie znaczniki glebokosci oraz oznaczenie koncowki dystalnej; Plaski filtr zewngtrzoponowy 0,2 um; Strzykawke
niskooporowg LOR 10 ml; Plaski, zatrzaskowy lgcznik do cewnika; Prowadnik ulanwiajgcy wprowadzenie cewnika do
igly Tuohy; Eiykietg indentyfikacyjng cewnika zewnqgtrzoponowego,; gabke do mocowania cewnika do skory. Zestaw
sterylny, pakowany pojedynczo pod warunkiem spelnienia pozostatych parametrow opisanyeh w SIWZ.

Pytanie 72 - dotyczy - Grupa nr 11 poz. 1

Czy zamawiajgey dopusci jako révwnowazny filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem
ciepla i wilgoci, o skutecznosci filtracji bakteryjnej > 99,9999% oraz filtracji wirusowej > 99,999%, przestrzei
martwa 33 mi, oporach przeplywu 0,4 em H>O przy przeplywie 30 I/m, waga 19 g, o objetosci oddechowej 150-1500
mi, z portem kapno z koreczkiem zabezpieczajqcym.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 73- dotyczy - Grupa nr 11 poz. 2

Czy Zamawiajqcy dopusci jako réwnowazng linig prébkujgea do monitorowania stezenia gazdw anestetycznych CO2,
02, N20 dlugos¢ 300 cm, z dwoma koricowki luer lock?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza rowniez linie probkujaca do monitorowania stgzenia gazéw anestetycznych CO2, 02, N20
dlugosé¢ 300 cm, z dwoma koncéwki luer lock

Pytanie 74 - dotyczy - grupy 11, poz.1

W Grupie 11, poz. 1 Zamawiajgey wymaga :

 Filtr elektrostatyczny do ukladdw oddechowych z mozliwoscig stosowania po stronie pacjenta lub urzqdzenia,
antybakteryjny, antywirusowy. Skutecznosé filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeii martwa 435 ml,
zalecana objgtosé oddechowa 300 — 1500 mi, opor przeplywu 0,7 mbar przy 30 l/min..

Port do probkowania gazu luer lock =z kapturkiem oslaniajgcym, przymocowanym na stale do filtra. Zlgeze ISO
22M/15F — 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas uzytkowania 24 godziny.”

Prosimy o potwierdzenie, e wymagany parametr przestrzeni martwa 45ml, stanowi minimalne wymagania
Zamawigjqcego, ktory ma spelnié¢ oferowany produkt.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie filtra o korzystniejszej dla pacjenta, mniejszej przestrzeni martwej
20ml ?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 75 - dotyczy - grupy 11, poz.1

W Grupie 11, poz. 1 Zamawiajqcy wymaga :

W Filtr elekirostatyczny do ulladdw oddechowych z mozlivoscig stosowania po stronie pacjenta lub wrzqdzenia,
antybakteryjny, antywirusowy. Skutecznosé filtracji ; wirusy 99,999%; bakterie 99,999 %, przestrzeir martwa 45 mi,
zalecana objetosé oddechowa 300 — 1500 ml, opor przeplywu 0,7 mbar przy 30 l/min..

Port do probkowania gazu luer lock z kapturkiem oslaniajgcym, przymocowanym na stale do filtra. Zigeze 1ISO
22M/15F — 22F/15M. Bez PVC i lateksu, maksymalny czas uzytkowania 24 godziny.”
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Prosimy o dopuszczenie filtra z koreczkiem luer lock, standardowo stosowanym w tego typu rozwigzaniach.
Opisany wymow stanowi ceche i nie przeklada sig na korzy$é uzythownika.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 76 - dotyczy - grupy 11, poz.2

W Grupie 11, poz. 2 Zamawiajgcy wymaga :

Linia probkujgca do monitorowania stgzenia gazéw anestetycznych CO; O N>O dlugosé 250 — 260 cm, dwie
kovicowki luer lock.

Prosimy o dopuszczenie wighszego zakresu dlugosci od 200-300 cm, w celu umozliwienia zlozenia oferty innym
wykonaweon.

Opis w siwz jednoznacznie opisuje produkt jednego producenta, a tym samym narusza zapisy ustawy PZP.

Zgodnie z ustawg PZP Zamawiajgcy ma obowigzek opisaé przedmiotl zamodwienia stosujgc opis minimalnych
wymaganych warunkow, a nie konkretny produkt, konkretnego producenta. Stosujgce takie opisy Zamawiajgcy narusza
art. art. 7 ust, 1 Ustawy PZP dotyczqgcych zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow.
Zamawiajgcy musi zachowaé zasade wczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 Pzp). Nie moze opisywaé przedmiotu
zamdwienia przez wskazanie znakow towarowych, patentéw, pochodzenia, Zrédlo. szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzié do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonaweow (art. 29 ust. 3 Pzp).

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza wigkszy zakres dlugosei od 200-300 cm

Pytanie 77 - dotyczy - grupy 22
Pytanie do grupy 22 (rurka krtaniowa)

Grupa 22. Rurka krtaniowa

Potwierdzenie .
wymaganych i Cena " Wartosé .
arameltréw ane jednostkowa Warioid | Shmika Stawki Wartosc
Lp | Nazwa artykulu P . ilosci- |7, NETTO | VAT BRUTTO
TAK/Nie it NETTO WPIN | wo VAT W o PLN
lopisac- - w PLN PLN
nalezy wpisac
2 2a 3 o 5=(3x4) | 6 7=(5x6) §=5+7
Rurka  krtaniowa
LT - D
Jednokanalowa,
Jjednorazowego
uzythu,  sterylna. 30
Rozmiar 3,0, 4,0.
Hlos¢ z  kaidego
rozmiaru do
wyboru przez
zamawiajgcego
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Jestesmy dystrybutorami producenta rurek krtaniowych i oswiadczamy, ze rurki LT-D , o ktdrych mowa w Panstwa
opisie nie sq juz produkowane.

Prosze¢ o dopuszczenie rurki LTS-D dwukanalowej , ktdra jest ulepszong , nowsza wersjg modelu LT-D.

Rurka LTS-D posiada dodatkowy kanal, umozliwiajgcy odprowadzanie zgromadzonego powietrza i tresci plynnejf z
zolgdka na zewnqtrz jamy ustnej.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajagcy dopuszeza rurke LTS-D dwukanalowq .
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Pytanie 78 - dotyczy - grupy 1 i 3

Dotyezy Grupy 1 i 3: Podanie ceny jednostkowej netto za 1 sztuke pipetki/probéwiki = dokladnosciq do dwéch miejsc
po przecinku jest niemiarodajne. Powoduje sytuacje, iz wielu oferentdw podaje tq samg ceng. Z tego powodu zostalo
uniewaznione postepowanie nr NZZ/05/P/19. W zwigzku = powyzszym zwracamy sig = prosbg o mozliwosé podania
ceny jednostkowej netto do 4 miefsc po przecinku za 1 sztuke lub ceng do dwdch miejsc po przecinku za opakowanie.
Zamawiajqgcy bedzie kupowal pipetki/probéwhi na opakowania, gdzie cena bed=zie zawierala 2 miejsca po przecinku,
Wartosé netto i brutto oferty w iym pakiecie bedzie rownies podana do dwdch miejsc po przecinku.

Odpowied? na zapytanie:

Zgodnie z udzielona odpowiedzia na pytanie 4

Pyranie 79- dotyczy - grupy 1

Czy Zamawiajqey w Grupie 1 wymaga pipetek pakowanych po 500szt. w opakowaniu kartonowym z dozownikiem
pipetek?

Odpowied? na zapvtanie:

Zamawiajgcy nie wymaga lecz dopuszcza rowniez pipetki pakowane po 500szt. w opakowaniu kartonowym z
dozownikiem pipetek

Pytanie 80 - dotyczy - grupy 1

Czy Zamawiajgey w Grupie 1 wymaga pipetek = podziatkg co 0,25ml?
Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy nie wymaga lecz dopuszcza réwniez pipetki z podziatka co 0,25ml

Pytanie 81- dotyczy - grupy 3

Czy Zamawigjgcy w Grupie 3 wymaga, aby worek na probowki posiadal wielokrotne zamknigeie strunowe?
Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy nie wymaga lecz dopuszcza aby worek na probdwki posiadal wielokrotne zamkniecie strunowe

Pytanie 82 - dotyczy - grupy 4

Czy zamawiqgjqey zgodzi si¢ na Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompe Amika o dhugosci 250cm z
pustym workiem o objetosci 1500ml, komorq kroplowg, zamykanym kranikiem do podawania lekdw, zakoriczonym
portem do zglgbnikow typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP, wraz z bezplatnym przekazaniem do uzytkowania 4szt
pomp do Zywienia dojelitowego typu AMIKA- kompatybilnych z opisanym wyzej przedmiotem zamdwienia (pompa ma
rowniez mozliwosé podigezenia roznego typu zestawow dedykowanych do pompy AMIKA).

Odpowied? na zapyvtanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 83 - dotyczy - Grupa 36, poz. 1.
Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie prowadniia = kovicéwka prostg o dlugosci 450cm i srednicy 0,035"? Reszta
parametréw zgodna = SIWZ.
Odpowiedz na zapyianie:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 84 - dotyezy - Grupa 40, poz. 1.

Czy Zamawigjqcy dopusci szczypee: o diugosci roboczef 160cm i 230 cm (zamiast 240cm), Srednica szczek 2,3mm, =
iglg i bez igly, dwa rozmiary lyzeczek biopsyjnych elipsoidalne, aligator. Reszta parametrow zgodna = SIWZ.
Odpowied? na zapytanie:

Zamawiagjqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 83 - dotyczy - Grupa 39.
Czy Zamawiajqcy dopusci zestaw do opaskowania Zylakdw przelyku wyposazony w prowadnice oslonietq koszulkq
polimerowq? Reszta parametréw zgodna z SIWZ.
Odpowiedz na zapytanie.
Zamawiajqcy podirzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 86 - dotyczy -. Rozdzial V SIWZ Przedmiot zamdwienia, pkt 3
Czy Zamawiajgey skroci termin przydatnosci do uzycia do 6 miesieey, liczonyeh od dnia dostawy, dla:
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- Grupa 42, poz. 5 - koszulki ochronne do anorektalnego cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczosci,

- Grupa 42, poz. 8 - roztwor buforowy do kalibracji pH 4

- Grupa 42, poz.9 - roztwor buforowy do kalibracji pH 7?

Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, bedgce przedmiotem postepowania przetargowego, sq
wysokospecjalistycziymi wyrobami medycznymi jednokrotnego wiytku, produkowanymi poza obszarem Unii
Europejskiej, ktore bedq sukcesywnie dostarczane do Zamawiajgcego przez okres 24 miesiecy . Producent deklaruje
dla ww. wyrobow 12-miesigczny termin przydatnosci liczony od daty produkcji. Biorge pod uwage wymagany przez
Zamawiajgcego termin dostawy (3 dni roboczych) nie jest mozliwe zapewnienie wymaganego 12-miesigcznego
terminu przydatnodei liczonego od dnia dostawy.

Qdpowieds na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza w grupie 42 poz. 4,5,8,9 termin przydatnosei do uzycia do 6 miesiecy, liczonych od dnia
dostawy. Zamawiajacy dokonal odpowiedniej modyfikacji tresci SIWZ.

Pytanie 87 - dotyczy - Rozdzial VI SIWZ Termin wykonania zaméwienia, pkt 3

Czy Zamawiajqcy zmieni termin dostawy wyrobdw medycznych z 5 dni na 56 dni dla:

- Grupa 42, poz. 1 — manometryczny cewnik przelykowy wysokief rozdzielczosci,

- Grupa 42, poz. 2 — manometryczny cewnik anorektalny wysokiej rozdzielczosci,

- Grupa 42, poz. 3 — manometryezny cewnik przelykowy wysokief rozdzielczosci = impedancjq?

Uzasadnienie: Zamawiajgcy wymaga 3-dniowego terminu dostawy wyrobéw medycznych, wyspecyfikowanych w
Grupie 42. Manometryczne cewniki wysokiej rozdzielczosci produkowane sq poza obszarem Unii Europejskiej (USA).
Przy zakupie manometrycznych cewnikow wysokiej rozdzielczosei poz. 1-3 Grupa 42 Oferent otrzymuje od
producenta zapewnienie realizacji dostawy w terminie wynoszqcym od 6 do 8 tygodni i taki termin dostawy jest do
zaakceptowania jako wymaganie w zakresie realizacji. Pragniemy rowniez zwrdcié¢ wwage na fakt, ze termin dostawy
byl podawany we wszystkich naszych ofertach kierowanych do Parstwa. Utrzymanie przez Zamawiajgcego 5-
dniowego terminu dostawy dla whv cewnikdw manometrycznych z gory skazywaloby Oferenta na zaplate kar
umownych za opéznienie w realizacji przedmiotu dostawy. Majgc powyzsze na wzgledzie wnosimy o zmiane terminu
dostawy na 36 dni,

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy dokonat odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie w dniu 04.11.2019 r.

Pytanie 88- dotyczy - Grupa 32. Szczypee wielorazowe

Czy Zamawiajgey wymaga szczypeow chwytajgeych do usuwania cial obeych typu ALIGATOR, ramiona typu ,, V
chowane do oslonki (wielorazowego uzytku) — I s=t. Zapr: e-emowanych na zdfeciu ponizef?

Zdjecie w zigczniku do udzielonych odpowiedzi.

Odpowieds na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza przedmiot zaméwienia jak na zalgczonym zdjeciu.

Pytanie 89 - dotyezy - Grupa 32. Szczypee wielorazowe
Czy Zamawiajqey dopusci kleszezyki o diugosei 160cm i minimalng srednicq kanalu 1,8mm?

Odpowied? na zapytanie:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 90 - dotyczy - Grupa I, poz. 1

Czy Zamawiajgcy w  grupie 1 w pozycji 1, dopusci produki o podanej dlugosci calkowitej 138mm, bez
wyszczegdlnionej dlugosci pompki?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 91 - dotyczy - Grupa 3, poz. 1

Czy Zamawiajqcy w grupie 3 w pozycji 1, dopusci produlkt o srednicy wewnetrznej 11mm?
Odpowied? na zapyvtanie:

Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 92- dotyczy - Zalgeznika nr 3D do SIWZ
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Prosimy o doprecyzowanie Zalgecznika nr 3D do SIWZ poprzez nadanie § 4 ust. 1 zdanie pierwsze nastgpujgcego
brzmienia.: ,,Cyklicznie, nie rzadziej niz raz na kwartal upowazniony przedstawiciel Wykonawey dokona spisu z
natury, w tym kontroli terminu waznosci wyrobow medyczinych oddanych w depozyt.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 93 - dotyczy - Zalgeznika nr 3D do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Zalgcznika nmr 3D do SIWZ poprzez dodanie § 2 ust. 1a o nastgpujgcej tresci: ,, Wyroby
medyczne, ktérym uplyngl termin waznosci nie mogq zostaé pobrane z depozytu przez Zamawiajgcego. W przypadhu,
gdvby Zamawiajacy posiadal w depozycie wigcej niz jeden wyréb medyczny danego rodzaju, Zamawiajqcy
zobowiqzuje sig do pobrania w pierwszej kolejnosci wyrobu medycznego o krdtszym terminie waznosci, zgodnie z
zasadgq first expired/first out.

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 94 - dotyczy - Pakiet 11, Pozycja 1
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skutecznosci przeciwbakteryjnej >99,9999 %,
plwirusowej > 99,999 %, skutecznosé filtracji wzgledem NaCl > 97,100% ; bez wymiennika ciepla i wilgoci, medium

Jiltracyjne hydrofobowe, przestrzest martwa 44 ml, opory przephrnwu 2,3 cm H20 przy 60 V/min (0,9 cm H20 przy 30

i/min), objetosé oddechowa Vi 150-1200 ml, waga 21 g, filtr ze zlgczem kqtowym, steryiny, z portem kapno z
zakrgcanym korkiem luer-lock i portem dokujgcym.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 95 - dotyezy - Pakiet 15, Pozycja 2

Prosimy Zamawigjqcego o dopuszczenie myjek do toalety pacjenta dedyvkowanych do pielegnacji skory oraz jako
element higieny pacjentow z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hypoalergiczne, wstgpnie
nawilzone, o wymiarach 20 x 30 cm, w skladzie: nie wymagajqgcy splukiwania roztwdr oczyszczajqcy, usuwajqcy
przykry zapach, nawilzajgcey, o wilasciwosciach kojgcych, z wysokqg zawartoscig aloesu chronigeq przed zapaleniem
skory zwigzanym z nietrzymaniem moczu/stolea, Produkt bez lateksu, parabendw, w catkowicie izolowanym,
zamykanym na klips opakowaniu chronigcym przed wysychaniem myjek. Produkt zarejestrowany jako wyréb
medyczny. Opakowanie zawiera 48 myjek.

Odpowiedz na zapvlanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 96- dotyczy - Pakiet 16, Poz.2

Prosimy Zamawigjgeego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierajgcego w jednym fabrycznym
opakowaniu.: 2 gqbki z poprzecznym pofaldowaniem pokryte dwuwegglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssgcynii,
z zagietq kolicéwkq oraz z poziomg manualng zastawkq do regulacji sily odsysania, 7 ml plynu do plukania jamy
usinef w wyciskanej saszefce, 1 saszethe z 2 g preparatu nawilzajgcego do ust na bazie wodnej = cetylopirydyng i
witaming E. Kazde pojedyncze opakowanie peini jednoczesnie funkcje pojemnika na plyn i pozwala na przygotowanie
roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentéw do calodobowej
toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skutecznosci w redukcji VAP, Zarejestrowany jako wyrdb
medyczny klasy Ha.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 97 - dotyczy - Pakiet 28, Poz. 1

Prosimy Zamawigjgeego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbicrki luinego stolca
wyposazonego w: silikonowy rekaw o diugosci 167 cm z whudowang w strukture silikonu na calej diugosci substancjq
neutralizujgeq nieprzyjemne zapachy; balonik retencyiny z niebieskq kieszonkg dla umieszczenia palca wiodgeego;
port do napetniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, ktdry wypelnia sig, gdy balonik osiggnie wielkosé
optymalng dla pacjenta oraz port do irygacji wmozliwiajgey takze doodbytnicze podanie lekdw, = klamrg zamykajqgcg
Swiatlo drenu w celu wtrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania probek stolca, pasek
koralikowy do podwieszania kompatybiiny z ramami ldzek szpitalnych iz miejscem na opis. System przebadany
klinicznie (ocena bezpieczeristwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie
czysty. W zestawie 3 worki do zbidrki stolca, o pojemnosci 1000 ml, z zastawkg zabezpieczajqcq przed wylaniem
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zawartosci skalowane co 25 ml oraz z filtrem weglowym.
Odpowiedz na zapytanie:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 98 - dotyczy - Pakiet 28, Poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wymaga systemu z czasem utrzymania do 29 dni,
potwierdzonego badaniami klinicziymi dolgezonymi do oferty?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 99 - dotyczy - Pakier 29, Poz. ]

Pozycja I

Prosimy Zamawiajgeego o dopuszczenie tamponéw nasyconych 2% roztworem diglukoniani chlorheksydyny =
zarejestrowanymi wskazaniami do ogdinej antysepiyki skéry oraz antyseptyki skory jako czesci schematu
postepowania przedoperacyjnego. Skuteczno$é oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia czestofei zakazen
szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W skladzie 500 mg diglukonianu chlorheksydyny w 1 tamponie, zel
aloesowy, bez lateksu, niewymagajgey splukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, pakowane po
6 tampondw w saszetki flip-top z dodatkowq warstwg termoizolacyjng.

Odpowied? na zapvtanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 100 - dotyczy - Pakiet 29, Poz. 1

Zwracamy sie prosbq o doprecyzowanie zamierzonego zastosowania produktow oferowanych w poz 1, i, czy
Zamawiajgey ma zamiar stosowac myjki z chlorheksydyng (Srodek bakteriobdjczy) w celu zapobiegania zakazeniom
nabytym w szpitalu czy wylgeznie do mycia higienicznego niemajgcego wplywu na ilosé notowanych powiklan
zakaznych takich jak zakazenia krwi, odrespiratorowe zapalenie puc oraz zakazenia ukladu moczowego.

Odpowieds na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 101 - dotyczy - Pakiet 28, Pozycja 6

Prosinty Zamawiajqcego o dopuszczenie jako alternatywy koca ogrzewajqcego, jednorazowego uzytku; o gramaturze
144 g/m2 z przeszyciami na calej powierzchni, zapobiegajgcymi przemieszczaniu sig elementow poszczegdlnych
warstw; szwy ultradswigkowe; zgodny z normq EN 13485, Mozliwos¢ podgrzania w urzqdzeniu grzewczym do 60°C.
Rozmiar: 210 em x 110 cm (+/- 5em)

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 102 - dotyczy - Pakiet 28, Pozycja 7

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako alternatywy fartucha jednorazowego uzytku, przod i rekawy wykonane z
bilaminatu- z folii polietylenowej i Spunbond o gramaturze min. 25 g/nt’, rekawy zakosiczone poliestrowym mankietem
kolor 261ty lub niebieski. Produkt zarejestrowany jako srodek ochrony osobistej kategorii I. Odporno$é na przenikanie
wody w miejscach wzmocnionych na poziomie co najmniej 109 emH0. Rozmiar L lub XL.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 103 - dotyczy - Pakiet 28, Poz.8

Prosimy Zamawiajgeego o dopuszczenie jako alternatywy pélmaski filtrujgeej respiratorowej spetniajgeej wymogi
klasy FFP2 wg EN 149:2001 zarejestrowanej jako Siodek ochrony osobistej, w ksztalcie stozka Jednopanelowey,
wykonanej = materialow: poliester, melt blown, poliester posiadajgcq w czeSci srodkowej zawor oddechowy
ulatwiajqey oddychanie, w gornej czesci maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnetrznej (od strony
twarzy) szezelnie przylegajgca pianka zwigkszajgeq komfort uzytkowania i ulatwiajgca oddychanie, gumki na glowe
wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materialu wlatwiajqcego nakladanie maski, skutecznosé filtracji
czgsteczkowej (dla czasteczek 0,1 pm ) > 99,9 %. Maska w kolorze bialym, gumki w kolorze zéltym. Opakowanie 10 szt.
Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 104 - dot. Pakiet 9

PRZEZ WIEDZE | DOSWIADCZEN!E DO ZDROWIA CHOREGO



1SO 9001
I1SO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

CERTYFIKAT 2917143

SZPITAL
AKREDYTOWANY

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000
NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na zaoferowanie przedmiotu zamdwienia w Pakiecie 9 -spelniajgcego wszystkie
wymagania Zmawiajgcego, ktore nie podlegajg ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowigzkowi wystawienia deklaracji zgodnosci oraz obowigzkowi oznakowania
znakiem CE (tzw. wyrob niemedyczny), dia ktorego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowied? na zapvtanie:

Zamawiajacy nie okresla, ze produkt ma by¢ wyrobem medycznym. Wykonawca natomiast winien zlozyé
o$wiadczenie , iz produkt jest dopuszczony do obrotu — zgodnie z SIWZ — Rozdzial 11, pkt 2, ppkt 2.6.

Pytanie 105 - dot. Pakiet 9

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie terminu dostawy dla pakietu 9 do 14 dni roboczych?
Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 106 - dotyczy wmowy dostawy:

WV celu zapewnienia réwnego traktowania stron wmowy i umozliwienia Wykonawey sprawdzenia zasadnosci
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 projektu wumowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji
oraz zmiang zapisu na: ,, ...od daty zgloszenia reklamacji” na ,, ...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 107- dotyczy umowy dostawy:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na dodanie zalqcznika do umowy w postaci umowy udostepnienia, ktérej wzor
przesylamy w zalgezeniu? (dot. § 5 ust. )

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 108 - dotyczy wmowy dostawy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej umowy w
zakresie zapiséw.

§dust 15

15. W przypadku zwloki w nalezytym wykonaniu umowy przez Wykonawce Zamawiajgcy moze zqdaé od Wykonawcy
zaplaty kary umownef w wysokosci 0,.5% wartosci brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego
przedmiotu dostawy za kazdy rozpoczety dziet zwloki, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto niedostarczonego
lub reklamowanego przedmiotu dostawy.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 109 - dotyczy umowy dostawy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajqcy dokona modyfikacji postanowien projektu przyszlej umowy w
zakresie zapiscw:

g4 ust 18:

18. W przypadku rozwigzania, w tym odstgpienia od umowy z przyezyn lezqcych po stronie Wykonawey, Zamawiajgey
ma prawo obciqzyé go kara wmowng w wysokosci 10 % eatkewitej wartosci brutto niezrealizowanej czesci
przedmiotu niniejszej umowy, chyba, ze umowa przewiduje w danym przypadku kare w innej wysokosei,

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 110 - dotyczy wmowy dostawy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajqcy dokona modyfikacji postanowiert projektu przyszlej umowy w
zakresie zapisow:

§ 3 ust. 3:

3. W przypadku zwloki w dostawie przedmiotu uzywania lub wyposazenia albo w przeszkoleniu personelu
Zamawiajqcego Zamawiajgcy moze zqdaé od Wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci 0,1% wartosei brutto
niedostarczonego  przedmiotu niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 10%
wartosci brutto niedostarczonego przedmiotu niniejszej umowy

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgey podtrzymuje zapisy w SIWZ
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Pytanie 111 - dotyczy umowy dostawy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacii postanowieri projektu  przysziej umowy w
zakresie zapisow:

§35ust 9:

9. W przypadku nie usunigcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu uzywania wolnego od wad w terminie
okreslonym w ustgpie poprzedzajgeym Zamawiajgey ma prawo, wedlug swojego wyboru

1.) po wezwaniu do wykonania obowiqzkéw wynikajgeych z umowy przez Wykonawce zlecié usunigcie wady osobie
trzeciej posiadajgeej autoryzacie producenta, a kosztami naprawy obcigzyé Wykonawce, kidry ma obowigzek
uregulowaé naleznosé w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, jak réwniez obcigzyé Wykonawee
karq umowng w wysokosci 0,3 % wartosci brutto wadliwej czesci przedmiotu niniejszej umowy, a gdy wada nie daje
sig usungé uzyskaé od osoby trzeciej sprzet o analogicznych lub zblizonych parametrach na okres do chwili
dostarczenia przez Wykonawce przedmiotu uiywania wolnego od wad i kosztami uzyskania sprzetu obcigzyé
Wykonawee,

2.) zqdac wykonania obowiqzkéw wynikajgcych umowy i obcigzyé Wykonaweg karg umowng w wysokosei 0,05 %
wartofci brutto niewykonanej czesci przedmiotu niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,_jednak nie wiecej niz 10%
wartosci brutto niewykonanej czesci przedmiotu niniejszej umowy,

3.) odstqpié¢ od wumowy, takze w zakresie przedmiotu umowy, o kiérym mowa w § I ust. 1 pkt 1 i naliczyé karg wmowng
w wysokosci ekresloneiw4unst—I8 10 % wartosci brutto niezrealizowanej czesci przedmiotu niniejszej umowy
Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 112 - dotyczy umowy depozytu:

Czy Zamawiajgey wyrazi zgode na dodanie zalgeznika do umowy w postaci umowy przechowania, ktérej wzor
przesylamy w zalgezeniu?

Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 113 - dotyczy umowy depozytu:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejnosci towardw z
najkrotszym terminem waznosci?

Odpowied: na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 114 - dotyczy - Grupa 23, pozycia I
Czy Zamawiajqcy dopusci zestaw o nastgpujgeym skladzie:

. Strzykawka niskooporowa o pojemnosci 10ml o wygladzonym wnegtrzu, kontrastujqgeym tloku  ze
standardowq koricowkq typu luer
’ Cewnik epiduralny 20G o dlugosei 100cm z 4 znacznikami glebokosci oraz 3 otworami bocznymi, wykonany

z poliamidu, z nitkg radiacying na calej diugosci kontrastujgeq w promieniach RTG. Skalowany co lem (od 6em do
17em od strony dystalnej). Specjalna migkka, atraumatyczna korcéwka pokryta w calosci znacznikiem
radiocieniujgcym zapobiega uszkodzeniom naczy# i tkanek oraz zwigksza bezpieczeristwo wprowadzania cewnika.

. Dodatkowy tqcznik ulatwiajqcy wprowadzenie cewnika do igly Touhy

. Igla Touhy z mandrynem w rozmniarze 18G (rézowa) o diugosci 90mm, skalowana co 1em, wykonana ze stali
nierdzewnej ze strzalkami na skrzydelkach wskazujgeymi prawidlowe ulozenie igly przy wiluciu

. Igla do znieczulen podpajeczyndwkowyeh (Pencil Point) 27G (szara) o dlugosci 135 mm z mozliwoscig

wprowadzania do igly Touhy, wykonana ze stali nierdzewnej, z systemem blokujgcym SAFE-WAY, z mozliwoscig
regulacji wysunigcia igly w zakresie 0-10mm

. Plaski filtr epiduralny 0,2 pm odporny na cisnienie 8 bar, z oznaczonymn kierunkiem przephymwu, obrotowym
zenskim tgcznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz meskim lqcznikiem luer-lock od strony strzykawki
zabezpieczony fabrycznie koreczkiem (do 96 godz. nieprzerwanej pracy)

. Tepa igla do nabierania lekéw 18 G 38 mm z whudowanym filtrem 0,5 um. Sciecie igly pod katem 45°
. Lgcznik do cewnika epiduralnego
. Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegajqcym

przypadkowemu wysunieciu cewnika z ciala pacjenta chronige jednoczesnie cewnik przed zamknigciem swiatla w
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miejscu jego wprowadzenia do ciala

. Piankowy stabilizator filtra umozliwiajgey umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej propenowane rozwiazanie.

Pytanie 113 - dotyczy - Grupa 27, pozycja I

Czy Zamawiajgcy dopusci przediuzacz o diugosci 45 cm lub 150 cm, pozostale warunki zgodnie =z SIWZ?
Odpowied? na zapvtanie:

Zamawiajacy dopuszcza przedluzacz o dlugosei 45 em lub 150 cm, pozostale warunki zgodnie z SIWZ.

Pyranie 116- dotyczy - Grupa 28, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci jednorazowy system do kontrolowanej zbicrki luznego stolca wyposazony w silikonowy
rekaw o diugosci 167 em z whudowang w strukture silikonu na calej diugosci substancjq neutralizujqeq nieprzyjemne
zapachy; niskocisnieniowy balonik retencyjny; port do napelniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji
umozliwiajgcy takze doodbytnicze podanie lekdw, z klamrg zamykajgeq $wiatlo drenu w celu utrzymania leku w
miejscu. System przebadany kiinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiérki stolca, o pojemnosci
1500 ml z zastawkqg zabezpieczajacq przed wylaniem zawartosci skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500
ml, z filtrem weglowym zawierajgce wewngirz saszetke = absorbentem cieczy

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 117 - dotyezy - Grupa 28, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy dopusci worki wymienne kompatybilne z zestawem do konirolowanef zbiorki stolca o pojemnosci
1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 mi, przednia czesé¢ przezroczysta, tylna biala, z zastawkq
zabezpieczajqeq przed wylaniem zawartosci i filtrem weglowym (do wyboru z filtrem Iub bez) pochlaniajgcym
nieprzyjemne zapachy i zapobiegajgcym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem
cieczy fub 2 sziuki z filtrem weglowym i absorbenten cieczy.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 118 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 3

Czy Zamawiajqcy dopusci czepki z mozliwosciq podgrzania w mikrofaldwcee 20 sek. w S00W, pozostale parametry
zgodne z SWIZ?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy dopuszcza czepki z mozliwoscia podgrzania w mikrofaléwece 20 sek. w 800W, pozostale parametry
zgodne z SWIZ.

Pytanie 119 - dotyczy - Grupa 29, pozycja 3

Czy Zamawiajqey dopusci podklad chlonny o chlonnosci 1600mi, pozostale parametry zgodne =z SIWZ?
Odpowied? na zapvtanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 120 - dotyczy grupy 40 poz. 1

Zwracamy sie z prosbqg o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych z lyzkami owalnymi jednorazowego uzytku, diugosé
robocza 160 i 230 cm, o Srednicy narzedzia 1,8 i 2,3 mm z otworami w lyzeczkach, z mozliwoscig wykonania biopsji
stycznych, sztywny odcinek dystalny ze znacznikami glebokosci, pancerz pokrywany tworzywem PE, oznaczenie
kolorystyczne na opakowanin w zaleznosci od obszaru zastosowania kleszczy. Z iglg lub bez igly do wyboru przez
Zamawiajacego, do kanalu od 2,0 do 3,2 mm.

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 121 - dotyczy grupy 41 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy wymaga ustnikéw wykonanych z tworzywa bez zawartosci lateksu i
DEHP, pakowanych indywidualnie w warunkach aseptycznych z datq produkeji i waznosei na kazdym opakowaniu
Jednostkowym

Odpowiedz na zapytanie:
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Zamawiajqgcy dopuszcza usiniki wykonane z tworzywa bez zawartosci lateksu i DEHP, pakowanych indywidualnie w
warunkach aseptycznych z datq produkcji i wainosci na kazdym opakowaniu jednostkowym

Pvtanie nr 122 - dotyczy grupy 41 poz. |

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajqcy wymaga opakowania zbiorczego typu podajnik kartonowy, z otworem
do wyciggania usinikow

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajgcy nie wymaga lecz dopuszcza opakowanie zbiorcze typu podajnik kartonowy, = otworem do wyciggania
ustnikow

Pytanie nr 123 - dotyczy 25 pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci igle do akupunktury w rozmiarze 0,25 x 13mm lub 0,3 x 10mm?
Odpowiedz na zapyvtanie:

Zamawiajacy dopuszcza igle do akupunktury w rozmiarze 0,25 x 13mm lub 0,3 x 10mm.

Pytanie nr 124 - dotyczy Grupa 25 pozycja 1 — 3 — Czy Zamawiajacy dopusci wyceng igiel w opakowaniu a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem ilosci

Odpowiedz na zapytanie:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é podania ceny za opakowanie handlowe liczace 100 sztuk z odpowiednim
przeliczeniem ilosci w formularzu cenowym ( PRZEDMIOT ZAMOWIENIA / SZCZEGOLOWY FORMULARZ
CENOWY zal nr 1 do SIWZ ). W takiej sytuacji nalezy ustali¢ i poda¢ ceng jednostkowg za 100 sztuk produktu i
dokona¢ wlasciwego przeliczenia biorgc pod uwage wymagang ilo$¢ przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 125 - dotyczy Grupa 28, poz. |

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiorki luZnego stolca, z
silikonowym rekawem odprowadzajacym pokrytym specjalng warstwa skutecznie hamujaca nieprzyjemne zapachy o
diugosci ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakladanym bez koniecznosci penetracji odbytu palcem, z systemem
zapobiegajacym przepeieniu balonika retencyjnego poprzez uzycie strzykawki o pojemnosei 45 ml do wypelnienia
balonika retencyjnego wodg z pierScieniem uszczelniajgecym. Na silikonowym rekawie port stuzacy do napelnienia
balonika retencyjnego i irygacyjny. Port do irygacji umozliwiajacy réwniez podawanie lekdéw doodbytniczo. System
zawiera réwniez port do pobierania prébek stolca z zastawka antyzwrotna.

W zestawie 3 worki o pojemnosci 1500 ml wyposazone w filtr weglowy (niwelujacy zapach) oraz substancje zelujaca
zawarto$¢ worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie
zawiera lateksu.

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 126 - dotyczy Grupa 28, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania workéw o pojemnosci 1500ml kompatybilnych z
zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml?

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pvtanie nr 127 - dotyczy wzoru umowy § 5, ust. 3

Prosimy Zamawiajacego o odniesienie kar umownych, o ktorych mowa

ww. § do wartosci brutto niezrealizowanej czgsci dostawy. Obecne kary sg niewspdtmiernie wysokie.
Odpowiedz na zapvtanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pvtanie nmr 128 - dotyczy Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby
odpowiedzialnej za realizacje umowy po stronie Zamawiajacego

Odpowied? na zapytanie:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w SIWZ
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Zamawiajacy wprowadza ujednolicony zalacznik 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA / SZCZEGOLOWY
FORMULARZ CENOWY. Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych dokonal dwukrotnie modyfikacji zalacznika w dwdch grupach (w grupie 16 w dniu
22.10.2019 r. i w grupach: 30i41 wdniu04.11.2019r

Powyzsze ma na celu zapewnienie przejrzystosci w postepowaniu.

Ujednolicony zalacznik 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA / SZCZEGOLOWY FORMULARZ CENOWY
NOWY jest zalacznikiem do udzielonych odpowiedzi i jest obowigzujgcym w powyzszym postgpowaniu.

Kierfwik
Dzlat Zamdyfia Public
| Za irzenia
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