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Katowice, dn. 05.11.2019r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU V 
Nr sprawy: ZP-19-122UN 

 
                  

 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
 
Pyt. 1 Pakiet nr 2 poz. 1    
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji maskę krtaniową  z samoczynnie pompującym się mankietem oraz z 

dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania 

nagłośni. Charakteryzuje się: 

Szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania 

Możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę 

Rurka maski wzmocniona 

Wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu 

Łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta 

umieszczona na rurce   

Rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg 

Sterylna. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w 
żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego 
asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, 
konkretnego asortymentu i wykonawcy, co ma potwierdzenie w poprzednim prowadzonym postępowaniu nr 
ZP-17-066BN (jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta). 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 2 Pakiet nr 2 poz. 1    
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z 

delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym 

koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem 

nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi 

pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez 

maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w 

rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg? 

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w 
żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego 
asortymentu, natomiast w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję do preferowanego, 
konkretnego asortymentu i wykonawcy, co ma potwierdzenie w poprzednim prowadzonym postępowaniu nr 
ZP-17-066BN (jedna, niepodlegająca odrzuceniu oferta). 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 3 Pakiet nr 2 poz. 2     
Czy Zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 4 Pakiet nr 2 poz. 4     
Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie 
w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert 
przetargowych , niż wyłącznie wykonawcy, przy obecnej konstrukcji SIWZ? 
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości w postępowaniu powyżej progów unijnych wydzielenia z pakietu 
jednej z pozycji i utworzenia nowego pakietu dla tej pozycji. Niestety ten typ korekty nie jest możliwy 
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zgodnie z zasadami publikacji w Dz.U. UE, gdyż dotyczy modyfikacji struktury samego dokumentu, czego 
nie można dokonać. 
Pyt. 5 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści obwody mikrobiologicznie czyste?   

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 6 Pakiet nr 3     
Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 
mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,, 
bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone 
od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem 
kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione, 
układ zabezpieczony kapturkiem. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 7 Pakiet nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach: 

 wykonana z PVC , biokompatybilność, nietoksyczna, przeźroczysta  
 mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając 

szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie 
 rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, 

 oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza 
 wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, 

 różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, 
 posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego 

przegryzienia 

 kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny 

 sterylna 
 pakowania pojedynczo? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 8 Pakiet nr 2 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach: 
 Pozwala na zmniejszenie oporu na rurce intubacyjnej lub masce krtaniowej poprzez oddalenie układu 

oddechowego od pacjenta. 

 Rodzaje rurki: karbowane, rozszerzalne i gładko-otworowe 
 Standardowe rurki o średnicy 15 mm i długości 15 cm pozwalają na większą elastyczność podczas 

operacji i procedur klinicznych 
 Złącza końcowe pozwalają na bezpieczne podłączenie do wszystkich elementów Y zgodnie z 

zatwierdzonymi standardami. 

 Do stosowania podczas znieczulenia, oddychania i używania resuscytatora 
 Dostępne w rozmiarach dla dzieci i dorosłych 

 Przedłużacz do rurek ze złączem intubacyjnym zgiętym pod kątem 90 stopni 
 pakowane pojedynczo papier folia? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 9 Pakiet nr 1 poz. 1  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1poz.1 (Zestawy do punkcji opłucnej i drenażu klatki piersiowej) dopuści 
bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa 14Gigłą o dł.120mm pozostałe parametry zgodne  
z opisem SIWZ?  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 10 Pakiet nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1poz.2 (Zestawy do punkcji opłucnej i drenażu klatki piersiowej) dopuści 
Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej  
z wyeliminowaną przestrzenią martwą o parametrach: 

 komora kolekcyjna o pojemności 1000 ml (wersja pediatryczna 400 ml) z podziałką co 10 ml oraz 
wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości 

 komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka 

 płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O 

 wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania 

 sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze 

 wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego 

 automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 
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 podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w 
kierunku dodatnim 

 kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc 

 posiadający bezigłowy port do pobierania próbek 

 pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej  (istotne między innymi podczas transportu) 

 wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący 
do ubrania pacjenta 

 opcjonalnie kompatybilny worek na treść o poj. 1000 ml -wyposażony w korek zamykający? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 11 Pakiet nr 5 poz. 1c  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz.1c (Zestaw do trepanobiopsji szpiku kostnego) dopuści igłę do 
trepanobiopsji13Go dł.70mm pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
Pyt. 12 Pakiet nr 6 poz. 1b 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6poz.1b (Igły do biopsji nerki) dopuści igły półautomatyczne do biopsji 
nerki16G o dł.160mm pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
Pyt. 13 Pakiet nr 7 poz. 1a i 2a 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz.1a i 2a (Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza 
biodrowego) dopuści igłę w rozmiarze 15Go dł.110mmoraz w poz.1b i 2bigłę w rozmiarze 15Go dł.90mmlub 
70mm pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zamian.  
Pyt. 14 dotyczy SIWZ 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli 
wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z 
ofertą?  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 15 dotyczy SIWZ  
Wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnymi przesłanie umowy do 
podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana. 
Odp.: Zgodnie z treścią Rozdz. XIV pkt. 6.  
Pyt. 16 Pakiet nr 3 poz. 1 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodów bez portów na trójniku, 
pozostałe parametry bez zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 17 Pakiet nr 3 poz. 1  
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie obwodów wykonanych z PP 
(polipropylen) rozciągliwy do dł. 180 cm, z możliwością ustawienia długości 160cm, pozostałe parametry bez 
zmian? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 18 Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający wymaga obwodów sterylnych potwierdzonej certyfikatem walidacji procesu sterylizacji z 
podanym konkretnie  numerem katalogowym i numerem  serii (LOT). 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 19 Pakiet nr 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania maski krtaniowej LMA z PCV z mankietem 
silikonowym przy spełnieniu wszystkich pozostałych zapisów SIWZ. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.  
Pyt. 20 Pakiet nr 2 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych w rozmiarach: 1-5  i w zakresach wagowych:< 5kg; 
5-10kg; 10-20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 21 Pakiet nr 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej w 3 rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci, dla 
noworodków? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
Pyt. 22 Pakiet nr 2 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych czystych mikrobiologicznie? 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pyt. 23 Pakiet nr 3 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla 
dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z 
polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, 
mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Zamawiający informuje iż, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, nie ma obowiązku zapewnienia 
możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. 
(wyrok z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16) 
Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot 
zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. to on bowiem, jako gospodarz 
postępowania, określa zakres zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy , charakteryzujący cel, jaki 
zamierza osiągnąć, udzielając zamówienia (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017r.;  
sygn. akt KIO 651/17). 
„Przepis art. 38 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści SIWZ i w 
celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 38 ust. 1 Pzp 
jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku udzielana wyjaśnień, gdy 
wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SIWZ.  
Reasumując, jeżeli z treści pisma (tzw. „wniosku”) wynika, że celem wykonawcy nie jest uzyskanie 
wyjaśnienia treści SIWZ, zamawiający nie odpowiada na takie pismo. Oczywiście z wyjątkiem przypadku, 
gdy wykonawca w piśmie żąda zmiany treści SIWZ.”  
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