
 

 Załącznik nr 2B do SWZ 

 

Kompleksowy system rehabilitacji kończyny górnej i dolnej oraz tułowia - 3 szt. 

 

L.p. Parametry (funkcje) wymagane (minimalne) 

1 Kompleksowy system rehabilitacji kończyny górnej i dolnej oraz tułowia  

2 Kamera z oprogramowaniem medycznym pozwalającym na terapię z biofeedback : 

3 Ocena zakresu ruchów, Pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia.  

4 Automatyczny zapis uzyskanych danych  

5 Biofeedback w czasie rzeczywistym .  

6 
Możliwość prowadzenia ćwiczeń́ statycznych i dynamicznych.  

7 Możliwość prowadzenie ćwiczeń́ dotyczących wybranych segmentów ciała lub całości ciała w 
pozycji stojącej lub siedzącej.  

8 Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń́ dla pacjentów  

9 Możliwość prowadzenia ćwiczeń całego ciała lub tylko dla jednej, wybranej kończyny w 
danym czasie.  

10 
Możliwość prowadzenia ćwiczeń samowspomaganych.  

11 Możliwość ćwiczenia funkcji poznawczych.  

12 Możliwość dostosowywania poziomu trudności ćwiczeń́ do aktualnych potrzeb pacjenta .  

13 Urządzenie zarządzane z poziomu stacji terapeutycznej.  

14 Zestaw osprzętu 

15 Komputer typu laptop spełniający minimalne wymagania:  

15.1 System operacyjny min. typu Windows 10, 64 bit 

15.2 procesor min. 2 GHz, 



15.3 Pamięć́ min. 8 GB RAM, 

15.4 Zintegrowana karta grafiki, 

15.5 Wymagane złącza minimum : 

15.5a 2xUSB(3.0) lub równoważne 

15.5b 2xUSB(2.0) lub równoważne 

15.6 Monitor min 15,6’’  

16. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1 Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące, obejmująca 
bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym 

2 W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, 
min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta 

3 Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie dłuższy niż 72 godzin od zgłoszenia 
konieczności naprawy (dotyczy dni roboczych) 

4 Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych 

5 Dopuszczalne podłączenie aparatu pod tzw. zdalny serwis umożliwiający min zdalną 
diagnostykę, przeładowania oprogramowania, usunięcie błędu lub usterki. Obsługa zdalnego 
serwisu przez inżyniera serwisu posługującego się językiem polskim.   

6 Koszty przeglądów, napraw gwarancyjnych i części podlegających wymianie, dojazdów do 
Zamawiającego oraz robocizny mające związek z wykonywaniem tych czynności w okresie 
gwarancyjnym ponosi Wykonawca 

7 Dostępność części zamiennych do oferowanego modelu przez min. 10 lat od daty odbioru 

8 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski 

17. SZKOLENIA I INNE 

1 Szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla personelu Zamawiającego w zakresie 
zapewniającym bezpieczną obsługę przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym tj. nie później niż w ciągu 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru w 
następującym wymiarze godzin min. 2 godzin zegarowych dla max. 10 osób. 

2 Szkolenia odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego na terenie Łodzi. 

3 Liczba godzin szkoleniowych ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia. 

4 Instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja 
obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) - przy dostawie 

5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Łodzi, zaś 
po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, 
folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny 
koszt. 

 

 


