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Szpital Wojewddzki im. Sw. Lukasza
33-100 Tarnow
ul. Lwowska 178a

V0=
Nasz znak: SWLOG—271.MJ.76’O?(DZ 12022 Tarnéw, dnia 05/12/2022r

Dotyczy: sukcesywna dostawa materialow endoskopowych dla Szpitala Wojewodzkiego
im. Sw. Lukasza SPZOZ w Tarnowie- Nr sprawy 76/2022

W odpowiedzi na pytania z 28 listopada 2022 r, Zamawiajacy wyjasnia:

Zakves 7, po.l
Zwracamy sie z prosha o dopuszezenie jednorazowych ustnikéw o sr. otworu 22 x 25mm. z duzymi
-ami bocznymi, bez zawartosci lateksu 1 DEHP, z regulowang tasma mocujgeg. takich. jakie

1awiajacy uzywa ohecnie.

Odp. Tak, Zamawiajgey dopuszeza.

Zakies 7, po.1-3
Prosimy o doprecyzowanie, czy ze wzgleddw epidemiologicznych Zamawiajgey wymaga ustnikédw
pakowanych oryginalnie indywidualnie z etykietami do dokumentacji medyczne].

Odp. Tak, wymagamy ustnikéw pakowanych indywidualnie.

Zakres 7, po.1-3
Prosimy o d.:u'arecyzo*:f”nit, czy ze wzgleddw epidemiologicznych Zamawiajacy wymaga ustnikdw
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pakowanych oryginaluie indywidualnie oraz w opakow anie zbioreze typu dyspenser karfonowy z otworem.

Odp. Tak, wymagamy ustnikéw pakowanych indywidualnie oraz w opakowania zbioreze.

Zakres 7, po.2-3
Zwiacamy sig z proshg o dopu
lateksu. pozostale p
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szezenie jednorazowych ustnikow zregulowana gumks tekstylng, bez
odne z SWZ.

Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszeza.

E:,ki esnr 10, poz. 1

wracamy sie z prosbg o dopuszezenie réwnowaznych kleszezykédw z tyzkami owalnymi, z iglg lub bez
'-'*') powlekanych bickompatybilng 3 pow lokg PE O}CZ;._-.CLL.,L} dia kanaldw endeskopéw), znaczniki

%@hﬂ% odci widoczne w RTG, roziniar tyzeczek 2,3mm x 4mm lub 1.8mm x 3mm. rozwarcie fyzeczek w
zakresie 5mm dla 1,8 oraz do 8mim dla - 2.3mm x 4,6mm, dl. narzgdzia 1800mm lub 2300mm, do wyboru.
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Odp. Nie, rozmiary pozostaja bez zmian.

Zakresnr 10, poz. 2

Zw y sie z proshg o dopuszezenie rdwnowaznych kleszezykéw do biopsji stycznych. powlekanych
bickon ‘bilng powlokg PE (bezpieczug dla kanaldw erdocknpé;\’) znaczniki glebolodei widoczne w
RTG, z tyzkami owalnymi lub typu aligator, z igla lub bez, rozwaicie lyzek w zakresie 6-8 mm, o
wymiarach 2.3 x 4mm, dl. 1800mm lub 2300mm do wyboru przez Zamawiajacego

Allut'l‘

Qdp. Tak, Zamawiajgcy dopuszeza,



ZaXkres nr 10, poz. 3

Zwracamy sie z profha o dopuszezenie réwnowaznych keszezykdw do biopsji stycznych, powlekanych
bickompatybi v ..‘Ium BE (bev'pleur:; d‘a kanaldw endoskopdw), znaczniki C'%e;b:k odci widoczie w
RTG, z lyzkami owalnymi. lyzeczki d dlugosci 4mm rozwarcie lyzeczek 8mm. dhugosé robocza 230cm.

$rednica narzedzia 3.0mm, pojemnosé tyzeczek 17.58mm?, do kanahu 3,2mm.

Odp. Nie wymagane rozwarcie lyZzeczek 9 mm,

Zakres nr 10, poz. 3

Zwracamy sig z prodbg o dopuszezenie réwnowaziych kleszezykdw do bic»f‘?\ji stycznych, powlekanych
biummp;tx‘: ‘lp\,..‘oL_q PE (Lv zpieczng ¢la kanaléw endoskopdw) z lyzkami owalnymi, bez igly, o
drednicy narzedzia 3.0mm, do kanalu 3.2mm, diugosé tyzek 3,5mm rozwarcie tyzeczek 8.9mm, dlugosé
robocza 230¢cim.

Odp. Nie, dlugosc lyZzeczek wymagana 5,27 mm.

Zakresnr 10, poz. 4

Zwracamy sie z proshg o dopuszezenie kleszczy chwytajgeych typu Aligator + Zgb Szezura, 1" vlekanych
bickompatybilng p- wlokg PE (bezpieczng dla kanaléw endoskopdw), rozwarcie 17mm, Srednica narz¢dzia
2,3mm, dlugosé robocza 2300mim.

Odp. Nie, wymagane kleszcze obrotowe.

Zakresnr 10, poz. 5

Zwracamy sig z prodha o dopuszezenie wiglostopniowych petli jednorazowych, rotacyjnych, do cigeia na
ZIMNO, o $r. drutu 0,3mm 1 $r. petli 10, 15mm, $r. oslonki 2.4mm, dhugosc roboecza 230cm oraz petli do
diatermii, o $. drutu 0,4mm, §r. otwarcia 10mm, 15mm, 25mm, 30mm i 35mm, $r. ostonki 2.4mm, dlugoesé

robocza 230om Nadmieniamy. Ze zgodnie z wytycznymi petli do polrpc_-io 1ii NA ZIMNO, nalezy
stosowad tyiko do usuwania malych polipdw. ze wzgledu na ryzylo wystgpienia krwawienia.

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza.

Zalresnr 10, poz. 6

Zwracamy sie z prosbg o dopuszezenie wielostopniowych pegtli jednorazowych do cigeia na ZIMNO, o st
drutu 0.3mm i sr. pgthi 10, 15mm, $r. ozlenki 2.4mm, dlugosc robocza 230cm oraz petli do diatermii. o sn.
drutu 0,4mm. ér 0*"'3rcif—1 10mm, 15mm. 25mm, 30mm 1 359:m §r. oslonki 2,4mm, dlugosé rebocza
230cm. Nad amy, ze zgodnie z wytycznymi petli do polipektomii NA ZIMNQ, nalezy stosowaé tylko
do usuwania m um,h polipdw, ze wzgledu na ryzyko wystgpienia krwawienia,

Odp. Nie, wymagana jest funkeja rotacyjna.

Zakres pr 10 . poz. 7
Zw m;anw sie z protb q o uopu-JLLcme pulapek na po
kOI"nu!'_y ok. LH} me. \...i.wb\.‘:m drenu min. 14,3 Ciil.

y jednorazowego uzytku, $rednica zewnetrzna

Odp. Nie, wymiary pozostajg bez zmian,

Zakres nr 10 . poz. 8

Zwracamy sie z proshg o dopuszezenie petli, o $r. drutu 0,25mm, &, ofwarcia 10mm, 15mm, rgkojesd bez
¥ sig F 4 pus pe > ; b

skalowania, §r. oslonki 2,4mm. dhugodd robocza 230em.

Odp. Nie wymiary pozostaja bez zmian.
Zakres nr 10, poz. 8

Zwracamy sie z ;-*';-5‘.35; o dopuszezenie petli. o §r. drutu 0.4num, Srotwarcia [Oiem, 15mm, rekojesd
skalowana, ér. oslonki 2. 4mm, dlugosé robocza 230cm.

Odp. Nie, Srednica drutu jest za gruba.




esor 10, poz. 10

~woacamy sie Z proshg o dopuszezenie petli z koszem ekstrakeyjnym w ksztalcie out;,:',cn u, ktéry
wmoziiwia pobranie materiatu z trudnodostepnych miejse, z funkejg retacji, dlugosé roboeza 2300mm, $r.
S3mm. sr.oostonki 2,5mm.

Odp. Tak, Zamawiajgey dopuszcza.

Zakres ar 10, poz. 12

Zwracamy sig z pro$hg o dopuszezenie igiel w ostonce PTFE, o gruboded igly 0.6 lub 0,7mm, glebokodc
nakiucia 4 mm lub 6 mm, Srednica narzedzia 2.4 mm., dtugosé le@leﬁ min 2300 mm, kempatybilna z
kanatem roboczym endoskopu o srednicy 2.8 mm, zablokowanie igly wyiaZnie slyszalnym kliknieciem.
Odp. Nie grubosé igiel pozostaje bez zmian 0,6 i 0,8,

Zakres nr 10 . poz. 13

Zwracaniy sig z prosby o dopuszezenie igiet w przeimczystej dobrze m\ r:cznej ostonce PTFL, o Grubuéci
ighy 0.6 mm i glebokosei naklucia 4 mm lub 6 mm. Kat $cigcia ostrza igly 22°. Srednica narzedzia 2.4mun
igla kompatybilna z kanalem roboczym 2,8mm. Dlugodé narzedzia 23 Jﬂr:m Pancerz ighy zakonczony
metalowym. zewngtrznym pierscieniem w miejscu jej wyjscia stabilizujacy prace ighy i eliminujacy
MOZIHWosE jgj \mgm'.m Zablokowanie igly styszalne wyraznym kliknieciem. Re}m‘em igly z czterema
plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igly szlifowane poad pedwdjnym kgtem dla

zwigkszenia ostrodci ‘.;11‘z¢d213.

Odp. Nie kat scigeia igly wymagany 23,5 %,

Zakies nr 10, poz. 14
Zwracamy si¢ z proshg o dopuszezenie '1*1051' opu proktologicznego jednorazowego uzythu eperacyjnego
prostego z rgczky i Swiatlein LED, niesteryinego. Dlugosé narzgdzia 65 min, $rednica narzgdzia 23 mm,

Odp. Nie dlugoé¢ narzedzia jest za krétka wymagamy co najmniej 90 mm.

Zalresnr 10, poz.15
Zwracamy sig z proshg o dopuszezenie anoskopu proktologicznego operacyjnego jednotazowsgo uzythu
scigtego z rgezka i $wiattem LED, niesterylnego. Dhugoéé narzedzia 88 mm, $iednica narzedzia 23 mm.

Odp. Tak, Zamawiajyey dopuszcza.,

Zakres nr 10 . poz.16
Zwiacamy si¢ z proshg o dopuszezenie sigmoidoskepu jednorazowego uzytku ze $wiatlem LED,
niesterylnego. o dhugosdei 96mm i srednicy zewngtizingj 23mm.

Odp. Nie dlugoéé narzedzia jest za krétka wymagamy co najmniej 250 mm.

Zakees nt 10, poz. 17

Zwracamy si¢ z pt o~b‘1 o dopuszcrzeinie zelu do badan endoskopowych na bazie n.ehflu wysokiej
czystosch, gliceryna jalo naturalny Srodek utrzyinujgey wilgo 1\ vas milekowy jako regulator pH
4-!13':}1'a3k3‘»‘b61‘12€re<a'1 prop\'lu 4-hydroksybenzoesan metylu. jako spray wdzone srodki L.c iserwujace.
niezawierajjey parafiny i silikosniu. nie pozostawia osadu. krystalicznie czysty / jak woda. dz;:h. kojgeo na
blony éluzowe. bez Srodkow farmakologicznych. Pojemnaodé 200ml w formie tuby, przeliczenicm ilosci, tj.
63 szt.
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Odp. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza,

Pozostata tres¢ specyfikacji warunkow zamowienia pozostaje bez zmian. Powyzsze
informacje nalezy traktowaé jako integralng czg¢s¢ specyfikacji warunkéw zamowienia.
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