Załącznik Nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Parametry techniczne i użytkowe niezależnego systemu weryfikacji radiograficznej oraz systemu planowania leczenia do realizacji procedur radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej 
	L.P.
	Parametr
	Parametr graniczny
	Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ 
	Punktacja dodatkowa

	1
	Parametry ogólne

	1.1
	Oferowany model systemu/ typ/ producent
	Podać
	
	Bez punktacji

	1.2
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	Bez punktacji

	1.3
	System fabrycznie nowy z 2020 roku, nie powystawowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.4
	Instalacja w pomieszczeniu pracowni akceleratorowej Zamawiającego. Model akceleratora: Versa HD Agility firmy Elekta Rok produkcji 2019
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.5
	System obrazowania pozycji pacjenta niezależny od akceleratora
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.6
	System wykorzystuje jednoczasową ekspozycję z dwóch źródeł promieniowania kV RTG  w celu uzyskania obrazu stereoskopowego anatomii pacjenta.  
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.7
	Obrazowanie kV RTG jest możliwe niezależnie od pozycji (kąta) ramienia aparatu i blatu stołu terapeutycznego
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.8
	Obrazowanie kV RTG jest możliwe w trakcie emisji wiązki terapeutycznej
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.9
	Detektory obrazu wykonane w technologii krzemu amorficznego
	TAK
	
	Bez punktacji

	1.10
	Rozmiar pól kV RTG w izocentrum  przyspieszacza  ≥ 10 cm x 10 cm
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	1.11
	Rozdzielczość detektorów obrazu  ≥ 512 x 512 pikseli
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	1.12
	Dodatkowa, niezależna weryfikacja pozycji pacjenta za pomocą systemu optycznego. Weryfikacja ułożenia wstępnego oraz w trakcie leczenia. 
	TAK, opisać
	
	Bez punktacji

	1.13
	Zestaw fantomów do kalibracji (dopasowania do izocentrum MV akceleratora) i kontroli jakości pracy systemu kV RTG i optycznego
	TAK, opisać
	
	Bez punktacji

	1.14
	Zestaw akcesoriów umożliwiający  przeprowadzanie zabiegów radio-chirurgii  i radioterapii stereotaktycznej z wykorzystaniem nieinwazyjnego  unieruchamiania pacjentów za pomocą masek. Zestaw kompatybilny z oferowanym systemem obrazowania oraz z posiadanym przez Zamawiającego przedłużeniem blatu stołu terapeutycznego – „Elekta Frameless Extension”. 
	Tak, opisać
	
	Bez punktacji

	1.15
	Zestaw masek termoplastycznych  unieruchamiających obszar głowy i szyi,  kompatybilnych z systemem  z p. 1.14. Do każdej maski  dodane akcesoria minimalizujące ruchy obrotowe głowy w obrębie maski.  Liczba masek w oferowanym zestawie: ≥ 5 
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	1.16
	Zestaw masek termoplastycznych  unieruchamiających obszar głowy  kompatybilnych z systemem  z p. 1.14. Do każdej maski  dodane akcesoria minimalizujące ruchy obrotowe głowy w obrębie maski.  Liczba masek w oferowanym zestawie: ≥ 5
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	1.17
	Fantomy anatomiczne (obszar głowy i obszar miednicy) do celów kontroli jakości oraz szkolenia personelu z użytkowania systemu
	TAK
	
	Bez punktacji

	2
	System  IGRT

	2.1
	Import plików formatu DICOM RT z systemów planowania leczenia.  

	Tak
	
	Bez punktacji

	2.2
	Wielo-płaszczyznowe obliczenia rekonstrukcji  obrazów DRR na podstawie badania CT użytego do planowania leczenia w celu określenia błędu pozycji pacjenta. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3
	Automatyczna i ręczna fuzja zrekonstruowanych obrazów DRR i obrazów kV RTG uzyskanych za pomocą oferowanego systemu radiograficznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4
	Możliwość zawężenia obszaru zainteresowania w nakładanych obrazach.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5
	Automatyczna detekcja markerów zlokalizowanych w tkankach pacjenta. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6 
	Automatyczne obliczenie korekcji położenia pacjenta w 6 stopniach swobody i przesłanie danych do systemu kontroli przyspieszacza w celu wykonania odpowiedniej zmiany pozycji blatu stołu terapeutycznego. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7
	Obliczenia i kontrola pracy systemu realizowane na dostarczonej przez Wykonawcę stacji roboczej. Konsola operatora umieszczona w sterowni przyspieszacza. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	System planowania radio-chirurgii  i radioterapii stereotaktycznej – serwer obliczeniowy

	3.1
	Konfiguracja serwera (sprzętowa i systemowa) zgodna z zaleceniami producenta systemu planowania leczenia
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.2
	Umożliwia zdalny dostęp i pracę z wszystkimi zainstalowanymi na serwerze aplikacjami z dowolnego komputera sieci szpitalnej
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.3
	Wykonuje wszystkie obliczenia modułów systemu planowania leczenia 
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.4
	Minimalna liczba równoczesnych sesji użytkowników serwera obliczeniowego ≥ 3
	TAK, podać liczbę  i opisać zasady dostępu
	
	Bez punktacji

	3.5
	Obsługuje dane medyczne  w formatach: CT, MR, PET/SPECT
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.6
	Umożliwia wymianę danych (Import i Export) z serwerami PACS sieci szpitalnej
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.7
	Umożliwia edycję oraz scalenie danych pacjentów
	TAK
	
	Bez punktacji

	3.8
	Aktualizacja oprogramowania systemowego serwera do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji. Zakresy aktualizacji zgodnie z zaleceniami producenta systemu planowania leczenia. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	4
	System planowania radio-chirurgii  i radioterapii stereotaktycznej – moduły planowania leczenia

	4.1
	Funkcja konturowania struktur na obrazach medycznych różnych modalności (CT, MR, PET). Konturowanie 2D oraz 3D.
Możliwość  detekcji krawędzi otoczenia konturowanych struktur z wykorzystaniem obrazów CT, MR i PET.
Możliwość tworzenia nowych struktur na bazie istniejących poprzez dodawanie marginesów oraz wykonywanie operacji logicznych na zbiorach.      
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.2
	Automatyczna fuzja obrazów CT, MR (T1, T2, FLAIR, MRA), PET, SPECT różnych obszarów ciała. 
Możliwość manualnej korekcji we wszystkich wymiarach.
Możliwość zawężenia obszaru zainteresowania we wszystkich wymiarach. 
Kolorowe nakładki na badania poddawane fuzji. 
Adaptacyjna korekcja zniekształceń geometrii obrazu przy fuzji z wykorzystaniem badań MR w obszarze wewnątrz-czaszkowym.
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.3
	Automatyczna detekcja i konturowanie struktur anatomicznych mózgu na podstawie badań MR 
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.4
	Automatyczne konturowanie deformacji naczyniowych na bazie fuzji badań angiograficznych 3D (CT, MR) z niezlokalizowaną dynamiczną angiografią 2D 
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.5
	Wielofunkcyjna przeglądarka badań 3D różnych modalności (CT, MR, PET SPECT). 
	TAK, opisać
	
	Bez punktacji

	4.6
	Możliwość eksportu utworzonych plików typu  DICOM RT Struct do wykorzystania przez inne aplikacje medyczne  
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.7
	Planowanie radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej w obrębie czaszki 
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.8
	Planowanie radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej wielokrotnych zmian przerzutowych w mózgu z wykorzystaniem jednej pozycji izocentrum.
Algorytm minimalizujący wielkość dawki peryferyjnej w objętości zdrowej mózgu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.9
	Optymalizacja i obliczenia rozkładów dawki bazujące na algorytmach Pencil Beam i Monte Carlo
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.10
	Planowanie odwrotne  terapii łukowych typu VMAT i DCA 
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.11
	Wsparcie dla energii 6 MV ( płaskie oraz FFF)
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.12
	Wsparcie dla kolimatora MLC Agility  firmy Elekta  
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.13
	Eksport plików DICOM RT Plan do systemu Mosaiq oraz serwerów PACS Zamawiającego
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.14
	Eksport parametrów  planu i statystyk rozkładu dawki w strukturach tarczowych oraz  narażonych tkankach zdrowych do pliku PDF
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.15 
	Możliwość samodzielnej konfiguracji  modeli dozymetrycznych przez Zamawiającego
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.16
	Automatyczna analiza możliwości leczenia skojarzonego  guzów łagodnych mózgu z wykorzystaniem radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej przed i w trakcie operacji neurochirurgicznych.
	TAK
	
	Bez punktacji

	4.17 
	Aktualizacja modułów systemu planowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji
	TAK
	
	Bez punktacji

	5
	Informacje ogólne

	5.1
	Dodatkowa stacja robocza do przygotowania i analizy procedur IGRT wykonywanych z użyciem oferowanego systemu weryfikacji radiograficznej.
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	5.2
	Oferowany system planowania radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej umożliwia analizę stopnia klirensu  środka kontrastowego w  obszarach wewnątrzczaszkowych  na podstawie dwóch badań MR wykonanych w odpowiednim odstępie czasowym. 
Prezentacja wizualna  obszarów zainteresowania klinicznego różnicująca objętości o wysokim i niskim stopniu wymywania środka kontrastowego. 
Kolorowe nakładki na obszarach poddawanych analizie.
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	5.3
	Wsparcie dla energii10 MV (płaskie oraz FFF) w oferowanym systemie planowania radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej.  
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

	5.4
	Gwarancja   ≥ 12 miesięcy
	TAK, podać
	
	12 miesięcy – 0 pkt.
24 miesiące – 10 pkt.
36 miesiące – 20 pkt.

	6
	Inne wymagania

	6.1
	Przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego
	TAK
	
	Bez punktacji



	6.2
	Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych
	TAK
	
	Bez punktacji

	6.3
	Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. Nie dotyczy czasowych  licencji na moduły systemu planowania radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	6.4
	Czas ważności licencji na moduły  systemu planowania radio-chirurgii i radioterapii stereotaktycznej ≥ 12 miesięcy
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	6.5
	Szkolenie personelu Zamawiającego obsługującego oferowany system weryfikacji radiograficznej w zakresie jego kompetencji, w miejscu instalacji, w języku polskim, w obecności instruktora w miejscu szkolenia. Certyfikaty potwierdzające szkolenie wydane imiennie dla wszystkich szkolonych. Szkolenie obejmie:
· 6 techników 
· 4 fizyków
	TAK
	
	Bez punktacji

	6.6
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej - dysk zewnętrzny lub pamięć USB)
	TAK
	
	Bez punktacji

	6.7
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku angielskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej - dysk zewnętrzny lub pamięć USB)
	TAK

	
	Bez punktacji

	6.8
	Techniczne materiały informacyjne producenta  na temat przedmiotu oferty  w języku polskim lub angielskim, w których należy zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry lub oświadczenie producenta potwierdzające oferowane wartości parametrów.
	TAK

	
	Bez punktacji

	6.9
	Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE
	TAK

	
	Bez punktacji

	6.10
	Deklarację lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211)
	TAK

	
	Bez punktacji

	7
	Warunki serwisowe

	7.1
	Wykonawca zapewni przeglądy techniczne przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta, przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji.
	Tak, podać ilość przeglądów w okresie gwarancji na poszczególne elementy oferowanego systemu do Radioterapii
	
	Bez punktacji

	7.2
	Zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej przedmiotu oferty
	TAK
	[bookmark: _GoBack]
	Bez punktacji

	7.3
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	7.4
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie  72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	7.5
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie  8 dni robocze, rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	7.6
	Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji -  maksymalnie 8 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	7.7
	Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży  ≥  10 lat
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	7.8
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK, podać
	
	Bez punktacji


    *wypełnia Wykonawca
    Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
    Oświadczamy, że:
· oferowany przez nas system jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;
· oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
· zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia systemu w miejscu jego przeznaczenia
· zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze systemu
· przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy
· ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................	
