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Kutno, dnia 20.09.2023 r. 
 

WYJAŚNIENIA Nr 1 

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE 

 

Nr postępowania: ZP/25/23 
 

 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie 
art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z  dnia 
2022.08.16 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 
 
1. Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody w kształcie „10-

płatkowego kwiatka” o średnicy 25,7 mm. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

2. Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłe o średnicy 
30 mm. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 x 40 
mm, dedykowanej do badań holterowskich i wysiłkowych. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 
mm, dedykowanej do badań holterowskich i wysiłkowych. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

5. Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 1, 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny 
elektrod w opakowaniach – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 1, 2 - Jeżeli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy 
wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto w zaokrągleniu do 4 miejsc po 
przecinku. 
Zamawiający odpowiedział pozytywnie za wyżej zadane pytanie. 
 

7. Dotyczy Pakietu Nr 133, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu ASCARD 
o rozmiarze 112 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1120 szt. (rolek). 
Papier o rozmiarze 112 mm x 25 m jest stosowany w aparatach Ascard firmy Aspel. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

8. Dotyczy Pakietu Nr 133, poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG 
Corometrics 4305 BAO o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek z jednoczesnym przeliczeniem 
wymaganych ilości tj. 125 bloczków. 
Zamawiający dopuszcza. 
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9. Dotyczy Pakietu Nr 87 - Czy w Pakiecie nr 87 Zamawiający wymaga zaoferowania worków 
laparoskopowych o pojemności 200 ml, z podajnikiem z uchwytem na dwa palce umożliwiającym obsługę 
jedną ręką, posiadających ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, ułatwiający wprowadzanie 
preparatu do worka? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

10. Dotyczy Pakietu Nr 108 - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 108 siatek 3D w dwóch rozmiarach 
(M - 10x14.5cm i L - 11x14.5cm) spełniających wszystkie parametry określone przez Zamawiającego. 
Zgodnie z SWZ. 
 

11. Dotyczy Pakietu Nr 85 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 85 - Zestaw do pomiaru 
ciśnienia śródbrzusznego (IAP) z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwną klemą 
zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu 
„T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem 
schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 
60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie 
zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór 
wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przeźroczystymi 
ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr 
hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzałamaniową, 
portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system mocujący, do 7 dni u 
pacjenta. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

12. Dotyczy Pakietu Nr 41, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników thorax w 
rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32? 
Zgodnie z SWZ. 
 

13. Dotyczy Pakietu Nr 91, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniule dotętnicze z 
zamknięciem typu Fluoswitch w rozmiarze 20Gx45mm? 
Zgodnie z SWZ. 
 

14. Dotyczy Pakietu Nr 50 - Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela w następujących rozmiarach: 000/4cm, 
00/5cm; 0/6cm; 1/7cm; 2/8cm; 3/9cm 4/10 cm, 5/11 cm? Proponowany zakres rozmiarowy jest 
powszechnie stosowany w placówkach ochrony zdrowia.  
Nadto dopuszczenie przedmiotu zamówienia w powyżej opisanych rozmiarach pozwoli na złożenie 
korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków 
publicznych. 
Zgodnie z SWZ. 
 

15. Dotyczy Pakietu Nr 55 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków 
wyposażony w filtr bakteryjny 0,1 μm oraz koreczek zamykający bez zastawki, reszta zgodna z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?  
Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, 
pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 
Zgodnie z SWZ. 
 

16. Dotyczy Pakietu Nr 126 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z atraumatycznym otworem 
centralnym i jednym bocznym o pojemności 1750 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w SWZ?  
Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, 
pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi. 
Zamawiający dopuszcza. 
  

17. Dotyczy Pakietu Nr 141 - Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne były wykonane 
z polipropylenu? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także 
pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału. 
Zamawiający dopuszcza. 



 
18. Dotyczy Pakietu Nr 144 - Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków przeźroczyste nie sterylne 

z przeliczeniem na 1.067 pełnych opakowań (foliowy rękaw) po 75 szt., co daje 80.025 szt.? Sposób 
pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, 
dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako 
dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

19. Dotyczy Pakietu Nr 158 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe z przeliczeniem na 3 pełne 
opakowania  po 100 szt., co daje 300 szt.? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma 
jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na 
złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych 
powinno zależeć. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

20. Dotyczy Pakietu Nr 117 - Firma Zebra ma w swojej ofercie dwa rodzaje białych opasek dla dorosłych 
przeznaczonych do drukarek HC100 i ZD510:  
- Z-Band Direct 25mm x 279mm (200 opasek w kasetce) P/N:  
10006995K; 
 -Z-Band UltraSoft 25mm x 279mm (175 opasek w kasetce) P/N:  
10015355K.  
 
Na które opaski przedstawić ofertę? 
Zgodnie z SWZ. 
 

21. Dotyczy Pakietu Nr 136, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarach M/L oraz XL/XXL? 
Zgodnie z SWZ. 
 

22. Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści worek stomijny jednorazowy ze 
zintegrowanym, bezpiecznym odpływem zamykanym na rzep; worek z efektywnym filtrem węglowym; 
przylepiec hydrokoloidowy, przyjazny dla skóry; miękka, wodoodporna fizelina od strony skóry - pytanie 
której wersji worka Szpital oczekuje - beżowej, tj. worka pokrytego fizeliną także od strony zewnętrznej 
czy też worka przezroczystego od strony zewnętrznej? 
Zamawiający oczekuje worka przezroczystego od strony zewnętrznej, matowego od strony 
wewnętrznej, beżowy kolor pokryty fizeliną. 
 

23. Dotyczy Pakietu Nr 142 - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 142 wymaga, aby stosowany test ureazowy 
został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia 
materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

24. Dotyczy Pakietu Nr 142 - Czy Zamawiający Pakiecie Nr 142 –Testy ureazowe - wymaga , aby oferowany 
test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 
dla wytwórcy oferowanego testu ? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

25. Dotyczy Pakietu Nr 89, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferwowania w pakiecie 89 pozycja 3 
jednorazowe koszyki do usuwanie kamieni z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji, z 
zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, trapezoidalne; 
czterodrutowe, współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0,035”, kompatybilne z kanałem 
endoskopowym o średnicy 3.2 mm , rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm,? Z poważaniem, 
Iga Żabicka Boston Scientific Polska sp. z o.o. 
 

26. Dotyczy Pakietu Nr 32, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 32 w poz 1  wycenę nakłuwaczy 
w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku? 
Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowanie a 200 szt. 
 

27. Dotyczy Pakietu Nr 57, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w pak. 57 w poz.1 siatki przepuklinowe 
polipropylenowe : 
• gramatura siatki 50g/m2 



• grubość siatki 0,41 mm 
• wielkość porów 1x1,25 mm 
• grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? 
Rozmiary zgodnie z SWZ. 
Zgodnie z SWZ. 
 

28. Dotyczy Pakietu Nr 112, poz. 1, 2 - Prosimy o dopuszczenie wkładów( stosowanych z powodzeniem 
przez szpital w l.2017-2019) gdzie wymiana wkładu ze względu na inne rozwiązania techniczne, wymaga 
chwilowego odłączenia z pokrywy wkładu drenu do ssania(bez odłączania od żródła próżni) ta czynność 
jest prosta i nie sprawia żadnych trudności personelowi( natomiast sprawia niewyobrażalne męki 
przedstawicielowi firmy oferującemu konkurencyjny system). 
Zgodnie z SWZ. 
 

29. Dotyczy Pakietu Nr 112, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była 
umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną 
kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer 
serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. 
Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we 
wkładzie. 
Zamawiający dopuszcza. 
 

30. Dotyczy Pakietu Nr 119, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści myjkę – rękawicę o wymiarach 15 x 22 cm, 
włóknina 70g/m2, nie wymaga użycia wody ? 
Zgodnie z SWZ. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                             Podpisał 
                                                                                                               Prokurent           Prokurent 
                                                                                                              Irena Dałek       Kamil Krzewicki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

Do wiadomości  
Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania 


