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Wykonawcy bioracy udzial w postgpowaniu
Dotyczy postepowania ,, Przeglqdy sprzetu medycznego”

Znak sprawy: ZP/96/2C0/2020
Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnien
jak ponizej:

Zestaw I:
Pytanie nr |

Czy Zamawiajacy z uwagi niejednolity charakter produktéw wymienionych w wykazie urzadzen
medycznych, wydzieli do oddzielnego zadania Aparaty do EEG DigiTrack?

Informujemy, iz aparaty EEG DigiTrack sa wyrobami medycznymi klasy lla i podlegaja zapisom
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

Zgodnie z art. 90 moéwigcym o "Uzywaniu i utrzymywaniu wyrobow"

Producent firma .,(...)” podaje w instrukcji obstugi, ze:,"Elektroencefalograf EEG DigiTrack
nalezy poddawa¢ okresowej kontroli stanu technicznego oraz kalibracji.Zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy.Czynnosci te moga by¢ przeprowadzane wylacznie
przez autoryzowany serwis producenta.Nie przeprowadzenie okresowej kontroli grozi
pogorszeniem jakosci rejestrowanego sygnalu EEG oraz moze spowodowaé zagrozenie dla
zdrowia pacjenta"

Majac na uwadze bezpieczenstwo pacjentéw, przeglady powinny byé zatem wykonywane
regularnie przez przeszkolony personel.Kazdy Klient otrzymuje informacje o serwisie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym w karcie gwarancyjnej, méwiacej m.in. ze . Wszystkie
czynnosci serwisowe oraz przeglady okresowe moga by¢ dokonywane wylacznie przez
autoryzowany serwis ..(...)".”

Producent aparatow EEG DigiTrack, firma ,(...)", wskazala jako jedyny autoryzowany serwis
Aparatéw EEG DigiTrack firme ,,(...)"Nie wyraza tym samym zgody na wykonywanie przegladéw
stanu technicznego aparatow.EEG DigiTrack przez firmy.(...)” nie posiadajace autoryzacji
producenta.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz. Zamawiajacy nie wymaga aby czynno$ci byly wykonywane przez
autoryzowany serwis producenta .

Zestaw II :

Pytanie nr 1 do pakietu 6

Zgodnie z zapisami SIWZ czg$¢ 111 pkt. 3 ,,Wykonawca winien wykonywaé ustugi przegladu
technicznego zgodnie z instrukcjami uzywania urzadzen, zaleceniami producenta, posiadana
specjalistyczng wiedzg i z nalezyta, wymagang prawem starannoscia™. Zgodnie z instrukcja
uzytkowania aparatu do znieczulania typu Fabius CE podlega on konserwacji w cyklu 6
miesigcznym. Czy Zamawiajacy w celu umozliwienia wykonania ushugi zgodnie z zapisami SIWZ
zmieni ilo$¢ przegladu w roku w zalgczniku asortymentowo-cenowym z 1 na 2 dla aparatu Fabius
CE pozycja 1 w pakiecie nr 6?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz usuwa poz. 1 w Pakiecie nr 6. Dla pozycji 2 oraz pozycji
3 w Pakiecie nr 6 przedstawia nowy formularz cenowy -Zatacznik nr la oraz Zalgcznik nr 3 celem
dolaczenia do oferty

Pytanie nr 2 do pakietu 10

Zgodnie z zapisami SIWZ czgs¢ 111 punkt 3 Zamawiajacy wymaga aby ,,Wykonawca winien
wykonywac¢ ustugi przegladu technicznego zgodnie z instrukcjami uzywania urzadzen, zaleceniami
producenta, posiadang specjalistyczng wiedza i z nalezyta, wymagana prawem starannoscia”.




Zgodnie z wymagania producenta dla pakietu 10 respiratory Savina podczas czynnosci przegladu
technicznego wymagaja aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. Czy Zamawiajacy w
celu spelnienia tego wymogu bedzie wymagal przedstawienia autoryzacji lub aktualnej licencji
potwierdzajacej dostep do portalu ServiceConnect poswiadczajacej prawo do dystrybucji i
rozpowszechniania oprogramowania?

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 3 do pakietu 6,10,23,24

Zgodnie z zapisami SIWZ czesé III punkt 3 Zamawiajacy wymaga aby ,Wykonawca winien
wykonywac¢ ustugi przegladu technicznego zgodnie z instrukcjami uzywania urzadzen, zaleceniami
producenta, posiadana specjalistyczna wiedza i z nalezyta, wymagana prawem starannoscia™.
Zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta dla urzadzen z pakietu 6,10,23,24 wymagane
jest posiadanie dostepu do specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiajacy dla
potwierdzenie zdolnosci technicznej do wykonania konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta
bedzie wymagal przedstawienia autoryzacji lub aktualne;j licencji potwierdzajacej doste¢p do portalu
ServiceConnect — portal z aktualng baza dokumentacji technicznej, aktualnymi wersjami
oprogramowania oraz aktualnym oprogramowaniem serwisowym sfuzacym do testowania
aparatury medyczne;j.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz

Pytanie nr 4 Czy

Zamawiajacy w celu zapewnienia standardow jakosci zgodnych z zaleceniami producenta bedzie
wymagal od wszystkich Wykonawcéw wykonania czynnosci serwisowych przy uzyciu tylko i
wylacznie oryginalnych i nowych czgsci zamiennych?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga czesci nowych wyprodukowanych w 2020r.

Pytanie nr 5 do pakietu 6,10,23,24

Czy Zamawiajacy w celu zapewniania poréwnywalnosci ofert oraz zapewnieniu mozliwosci
szczegolowej oceny oferty Wykonawcy pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja techniczng
producenta bedzie wymagal od wszystkich Wykonawcéw dla pakietu 6,10,23,24 przedstawienia
szezegdlowego wykazu czgsci zamiennych jakie Wykonawca uwzglednit w kalkulacji oferty?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz usuwa poz. 1 w Pakiecie nr 6. Dla pozycji 2 oraz pozycji
3 w Pakiecie nr 6 przedstawia nowy formularz cenowy -Zatacznik nr 1a oraz Zalgeznik nr 3 celem
dolgczenia do oferty. Odnosnie Pakietow 10,23,24 — zgodnie z siwz.

Zestaw 111
Pakiet nr 15, poz. 1 — Zwracamy si¢ z prosbg o wydzielenie z pakietu nr 15 pozycji - diatermia

elektrochirurgiczna ES 400 co pozwoli naszej firmie jako producentowi ww. aparatow na zlozenie
odrebnej oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Zestaw IV

Pytanie nr 1 Dotyczy zapisow SIWZ, zatacznik nr 3 Opis przedmiotu zaméwienia, Pakiet nr 22
poz.8 ..,TUS-X100 Xario 100 firmy Toshiba:



Zwracamy si¢ z prosba o wylaczenie z zadania nr 22 poz. 8 ..Aparatu USG TUS- X1007, produkcji

Toshiba (obecnie Canon), do odrgbnego zadania.

Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewni¢ wlasciwa, wysoka jakos¢ ustug, dostgp do
oryginalnych czesci zamiennych oraz zagwarantowac¢ wlasciwa prace aparatu i jego przydatnosé
diagnostyczng oraz jak najdluzsza zywotnos¢. Dlatego producent zaleca wykonywanie serwisu
jedynie przez autoryzowany serwis producenta, ktory dysponuje odpowiednio przeszkolonymi
pracownikami, posiadajacymi specjalistyczng wiedzg¢ na temat sprzetu, ktory serwisuja. Ponadto
wszelkie zmiany aparatu, modyfikacje przy uzyciu nieoryginalnych czegsci i nieautoryzowanego
oprogramowania, badz niewlasciwie przeprowadzone naprawy moga skutkowaé utrata

wymaganych niezbednych mozliwosci diagnostycznych oraz bezpieczenstwa uzytkowania aparatu.

Zapisy w obecnym brzmieniu uniemozliwiaja naszej firmie zlozenie waznej, konkurencyjnej

oferty.
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 2 Dotyczy zapisow SIWZ, zalacznik nr 3 Opis przedmiotu zamdéwienia, Pakiet nr 22
poz.8 ,,TUS-X100 Xario 100 firmy Toshiba:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i utworzenie nowego pakietu dla aparatu
TUS-X100 firmy Toshiba. Czy Zamawiajacy w celu dbalosci o zapewnienie nalezytej jakosci ustug
podczas wykonywania zamdwienia, bedzie wymagal, aby zamdwienie bylo realizowane przez
autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzetu i/lub przez osoby posiadajace szkolenia

producenta do wykonywania przegladéw technicznych?
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Zestaw V

Pytanie 1, dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wydzielenie z zadania 5 Aparatu do znieczulenia Excel 210?
Poniewaz producent nie moze juz zapewni¢ pelnej dostgpnosci do oryginalnych czesci
zamiennych, autoryzowany serwis producenta nie moze zagwarantowa¢ wykonania przegladu
technicznego tego aparatu obejmujacego peing Kkalibracje, kontrole jakoéci dziatania i
bezpieczenstwa pacjenta oraz personelu jak réwniez wymiang wszystkich koniecznych czesci
wymaganych przez producenta do wymiany podczas przegladu.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pytanie 2, dotyczy zapisow SIWZ

Czy z ostroznosci, w celu zapewnienia bezpieczenstwa pacjenta oraz jakosci ustug medycznych
zgodnie z ustawg o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) Zamawiajacy bedzie wymagal odpowiednich kwalifikacji
technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury bedacej przedmiotem przetargu,
potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inzynieréw szkolen organizowanych
przez producenta?




Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pytanie 3, dotyczy zapisow SIWZ

Czy Zamawiajacy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracy personelu medycznego i
pacjentéw oraz zgodnosci zapisow z instrukcji obstugi urzadzenia bedzie wymagal od wszystkich
Wykonawcow do przeprowadzenia przegladéw i napraw uzycia tylko oryginalnych i nowych
czgscei zamiennych?

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdzialanie szkodliwym dla Zamawiajacego praktykom,
polegajacym na stosowaniu w ramach przegladéw i napraw urzadzen zamiennych uzywanych lub
regenerowanych. Na rynku urzadzen medycznych nie jest tajemnicg, ze uzywane urzadzenia sa
skupowane przez niektérych uczestnikow rynku, a nastgpnie regenerowane celem ich powtdornego
wykorzystania. Stosowanie takich rozwigzan w urzadzeniach, w ktorych kwestig kluczowa jest
precyzja (np. dawkowania srodkéw) moze nies¢ dla Zamawiajacego istotne ryzyko w zakresie
mozliwosci jego nieprawidlowego dzialania ze szkoda dla pacjentéw, ale réwniez z istotnym
ryzykiem utraty mozliwosci udzielania $wiadczen medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga czesci nowych wyprodukowanych w 2020r

Pytanie 4, dotyczy pakietu 5

Czy z celu ostroznosci i zapewnienia maksymalnego bezpieczeiistwa a takze wysokiego standardu
wykonanej ushugi bgdzie wymaga¢ od Wykonawcow nie bedacych autoryzowanym serwisem
wytworey nastepujacych dokumentow:

. instrukcji serwisowych wytworcy

. procedury i wykonywane czynnosci
okreslone przez wytworce

. umowa licencyjna uprawniajaca do

dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umozliwiajagcym
realizacje przedmiotu zaméwienia, jezeli dotyczy to danego modelu urzadzenia

. umowa licencyjna uprawniajagca do dysponowania dokumentacjg techniczng wytworcy
(instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynnosci), w zakresie przedmiotu zaméwienia

. dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i

. do$wiadczenie zawodowe osoby/os6b wskazanych przez Wykonawce do wykonania

przedmiotu zaméwienia, wydanych przez wytworce imiennie na wskazane osoby oraz na okreslony
typ i model urzadzenia medycznego objetego umowg?
Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pytanie 5, dotyczy Pakietu 5

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz dzialajagc zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiajacy bedzie
wymaga¢ i egzekwowa¢ od Wykonaweow (w postaci zewnetrznych kontroli doraznych przez
producenta sprzetu) wykonania przegladu aparatow do znieczulania godnie z wymogiem oraz
procedura wyznaczona przez wytworcg urzadzenia wraz z wymiang wszystkich czesci wskazanych
przez wytworce jako koniecznych do wymiany wiasciwych dla danego roku przegladowego,
licznego od daty instalacji, zgodnie z ponizsza tabelg?

co 12 miesigcy|co 24 miesigce
liczone od daty|liczone od daty
Opis czesci instalacji instalacji

Uszczelki gniazd parownikéw komplet

Zawor grzybkowy wentylatora

Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego

Akumulator aparatu do znieczulania




Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga dokonania przegladéow zgodnie z wymaganiami oraz

procedurg wyznaczong przez wytworce¢ Urzgdzenia.

Pytanie 6, dotyczy wzoru umowy

W §9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy zastrzezono, ze za kazdy dzien opoznienia wzglgdem terminéw
wskazanych w harmonogramie lub ustalonych z Zamawiajacym wykonawca zobowiazuje si¢
zaplaci¢ kary umowne. Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminowg realizacj¢
przedmiotu umowy powinna by¢é naliczana wylacznie w sytuacji, gdy zaistniale opdznienie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wykonawca nie
powinien odpowiada¢ zatem za nastgpstwa zdarzen niezaleznych od Wykonawcy. Czy
Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia i oparcie si¢ na zasadach ogélnych
(zasadzie winy) tj. zmiang ,.,opoznienia™ na ,,zwloki™? Ponadto, czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na
zmniejszenie wysokosci kary do 0,2% za kazdy dzien. Aktualna wartos¢ 1% za kazdy dzien to
365% rocznie, wobec niespelna 10%, jakie za nieterminowa platno$¢ mozna naliczy¢
zamawiajgcemu. Kara jest zatem razaco wygorowana.

Odpowiedz:

Zmawiajgcy informuje iz zapis §9 ust. 1 pkt lotrzymuje nastgpujace brzmienie :
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢
zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
a) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie
- za kazdy dzien zwloki wzgledem terminéw wskazanych w harmonogramie lub
ustalonych z Zamawiajacym, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy. ,,(....)”

Pytanie 7, dotyczy wzoru umowy

W przypadku wizyt u Zamawiajacego, wspolpraca Zamawiajacego w kwestiach bhp jest kluczowa.
Czy zamawiajacy wyraza zgode na dodanie do wzoru umowy postanowienia dotyczacego
obowiazkéw Zamawiajacego

..3) Zamawiajacy jest zobowigzany do wspélpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wlasciwe
warunkow bezpieczenstwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji ustug, w tym:

a) podjecia wszelkich krokéw majacych na celu zapobiezenie przekazaniu czynnikoéw zakaznych
przenoszonych poprzez krew i/lub ptyny ustrojowe;

b)  przestrzegania norm postgpowania obowigzujacych w przypadku zdarzen dotyczacych
narazenia na kontakt z krwig lub ptynami ustrojowymi,

¢) podjecia krokéw wymaganych w instrukcji urzadzenia (w szczegélnosci dezynfekcji sprzetu
przed kontaktem z personelem Wykonawcy)™?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dodaje do §10 nast¢pujacy zapis:

5.Zamawiajacy jest zobowigzany do wspolpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wlasciwe
warunkow bezpieczenstwa personelowi Wykonawcey, w trakcie realizacji ustug, w tym:

a) podjecia krokéw wymaganych w instrukcji urzadzenia (w szczegélnosci dezynfekcji
sprzetu przed kontaktem z personelem Wykonawcy)™?

Pytanie 8, dotyczy wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, ze dni robocze rozumiane sg jako dni od poniedziatku do pigtku z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy serwisu.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.




Pytanie 9, dotyczy wzoru umowy

Zwracamy uwage, ze brak okreslenia limitu kar moze prowadzi¢ do powstania kary razaco
wygorowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego oraz nalezytego
wykonania zamoéwienia to uregulowania dotyczace kar umownych nie moga prowadzi¢ do
nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiajagcego oraz naruszenia zasady
proporcjonalnosci. W zwiazku z tym proponujemy okreslenie limitu kar umownych, co umozliwi
rowniez wykonawcom wiasciwg oceng ryzyka i nalezyta wyceng oferty (zgodne z wyrokiem KIO z
4.09.2018, KIO 1601/18). Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dodanie limitu kar na poziomie 20%
warto$ci umowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zestaw VI
Pytanie 1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang terminu platnosci za ustuge na termin 30 dni.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na dopuszczenie do wykonania ustugi certyfikowanego
przez Producenta serwisanta z 16 miesigcznym doswiadczeniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Zestaw VII
Pytanie 1 Bardzo prosz¢ o informacj¢ czy dla urzadzen z pakietu nr 7 w cenie
przegladoéw nalezy uwzgledni¢ wymiang akumulatoréw . Jesli tak, to proszg¢ o wskazanie
urzadzen w ktérych majg by¢ wymienione akumulatory lub podanie daty poprzedniej
wymiany.
Informacja ta jest niezbgdna do oszacowania kosztow.
Odpowiedz : Zamawiajgcy nie wymaga wymiany akumulatoréw.

Zestaw VIII

Pytanie 1 Umowa: kary — par. 9, pkt 1, a)
Prosimy o obnizenie kar do 0,5%.
Odpowiedz:
Zmawiajgcy informuje iz zapis §9 ust. 1 pkt lotzrymuje nast¢pujace brzmienie :
2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢
zaplaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:
b) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie
- za kazdy dzien zwloki wzgledem terminéw wskazanych w harmonogramie lub
ustalonych z Zamawiajacym, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy. ,,(....)"

Zestaw IX
Pytanie nr 1 Dotyczy Pakiet nr 22.
Prosimy o wylaczenie pozycji nr 1 - aparat usg Desmin H/USO z pakietu nr 22.
Pozwoli nam to ztozy¢ , wazna, konkurencyjng oferte.

Odpowiedz: Zgodnie z siwz.



Zwracam si¢ z pro$ba o podanie typu/modelu w pakiecie numer 44 Endoskopy

Zestaw X

Pakiet nr 44 Endoskopy

Pr.
VIDEODUODENOSKOP FUJIFILM 1D103L.289 2017 | 10.08.2021 Endoskopii
Pr.
VIDEOGASTROSKOP FUJIFILM 2G391K969 2017 | 10.08.2021 Endoskopii
Pr.
VIDEOGASTROSKOP FUJIFILM 5G391K214 2018 | 10.12.2021 Endoskopii
VIDEOKOLONOSKOP FUJIFILM 1C692K841 2017 | 10.06.2021 Pr. o
Endoskopii
VIDEOKOLONOSKOP FUJIFILM 4C692K029 2018 [ 10.06.2021 Er: s
Endoskopii
Tor wizyjny Procesorze |yp 3500gp | FUSIFILM 2V609K424 | 2017 |29.11.2021| T -
zrédlem $wiatla Endoskopii
zréodlo $wiatla XL-4450 FUJIFILM 3S094K873 2017 |29.11.2021 = o
Endoskopii
& Pr.
Monitor medyczny FUJIFILM 2017 | 29.11.2021 Endoskopii
A blok
Tor wizyjny (RCPW) FUJIFILM 2017 |29.11.2021 Py

Odpowiedz: Zamawiajacy w zalaczeniu przedstawia aktualny Zatacznik nr 3 do Pakietu nr 44

Pytanie nr 1

Zestaw XI

Dotyczy: Zalgcznik nr 4 do siwz Wzér umowy, § 2 ust. 3:
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze bedzie zleca¢ wykonanie przegladow ?

Odpowiedz :
Zamawiajgcy potwierdza.

Zamawiajacy informuje, Ze termin skladania ofert zostal przesuniety na dzien: 11.12.2020r

do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 11.12.2020r o godzinie 10:30 w siedzibie

Zamawiajacego w Dziale Zamowien Publicznych pokéj 213.




Zamawiajacy informuje, iz :
e pkt VII p.5.1 siwz otrzymuje nastepujace brzmienie :

5.1. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ.,
Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz na 6 dni przed uplywem
terminu skladania ofert. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostgpni na https://
platformazakupowa.pl/pn/zco_dg), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skfadania ofert.

e Pkt XVIII siwz otrzymuje nastgpujace brzmienie :
XIX. Klauzula informacyjna dot. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:

1. Administratorem danych osobowych jest Zagl¢biowskie Centrum Onkologii Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Goérniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dabrowa Goérnicza, tel/fax 32 621 20 48, e-mail: szpital@zco-dg.pl

2. Jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie dziatania Zagl¢biowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny
im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Gérniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dabrowa Gornicza, a
takze przystugujacych Pani/Panu uprawnien, moze si¢ Pani/Pan skontaktowaé si¢ z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa i zawartych umoéw.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu realizacji uméw zawartych z
kontrahentami.

5. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wiadzy publicznej oraz podmioty
wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w
zakresie i w celach, ktore wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa,

6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiazujacego prawa,

7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg Pani/Panu
nastgpujace uprawnienia:

e prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;

e prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku
gdy dane sg nieprawidlowe lub niekompletne;

e prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie sg juz niezb¢dne do celéw, dla ktérych
byly zebrane lub w inny sposéb przetwarzane, dane osobowe przetwarzane sa
niezgodnie z prawem,

e prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy tIacznie spelnione sa
nastepujace przestanki:

e prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy tacznie
spetnione sg nastgpujace przestanki:

1) zaistnieja przyczyny zwigzane z Pani/Pana szczegélng sytuacjg, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w ramach sprawowania wladzy publicznej przez Administratora,

2) przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez Administratora lub przez strong trzecia, z wyjatkiem
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sytuacji, w ktorych nadrzedny charakter wobec tych interesOw maja interesy
lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktorej dane dotycza. wymagajace ochrony
danych osobowych, w szczegolnosci gdy osoba, ktorej dane dotycza jest dzieckiem.

8. W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego wilasciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami
umowa.

10. Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda
profilowane.

e Usuwa pkt X.18.siwz

Sporzadzita: M.Malinowska

Z-ca Dyrektora

ds. Pielggniarstwa, !\'.-,nl.r.;i'r»wan_ia

pinistracyjnych

mgr Agnieszka Kocot




Zalacznik nr 1a

ZAMAWIAJACY:
Zaglebiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie
Gorniczej, ul. Szpitalna 13, 41 — 300 Dabrowa Goérnicza

FORMULARZ CENOWY

do postepowania na ,, Przeglgdy sprzetu medycznego”

WYKONAWCA*
*Pakiet nr ....... — R NP E SRR IS Se e
Planowana
Nazwa/rodzaj ilos¢ Cena Cena Wartos¢ | Wartosc
L.P. | aparatu posiadanego | Ilo$¢ |przegladéw |jednostkowa |jednostkowa| Netto Brutta
przez aparatow | w czasie | za przeglad | za przeglad
Zamawiajacego (szt.) trwania netto brutto kol4xkol.5 | kol4xkol.6
umowy
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
RAZEM:

*wpisa¢ wlasciwy nr Pakietu i powieli¢ tabele tyle razy, do ilu pakietéw Wykonawca przystepuje
uwzgledniajac ilo$¢ przegladéw wskazana w opisie przedmiotu zaméwienia

Dot. Pakietu nr 6 :

Poz. 1 PRIMUS o SN: ASJF-0140

- o | o | v [ e | v
1 przeglad 2
2 zestaw serwisowy 1 roczny (MX08241) 1
3 filtr 37 mm 1
lacznie
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PRIMUS o SN: ASJF-0146

UWAGA: Dokument podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Lp B mos¢ | gefe | V3 | brutto | brutte
1 przeglad 2 0,00 zl 0,00 z
2 zestaw serwisowy 1 roczny (MX08241) 1 0,00 zl 0,00 zi
3 | filtr 37 mm 1 0,00 zi 0,00 zt

lacznie
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