Załącznik 2.1 a do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORÓW
	L.p.
	Parametr
	Potwierdzenie / opis Wykonawcy

	1
	Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnionych podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania.
Analizator wyposażony w zestaw komputerowy (monitor + stacja), czytnik i drukarkę kodów kreskowych
Analizator: rok produkcji nie starszy niż 2020
Analizator zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS- podać nazwę, typ urządzenia, producenta
Podłączenie do LIS
	

	2
	Analizator wolnostojący lub  dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem
	

	3
	Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z nakropieniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT)
	 

	4
	System manualny back-up: wirówka na minimum 24 karty z możliwością wirowania probówek (rok produkcji nie starszy niż 2020 rok), inkubator na 24 mikrokarty z możliwością inkubacji probówek (rok produkcji nie starszy niż 2020 rok), 2 pipety automatyczne przeznaczone do systemu, dozownik- nie starsze niż rok produkcji 2018.System manualny pracujący na takich samych odczynnikach jak analizator (możliwe inne  konfekcjonowanie odczynników )
	

	5
	Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi):
    • grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych
      anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon)
    • przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B
    • badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w
      pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy
      użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw). 
      Mikrokarty zawierające 6 kolumn
    • kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla
      biorców oraz DVI(+) dla dawców
    • potwierdzenie grupy krwi dla pacjentów ze screeningiem przeciwciał na 3
      krw. wzorcowych w PTA LISS 
    • w pełni automatyczne wykonanie próby krzyżowej w środowisku PTA-LISS
	

	6
	Wszystkie odczynniki krwinkowe, diluenty, karty i sprzęt (za wyjątkiem sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora, sprzętu jednorazowego, kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, mebli) muszą pochodzić od tego samego producenta.
	

	7
	Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności
	

	8
	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki oraz drukarkę  kodów kreskowych
	

	9
	Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	

	10
	Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla odczynników oraz poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) 
	

	11
	Wydajność analizatora – min. 20 grup  z badaniem przeciwciał na 1 godz. 
Pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 45, pojemność wirówek nie mniejsza niż 12 kart, pojemność inkubatora (37°C) nie mniejsza niż 25 kart
	

	12
	Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów
	

	13
	Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami w archiwum
	

	14
	Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie
	

	15
	Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny)
	

	16
	Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora
	

	17
	Możliwość wykonywania badań z minimalnej objętości materiału, min. objętości materiału badanego 50 µl
	

	18
	Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek(wyspecyfikowanych przez Zamawiającego i używanych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej), co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły
	

	19
	Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora
	

	20
	Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł.
	

	21
	Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora
	

	22
	Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki  do zawieszania krwinek
	

	23
	Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie
	

	24
	Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań
	

	25
	Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B  anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B (1%wszystkich badań).Badanie na 1 karcie
	

	26
	Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajó,  ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu
	

	
	Termin ważności kart do oznaczania grup krwi i badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych minimum 9 miesięcy
	

	27
	Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%
	

	28
	Dostawa wszystkich odczynników w tym krwinkowych wg harmonogramu dostaw na dany rok, z jednoczesnym zapewnieniem realizacji zamówień w trybie pilnym w ciągu 72 godzin transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8°C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy
	

	29
	Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności
	

	30
	W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/
	

	31
	Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie
	

	32
	Temperatura przechowywania wszystkich kart (18-25° C)
	

	33
	Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% 
	

	34
	Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia do pracy dla wszystkich elementów systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami
	

	35
	Utrzymywanie wszystkich odczynników krwinkowych  na pokładzie analizatora (do badania izoaglutynin grupowych oraz badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych) minimum 7 dni
	

	36
	Analizator posiadający magazyn na min. 150 mikrokart na pokładzie
	

	37
	W trakcie trwania umowy bezpłatne przeglądy i naprawy analizatora oraz systemu manualnego back-up. Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny-naprawa 48 godzin od zgłoszenia awarii
Proszę podać nazwę firmy świadczącej usługi serwisowe.
	

	.38
	Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie z systemu automatycznego i manualnego
	

	


Parametry oceniane
	L.p.
	Parametr
	Punktacja
	Potwierdzenie / opis Wykonawcy

	1
	Wszystkie rodzaje kart żelowych przechowywane w temperaturze pokojowe
	NIE  – 0 pkt
TAK  – 10 pkt
	

	2
	Automatyczne wykonywanie przez analizator zawiesin krwinek badanych w jednorazowych naczynkach lub bezpośrednio w pojedynczych studzienkach. Opakowania z porcjowanym oddzielnie odczynnikiem
	NIE  – 0 pkt
TAK  – 15 pkt
	

	3
	Analizatory wyposażone w moduł chłodzący – możliwość przechowywania odczynników krwinkowych minimum 7 dni na pokładzie analizat
ora
	NIE  – 0 pkt
TAK  – 15 pkt
	


