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Nr sprawy: 

ZP/36/2023 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-

ortopedycznej 

 
 

Elbląg, dnia 10.08.2023r. 
 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
 
 
Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy asortymentu stosowanego w 
chirurgii urazowo-ortopedycznej 
Nr sprawy: ZP/36/2023. 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy 
Pzp o poniższej treści:  
 
Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 35 

Trzpień o poniższych parametrach 

Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz 

hydroksyapatytu, dostępny w 4 rozmiarach: od 7 mm do 10 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 24 mm do 

30mm z przeskokiem długości co 2 mm dla kolejnego rozmiaru? 

Szyjkę o poniższych parametrach: 

Szyjkę ze stali nierdzewnej, dostępną w wersji z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6,7 mm, 8,7 mm lub 10,7 mm Szyjka z 

główką 4 mm, zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7,8 mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch 

całkowity w panewce do 137°? 

Panewkę o następujących parametrach: 

Panewkę ze stopu tytanu pokrytą podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępną w wersji 

sferycznej (z czterema płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości) dostępne 3 

średnice: 8 mm, 9mm oraz 10 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 24 

Jałowy, wewnętrzny stabilizator stopy, implant wykonany z tytanu, do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej 

nabytej. Wprowadzany do przestrzeni między kością skokową a kością piętową (zatoka stępu). Implant drążony 

(kaniulowany), gwintowany na całej długości. W rozmiarach 7-13 mm, długość min 13mm max 18 mm. Do implantów 

dostarczony zestaw instrumentarium z przymiarami do próbnej repozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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