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Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Zakup sprzetu
do reratilitacji onkologicznej. Znak sprawy: ZPZ-42/09/20.

Zzinawiajacy, SPZOZ MSWIA z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwient Publicznych
(Dz. U. 2019 r. poz. 1843) przedstawia wyjasnienia dotyczgce postawionych przez Wykonawcéw
pytan w ww. postepowaniu:

Czy zamawiajacy dopuéci do zadania nr Czesci 3 Mobilne elektromiografy z elektrostymulacja
wyzwalang do rehabilitacji onkologicznej - urzgdzenie o parametrach lepszych niz parametry
okreslone w specyfikacji przetargowe;j.

Opis parametirdw urzgdzenia w zatgczniku.

ipowiedi: Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgodna powyisze.
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Osoba prowadzgca sprawe: Ewelina Pidrkowska-Glab mgr Krystyna Futyma
Inspektor, Dziat Zamowien Publicznych { Zaopatrzenia '

Tel.: 89 539 82 97, tel./fax: 89 535 82 18

przetargi@poliklinika.net

https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika olsztvn

kontakt z Wykonawcami w godzinach 7.00-15.00







¢ 8 kanalowa elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10us-500us dia wszystkich kanatéw, 500us-
10s dla wybranego kanaiu

s 8 kanatowe pomiary elektromicgraficzne o dokiadnosci +- 0,5 % w pefnym zakresie

¢ Poziom podstawowy szumu pomiarowego eléktromiograﬁi (baseline noise) < 0,5 uV

Prébkowanie elektromiograficzne co najmniej 1000 probek / sekunde

o

a

Pomiar impedancji +-0,5 kOhm

@

Ksztaity przebiegow elektrostymulacyjnych: prostokatny, tréjkatny, sinusoidalny

» Pofaczenie poprzez WiFi i/lub Bluetcoth

e Zasilanie bateryjne

e Pasumozliwiajacy zamocowanie urzgdzenia podczas ruchu

= Moiliwos¢ wspdtpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnetrznymi (dopochwowe,
rektalne)

ll. Oprogramowanie umotzliwiajgce:

© Tworzenie profili pacjentow i terapeutdow

e Tworzenie, wySwietlanie i edycje kont pacjentdw

« Polgczenie bezprzewodowe z urzagdzeniem

s Wyswietlanie listy ¢wiczen,

s Ustawianie linii progowej dia elektromiografii i wyzwalanej elektromiografis
elektrostymulacj

*  Wyswietlanie podsumowania treningu i wprowadzania komentarzy do treningdw

e Twarzenie dopasowanych do uiytkownika éwiczen

s Wyswietlanie wykresow aktywnosci miesniowe] w czasie rzeczywistym

+  Korzystanie z predefiniowanych testdw diagnostycznych, w tym Test Glazera

«  Korzystanie z predefiniowanych éwiczen opartych o EMG Biofeedback (programy treningowe
widkien miedniowych typu: 1, ila, Iib)
Przeprowadzenie elektrostymulacji, korzystajgc z predefiniowanych programoéw:

G Elektrostymulacja w naglacym nistrzymaniu moczu

@ Elektrostymulacja w wysiikowym nietrzymaniu moczu
o Elektrostymulacja w mieszanym nietrzymaniu moczu
@ Eiektrostymulacia w nietrzymaniu katu

o Elektrostymulacja diwigacza odbytu

s Przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografie, korzystajge z
predefiniowanych programéw:
© Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografiag (EMG Triggered Electrical Stimulation)
dla migsni powierzchniowych
“ Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografi (EMG Triggered Electrical Stimulation)
w nietrzymaniu moczu
g Elektrostymulacja wyzwalana elektromiecgrafig (EMG Triggered Electrical Stimulation) -
w nietrzymaniu kaiu

o Gry rehabilitacyjne min 2 szt.

I, Akcesoria i wyposazenie:

¢ [Komputer laptop

¢ 5 paczek elektrod EKG/EMG (50 szt. kazda)

° 2 paczki elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm oraz 5x10 cm
° Zestaw podstawowy elekirad nietrzymania moczu (5 szt. po 1 z kazdego typu)



» ‘tadowarka baterii z mozliwosciz jednoczesnego tadowania co najmniej 2 baterii jednoczeénie



