ZESPOL ZAKLAD{;)W OPIEKI ZDROWOTNEJ  WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL
64-700 CZARNKOW, ul. Kosciuszki 96 mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl
tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 8171 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

Czarnkodw, dnia 08.11.2021r.

ZP/PN/f13/2020

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy materialéw medycznych
opublikowanego w BZP nr 2021/ BZP 00253324/01 w dniu 02.11.2020r, Zamieszczono na stronie internetowej :
www.platformazakupowa.pl

Do Zamawiajgcego w toku postepowania ziozono nastepujgce zapytania:

Pytanie 1
Pakiet X1l Czy Zamawiajacy dopusci komplety operacyine dostepne w rozmiarach § — XX¥L?
OdpowiedZ: Zamawiajgey dopuszcza powyisze rozwigzanle.

Pytanie 2

Pakiet Xl Czy Zamawiajacy dopusci komplety w rozmiarze XXXXL w kolorze zielonym, oddzielnie pakowane bluzy i
spodnie?

Odpowled?: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 3

Pakiet IV poz. 1 - Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé ztozenia w tej pozycji maski krtaniowej o ponizszych
parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego uzytku, mankiet gwarantujacy utrzymanie szczelnoéci przy
wartosci cisnienia do 20cm H20 w drogach oddechowych. Kanat oddechowy wyposazony w uzebrowanie
chronigce przed moiliwoscig wklinowania nagtosni. Kanat wypetnienia mankietu na catej dtugosci poprowadzony
swobodnie poza szaftem kanatu oddechowego umoiliwiajac odsuniecie go od zgryzu pacjenta, zakonczony
manometrem z tréjkolorowg podziatkg i ruchomym wskaznikiem poziomu ciénienia. Rozmiar nr 1.Produkt sterylny,
wyposazony w plastikowq ostone mankietu, materiat: silikon mankiet, PVC korpus.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 4

Pakiet IV poz. 2 - Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwoéé ztozenia w tej pozycji maski krtaniowej o ponizszych
parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego uzytku, mankiet gwarantujacy utrzymanie szczelnoéci przy
wartosci ciénienia do 20cm H20 w drogach oddechowych. Kanat oddechowy wyposazony w uzebrowanie
chronigce przed mozliwoscia wklinowania nagtosni. Kanat wypetnienia mankietu na catej dtugosci poprowadzony
swobodnie poza szaftem kanatu oddechowego umotliwiajac odsuniecie go od zgryzu pacjenta, zakoriczony
manometrem z tréjkolorowg podziatky i ruchomym wskaznikiem poziomu ciénienia. Rozmiar nr 2.Produkt sterylny,
wyposazony w plastikowq osfong mankietu, materiat: silikon mankiet, PVC korpus.

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 5

Pakiet IV poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé ztozenia w tej pozycji maski krtaniowej o poniiszych
parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego uzytku, mankiet gwarantujgcy utrzymanie szczelnosci przy
wartosci cisnienia do 20cm H20 w drogach oddechowych. Kanat oddechowy wyposazony w uzebrowanie
chronigce przed mozliwoscig wklinowania nagtosni. Kanat wypetnienia mankietu na catej diugosci poprowadzony
swobodnie poza szaftem kanatu oddechowego umozliwiajac odsunigcie go od zgryzu pacjenta, zakorfczony
manometrem z tréjkolorowa podziatk i ruchomym wskaznikiem poziomu cisnienia. Rozmiar nr 3 Produkt sterylny,
wyposazeny w plastikowg ostone mankietu, materiat: silikon mankiet, PVC korpus.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 6
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Pakiet IV poz. 4 - Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé ztozenia w tej pozycji maski krtaniowej o ponizszych
parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego uzytku, mankiet gwarantujacy utrzymanie szezelnosci przy
wartosci cinienia do 20cm H20 w drogach oddechowych. Kanat oddechowy wyposazony w uzebrowanie
chronigce przed mozliwoscig wklinowania nagtosni. Kanat wypeinienia mankietu na catej diugosci poprowadzony
swobodnie poza szaftem kanatu oddechowego umozliwiajac odsuniecie go od zgryzu pacjenta, zakonczony
mancmetrem z tréjkolorows podziatkg i ruchomym wskainikiern poziomu ciénienia. Rozmiar nr 4.Produkt sterylny,
wyposazony w plastikowg ostone mankietu, materiak: silikon mankiet, PVC korpus.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie.

Pytanie 7

Pakiet IV poz. 5 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé ztozenia w tej pozycji maski krtaniowej o ponizszych
parametrach : Maska krtaniowa jednorazowego uzytku, mankiet gwarantujgcy utrzymanie szezelnosei pray
wartosci ciénienia do 20em H20 w drogach oddechowych. Kanat oddechowy wyposazony w uzebrowanie
chronigce przed motliwoscia wklinowania nagfosni. Kanat wypetnienia mankietu na catej dfugosci poprowadzony
swobodnie poza szaftem kanatu oddechowego umozliwiajgc odsuniecie go od zgryzu pacjenta, zakonriczony
manometrem z tréjkolorowa podziatka i ruchomym wskaznikiem poziomu ciénienia. Rozmiar nr 5.Produkt sterylny,
wyposazony w plastikowq ostong mankietu, materiat: silikon mankiet, PVC korpus.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie.

Pytanie 8

Pakiet IV poz. 6 - Czy Zamawiajacy dopusci filiry oddechowe o ponizszych parametrach : Filtr hydrofobowy
elektrostatyczny; o skutecznodci przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; ze
ztgczem ukosnym , z portem kapno zakrecanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadajacy
poziom nawiliania mgH20/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez
24h odpowilednlo dla Vt: 250ml: 13.12; b00mI: 22.15 ; z nadrukowanymi na cbwodzie filtra wartosciami minimalng
i makasymalng objetsci oddechowej; kodowany kolarystycznie kolorem zéitym , o ohjetodet oddechowej Vt - 150 -
1000 ml; posiadajacy opdr przeplywu przy 60 |/min.1,6 cm H20: walny od latex, PCV, ftalany;mikrobiologicznie
czysty , posiadajacy standardowe ztgcze 22/15

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 9
Pakiet IV poz. 11 - Czy Zamawtajacy dopusci mozliwosc ztozenia w tej pozycji drenu o diugosci 1,8m
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwiazanie,

Pytanie 10

Pakiet IV poz. 12 - Czy Zamawtajacy dopusci mozliwosé zfozenia w tej pozycji zestawdw do cewnikowania 2yt
centralnych o ponizszych parametrach : Zestaw do kaniulizacji duzych naczyri metodg Seldingera 3-swiattowy 16cm
lub 20 cm {do wyboru Zamawiajgcego) /7FR/18,18,16Ga. Cewnik widoczny w RTG, prowadnik z koricowky prosta i
170,032 ,rozszerzadto , strzykawka 5 ml, igta punkcyjna 18Ga/6,35 cm . Na opakowaniu podane szybkosci
przeplywdw oraz pojemnosé kanatdw.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 11

Pakiet IV poz. 16 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos€ ztozenia w tej pozycji filtrdw z przestrzenia martwa
wynoszacg 74 ml, przy zachowaniu pozostatych parametréw.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 12

Pakiet IV poz. 181 19 - Czy Zamawiajacy oczekuje aby maski nadkrtaniowe pasiadaty nastepujace parametry :
Nadkrtaniowa maska jednorazowego uzytku do nadgtosniowego zabezpieczania drdg oddechowych bez
nadmuchiwanego mankietu, bezlateksowa, wyposazona w bezci$nieniowy, termoplastyczny i anatomicznie
wyprofilowany nienadmuchiwany termoplastyczny mankiet zelowy, rurke o ksztatcie eliptycznym, sptaszczong w
przekroju poprzecznym; bloker zgryzu; blokada nagfosni; kanat zotadkowy do odsysania tredci zotadkowej z
mozliwodcia wprowadzenia sady zotadkowej (we wszystkich rozmiarach poza 1), umieszczone na produkcie min.:
rozmiar, zakres wagowy, wskainik utozenia siekaczy; produkt w etui zabezpieczajace z kodem kolorystycznym
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przypisanym do rozmiaru, produkt jednorazowy, dostepny min. w 7 rozmiarach wagowych (powyzej 90 kg, 50 do
90 kg, 30 do 60 kg; 25 do 35 kg; 10 do 25 kg, 5 do 12 kg, 2 do 5 kg) , sterylny.
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie.

Pytanie 13

dotyczy Pakietu nr X poz. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego asortymentu?

Jatowy zestaw uniwersalny.

Serwety niezawierajgce wiskozy ani celulozy, wykonane z chionnego laminatu polietylenu i polipropylenu o grama-
turze 60g/m2. Odpornosé na przenikanie cieczy 165 cm H20. Skiad:

1 tasma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osfona na stolik Mayo 79 x 145 ¢m, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 reczniki do osuszania rgk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 ¢m, wzmocnienie 75 x 190 ¢m

Cato$¢ zawinigta w serwet na stét instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadajacym 4 ety-
kiety transferowe zawierajace min, nr REF, LOT, date waznosci, nazwe marki. Na opakowaniu piktogram potwier-
dzajacy, Ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnetrznym
dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujacy o rodzaju sterylizacji.
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwiazania.

Pytanie 14

dotyczy Pakietu nr X poz. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego asortymentu?

Jatowy zestaw uniwersalny wzmocniony

Serwety niezawierajqce wiskozy ani celulozy, wykonane z ¢chtonnego laminatu polietylent: i polipropylenu o grama-
turze 60g/m2 z dodatkowym padem chfonnym o gramaturze 80g/m2. Catkowita gramatura 140g/m2. Odpornoéé
na przenikanie cieczy 165 cm H20. Chtonnos¢ strefy wzmocnionej 990%. Sktad:

1 tasma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 ¢m, wzmochienie 65 % 85 cm

4 reczniki do osuszania rak 20,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 ¢cm z padem chionnym 15 x 50 ¢m i organizatorami przewodéw

1serweta przylepna 180 x 180 c¢rn z padem chtonnym 15 x 50 em i organizatorami przewodéw

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chtonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewoddw

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 ¢m, wzmocnienie 75 x 190 cm

Cato$é zawinieta w serwet na stét instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadajgcym 4 ety-
kiety transferowe zawierajgce min. nr REF, LOT, date wanosci, nazwe marki. Na opakowaniu piktogram potwier-
dzajacy, ze zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnetrznym
dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujacy o rodzaju sterylizacji.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 15

dotyczy Pakietu nr X poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego asortymentu?

Jalowy zestaw

Serwety niezawierajace wiskozy ani celulozy, wykonane z chfonnego laminatu polipropylenu i polietylenu i poli-
propylenu o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chionnym o gramaturze 80g/m2. Catkowita gramatura
155g/m2. Odpornos¢ na przenikanie cieczy 167 cm H20. Chionnogé strefy wzmocnionej 990%. Skiad:

1 tasma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycieciem ,U” 10 x 100 cm z padem chionnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodow
1 przylepna serweta 150 x 240 ¢m
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1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmochienie 75 x 190 cm

Catosc zawinigta w serwet na stot instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadajacym 4 ety-
kiety transferowe zawierajgce min. nr REF, LOT, date waznosci, nazwe marki. Na opakowaniu piktogram potwier-
dzajacy, ie zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnetrznym
dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujacy o rodzaju sterylizacji.
Odpowiedi Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwiazania.

Pytanie 16

dotyczy Pakietu nr X poz. 5 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego asortymentu?

latowy zestaw

Serwety niezawierajace wiskozy ani celulozy, wykonane z chlonnego laminatu polipropylenu i polietylenu i poli-
propylenu o gramaturze 75g/m2. Odporno$¢ na przenikanie cieczy 165 cm H20. Skiad:

2 tasmy przylepne 9 x 50 em

1 wzmochiona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmochienie 65 x 85 cm

4 reczniki do osuszania rak 30,5 x 34 ¢m

1 elastyczna ostona na konczyne 22 x 75 ¢cm

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, skiadana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 ¢m z trdjkatng torbg na plyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do
odsysania i 2 elastycznymi otworami o érednicy 5 cm

1 serweta na st6t do instrumentarium 150 x 190 em, wzmocnienie 75 x 190 cm

Catosc zawinigta w serwet na st6t instrumentariuszki. Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, posiadajacym 4 ety-
kiety transferowe zawierajgce min. nr REF, LOT, date waznosci, nazwe marki. Na opakowaniu piktogram potwier-
dzajacy, ie zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnetrznym
dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy piktogram informujacy o rodzaju sterylizacji.
Odpowied#: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania.

Pytanie 17

dotyczy Pakietu nr X poz. 6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nize] opisanego asortymentu?

Jatowa ostona na koriczyne 22x75cm wykonana z nieprzemakalnego, elastycznego materiafu podobnego do neo-
prenu z wewnetrzng warstwa gazy dzianej. Sterylizowana tlenkiem etylenu, Klasa | sterylna . Zgodnosc z dyrektywa
MDD 93/42 oraz nermami EN13795, ISO 11135-1, 556-1

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyizszego rozwigzania.

Pytanie 18

dotyczy Pakietu nr X poz. 7 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego asortymentu?

Jalowe fartuchy jednorazowe M,LXL wykonane z widkniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Odpornosé na przeni-
kanie cieczy 40cm H20. Kolor niebieski, rekaw o kroju reglan, szwy wykonane technika ultradiwiekows — trzysciei-
kowe. Fartuch posiada dziane poliestrowe mankiety o dtugosci min. 6cm, oznaczenie rozmiaru i rodzaju w postaci
pieczatki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantujgcym zachowanie sterylnosci podczas wigzania. Fartuch za-
winigty w papier krepowy 60x60cmw kolorze biatym. w opakowani 2 chtonne reczniki do rak 30,5x34cm. Na opa-
kowaniu informacja o sposobie sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierajgce min. nr REF,
LOT, date wainoéci, nazwe marki,

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 19
dotyczy Pakietu nr X poz. 9 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie serwety o wymiarach 90x120cm?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 20

dotyczy Pakietu nr Xl Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie nizej opisanego asortymentu?

Komplet chirurgiczny wykonany z wtokniny SMS o gramaturze 35g/m2, niebieski, pod szyja lamdwka w kolorze
biatym, krotki rekaw, 2 kieszenie w dolnej czesci bluzy, spodnie wigzane na troki, pakowane pojedynczo w folig,
bez instrukeji uzytkowania w kazdym kompiecie, zgodny z EN 13795-2:2019, dostepne rozmiary S, M, L, XL, XXL
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania.
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Pytanie 21

W celu zapewnienia réwnego traktowania stron umowy i umozliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadnoéci
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacii.
Odpowledi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 22
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowieri projektu przysztej umowy w
zakresie zapisow § 7 ust. 1:
» Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy w ten
sposdb ze:

a) Wykonawca zobowigzuje sie zaptacié Zamawiajacemu kary umowne:

*  wwysokosci 10% wartoéci niezrealizowanej czedci umowy brutto, gdy Zamawiajacy wypowie umowe lub
Jg rozwiaZe z powodu okolicznodei, za kitdre odpowiada Wykonawca,

°  w wysokosci 0,2% wartosci — wartosci brutto konkretnego zamdwienia nie zrealizowanego w terminie za
kazdy rozpoczety drient zwloki w dostarczeniu towardw, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto nje
dostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyizsze rozwigzanie przy zastosowaniu zapisu dot. niezrealizowanej
czesci umowy w § 7 ust. 1 b)

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy uzupetni prajekt umowy o zapis, Ze na podstawie art. 106n ust, 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesytanie faktur, duplikatow faktur
oraz ich korekt, a takze not obcigzeniowych i not korygujacych w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresow poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowied#: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 24

Wnosimy o modyfikacje § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreslenie terminu realizacji dostawy jednostkowej.
UZASADNIENIE: Wykonawea zwraca uwage iz jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postepowaniu jest cena
zatem termin realizacji zamdwienia jednostkowe powinien zostaé dookreélone w tredci projektu umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy w zal. Nr 1 do SWZ okreslit czas dostawy czastkowej na okres max. 2 dni dopuszczajac
wyznaczenie przez potencjalnego wykonawce okreslenie krétszego okresu.

Pytanie 25

Wnosimy o modyfikacje § 2 projektu umowy poprzez dookreélenie ze zmiana stawki podatku VAT na towary
dostarczane w ramach niniejsze] umowy nastepowac bedzie automatycznie i dla swojej waznoéci nie wymaga
zawarcia aneksu w formie pisemnej.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 26

Whnosimy o modyfikacje § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o tredci: »Zamawiajacy dopuszcza moiliwoéd
zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara

amerykariskiego w stosunku do zlotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastapi w formie
aneksu.”

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 27

Wnosimy o modyfikacje § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez wydtuzenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni
roboczych,

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 28
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Whnosimy o modyfikacjg § 7 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze umowy poprzez obnizenie przewidzianej nim kary umownej
do wysokodct 5% wartosci niezrealizowane] czesci umowy.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszeza powyiszego rozwigzania dopuszczajac modyfikacje wskazang w pyt.
Nr 22

Pytanie 29
dot. SWZ - Czy zamawiajacy wymaga dotaczenia do oferty przedmiotowych Srodkéw dowodowych? lesli tak,
prosimy o wskazanie jakich dokumentdéw oczekuje.

Odpowied?:  Zgodnie z zapisami rozdziatu IV - nalezy dostarczyé prébki wskazane w zat. nr 5 do SWZ oraz
Wykonawca sktadajac oferte ( zaf. nr 1 do SWZ) powinien ztozyé oswiadczenia w nim zawarte (pkt 9-11).

Pytanie 30
Pakiet VII, pozycja nr 24-35 — Czy zamawiajacy dopusci zgtebnik zotgdkowy z gladka powierzchnig?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwiazania

Pytanie 31

Pakiet ViI, pozycja nr 36 ~ Czy zamawiajacy dopusci niesilikonowang rurke tracheostomijng, bez nazwy producenta
wystepujacej bezpodrednio na rurce, gdyz takie rozwigzanie nie ma wplywu na jakosé produktu oraz jego cechy
uzytkowe (informacja o producencie znajduje sie na opakowaniu jednostkowym)?

Odpowiedi: Naleiy ztozyc oferte zgodnie z zapisami SWZ2

Pytanie 32

Pakiet VIi, pozycja nr 42 — Czy zamawiajgcy dopusci niesilikonowane rurki intubacyjne ze znacznikiem giebokosci w
postacl 2 pdtplerdclenl, pakowane w opakowanie w ksztatcie pétksiezyca?

Odpowiedi: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 33
Pakiet VI, pozycja nr 56-58 ~ Czy zamawiajacy dopusci cewnik z kolorowym tacznikiem?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie,

Pytanie 34

Pakiet VI, pozycja nr 6269 - Czy zamawiajgcy dopuéci cewnik  Foleya  pakowany
w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedé: Nalezy ziozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 35

Pakiet VII, pozycja nr 70-72 — Czy zamawiajacy dopusci cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w
opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedi: Nalezy zioiy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 36

Pakiet VIl, pozycja nr 73 - Czy zamawiajacy dopusci cewnik  Foleya  pakowany
w opakowanie papierowo-foliowe?
Odpowied?: Naleiy ztoiyé oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 37

Pakiet VI, pozycja nr 89-100 ~ Czy zamawiajacy dopusci cewnik Foleya sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany
w opakowanie papierowo-foliowe?
Odpowiedi: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 38

Pakiet |, poz. 52, 53 — Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie opatrunku typu Tegaderm?
Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie..
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Pytanie 39

Pakiet I, poz. 52 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie opatrunku pakowanego 2’100 szt z
przeliczeniem zamawianych ilosci?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie..

Pytanie 40

Pakiet |, poz. 53 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie opatrunku pakowanego a’50 szt z przeliczeniem
zamawianych ilosci?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie..

Pytanie 41
Pakiet |, poz. 93 ~ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7 x 8,5 cm?
Odpowiedi: Nalezy rtozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 42
Pakiet |, poz. 93 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie opatrunku wykonanego z wodoodpornej folii
PU, - umoiliwia obserwacje miejsca aplikacji, ze skrzydetkami wzmocnionymi od wewnatrz witdkning, z tasma do
opisu. Rozmiar 5,8 x 8 cm.

Odpowled?: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 43

Pakiet Il poz. 9 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z serwety 75 x 90 cm z otworem lub
serwetg 75 x 90 ¢cm z otworem | tasmag przylepng wokét otworu? (pozycja 1 zestawu)

Odpowiedi: Nalezy zlozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 44

Pakiet Il poz. 9 — Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem tréjkomorowym
plastikowym 19,5 x 13 x 3,5 cm? {pozycja 7 zestawu)

OdpowiedZ: Naleiy ziozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 45
Pakiet X, poz. 1-5 - Czy Zamawiajacy dopusci zestawy z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych?
Odpowiedi: Naleiy rtozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 46
Pakiet X, Poz. 1-5 - Czy Zamawiajgcy dopusci zestawy zgodne z norma EN ISO 111377
Odpowied#: Naleiy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 47

Pakiet X, poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopuéci zestaw jatowy podstawowy: Serwety wykonane z chionnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwdjnymi
organizatorami przewoddéw, odpornosé na penetracje ptynéw w obszarze krytycznym 120 cm H20, o sktadzie:

1 xwzmocniona ostona {serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 ¢m x 145 cm, niebieska

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180¢cm

2 X serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, bez wzmocnienia
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1 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, wiéknina spunlace

4 x recznik chionny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny (owinigcie zestawu) o wymiarach 150 em x 190 cm.
OdpowiedZ: Naleiy zfozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 48

Pakiet X, poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci zestaw jatowy wzmocniony: Serwety wykonane z chionnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposazona we
wzmocnienie wysokochfonne SM o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwdéjnymi organizatorami

przewoddw, odpornosc na penetracje ptyndw w obszarze krytycznym 197 cm H20, chtonnoéé wzmocnienia min.
680%, o sktadzie:

1 x wzmocniona ostona {serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, niebieska

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 em
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75¢cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 om

1 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 em, wiéknina spunlace

4 x recznik chtonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x serweta wzmocniona na stéf instrumentalny {owinigcie zestawu) o wymiarach 150 ¢cm x 190 cm
Do zestawu dotaczona osobno sterylna kieszerl dwukomorowa w rozmiarze 30 x 40 cm.
OdpowiedZ: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 49

Pakiet X, poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci zestaw jafowy do zylakéw: Serwety wykonane z chionnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odpornosé na penetracje ptynéw 188 un
H20, chtonnoéé warstwy zewnetrznej min. 350%, o skfadzie:

1 x wzmocniona ostona {serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 ¢cm

1 x serweta samoprzylepna 200 em x 260 cm , 2 wycieciem "U" na krétszym boku o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

4 x recznik chtonny o wymiarach 30 em x 30 cm, widknina spunlace

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny (owiniecie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Do zestawu dotgczona osobno sterylna kieszen dwukomorowa w rozmiarze 30 x 40 cm.

Odpowiedi: Nalezy ztozyC oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 50

Pakiet X, poz. 5 - Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw jatowy do artroskopii kolana: Serweta wykonana z
hydrofobowe] widkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposazona we
wzmochienie wysokochfonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodoéw, odporno$é na
penetracje plyndw w obszarze krytyeznym 110 cm H20, o skladzie:

1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniajgcym sie o wymiarach 6 cm x
8 em, zintegrowana z organizatorami przewoddw 1 torba na plyny o wymiarach 60 ¢cm x 100 cm z otworem
samouszczelniajgeym 6 x 8 cm. Torba wyposazona w sztywnik, 2 przylepce i port do odsysania tresci

1 x ostona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x serweta elastyczna ostona na konczyne o wymiarach 30 cm x 60 cm

3 x tasma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

2 x recznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 ¢cm

1 x serweta wzmocniona na stét instrumentalny (owinigcie zestawu) o wymiarach 150 em x 190 em.

Odpowied#: Nalezy ztozyé oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 51

Pakiet X, poz. 6 - Czy Zamawiajqcy dopusci jatows ostone na konczyne 30 x 80 cm, z laminatu o gramaturze
56g/m2, sterylizowana radiacyjnie {PN-ISO 11137).

Odpowiedi: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ
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Pytanie 52
Pakiet X, poz. 7 - Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy w rozmiarze M, L, XL, XXL?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 53
Pakiet X, poz. 7 - Czy Zamawiajacy dopusci fartuchy o odpornosci na przenikanie cieczy >20 ¢m H20?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 54

Pakiet X, poz. 7 - Czy Zamawiajgcy dopusci fartuchy z rekawem o kroju prostym, zapewniajgcym swobode ruchow,
szwy ultradiwigkowe, tréjsciezkowe, oznaczenie rozmiaru w postaci kolorowej lamdwki oraz nadruku z
rozmiarowka?

Qdpowied#: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 55

Pakiet X, poz. 7 - Czy Zamawiajgcy dopusci fartuchy z owinigciem w serwete widkninowa biata, identyfikacja
rozmiaru poprzez kolorowgq laméwke — widoczne przed wyjeciem fartucha z opakowania. W opakowaniu 2 chtonne
reczniki 30 x 30 cm. Na opakowaniu wskainik sterylizacji oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacil.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 56
Pakiet X, poz. 9 - Czy Zarnawiajgcy dopusci serwete w rozmiarze 90 x 120 cm?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie.

Pytanie 57

Pakiet XII, poz. 1 ~ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie kompletu o gramaturze 35g/m2, wyciecie pod
szyjg wykoriczone laméwka w kolorze ubrania. Dostepne w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedi: Nalezy ztozyé oferte zgodnie z zapisami SWz

Pytanie 58

Pakiet Xll, poz. 1 — W zwigzku z pojawieniem sig na rynku ubrar operacyjnych, ktére nie spefniajg standardéw
medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty przetargowej raportu z badan
na zgodnos¢ norma EN 13795-2:2019 Odzie: i obtozenia chirurgiczne Wymagania i metody badan Czgs$é 2: Odziez
dla blokdw operacyjnych? Zadanie potwierdzenia zgodnosci z norma EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiajgcemu
otrzymanie rozwigzania, ktore w sposdb odpowiedni zapewnig dbatoi¢ o minimalizowanie zanieczyszczenia
powietrza w sali operacyjne] przez ztuszczony naskérek pochodzacy ze skéry osdb noszacych podczas zabiegdw
chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Cheemy podkresli¢, iz zgodnie z zapisami normy dzieki
wskazaniu dwdch poziomow wydajnosci (standardowy i wysoki) utatwiona zostaje ocena wiasciwoscei barierowych
wyrobow. W zaleinosci od czystosci mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogg
by¢ wymagane rézne wyroby. W zwigzku z powyiszym w trosce o profesjonalng ochrone pacjentéw i personelu
Zamawiajacy winien stosowac rozwigzania spetniajace aktuaine wymagania normatywne a zadanie przedstawienia
badan z laboratorium niezaleznego gwarantuje Zamawiajgcemu spetnienie tych wymagan .

Odpowiedi: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWz

Pytanie 59

Pakiet I, pozycje 1 - 20

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie wymienionych pozycii i utworzenie z nich odrebnego zadania?
Podzial zadania zwiekszy konkurencyjno$é postepowania, umosliwi réwniez ztozenie ofert wiekszej liczbie
wykonawcow a Paristwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odpowiedi: Nalety ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 60
Pakiet |, pozycja 18, 19
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Czy Zamawiajgcy dopusci przediuzacz do pompy infuzyjnej, o diugosci 1,5m?
Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 61

Pakiet |, pozycja 26- 27

Czy Zamawiajacy dopusci dreny brzuszne z silikonu o diugosci 50cm?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwiazania.

Pytanie 62

Pakiet I, pozycja 27

Czy Zamawiajacy dopusci dreny brzuszne F-33 w miejsce drenu F-32?
Cdpowied?: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwiazania.

Pytanie 63

Pakiet [, pozycia 37

Czy Zamawiajacy dopusci igly 0,45x22mm?

Odpowied?: Zamawiajacy nle dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 64

Pakiet |, pozycie 38

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrebnego zadania? Podziat zadania
zwigkszy konkurencyjnos¢ postepowania, umnozliwi réwniez zlozenie ofert wiekszej liczbie wykonawcdw a Paristwu
pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

OdpowiedZ:  Zamawinjgcy nie dopuszcza powyiszego rorwiazania,

Pytanie 65

Pakiet I, pozycja 42-45

Czy Zamawiajacy dopusei dreny wykonane z 100% silikonu, posiadajace otwér centrainy + 6 otwordw bocznych,
dtugosé 50cm?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 66

Pakiet |, pozycja 44

Czy Zamawiajgcy dopusci dren w rozmiarze CH 217

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 67

Pakiet I, pozycja 46-51

Czy Zamawiajacy dopusci dreny T-Kehra (45x18)?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 68

Pakiet |, pozycja 54-57

Czy Zamawiajacy dopusci dreny o dtugosci 50cm?

Odpowied?: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 69
Pakiet I, pozycja 56

Czy Zamawiajgcy dopusci dren w rozmiarze CH 217

Pytanie 70
Pakiet I, pozycje 82-87, 89
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Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie wymienionych pozycji | utworzenie z nich odrebnego zadania?
Podziat zadania zwigkszy konkurencyjnos$é postepowania, umozliwi réwniez zlozenie ofert wiekszej liczbie
wykonawedw a Paristwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwiazania.

Pytanie 71

Pakiet I, pozycja 91

Czy Zamawiajgcy dopusci prowadnice o diugoéct 600mm?
Odpowiedi; Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania.

Pytanie 72

Pakiet Vi, pozycja 9-12

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z pojedynczy skalg, posiadajace kryze ograniczajgcy przed przypadkowym
wysunigciem tioka, kolorystyczne oznaczenie na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 73

Pakiet VI, pozycja 9

Czy Zamawiajacy dopusci wycene za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilosci?
Odpowied# Zamawifajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 74

Pakiet VI, pozycja 13

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzady z komora kroplowa wykonang z PVC o diugodci min. 55mm w czeici
przeiroczystej?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwiazania.

Pytanie 75

Pakiet VI, pozycja 13

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzady z igf biorezg wykonana z ABS bez wzmocnienia widknem szklanym?
OdpowiedZ:  Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania,

Pytanie 76

Pakiet VI, pozycja 14

Prosze o dopuszczenie przyrzaddéw z komorg kroplowg wykonang z medycznego PCV, Zamawiajgcy w SWZ nie
stawia wymogu aby przyrzady w catosci byty wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktorych dren wykonany jest z
PCV, co stanowi zaprzeczenie Jogicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowied# Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 77
Pakiet VI, pozycja 19
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad o parametrach:
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WEASCIWOSCH:

= reqgulacja przephywu: ©d 5 cdo 230 mi/ h (niebieskie
cyfry na hiatym tle), jest przeznaczona do niskich
rozwigzan lepkosch.

e regulacja przeplyw: od 5 do 200 md 7 h (biatymi
cyframi na niebieskim tle} jest przeznaczona do
rozbwordw o lepkosci od 10 do 409%.

s zakres bladu wynosi = 15%,
komora kroplowa oraz dren wykonane z PCY bez
zawartoscl ftalandw {DEHP free)
kroplomisrz komaory 20 kropli = Tml +/- 0.1mi
filir zabezpleczajgcy przed wickszymi czastaczkami
o wiglkosci oczek 15um

e kolec z odpowietrzeniem

odpowietrznik z filtrem przeciwbaktarvinym oraz

zarnykang kotorawg klapks

dtugesc drenu 145 om

zacisk rolkowy wyposazony w uchwyt na dren

porty

oba konce przyrzadu zabezpieczone dodatkowe

ochronnymi kapturkami

nie zawiera lateksu ani fralandw

jednorazowego uzytku

slerylizowany tlenkiem etylenu

pakowania: 1 sztukaspapier/folia

* & 8B .

Odpowiedz: Nalezy zlozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 78

Pakiet VI, pozycje 20-24

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule z cewnikiem wykonanym z teflonu (FEP)?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 79

Pakiet Vi, pozycje 26

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule 1,3x45mm?

Odpowiedi: Nalezy zlozyc oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 280

Pakiet VII, pozycje 36-41

Czy Zamawiajacy dopusci rurki tracheostomijne z mankietem posiadajace informacje o rozmiarze rurki na szyldzie,
pozostate informacje o producencie i érednicy na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedz: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWz

Pytanie 81

Pakiet VII, pozycje 42-46

Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne zbrojone z mankietem bez silikonowania, posiadajace podwdjny
znacznik gtebokosci umotzliwiajacy kontrole potozenia rurki, opakowanie standardowe papier-folia?

Odpowiedz: Nalezy ztozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 82
Pakiet VIl, pozycje 49-55
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania w opakowaniu papier-folia?
Odpowiedi: Naleiy zlozyé oferte zgodnie z zapisami SWZ
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Pytanie 83
Pakiet VII, pozycje 56-58
Czy Zamawiajacy dopusct cewniki do kontrolowanego odsysania posiadajgce kolorowe nieprzeiroczyste taczniki?

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 84

Pakiet VII, pozycje 62-69

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki pakowane podwdjnie wew. Folia, zew. Papier/folia?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 85

Pakiet VII, pozycje 70-73

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki pakowane podwdjnie wew. Folia, zew. Papier/folia?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 86

Pakiet VII, pozycje 70-73

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 87

Pakiet VII, pozycje 83

Czy Zamawiajacy dopuéci rozmiar CH 107

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 88

Pakiet VI, pozycje 95

Czy Zamawiajacy dopusci el z lidokaing 11ml?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 89

Pakiet VII, pozycje 99, 100

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki pakowane podwdéjnie wew. Folia, zew. Papier/folia?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszeza powyiszego rozwigzania,

Pytanie 90

Pakiet Vi, pozycje 99, 100

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania,

Pytanie 91
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Pakiet Vi, pozycje 99, 100
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki z balonem 5-10ml lub 30ml?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 92

Pakiet VIl, pozycje 102

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki dopepowinowe CH 47
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszeza powyiszego rozwiazania.

Pytanie 93

Pakiet X poz. 1-5 Czy Zamawiajacy dopusci zestawy zapakowane w opakowania posiadajgce samoprzylepne
naklejki transferowe zawierajgce informacje o wytwdrey, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie wainodei; na
opakowaniu jednostkowym wskaZnik sterylizacji; do oferty dofgczone dokumenty wydane przez producenta
wyrobu potwierdzajgce zgodnosé parametréw oferowanych sterylnych zestawdw serwet z normami Dyrektywa
93//42/EEC, PN EN 13795, EN 1SO 11135, EN 556-1?

Odpowiedi: NMalezy zto3yc oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 94

Pakiet X poz. 1: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw podstawowy o nastepujgcym skfadzie:
serweta z przylepcem 1szt. L2 240x150

serweta z przylepcem 1szt. L2 180x170

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 szt. L2 S50x75

tasma medyczna 1szt.  Spunlace 50x9

serweta na stéf instrum. 1 szt 190x150

serweta na stolik Mayo 1 szt. niebieska 145%80

serwetkidorgk 2szt.  widk. kom. 40x20

Zestaw wykonany na catej powierzchni z widkniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z widkniny
polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/mz, kolor niebieski, chtonnosé 570%,
odpornosc na przenikanie cleczy 250 cmH,0. Serweta na stolik Mayo skladana zwyczajnie do érodka o min.
rozmiarze wiékninowe] warstwy chionnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do wytarcia rak wykonane z
widkniny kompresowej 40g. Zestaw pakowany w miekki blister,

Odpowied#: Nalezy ztozyé oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 95

Pakiet X poz. 2: Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw wzmocniony tatami chtonnymi o nastepujgcym sktadzie :

serweta z przylepcem 1 szt. 240x150 {tata 37,5x70 cm)

serweta z przylepcem 1 szt. 200x170 cm (fata 37,5x70)

serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku 2 szt, 90x75 cm {tata 37,5x70 cm)

taséma medyczna 1 szt. Spunlace 50x9 cm

serweta na stof instrum., 1 szt. 190x150cm

serweta na stolik Mayo 1 szt. 145x80 cm

serwetki do rgk 2 szt. widk. kom. 40x20 cm

Zestaw wykonany na calej powierzchni z widkniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z widkniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze 62 g/m2, gramatura tat chtonnych 63 g/m2, chtonnosc
laminatu z warstwa chtonng 549%, odpornosé na przenikanie cieczy 457 emH,0. Serweta na stolik Mayo skladana
zwyczajnie do srodka o min. rozmiarze widkninowej warstwy chlonnej 85 cm x 76 cm, kolor niebieski, serwetki do
wytarcia rak wykonane z widkniny kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w miekki blister.

Odpowiedi: Nalezy zlozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 95

Pakiet X poz. 3: Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do operacji zylakéw o nastepujgcym skfadzie:
serweta z wycieciem U i przylepcem lszt, L2 240x180 cm

serweta z przylepcem 1szt. L2 240x180 cm

serweta 1szt. L2 200x180 e¢m
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serweta na stot instrum. 1 szt, 190x150 cm
serwetkidorgk 2szt.  widk kom. 40x20 cm
serweta na stolik Mayo niebieska 1szt.  145x80cm
tasma medyczna 1szt.  Spunlace 50x9 em

Zestaw wykonany na catej powierzchni z wiékniny dwuwarstwowej, laminat wykonany z widkniny
polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56 g/m2, kolor niebieski, chionnosé 570%,
odpornos¢ na przenikanie cieczy 250 cmH20. Serweta na stolik Mayo sktadana zwyczajnie do drodka o min.
rozmiarze widkninowej warstwy chtonnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia ragk wykonane z witokniny
kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torebke papierowo-foliowa.

OdpowiedZ: Nalety zfozy¢ oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 96

Pakiet X poz. 5: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do operagji artroskopii kolana o nastepujgcym sktadzie:
serweta z otworem elastycznym i workiem z ksztaltky do zbierania ptyndw ~ 1szt. L3 320x2400twor
OKRAG Sred. 6 cm

pokrowiec na noge Iszt, L3 75x37

tasma medyczna 2szt.  Spunlace 50x9

serweta na stétinstrum. 1 szt. 150x150

serweta na stolik Mayo niebieska 1 szt. 145x30

serwetki dorgk 4szt.  widk. kom. 40x20

Zestaw wykonany na cafej powierzchni z wiékniny trzywarstwowej, laminat wykonany z wiokniny wiskozowej, folii
polietylenowo-polipropylenowej i widkniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2 , kolor niebieski, chfonnoéé
824%, odpornost na przenikanie cieczy 191 cmH20. Serweta na stolik Mayo sktadana teleskopowo do $rodka o
min. rozmiarze widkninowej warstwy chionnej 85 cm x 76 cm, serwetki do wytarcia rak wykonane z wiékniny
kompresowej 40g. Zestaw zapakowany w torcble papicrowo-foliowa,

Odpowiedi: Nalezy ztozyC oferte zgodnie z zapisami SWz

Pytanie 97

Pakiet X poz 6: Czy zamawiajacy dopusc ostone na nogi pacjenta jalowy, z laminatu dwuwarsiwowego
polipropylenowego i polietylenowego o gram. 43 g/m? i rozmiarze 45 cm x 80 cm?

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania.

Pytanie 98

Pakiet X poz. 6: Czy zamawiajacy dopusci ostone na nogi pacjenta jatowy, z laminatu dwuwarstwowego
polipropylenowego i polietylenowego o gram. 56 g/m” i rozmiarze 120 cm X 37 em?

Odpowiedi: Nalezy ZlozyC oferte zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 99

Pakiet X poz. 7: Czy zamawiajacy dopusci fartuchy operacyjne jednorazowe:

Wykonane z widkniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Odpornoéé na przenikanie cieczy min. 49,5 cm H20. Kolor
niebieski, rekaw prosty, szwy wykonane technikg ultradiwigkows, posiada dziane poliestrowe mankiety o diugosci
min. 8 em, oznaczenie rozmiaru w postaci metki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantujacym zachowanie
sterynodci podczas wigzani. Fartuch zawiniety w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2, w opakowaniu 2
chionne recznlki w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochionnej wiékniny kompresowej, piktogram recznikow
umieszczony na etykiecie giéwnej. Na opakowaniu wskaznik sterylizacji oraz samoprzylepne naklejki transferowe
zawierajace informacje o wytworcy, indeksie wyrobu, numerze serii i dacie waznosci?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 100
Pakiet X poz. 8: Czy Zamawiajgcy dopudci serwete w rozmiarze 150%x200 ¢m?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 101
Pakiet X poz, 9: Czy Zamawiajacy dopusci serwetg w rozmiarze 90x130 cm?
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OdpowiedZ: Zamawiajgey dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 102
Pakiet X poz. 2-5 Czy Zamawiajacy wymaga podane] liczby sztuk czy opakowan a’10 szt. folii, tj. na przykiad w poz.
2: 30 szt. folii czy 30 opakowan a'10 szt.?

Odpowied:: Zamawiajacy okreslit jednostke jako szt. — opakowanie 10 szt. czyliw w poz. 2: 30 opakowan
a’10 szt.

Pytanie 103

Pakiet Xl poz. 7 Czy Zamawiajgcy dopusci tadme medyczng 90x5 ¢m z warstwa lepna w postaci kleju hot melt?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie,

Pytanie 104

Pakiet XI poz. 9 Czy Zamawiajacy wymaga: Sterylny wzmochiony antystatyczny fartuch chirurgiczny z widkniny
typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwg chionng w
czgsci przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezaleinym
laboratorium akredytowanym przez PCA. W czesci przedniej wzmocnienie do kofca dolnej krawedzi fartucha, w
rekawach min. 36em({M}, min. 39cm(L), min. 4lem(XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnatrz
umotiliwiajace Srédoperacyjng kontrole rodzaju fartucha. Rekawy proste zakoriczone niepylaecym poliestrowym
mankietem o diugodci min. 8cm. Wigzany na 4 troki mocowane ultradiwiekowo, zewnetrzne w kartoniku. Troki o
szer. 3cm, zewnetrzne db. 70 i 54em, wewnetrzne di. 54cm. Szwy wykonane techniky ultradiwiekows, w czedci
szyjne] zapiecie na rzep szer. 2cm, di. 13 1 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia
oraz normy EN 13795 widoczne przy zioZzonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN 1SO 10993-1 i nie powodujacy
draznienia i uczulenia wg PN EN ISO 10893-10. Opakowanie ze wskainikiem sterylizacji z 4 naklejkami do
dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datg wainoscl, identyfikacja wytwodrcy. Fartuch bez lateksu z
potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, [-125, XL-140 {£5cm). Termin wainosci 5 [at. Odpornosé na
przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH20, mniej krytyczne] min. 37cmH20, wytrzymatosé na
wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie czastek statych dla powierzchni krytycznych
max 1,3 logl0- parametry potwierdzone kartg danych technicznych?

Odpowiedi: Zamawiajacy stawia powyiszy wymog

Pytanie 105

Pakiet Xll Czy Zamawiajgcy dopusci ubranie jednorazowe (bluza + spodnie} z lamdwkg w kolorze niebieskim w
rozmiarze S do 3XL? Pozostate parametry zgodne z SWZ.
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 106

Czy Zamawiajacy zgadza sie aby w § 7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy wyrazenie ,, 10% wartosci umowy brutto” zostato
zastgpione wyrazeniem ,,10% niezrealizowane] wartoscl umowy”?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zgodnie z odpowiedzia na 22 pytanie.

Pytanie 107

dotyczy Pakiet Xli Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosbg o dopuszczenie kompletu z widkniny SMMS w
rozmiarach od 5 do XXXL, pozostate parametry zgodne?.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie.

Pytanie 108

Dotyczy zad. 1 poz. 50, 51 Czy nie zaszta oczywista omytka pisarska i Zamawiajacy wymaga drenu o diugosci
ramion 38x16 tak jak w pozostatych pozycjach?
Odpowiedz: Tak zaszla oczywista omytka pisarska i Zamawiajgcy wymaga drenu o diugosci ramion 38x16

Pytanie 109
Dotyczy zad. 6 poz. 20-24 (Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane =z teflonu FEP?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie,
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Pytanie 110

Dotyczy zad. 7 poz. 1-21 Zwracamy sig z prosbg o odstgpienie od wymogu aby rurki posiadaty nr serii na baloniku
kontrolnym?

Odpowied?; Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 111

Dotyczy zad. 7 poz. 24-35 Zwracamy sie z prosbg o odstapienie od wymogu aby zgtebniki w rozmiarach CH 24 — 34
posiadaly  zatyczke. Zaden producent nie produkuje tak duiych cewnikéw z  zatyczkami.
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 112
Dotyczy zad. 7 poz. 56-58 Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie cewnikow z kolorowym facznikiem?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 113
Dotyczy zad. 7 poz. 62-73 Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki pakowane podwéjnie folia-folia, folia-papier?
Odpowied: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 114
Dotyczy zad. 7 poz. 65-73 Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki z balonem 10ml?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 115

Dotyczy zad. 7 poz. 82-84 Zwracamy sig z prosbg ¢ dopuszczenic cownildw zo standardowym tacznikiem czyli
juer?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 116
Dotyczy zad. 7 poz. 83 Czy Zamawiajacy dopusci cewnik w rozmiarze Ch 10?
Odpowied: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 117

Dotyczy zad. 7 poz. 93, 94Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy Zamawiajacy ma na mysli taczniki schodkowe
do cewnikdw i drendw?
OdpowiedZ Zamawiajacy ma na mysli faczniki schodkowe do cewnikéw i drendw.

Pytanie 118
Dotyczy zad. 7 poz. 93, 94 Czy Zamawiajacy dopusci tgcznik uniwersalny?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwiazanie.

Pytanie 119

Dotyczy zad. 7 poz. 99, 100 Czy Zamawiajacy dopusci cewniki z balonem 10ml lub 30ml pakowany padwadjnie folia-
folia, folia papier?
Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 120
Dotyczy zad. 7 poz. 95 Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie zelu z lidokaina o pojemnosci 11mi?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 121

Dotyczy zad. 7 poz, 101 Czy Zamawiajacy dopuséci zestaw o ponizszym skiadzie:
- raczka z filtrem
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- filtr zapasowy

- konficdwka prosta 260mm

- koficdwka zagieta 220mm

- koricdwka zagieta 140mm

- dren do ssaka

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 122

Dotyczy zad. 7 poz. 29 Zwracamy sig z prosba o dopuszczenie zgtebnika w rozmiarze CH 26?

QOdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

W zwigzku z powyiszymi odpowiedziami na pytania nie zostaje zmieniona data sktadania i otwarcia ofert.

W skiadanych ofertach prosimy o uwzglednienie treici odpowiedzi.

faerownik ds. iogstylo
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