Załącznik nr 1 do SWZ




Wymagania i parametry techniczne na dostawę stacji do testowania ogniw paliwowych wraz z kontrolnym stosem o mocy do 100 W i uniwersalną komorą termiczną
	Lp.

	Nazwa parametru 

	Wymaganie 
	Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę

	1.
	Typ 
	
	Podać 

	2.
	Producent 
	
	Podać 

	3.
	Kraj pochodzenia  
	
	Podać

	4.
	Rok produkcji  
	2024 (stacja do testowania stosów ogniw paliwowych musi być urządzeniem nowym, nieużywanym na wystawie, do pokazów dla klientów poza fabryką producenta, jak również nieużywanym do regularnych pokazów dla klienta lub szkoleń w fabryce producenta)
	Potwierdzić  

	5.
	Główne zastosowanie  
	Ocena elektrycznej wydajności ogniw paliwowych typu SOFC pracujących w trybie generatora energii. Stacja do testowania ogniw paliwowych musi umożliwiać wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych stosu ogniw, określanie stopnia utylizacji paliwa i utleniacza, a także analizę szczelności stosu oraz degradację ogniw paliwowych po wielu cyklach termicznych.
	Potwierdzić  

	6.
	Ogólne wymagania techniczne
	6.1. Obrys stacji testowania ogniw paliwowych nie może przekroczyć:
          - 200 cm długości,
          - 200 cm szerokości,
          - 250 cm wysokości
           Całkowita waga stacji wraz ze stosem ogniw i komorą termiczną nie może przekroczyć 1200 kg/m2.
	Potwierdzić

	
	
	6.2. Stacja do testowania ogniw paliwowych powinna:
- umożliwiać wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych  stosu ogniw,
           - określać stopień utylizacji paliwa i utleniacza,
           - umożliwiać badanie szczelności stosu oraz degradację ogniw paliwowych po wielu cyklach termicznych,
           - dodatkowo powinna zapewniać testowanie ogniw w atmosferze utleniającej oraz atmosferze redukcyjnej
	Potwierdzić

	
	
	6.3. Zabudowa stacji powinna być oparta o architekturę modułową w standardzie RACK 19”. Zabudowa powinna umożliwiać łatwą rekonfigurację stacji  do nowej funkcjonalności, w tym badania elektrolizy na ogniwach paliwowych typu SOFC lub reformingu wewnętrznego.  Rekonfiguracja powinna następować poprzez dodawanie/wymianę modułów podstawowych.   


	Potwierdzić

	
	
	6.4. Wydzielone moduły stacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
I. Moduł obciążenia – realizuje funkcję obciążenia stosu ogniw paliwowych co najmniej w zakresach 0÷20V/0÷25A/0÷100W oraz praca w trybach CC/CV/CR/CP (stało prądowy/stało napięciowy/stało rezystancyjny/stało mocowy), rozdzielczość odczytu  1mV / 1mA.
II. Moduł kontroli przepływu – zadawanie przepływu dla gazów zasilających stos, tj.  wodoru, azotu, powietrza i dodatkowego gazu osłonowego. Sterowanie przepływami gazów zasilających  powinno być realizowane za pomocą masowych kontrolerów przepływu, natomiast gazu osłonowego zaworem dławiącym z rotametrem. Zakres przepływów regulowany odpowiednio:
a. dla N2 0÷10 Nl/min
b. dla H2  0÷10 Nl/min
c. dla powietrza 0÷50 Nl/min
d. dla gazu osłonowego (5%H2 w N2) 0÷10 Nl/min
III     Moduł kontroli temperatury – powinien realizować funkcję sterowania na elementach grzewczych (podgrzewacz paliwa, powietrza, odparowywacza lub innego wymaganego).  Wymagana jest możliwość sterowania maksymalnie trzema elementami (trzy rozdzielne kanały).  Wymagane są następujące parametry dla pojedynczego kanału: zakres temperatury 0÷1000°C,  moc kanału 0÷2kW,  element pomiarowy termopara typu K, sterowanie kątem fazowym z programowym ograniczeniem mocy grzałki.
IV    Moduł pomiarowy – odpowiedzialny za pomiar parametrów pracy stosu i jego środowiska pracy. Moduł powinien realizować: 
a)  pomiar napięcia na poszczególnych celach stosu  - minimum 10 kanałów 0÷1,5V, rozdzielczość 16bit, dokładność 0,1%, częstotliwość próbkowania 10Hz
b) pomiarem temperatury mediów – termopary typu K,  zakres 0÷1300°C, rozdzielczość 16bit, dokładność 1%, częstotliwość próbkowania 10Hz
V  Moduł sterujący – zapewnia funkcję sterowania przebiegiem eksperymentu. Powinien zarządzać pracą pozostałych modułów i gromadzić dane pomiarowe.  Nadrzędną funkcją modułu sterującego powinno być zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika.


	Potwierdzić

	
	
	6.5 Każdy moduł powinien działać niezależnie, zasilany napięciem sieciowym (230 VAC) oraz być integrowanym z pozostałymi w dowolnej konfiguracji. Baza stacji powinna być wyposażona w panel dystrybucji napięcia sieciowego oraz zasilacz awaryjny UPS. Stacja powinna zapewniać możliwość obsługi zdalnej, poprzez Internet lub aplikację w sieci lokalnej.

	Potwierdzić

	
	
	6.6.  Zgodność z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych, w tym pełna zgodność z CE:
   
	Potwierdzić

	
	
	6.7.   Z uwagi na długotrwałe cykle termiczne, stacja powinna zapewniać utrwalanie danych pomiarowych na wewnętrznym nośniku plików o pojemności minimum 200 GB
	Potwierdzić

	
	
	6.8. Oprogramowanie sterujące pracą urządzenia musi umożliwiać graficzną prezentację szacowanych parametrów elektrycznych i termodynamicznych stosu ogniw paliwowych
	Potwierdzić

	7. 
	Stos testowy SOFC
	7.1. Testowy stos ogniw paliwowych powinien umożliwiać prowadzenie badań celem poznania charakterystyk pracy ogniw paliwowych typu SOFC, w tym badanie charakterystyk prądowo-napięciowych, utylizacji paliwa i powietrza, wpływu temperatury na wydajność.  
	Potwierdzić

	
	
	7.2. Stos ogniw paliwowych powinien być dostarczony w formie modułu umożlwiającego integrację ze stacją testową w zakresie podawania gazów,  kontroli temperatury środowiska pracy stosu, pomiaru napięcia na celach i stosie, podłączy prądowych. System powinien być wyposażony w układ podgrzewania powietrza zasilającego stronę katodową oraz wodoru zasilającego stronę anodową ogniw w stosie. Stos powinien być zabudowany w osłonie termicznej ograniczającej straty ciepła i zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania.  
Wymagane parametry stosu ogniw paliwowych: 
1. Moc stosu regulowana minimum w zakresie 0÷80W
2. Napięcie stosu OCV minimum 8V
3. Gęstość prądu  0÷0,5 A/cm2
4. Zakres temperatury pracy 700 ÷ 800 °C
5. Wyprowadzenia pomiaru napięcia na każdej celi
6. Utylizacja paliwa minimum 60%
	Potwierdzić

	
	
	7.3. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest gwarancja, że w ciągu 2 kolejnych lat od realizacji zamówienia, dostawca zapewni możliwość zakupu ogniw paliwowych lub ich modyfikacji, uszczelnienia i połączeń prądowych kompatybilnych z zabudową dostarczonego stosu.  Należ przewidzieć możliwość zakupu maksimum 100 ogniw wraz z uszczelnieniem i połączeniami elektrycznymi.   
	Potwierdzić

	8.
	Komora termiczna

	8.1.   Komora termiczna powinna:
        - umożliwiać łatwą integrację mechaniczną i elektryczną ze
        stacją testową,
        - rozmiar komory musi gwarantować łatwy montaż stosu
         złożonego z 10 ogniw paliwowych o wymiarach co najmniej
         10 x 10 cm.
	Potwierdzić  


	
	
	8.2.   Komora termiczna powinna:
        - stabilizować warunki pracy stosu ogniw paliwowych w
         zakresie temperatur od 100 °C do 900 °C,
        - temperatura powinna być regulowana za pomocą systemu
         sterowania stacji testowej.
	Potwierdzić  


	
	
	8.3. Komora termiczna powinna posiadać pełne zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem użytkownika ze źródłem ciepła
	Potwierdzić  


	9.
	Dostawa
	Stacja do testowania ogniw paliwowych musi być dostarczona oraz zainstalowana w stanie kompletnym i gotowym do pracy bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Ponadto, stacja musi zawierać zestaw niezbędnych przewodów (kabli elektrycznych, przyłączy i innych elementów).
	Potwierdzić

	10.
	Instrukcja obsługi
	Instrukcje obsługi stacji testowania ogniw paliwowych powinny być w języku polskim i angielskim. Obsługa wszystkich elementów systemu musi być możliwa w języku polskim lub angielskim (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących, klawiatury, itp.). 
	Potwierdzić

	11.
	Gwarancja
	Wymagana obsługa posprzedażowa w postaci:
 - minimum 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru 
 - pokrywania przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym kosztów części zamiennych oraz wydatków związanych z robocizną, dojazdami oraz noclegami autoryzowanego serwisu producenta
	Potwierdzić

	12.
	Szkolenie stanowiskowe z obsługi stacji
	Wymagane pełne 2 dniowe szkolenie dla co najmniej 2 osób po instalacji stacji testowania ogniw paliwowych w laboratorium Zamawiającego z zakresu obsługi wszystkich elementów systemu.
	Potwierdzić




      ………………………………….						………………………………………….
           miejscowość, data						    podpis Wykonawcy






















Załącznik nr 2 do SWZ



Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub 
· zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….		
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

· Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

· Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.






OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

· Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):
· https://prod.ceidg.gov.pl          
·  https://ems.ms.gov.pl   
·   inny rejestr:  ………………………………..

  								
























Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW 
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

………………………………………………………………………………………..


oświadczamy, że:


1. [bookmark: _Hlk64612463]Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………


2. Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub
roboty budowlane*:…………………………………………………………………………


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



*niewłaściwe skreślić  



Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

	Przedmiot zamówienia
	Dostawa stacji do testowania ogniw paliwowych wraz z kontrolnym stosem o mocy do 100 W 
i uniwersalną komorą termiczną

	
1.
	
Nazwa i adres Wykonawcy
	……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

	2.
	NIP
REGON
lub odpowiednie numery 
z państw
	………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….

	3.
	Telefon:
e-mail:
	...............................................................................
..............................................................................

	4.
	Całkowita cena oferty netto

Stawka podatku VAT

Wartość VAT

Całkowita cena oferty brutto

	podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP
słownie:........................................................
podać: .....................%

podać: .......................................... PLN/EUR/USD/GBP

podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP
słownie: ......................................................

	5.
	Termin wykonania zamówienia:
maksymalnie do 8 tygodni  od daty zawarcia  umowy.
	podać:    ........................................ (w tygodniach)

	6.
	Okres gwarancji:  minimum 24 miesiące
	podać:…………………….. (w miesiącach)

	7.
	Oświadczenie
	Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................

	8.
	Rodzaj Wykonawcy
	Oświadczam, iż jestem:
· Mikro przedsiębiorcą
· Małe przedsiębiorstwo
· Średnie przedsiębiorstwo
· Jednoosobowa działalność gospodarcza
· Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
· Inny rodzaj: podać ……………………….
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
(Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę)

	9.
	Oświadczenie
	Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz 
z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) 
i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń.

	10.
	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
	
potwierdzić:……………………………………………..
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

	11.
	Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
	podać: ...........................................

	12.
	Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom
	podać części zamówienia : .......................
podać nazwy firm: …………………………..

	13.
	Dokumenty załączone do oferty
	1.
2.


*niepotrzebne skreślić

									

[bookmark: _GoBack]



Załącznik nr 6 do SWZ


OŚWIADCZENIE
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……
(pełna nazwa/firma, adres, NIP)


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1  ustawy Pzp
2) art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne* 

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.








Postępowanie nr F2/26/2024/ZP
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