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Wykonawcy biorgcy udziat
W postepowaniu

dot: postepowania o udzielenie zamdwienia na realizacje zadania pn. ,Zakup wraz z dostawg
sprzetu medycznego dla kierunku pielegniarstwo w Instytucie Nauk Spotecznych i Ochrony Zdrowia
w Panstwowej Wyiszej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemy$iu”

w podziale na dwa zadania czesciowe ;
1) Zadanie czeSciowe Nr 1 - Zakup wraz z dostawa wyposazenia pracowni umiejetnosci

pielegniarskich i pomieszczenia kontrolnego.

2) Zadanie czeSciowe Nr 2 —Zakup wraz z dostawg wyposazenia pracowni w sprzet medyczny.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwient publicznych tekst
jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiajacy przekazuje tres$¢ zapytan zgtoszonych do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego-

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 5

Dotyczy zadana czesciowego nr 2.

Pytanie nr 1.

Dotyczy: poz. 41 — Ciénieniomierz zegarowy — 12 szt.

1. W zwigzku z brakiem dostepnosci i mozliwos$cia zakupu cisnieniomierza o parametrach wskazanych
przez Zamawiajgcego prosimy o dopuszczenie produktu o ponizszych parametrach na zasadzie
réwnowaznosci:

e Zintegrowany aparat do pomiaru ci$nienia tetniczego krwi na ramieniu
¢ Przystosowany dla oséb prawo i leworecznych (obracany zegar)

e Unikalny, przyciskowy zawér spustowy

e Zakres pomiaru ci$nienia od 0 do 300 mmHg

e Zalecany do badania ci$nienia krwi przy arytmii serca

e Obstuga w petni manualna

e Duzy, czytelny zegar o $rednicy 67 mm

e Stetoskop w zestawie

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza produkt o wskazanych parametrach.

Pytanie nr 2:

Dotyczy poz. 42 — Cisnieniomierz potautomatyczny — 4 szt.

2. W zwigzku z brakiem dostepnosci i mozliwoscig zakupu ci$nieniomierza o parametrach wskazanych
przez Zamawiajgcego prosimy o dopuszczenie produktu o ponizszych parametrach na zasadzie
réwnowaznosci:
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e  Wymiary: 151x115x88 mm, waga: 610 g (z bateriami)

e Cidnieniomierz pétautomatyczny naramienny, posiada duzy i czytelny wyswietlacz LCD
e Technologia PAD detektor arytmii

e Duza doktadno$¢ pomiaru

e Pamiec ostatniego pomiaru

e Praktyczny schowek na mankiet

e Sygnalizacja zuzycia baterii

e Automatyczne wytgczanie

e W zestawie mankiet $redniej wielkosci (22-32 cm), zywotnos¢ baterii ok. 3000 pomiaréw
e Metoda pomiaru: oscylometryczna

e Zakres pomiaru: SYS/DIA 20 do 280 [mmHg]; Tetno 40 do 200 [uderzeri/min]

e Doktadnosc¢: ci$nienie +/- 3 mmHg, tetno +/- 5% odczytu

e Zakres wys$wietlania cisnienia w mankiecie: 0-299mmHg

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza produkt o wskazanych parametrach.

Pytanie nr 3:

Dotyczy poz. 48 - Pulsoksymetr dla dorostych — 4 szt.

3. W zwigzku z brakiem dostepnosci i mozliwoscig zakupu pulsoksymetréow o parametrach
wskazanych przez Zamawiajgcego prosimy o dopuszczenie produktu o ponizszych parametrach na
zasadzie réwnowaznosci:

e Pulsoksymetr palcowy stuzagcy do pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny tetniczej i
czestotliwosci pulsu, stosowany do pomiaru nasycenia krwi tlenem i czestotliwosci uderzen
serca u ludzi poprzez palec

e Wyswietlacz kolorowy OLED (24 x 13 mm) z 6 r6znymi trybami wyswietlania i 10 poziomami
jasnosci

e Widok stupka pulsu/fali Sp02

e Zakres pomiarowy: SpO2 (saturacja): 70% — 99% (doktadno$é¢ +/— 2%)

e Tetno:30-235 bmp

e Baterie: 2 mikrobaterie (AAA), wystarczajace na okoto 30 godzin pracy

e Wymiary: 60 x 34 x 30 mm

e Waga:50¢g

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza produktu o wskazanych parametrach, wymagany parametr Zakres
pomiarowy: SpO2 (saturacja): 70% — 99% (doktadno$¢ +/— 2%).




