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Nr sprarvy: ZOZ.Y.070 /DZP /40 /20 Sucha Beskidzka, dnia 22.07 .2020r.

Dotyczy: Postqpowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawg sprzqtu medycznego
(l62ka szpitalne, aparat do elektrokoagulacji, pompy infuzyjne, aparat EKG)", znak sprawy:
zoz.v.0t0 /DZP/40/20

Pakiet nr 1
t62ka szpitalne - 10 kpl.
7. Czy Zamawiaj4cy dopuSci do zaoferowania 162ka szpitalne posiadajqce wolna przestrzefi
pomiqdzy podlo2em, a calym podwoziem wynoszEca 120 mm. Parametr ten w nieznacznym
stopniu odbiega od r+ymaganego?

Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy siwz.

2. Czy Zamawiaiqcy dopu6ci do zaoferowania l62ka o wymiarach catkowitych 2180 x 960 mm?

Odp.: Tak, Zamawiaiqcy dopuszcza.

3. Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania 16Zka szpitalne posiadajEce le2e o vrymiarach 2000
x 850 mm?
Odp.: Talc Zamawiaiqcy dopuszcza.

4. Czy Zafiawiajqcy dopuSci do zaoferowania l62ka szpitalne posiadajqce elektryczn4 regulacjq
le2a w zakresie 350 - 810 mm?
Odp.: Tak, Zamawiaiqcy dopuszcza.

5. Czy Zamawiaj4cy dopuSci do zaoferowania 162ka szpitalne posiadajEce automatyczne
regulacje plec6w wynoszqcE 74"?
Odp.: Tak, Zamawiaiqcy dopuszcza.

7 . Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania 16Zka szpitalne, kt6rego leZe iest wypelnione plytq
HPL?
Odp,: Zamawiai4ry podtrzymuie zapisy siwz.
Czy Zamawiaj1cy dopu6ci do zaoferowania 162ka szpitalne wyposa2one w pilot przewodowy nie
posiadajqcy sygnalizacji dfwiqkowej aktywowanei ka2dorazowo przy zmianie pozycii Ie2a

podczas odlqczenia od zasilania?
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy siwz.
Czy Zamawiaiqcy dopuSci do zaoferowania l62ka szpitalne posiadajqce akumulator wbudowany
w uklad elektryczny 162ka podtrzymu,4cy sterowanie przy braku zasilania sieciowego, ale nie
posiadajqcy sygnalu dZwiqkowego sygnalizuj4cego wyczerpanie akumulatora?
Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy siwz.

6. Czy Zamawiaj4cy dopuSci do zaoferowania I62ka szpitalne, w kt6rym czas zmiany wysoko6ci
leia z pozycji minimalnej do makymalnej wynosr 27 sekund??

Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy siwz.



9. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci do zaoferowania i62ka szpitalne posiadaj1ce szczyty o ksztalcie
prostokEta z zaokrqglonymi krawqdziami wykonane z profilu stalowego z.jedna krawqdzi4
doln4 bez okalajqcego profilu stalowego (krawqdZ ta dolega to ramy Ie2aJ, lakierowane
proszkowo, iatwo ode,mowane o przekroju @ 33,7 mm?
Odp.: Parametr oceniany.

70.Czy Zamawiai4cy dopu6ci do zaoferowania 162ka szpitalne rvyposa2one w barierki boczne z
mo2liwo6ciq ich skladania/odblokowywania w dw6ch ruchach tj. poprzez odci4gniqcie
mechanizmu blokuj4cego oraz lekkie przesuniqcie jej w kierunku n69 paclenta - porqcz
skladana wzdlu2 ramy leia?
Odp,: Tal6 Zamawia,qcy dopuszcza.

71. Czy Zamawi{qcy dopu3ci do zaoferowania i62ka szpitalne wyposa2one w barierki boczne
lakierowane proszkowo z 3 profili stalowych okrqgtych o Srednicy 25 mm?
Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy siwz.

73. Czy ZamawiaiEcy dopuSci do zaoferowania i62ka szpitalne posiadajEce kola wykonane
wysokowytrzymalego tworzy,u/a o Srednicy 125 mm posiadaj4ce bie2nik nie brudz4cy i nie
zostawiajEcy 5lad6w na posadzce czy wykladzinie podiogowej?
Odp.: Tak, Zamawiai4cy dopuszcza.

14. Czy Zamawiajacy dopu5ci do zaoferowania 162ka szpitalne z bezpiecznym obci42eniem 230
Vo?

Odp.: ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy siwz.

15. Prosimy o wykre6lenie zapis6w dotyczqcych koniecznoSci potwierdzenia bezpiecznego
obciq2enia do min. 250 kgprzez niezale2ny podmiot? Wym6g taki naleZy traktowa6 iako
nadmierny oraz s przeczny z obowi4zujEcym w tym zakresie prawem - Rozporz4dzenie Prezesa
Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mole i4dat.
zamawiaj4cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane (Dz.U. z 2009
r. nr 226 poz.l877l nie obejmuje wymaganego w SIWZ za(wi,adczenia. Zgodnie z dyrektyw4
medycznq i szcze96lowymi normami medycznymi - producent kt6ry spelnia odpowiednie
wymogi prawne, sam przeprowadza procedurq badaf wyrob6w, wydaje ocenq spelnienia tych
norm i sam deklaruje zgodnoSi parametr6w i funkcji gotowego produktu, takwiqc wym6g ten
dotyczy jedynie tych wytw6rc6w/producent6w kt6rzy nie posiadajq moiliwoSci wykonania
samodzielnie takich badari i muszq zleci6 wykonanie ich przez inny niezale2ny podmiot.
Odp.r Zamawiajqcy wymaga bezpiecznego obci4ienia 2S0kg. Nie iest wymagane
potwierdzenie p rzez niezaleitny podmiot.

76. Czy Zamawiajqcy dopu3ci do zaoferowania l62ka szpitalne z moiliwo6ci4 wyboru kolor6w
wypelnieri szczyt6w z 6 kolor6w?

8. Czy Zamawia)qcy dopuSci do zaoferowania i62ka szpitalne posiadajAce szczyty o ksztalcie
prostok4ta z zaokrqglonymi krawqdziami z jedna krawqdziq doln4 bez okalajEcego profilu
stalowego (krawqdZ ta dolega to ramy le2aJ wykonane z profilu stalowego, lakierowane
proszkowo, latwo odejmowane o przekroju 0 25 mm?
Odp.! Parametr oceniany.

72.Czy ZamawiaiEcy dopuSci do zaoferowania 162ka szpitalne wyposa2one w p6lkq do
odkladania poScieli, wystaj4cA w niewielkim stopniu poza ramQ 16zka jednak nie rvykraczaj4c4
poza zewnQtrzny obrys l6Zka stanowiony przezkr4'ki odbojowe?
Odp.: Zamawiai4cy podtrzymuie zapisy siwz.



Odp.: Tak, Zamawiai4cy dopuszcza.

17 . Czy ZamawiajEcy dopuSci do zaoferowania szafkQ przyi62kow4 posiadajqc4 wysokoS6 870
mm?
Odp.: Tak, ZamawiaiQcy dopuszcza,

lB. Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania szafkq przyl62kowa z systemem blokowania k6l
poprzez naciSniecie nog4 blokady zlokalizowanej nad kolem?
Odp.: Talq Zamawiaiqcy dopuszcza.

19. Czy Zamawiai4cy dopuSci do zaoferowania szafkq przyl62kow4 z blatem gl6wnym
zabezpieczony z trzech stron metalowymi relingami zabezpiecza)qcymi przedmioty przed
spadaniem z blatu jak r6wnie2 pelniqcymi funkcjq uchwyt6w do przetaczania?
Odp,: Tak, Zamawlaiqcy dopuszcza.

20. Czy Zamawiaiqcy dopuSci do zaoferowania szafkq przyl62kowE z blatem bocznym
posiadajqcym zabezpieczenia chroniqce przed zsuniqciem wykonane z plyty HPL?

Odp.: Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy siwz.

27. Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania szafkq przyl62kowq nie posiadaiqcej moiliwoSci
zamontowania zamka z kluczykiem?
Odp.: Tak, ZamawiaiQcy dopuszcza.
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