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                                                                                       Warszawa, dnia 19.10.2020 r. 

 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/146/2020 

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - 2. Regionalna Baza 

Logistyczna informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu metrologicznego, dokonuje 

poniższej zmiany treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 oraz załącznika nr 3A do 

załącznika nr 3 do SIWZ, poprzez usunięcie poniższego zapisu: 

 W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: 

 

(Wymagania dodatkowe) 

6. Świadectwo wzorcowania wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem 

CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą 

będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu  

o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 z symbolem akredytacji. Świadectwo 

wzorcowania powinno zawierać wyniki pomiarów z niepewnością rozszerzoną pomiarów 

oraz stwierdzenie o zgodności z wymaganiami, co najmniej dla zakresów 

wyszczególnionych w wymaganiach podstawowych szczegółowych wymagań 

technicznych i metrologicznych. Dodatkowo zakresy te muszą się pokrywać z zakresami 

akredytacji laboratorium wzorcującego. 

 

 W załączniku nr 3A do załącznika nr 3 do SIWZ – parametry techniczne sprzętu 

oferowanego przez wykonawcę: 

 

(Wymagania dodatkowe) 

6. Świadectwo wzorcowania wydane przez krajową instytucję metrologiczną ze znakiem 

CIPM MRA lub laboratorium wzorcujące akredytowane przez jednostkę akredytującą 

będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA lub ILAC MRA, działające w oparciu  

o aktualne wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025 z symbolem akredytacji. 

Świadectwo wzorcowania powinno zawierać wyniki pomiarów z niepewnością 

rozszerzoną pomiarów oraz stwierdzenie o zgodności z wymaganiami, co najmniej dla 

zakresów wyszczególnionych w wymaganiach podstawowych szczegółowych 

wymagań technicznych i metrologicznych. Dodatkowo zakresy te muszą się pokrywać 

z zakresami akredytacji laboratorium wzorcującego. 

 



Strona 2 z 2 

 

Zamawiający informuje, iż na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog 

zamieścił załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz 3A do załącznika nr 3 

do SIWZ - parametry techniczne sprzętu oferowanego przez wykonawcę, uwzględniając 

zmiany dokonane w dniu 19.10.2020r. 

 

 Ponadto Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ nie 

przedłuża terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 22.10.2020r. na godzinę 08:00. 

Pozostałe warunki składania ofert określone w SIWZ pozostają bez zmian. 
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