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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:
DostawQ sprzQtu medycznego dla oddziatu Neonatologicznego oraz Ginekoiogiczno -

Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym (lII)
w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03- 12-0629 /1,7 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposaZenie oddzial6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Poloiniczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w

postepowaniu konkursowym nr RPM P.12.01.03-12.00- 12-037 /77 ogloszo\ym w ramach
Regionalnego Programu 0peracyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego n a lata 2074-2020 (RP0 WM) do
Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 lnfrastruktura ochrony zdrowia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na
poniZsze pytania:
Zal4cznik nr Lk - Pakiet nr 11
1-.Dot. Pyt.1 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Przetwornik ultradZwiqkowy lMHz t100Hz,
wodoszczelny z normq IP68?
Odp. TAII Zamawiaiqcy dopuszcza.
2.Dot. Pyt.zczy Zamawiajqcy dopuSci zakres odczytu dla przetwornika
ultradZwiQkowego - min. 50-240 bpm?
Odp. TAK, Zamawiaj4cy dopuszcza.
3.Dot. Pyt.3 Czy Zamawiajqcy dopu6ci natQ2enie fali ultradZwiqkowej dla przetlvornika <

3 mW/cm2?
Odp. TAK Zamawiaiqcy dopuszcza.
4.Dot. Pyt.6 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci aparat I(TG bez mo2liwo6ci wyposazenia w
czujnik saturacji krwi rodz4cej na palec?
Odp. TAK, Zamawiajqcy dopuszcza.
s.Dot. Pyt.8 Czy Zamawiajqcy dopu6ci aparat I(TG bez mo2liwo6ci rozbudowy o pomiar
ciSnienia wewnEtrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika?
Odp. TAK Zamawiai4cy dopuszcza.
6.Dot. Pyt.9 Czy Zamawiaj4cy dopu3ci aparat KTG bez mo2liwo6ci rozbudowy o

elektrokardiografi e plodu FECG?

Odp, TAK, Zamawiajqcy dopuszcza.
7.Dot. Pyt.10 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci aparat KTG bez mo2liwo6ci rozbudowy o
elektrokardiografie matki MECG?

Odp. TAK, Zamawiaiqcy dopuszcza.
B.Dot. Pyt.l-4 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci aparat KTG kt6ry posiada mo2liwo56 ustawienia
wylqcznie bazowej Toco ,,20"?
Odp. TAK Zamawiai4cy dopuszcza,
9.Dot. Pyt.15 Czy Zamawiajqcy dopu5ci aparat KTG z mo2liwoSci4 zamocowania
przetwornik6w w koszyku pod aparatem?



Odp. TAK, Zamawiaj4cy dopuszcza.
1O.Dot. Pyt.23 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci aparat KTG z archiwum zapis6w KTG, danymi
pacjentki, ciqZy ale bez kalkulatora ciq2y?
Odp. TAK, Zamawiai4cy dopuszcza,
1,7.Dot Pyt.24 Czy Zamawiajqcy dopuSci pojedyncz4, mo2liwE do zapamiqtania sesjq
zapisu KTG nie kr6tszq ni2 8 godzin?
Odp. TAK, Zamawiaiqcy dopuszcza.
12.Dot Pyt.25 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci WbudowanE drukarkq termiczna o wysokiej
rozdzielczo6ci z mo2liwoSci4 wydruku na papierze w rozmiarze 15Omm x 10Omm?
Odp. TAK, Zamawiai4cy dopuszcza.
13.Dot. Pyt.26 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci aparat KTG z wbudowanq analizq
przedporodow4?
Odp. TAK, Zamawiaiqcy dopuszcza.
14.Czy Zamawiai4cy bqdzie dodatkowo punktowal jednakowe gniazda z automatycznym
rozpoznawaniem podpiqtei glowicy? Tak-20 pkt, Nie-0 pkt
Odp. Tak. W zalqczeniu nowy druk zal4cznik nr 1b pkt. 44.
15.Czy Zamawiai4cy bqdzie dodatkowo punktowal kompatybilnoS6 glowic oferowanego
aparatu z aparatami posiadanymi na wyposa2eniu oddzialu? Tak - 20 pkt, Nie- 0 pkt.
Odp. Tak. W zal4czeniu nowy druk zal4cznik nr 1k, pkt. 45.
L6.Dot-. Pyt29 Czy Zamawiai4cy dopu6ci aparat nie wyposa2ony w pod6wietlenie
drukarki?
Odp. TAK Zamawiai4cy dopuszcza.
17.Dot. Pyt.30 Czy Zamawia)qcy dopu6ci wydruk zapisu ciq2y mnogiej na tym samym
wykresie, z przesuniqciem o 20 bpm, wylqcznie na papierze wyskalowanym?
Odp. TAK Zamawiajqcy dopuszcza.
18.Dot. Pyt.31 Czy ZamawiajEcy dopuici Dotykowy wy6wietlacz LCD o przek4tnei >6,5",
umo2liwiaj4cy podgl4d monitorowanych parametr6w w formie cyfrowel?
Odp. TAK, Zamawiai4cy dopuszcza.
L9.Dot. Pyt.32 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Wy6wietlacz LCD bez zmiennego tla i
podSwietlenia?
Odp. TAK, Zamawiaiqcy dopuszcza.
20.Dot. Pyt. Czy Zamawiaj4cy wymaga aby aparat posiadal funkclq ostrzegania w
przypadku monitorowania jednego plodu za pomoc4 obu glowic US (dotyczy
monitorowania bliZniak6w)?
Odp. TAK Zamawiaj4cy dopuszcza.
21.Czy Zamawiaiqcy wymaga aby oferowane KTG posiadaly mo2liwo56 alarmowania w
przypadku nalo2enia siQ tQtna plodu i tqtna matki?
Odp. TAK Zamawiaj4cy dopuszcza,
22.Dot. Pyt36 Czy Zamawiai4cy wymaga aby aparaty I(TG wsp6lpracowaly z telemetriE
umo2liwiajqcq te same pomiary co oferowane KTG?
Odp, TAK Zamawiaj4cy dopuszcza.
23.Dot Pyt.37 Czy Zamawiajqcy dopu6ci Aparat wyposazony w wewnqtrznA pamiq6 bez
mo2liwoSci4 rozbudowy pojemnoSci?
Odp. TAK, ZamawiaiEcy dopuszcza.
24.Dot. Pyt.38 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci Aparat nie wyposazony w 2 porty USB z
mo2liwo6ci archiwizowania zapamiqtanych badaf na pamiq6 zewnqtrzn4. Badania
mo2na archiwizowa6 z u2yciem opcjonalnego systemu nadzoru okoloporodowego?
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Odp. TAK, ZamawiajEcy dopuszcza,
25.Dot. Pyt.43 Czy Zamawiaj4cy dopu6ci aparat KTG o wymiarach 28 x l-3 x 33 cmt2cm?
Odp. TAK, Zamawiaj4cy dopuszcza.
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