
 
 

 
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Dział Zamówień Publicznych 
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice 
tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl 
www.us.edu.pl 
 

1 z 2 

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach                                                    Katowice, dnia 07.10.2021 r.  

ul. Bankowa 12 

40- 007 Katowice 

NIP 6340197134  

REGON 000001347 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

nr sprawy: DZP.381.073.2021.DWK 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

o wartości zamówienia poniżej 214 000,00 euro pn.: „Dostawa detektora EDS do transmisyjnego 

mikroskopu elektronowego Jeol JEM3010 UHR”, nr sprawy DZP.381.073.2021.DWK 

1. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 

poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący 

sposób:  

1) §3 Wzoru Umowy, otrzymuje dodatkową treść, w postaci nowego ust. 5, w brzmieniu: 

„5. Wykonawca, przed instalacją urządzenia będącego przedmiotem zamówienia oraz bezpośrednio 

po niej, dokona oględzin stanu technicznego mikroskopu JEOL JEM3010 UHR oraz urządzeń 

peryferyjnych (system do precesji wiązki elektronowej, kamera CCD). Z oględzin zostanie spisany 

protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.” 

2) Zamawiający usuwa §7 ust. 9- nie dotyczy. 

3) §7 Wzoru Umowy otrzymuje dodatkową treść, w postaci ust. 10-14, w brzmieniu: 

„10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mikroskopu Jeol JEM3010 UHR, powstałe 

podczas montażu detektora będącego przedmiotem sprzedaży oraz, za uszkodzenia mikroskopu Jeol 

JEM3010 UHR, także w trakcie udzielonej gwarancji i rękojmi, spowodowane używaniem 

zaoferowanego przez Wykonawcę detektora, w tym w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku 

nieprawidłowej pracy zainstalowanego urzadzenia lub niekompatybilności detektora                                  

z mikroskopem Jeol JEM3010 UHR.  

Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 11, zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dokonać jego naprawy 

przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego, przedkładając Zamawiającemu raport 

napraw dokonanych przez autoryzowany serwis urządzenia.   

W sytuacji, gdy uszkodzone urządzenie posiada gwarancję producenta, dokonane naprawy nie mogą 

powodować utraty przedmiotowej gwarancji.  
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11. W sytuacji gdy Wykonawca uznaje, iż uszkodzenie mikroskopu Jeol JEM3010 UHR nie nastąpiło                

z winy zainstalowanego przez Wykonawcę detektora, zobowiązany jest on do sporządzenia                          

i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej uzasadnienia (ekspertyzy), dotyczącego 

uszkodzenia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania.   

12. W sytuacji spornej co do przyczyny powstania uszkodzenia mikroskopu Jeol JEM3010 UHR, 

Zamawiający ma prawo zwrócić się do autoryzowanego serwisu urządzenia o sporządzenie 

ekspertyzy, dotyczącej przyczyn uszkodzenia, celem ustalenia stanu faktycznego. W przypadku 

uzyskania z autoryzowanego serwisu producenta mikroskopu Jeol JEM3010 UHR, ekspertyzy 

potwierdzającej, iż uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy zainstalowanego w nim detektora 

(zamontowanego przez Wykonawcę), Zamawiający:  

1) powiadomi Wykonawcę o przyczynach uszkodzenia urządzenia,  

2) obciąży Wykonawcę kosztami sporządzenia ekspertyzy technicznej przez autoryzowany serwis 

producenta uszkodzonego mikroskopu Jeol JEM3010 UHR,  

3) obciąży Wykonawcę kosztami naprawy mikroskopu Jeol JEM3010 UHR, lub w sytuacji braku 

możliwości jego naprawy – kosztami urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych.     

13. W sytuacji uzyskania przez Zamawiającego ekspertyzy z autoryzowanego serwisu 

potwierdzającego uszkodzenie mikroskopu Jeol JEM3010 UHR ze względu na zamontowanie 

wadliwego, niekompatybilnego detektora, Wykonawca poza czynnościami, o których mowa w ust. 12,  

dokona wymiany ww. detektora na nowy, wolny od wad. 

14. W zakresie ewentualnych należności wynikających z konieczności naprawy mikroskopu Jeol 

JEM3010 UHR wskutek zamontowania wadliwego, niekompatybilnego detektora EDS, zgodnie                     

z ust. 12 pkt 3) umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Wykonawca zapłaci należność na 

rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej 

wystawienia.” 

 

2. Ww. zmiana nie  prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Powyższe zmiany SWZ Są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić sporządzaniu oferty.  

4. Załącznik – wzór umowy po zmianach. 

 

 

Członek Komisji  Przetargowej:                                     Przewodniczący Komisji Przetargowej: 
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