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Strona prowadzonego postępowania 

Wykonawca 

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

W trakcie prowadzonego postępowania Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SWZ w następujący sposób: 

 

Pytanie nr 1: 

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do następującej kwestii, dotyczącej postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usługi teleopieki dla mieszkańców 

Gminy Miasto Elbląg w wieku 75 plus. 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający, w opisie parametrów 

urządzeń, dla urządzenia w formie wisiorka na szyję określił wymóg wodoszczelności jako 

„minimum IP56”. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wartości tego parametru na 

powszechnie stosowany w takich urządzeniach – czyli wodoszczelność minimum IPx5? 

Uzasadnienie: Wodoszczelność urządzeń określa – zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 – ostatnia 

cyfra parametru Stopień Ochrony IP. W szczególności wodoszczelność opisana jako IPx5 oznacza: 

„ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony”. Taką klasę 

wodoszczelności posiada większość stosowanych w kraju urządzeń teleopiekuńczych w formie 

breloka (wisiorka). Wartość IPx5 pozwala na korzystanie z breloka podczas realizacji wszystkich 

podstawowych czynności życia codziennego, włącznie z braniem prysznica. 

 

Wyjaśnienie 1: 

Zamawiający zmienia wymóg wodoszczelności na minimum IPx5 dla urządzenia w formie 

wisiorka na szyję. Zmiana nie prowadzi do przedłużenia terminu składania ofert. 
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