
 

                                                 ZAŁĄCZNIK NR 5a 

LOKALIZACJA MIEJSCA MONTAŻU NADŁÓŻKOWYCH POZIOMYCH 
PANELI ZASILAJĄCYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W salach S3 i S4 istniejące gniazda tlenowe i VAC są wpuszczone w ścianę. 

  

RZUT ODDZIAŁU ORTOPEDII – 1 PIĘTRO 

GAZY MEDYCZNE: 

 TLEN – 22 szt. AGA 

 VAC – 15 szt. AGA 

 ISTNIEJĄCE PODEJŚCIA GAZÓW 
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