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Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

Zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia – Lampa do fototerapii – 5 szt.
Nazwa własna…………………………………………………………...........................
Oferowany typ /model ………………………………………………………….............
Nazwa producenta ………………………………………………………………………
Nr katalogowy…………………………………………………………………...............
Kraj pochodzenia / rok produkcji ……………………………………………………….

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	2.
	3.
	*) 4.

	1
	Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym
	tak
	

	2
	Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości lampy w zakresie min. 100-170 cm
	tak
	

	3
	Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz
	tak
	

	4
	Pobór mocy max. 40W
	tak
	

	5
	Maksimum promieniowania w zakresie 450- 480 nm 
	tak
	

	6
	Natężenie promieniowania w odległości 30 cm  min. 40 μW/cm2nm
	tak
	

	7
	Efektywne pole naświetlania min. 20 x 30 cm
	tak
	

	8
	Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym min. 2000 lx
	tak
	

	9
	Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin
	tak
	

	10
	Tryb odzwyczajania
	tak
	

	11
	Wymiary lampy  max.15 x 35 x 10 cm (szer. x dł. x wys.)
	tak
	

	12
	Waga samej lampy max. 1 kg
	tak
	

	13
	Żywotność diod min. 60 tys. godzin
	tak
	

	14
	Cicha praca urządzenia max. 6 dB  (chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wbudowanych wentylatorów)
	tak
	

	
	WYPOSAŻENIE
	
	

	15
	Okularki ochronne w 2 rozmiarach S i M, po 3 szt. każdego rozmiaru
	tak
	



*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy 
Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    

