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Nr sprawy: PN/XII1/2019
Wyjas$nienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dotyczy post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Zakup sprzetu medycznego dla
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzgczewska 35 z podzialem na pakiety w ramach projektu pod
nazwa: ,, Dofinansowanie zakupu sprz¢tu medycznego dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Sklodowskiej Curie w Zgierzu”

w ramach dzialania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego o$ priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

W zwiazku z prosbami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w przedmiotowym postgpowaniu, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004
r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy
wyjasnia, co nastepuje:

1. Pytanie dot. Pakiet 1 : KARDIOMONITOR - 1 szt.

Ad. 1. Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor o konstrukcji modutowej z serwerem
wieloparametrowym / 2xTemp, 2xIBP, NIBP, SPO2 , EKG , HR / odlaczalnym od monitora
podstawowego , posiadajacym wlasne zasilanie , umozliwiajacy wizualizacj¢ monitorowanych
parametrow (wbudowany wyswietlacz o przekatnej 5.5°”) i zapis wszystkich monitorowanych
parametrow (w tym EKG) w czasie transportu chorego np. z sali operacyjnej na sal¢ poznieczuleniows
wraz z modulem rozszerzen minimum o pomiar kapnografii?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

2. Pytanie dot. Pakiet 1 : KARDIOMONITOR -1 szt..

Ad. 3. Czy Zamawiajacy dopusci serwer pomiarowy z obstuga za pomoca pojemnosciowego ekranu
dotykowego z obstuga gestow (przesunigcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkimi przyciskami
obstugi dostgpnymi na ekranie dotykowym, wyposazony w czujnik o$wietlenia automatycznie
dostosowujacy poziom podswietlenia ekranu, natomiast nieposiadajacy funkcji autorotacja ekranu
wzgledem potozenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

3. Pytanie dot. Pakiet 1 : KARDIOMONITOR - 1 szt..

Ad.4. Czy Zamawiajacy dopusci serwer pomiarowy bez dostepu do elementow sterujgcych i ekranu
réwniez po zadokowaniu w stacji dokujacej? W przypadku jednoczesnego wyswietlania danych i
przyciskow obslugi na ekranie monitora gldwnego, funkcja taka moze powodowaé dezorientacje
uzytkownikow ze wzglgdu na z koniecznos$ci rézne polozenie p6l parametréw pomiarowych i
przyciskow na module transportowym i monitorze gldéwnym?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszeza.

4, Pytanie dot. Pakiet 9 : Analizator parametréow Krytycznych - szt.1, ad 4

Zwracamy si¢ z pro$bg o doprecyzowanie czy Zamawiajace ma na mysli czas od podania materiatlu do
analizatora?

Odpowiedz: Tak.



S. Pytanie: dot. Pakiet 9 : Analizator parametréw krytycznych - szt.1,ad 11

Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez tak sformutowany parametr Zamawiajacy oczekuje
analizatora wyposazonego w system operacyjny dedykowany urzadzeniom typowo mobilnym, np.
Windows Mobile.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Pytanie Dotyczy Czesci 11

Prosimy o odstapienie od przeprowadzenia szkolenia personelu, montazu, uruchomienia, kontroli
sprawnosci w w/w zakresie. Dolgczenie do przedmiotu Zaméwienia szczegOlowej instrukeji obstugi
oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczajace dla wykwalifikowanego personelu medycznego i
gwarantuje prawidlowe uzytkowanie oferowanego przez nas sprzetu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Pytanie Dotyczy CzeSci 12

Prosimy o odstapienie od przeprowadzenia szkolenia personelu, montazu, uruchomienia, kontroli
sprawnosci w w/w zakresie. Dolgczenie do przedmiotu Zaméwienia szczegOtowej instrukcji obstugi
oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczajace dla wykwalifikowanego personelu medycznego i
gwarantuje prawidlowe uzytkowanie oferowanego przez nas sprzetu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalacznik nr 6 do SIWZ, §3 ust. 3
1. Prosimy Zamawiajgcego o zmiang czasu przystapienia do naprawy na max 2 dni robocze.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalgcznik nr 6 do SIWZ, §3 ust. 6

1. Prosimy Zamawiajacego o zmiang tresci § 3 ust. 6 na:

»» W przypadku, gdy awaria sprzgtu nie zostanie usunigta w terminie wskazanym w pkt. 3 powyzej
Wykonawca zobowigzany jest w ciagu 2 dni roboczych dostarczyé Zamawiajacemu sprzet zastepezy
tej samej klasy, az do czasu usunigcia usterki”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalacznik nr 6 do SIWZ, §3 ust. 11

1.Prosimy Zamawiajacego o zmiang tresci § 3 ust. 11 na:

»» Wykonawca oswiadcza, ze Sprzgt pozbawiony jest wszelkich blokad uniemozliwiajacych serwis
pogwarancyjny, w szczeg6lnosci kodow serwisowych, ktore po uplywie gwarancji utrudnialoby
Zamawiajgcemu dostep do opcji serwisowych lub naprawe sprzetu przez inny podmiot niz
Wykonawca. W przypadku, gdy sprzet posiada blokady w postaci kodoéw serwisowych, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dostarczenia bezterminowo waznych kodéw serwisowych w dniu odbioru sprzetu.
W przypadku braku mozliwosci technicznych wygenerowania bezterminowych kodéw serwisowych
do zaoferowanego sprz¢tu, Wykonawca zobowiazuje si¢ bezplatnie dostarczy¢ kody serwisowe na
pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zadania (pod rygorem zaplaty
kary umownej za zwlok¢ w kwocie 50,00 zlotych za kazdy dzien zwloki) lub regularnie aktualizowaé
kody serwisowe, przez caly okres eksploatacji sprzg¢tu u Zamawiajacego i ponosi¢ wszelkie zwigzane
z tym koszty”.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje §3 ust. 11 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
»11.Wykonawca oswiadcza, ze Sprzgt pozbawiony jest wszelkich blokad uniemozliwiajgcych
serwis pogwarancyjny, w szczegolnosci kodéw serwisowych, ktore po uplywie gwarancji
utrudniatoby Zamawiajacemu dostgp do opcji serwisowych lub naprawe sprzgtu przez inny podmiot
niz Wykonawca. W przypadku, gdy sprz¢t posiada blokady w postaci kodéw serwisowych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia bezterminowo waznych kodéw serwisowych w dniu
odbioru sprzgtu. W przypadku braku mozliwosci technicznych wygenerowania bezterminowych
kodow serwisowych do zaoferowanego sprzgtu, Wykonawca zobowigzuje si¢ bezplatnie dostarczy¢
kody serwisowe na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zadania (
pod rygorem zaplaty kary umownej za zwlokg¢ w kwocie 300,00 ziotych za kazdy dzien zwloki) lub



regularnie aktualizowa¢ kody serwisowe, przez caly okres eksploatacji sprzg¢tu u Zamawiajacego i
ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty.”
Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy

10. Pytanie: Dotyczy projektu umowy — zalacznik nr 6 do SIWZ, §5 ust. 1 pkt. 4-7)
1. Prosimy Zamawiajacego o usunigcie §5 ust. 1 pkt. 4-7 z projektu umowy.
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Pytanie: Dotyczy pakietu 5 Punkt 2

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy pompe infuzyjna bez mozliwosci
skalibrowania dodatkowych dwdch typéw strzykawek, ale posiadajacg w swojej bibliotece biblioteke
strzykawek zawierajaca typy strzykawek wigkszosci czotowych producentéw zapewniajac tym samym
dostosowanie typu strzykawki do potrzeb zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Pytanie: Dotyczy pakietu 5 Punkt 17

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy pompg infuzyjna z czasem pracy
akumulatora 6 h przy infuzji Sml/h. Czas taki jest wystarczajacy, aby wykonaé bezpiecznie infuzje,
dodatkowo bateria nie posiada efektu pamigci oraz taduje si¢ w czasie zdecydowanie krétszym niz
wymagany w specyfikacji - 2,5 godzin do 90%.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Pytanie: Dotyczy pakietu 5 Punkt 14

Czy dbajac o bezpieczefistwo pacjenta Zamawiajacy bedzie wymagal, aby pomiar ci$nienia
dokonywany poprzez czujnik elektroniczny bezposrednio w linii infuzyjnej? To jedyna metoda
pozwalajgca na dokladne badanie poziomu cisnienia w linii infuzyjnej oraz szybka interwencje
kliniczng w przypadku zaburzen przeptywu spowodowanych okluzja, badz tez wynaczynieniem.
Doktadnos¢ pomiaru w tym przypadku ma kluczowe znaczenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Pytanie: Dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby pompa posiadala mozliwosé wyswietlenia trendow cisnienia
w formie graficznej? Funkcja ta pozwala na obserwacj¢ zmian ci$nienia w linii oraz wyrywanie
okluzji migkkich.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie montazu na stojaku do kropléwek za pomocg wbudowanej klamry i
odstapienie od wymogu montazu na t6zku

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 6

Prosimy o odstapienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaoferowania urzadzenia
przeznaczonego do montazu na stojaku do kroplowek

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA

PACJENTA - 1 szt. Pkt. 14 .
Prosimy o odstapienie od wymogu podwdjnego filtrowania i filtra w kolderce grzewczej

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 16



Prosimy o odstapienie od wymogu niepalnosci kolderek.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA -1 szt. Pkt. 19

Prosimy o odstapienie od wymogu zaczepu, w przypadku zaoferowania przewodu wzmocnionego
drutem, zabezpieczajacym przed zaginaniem

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Pytanie: Dotyczy Pakiet 13: APARAT DO POWIERZCHOWNEGO OGRZEWANIA
PACJENTA - 1 szt. Pkt. 22

Prosimy o odstapienie od wymogu sygnalizacji dzwigkowej zmiany zakresu pracy urzadzenia
Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa infuzyjna — 4 szt.

Pkt 9 - Czy Zamawiajacy dopusci pompy z mozliwoscia programowania objetosci bolusa w zakresie :
Bolus bezposredni: Szybko$é: 50-1200 ml/h (przyrost o 50 ml/h).

Bolus programowany (dawka lub objgtos¢ / czas): 0,1-99,9 ml lub 0,01-9999 jedn. / 1 sekunde —24 h?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa infuzyjna — 4 szt.

Pkt 13 - Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania pompy z regulacja ciénienia w zakresie 50-900
mmHg?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 5 - Pompa infuzyjna — 4 szt.
Pkt 16 - Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania pompy z nastepujacym systemem alarmow:
Alarm pustej strzykawki
Alarm przypominajacy —zatrzymana infuzja
Alarm okluzji
Alarm rozltaczenia linii — spadku ci$nienia
Alarm roztadowanego akumulatora
Alarm braku lub Zle zalozonej strzykawki
Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
Alarm informujacy o uszkodzeniu urzadzenia
Alarm zblizajacego si¢ roztadowania akumulatora
Alarm blokady klawiatury
Alarm bliskiego konca infuzji z mozliwoscig zaprogramowania czasu w zakresie 0-30 minut?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wymagac wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego w formie tabletu?
Takie rozwigzanie jest bardziej korzystne dla Zamawiajacego, poniewaz urzadzenie jest wtedy
bardziej odporne na zachlapania i latwiej jest utrzymaé je w czystosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajacy czas catkowitego natadowania baterii do 4 godzin?
W zamian oferowane urzadzenie posiada 2 godzinny czas pracy bez zasilania zewngtrznego.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace wage 6,9 kg? Waga ta nie jest znaczaco wigksza od
wymagane;.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.



27. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace mozliwosé podlaczenie 3 glowic jednoczesnie?
W uzasadnieniu stwierdza si¢, iz Zamawiajacy wymaga urzadzenia z trzema gltowicami, co pozwala
na podtaczenie wszystkich wymaganych glowic w tym samym momencie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat posiadajacy dedykowany wézek o wadze 50 kg?

Wozek ten zapewnia wigksza stabilnos¢ sprzetu, poniewaz posiada nisko pofozony $rodek ciezkosci.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ,

29. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajacy mozliwos¢ 6 regulacji predkosci przemiatania w trybie
M-mode?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajacy pamieé dynamiczng min. 32 000?
Takie rozwigzanie pozwala na zapamigtanie w pamigci dynamicznej 420 sekund.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace predkosé zakres predkosci Dopplera Kolorowego
do 148 cm/s? Zakres ten jest w zupelno$ci wystarczajacy z medycznego punktu widzenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wymagaé aby urzadzenie posiadalo od§éwiezanie obrazu 1000 obrazéw/s?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace zakres predkosci Dopplera pulsacyjnego 8,89 m/s?
Zakres ten jest w zupelnosci wystarczajacy z medycznego punktu widzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajacy regulacj¢ bramki dopplerowskiej w zakresie 0,5-20
mm? Taki zakres jest wystarczajacy z medycznego punktu widzenia i dodatkowo daje mozliwosé
mierzenia przeplywu w drobniejszych naczyniach.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

35.Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajgcy mozliwos$¢ zmiany odchylenia bramki z skokiem co 10
stopni? Takie rozwigzanie znacznie przyspiesza regulacje tego parametru co ma szczegdlne znaczenie
z medycynie ratunkowe;j.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy zgodzi sie wymagac aby urzadzenie posiadato zakres korekcji kata bramki
dopplerowskiej w zakresie +/- 89 stopni? Takie rozwigzanie pozwoli na szersza diagnostykg.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.,

37. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:



Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wymagac aby urzadzenie zamiast Kolorowego i Spektralnego Dopplera
Tkankowego posiadato tryb Ciaglego Dopplera (CW)? Takie rozwiazanie jest bardziej popularne w
szczegblnosei podezas badan kardiologicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy STWZ.

38.Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajacy jedna bramke dopplerowska w kombinacji z kolorowym
Dopplerem? W zamian oferowane urzadzenie posiada zestaw automatycznych obliczen co pozwala na
skrocenie czasu badania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace 6 suwakéw regulacji wzmocnienia TGC?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie nie posiadajace mozliwosci regulacji LGC?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat nie posiadajacy mozliwosci rozszerzenia konfiguracji o wbudowany
adapter tgcznosci sieciowej 3G lub nowszej? W zamian oferowane urzadzenie posiada mozliwosé
podlaczenia do sieci WiFi.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wymagac aby aparat wyposazony byt w glowice convex o kacie
skanowania 75 stopni?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. Pytanie: Dotyczy Zadanie 4 - Aparat USG:

Czy Zamawiajacy dopusci aparat posiadajgcy dysk SSD o pojemnosci 120 GB?
Taka pojemnos¢ pozwala na zapisanie ponad 350 000 obrazéw.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci pulsoksymetr pracujacy w technologii Masimo SET, stanowigcej tzw. zloty
standard pomiaréw pulsoksymetrycznych , amerykanskiej firmy .......... , dedykowany dla pacjentéw
dorostych, pediatrycznych, noworodkdw, o nastepujacych parametrach:

Lp. | Dane techniczne

1 |SpO2 0-100%

2 | Czgstotliwo$¢ pulsu  od 25 do 240 BPM

3 Dokladno$¢ Nasycenia +/- 2 % (70 do 100 %)

4 | Zakres dokladnosci pomiaru pulsu: bez ruchu 3 bpm , w ruchu 5 bpm

5 Baterie 4 x AA ALKALICZNE

6 | Pamig¢ danych do 72 h

7 | Temperatura operacyjna od -18 do + 54°C

8 | Temperatura przechowywania od -40° do +70°C

9 | Wilgotnos¢ od 5 do 95 % (brak kondensacji)

10 | Proces pomiaru
Wyswietlacz:

11 |2 niezalezne wyswietlacze LCD z kolorowymi diodami LED.
Wskazniki %Sp02, Tempo pulsu, Jakos$¢ sygnalu, bez pasek grafu, stan baterii i stan czujnika




Ton pulsu:

12 - . ; ; ;
Réznorodny poziom tonu (zalezny od pomiaru nasycenia 02)

Sygnal:
13 [ Akustyczne i wizualne sygnaly (czestotliwos¢ pulsu, stan czujnika, system bled6w i stan baterii)
Sygnal: Funkcja wlaczania/wylaczania

14 | Wymiary 15.8cmx 7.6 cm x 3.6 cm

15 [Waga: 370 g z bateriami

16 | Odporny na uderzenia i szok elektryczny (w zestawie gumowa obudowa)

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

45. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiajacy oczekuje pulsoksymetru w technologii eliminujacej sygnat z krwi zylnej (wywotany
sztucznie ruchem pacjenta), ktory prowadzi do usredniania z wysyceniem t¢tniczym a w efekcie do
sztucznego zanizania pomiaru — najczgstszy i najwigkszy problem w pomiarach saturacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiajacy oczekuje od pulsoksymetru mozliwos¢ szybkiej rozbudowy w kazdej chwili o
pomiar bezinwazyjny: SpCO, SpMet?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiajacy dopusci kapnograf o nastepujacych parametrach:

Opis wymaganego parametru

Pamig¢: min. 90 godzin (SpO2, t¢tno)

Zakres pomiaru saturacji: 0-100% SpO2

Zakres pomiaru tetna: minimum 25-240 uderzen na minutg

ol o Lo Bl
B

Zakres pomiaru nasycenia CO2: 0-244 mmHg

Zakres pomiaru oddechu: 0-150 odd. Na minute

CO2, w warunkach standardowych

0=15%-0b3u . v viam o5 ows 95 SheEe vl RIS N EVRNE SRS L #
5 1(0,2% obj. + 2% odczytu)**

15-25% obj.. Nie okreslono

CO2, we wszystkich okreslonych warunkach srodowiskowych. + (0,3
kPa + 4% odczytu)




Saturacja: 0-100% +/- 2 stopnie uzywajacych klips na palec
Alarmy dzwigkowe o wysokim, §rednim i niskim priorytecie

Mozliwo$¢ wyciszenia alarméw na 2 minuty

Alarmy: min. bezdechu, gérna i dolna gr. Sp0O2, gérna i dolna gr. tetna
0 | Ton sygnatu dzwigkowego: staly lub dynamiczny (zmienny)
Temperatura podczas pracy:

11 |- pulsoksymetr od 0°C do +35°C

- detektor CO2 od 0 do +35°C

— O |03

12 | Temperatura przechowywania: od 0°C do +35°C

13 | Wilgotnos¢ podczas pracy: 20-95%

Odpornos¢ na wstrzasy i upadki:

Typ ochrony . Klasa I (zasilanie sieciowe) / klasa II (zasilanie
wewnetrzne)

Stopien ochrony . Odporna na defibrylacj¢ cz¢s¢ aplikacyjna typu BF
Tryb pracy (wedtug normy IEC 60601-1). Praca ciagla

Stopien ochrony obudowy. IP22

14

15 | Zasilanie: sieciowe i akumulatorowe

16 | Urzadzenie do badan dorostych, dzieci i niemowlat

17 | Waga: maksymalnie 0.99 kg

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

48. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiajacy oczekuje kapnografu w technologii eliminujacej sygnat z krwi zylnej (wywotany
sztucznie ruchem pacjenta), ktory prowadzi do usredniania z wysyceniem tetniczym a w efekcie do
sztucznego zanizania pomiaru — najczgstszy i najwigkszy problem w pomiarach saturacji?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

49. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiajacy oczekuje od kapnografu mozliwos¢ szybkiej rozbudowy w kazdej chwili o pomiar
bezinwazyjny: hemoglobina catkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, stanu nawodnienia
pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

50. Pytanie: Dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiajacy oczekuje kapnografu badan dorostych, dzieci i niemowlat?
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.

51. Pytanie: Dotyczy zalacznika nr 6 do SIWZ — projekt umowy, dot. §3 pkt. 5

Prosimy Zamawiajacego o modyfikacje ww. zapisow w nastepujacy sposob:

Dopuszcza si¢ trzy naprawy gwarancyjne (bgdace m.in. konsekwencjg wady produkcyjnej tkwigcej w
przedmiocie umowy) tego samego elementu/modutu w okresie gwarancji, po ktorych dany
element/modul zostanie wymieniony na nowy, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, liczac
od daty czwartego zgtoszenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

52. Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,,Wykonawca o$wiadcza, Ze
Sprzgt pozbawiony jest wszelkich blokad uniemozliwiajacych serwis pogwarancyjny, w szczegdlnosci
kodow serwisowych, ktére po uptywie gwarancji utrudniatoby Zamawiajacemu dostgp do opcji
serwisowych lub naprawe sprzgtu przez inny podmiot niz Wykonawca.”

Odpowiedz: Serwis pogwarancyjny musi mie¢ zapewniony dostep do funkcji serwisowych w
sprzgcie. W przypadku napraw, testow czy kontroli serwis musi mie¢ mozliwo$¢ naprawy sprzgtu.



53. Pytanie:
Wnosimy o odstapienie od wymogu okreslonego w § 3 ust. 11 i usunigcie niniejszego zapisu.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

54. Pytanie: Dotyczy: Pakiet nr 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie defibrylatora B z pakietu nr 2 tworzac odrgbny
pakiet?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.,

55. Pytanie:
Czy Zamawia zgodg na wydzielenie respiratora A z pakietu nr 3 tworzac odrebny pakiet?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

56. Pytanie:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dostawe urzadzen do 30 czerwca 2019r.
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

57. Pytanie: Pakiet 7 — pulsoksymetr
Czy Zamawiajacy dopusci ,na zasadzie rownowaznosci, do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o
ponizszych parametrach:
Opis parametréw
e Aparat przenosny, ponizej 300 gram
Zasilanie sieciowe 230V AC
50/60 Hz
Zasilanie (awaryjne) - wbudowany akumulator na min. 9 godziny
Czas fadowania akumulator6w — max. 6h
Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100%
Pomiar te¢tna w zakresie min. 30-250 bpm
Wys$wietlacz LCD kolorowy o przekatnej min. 37
Rozdzielezo$¢ — min. 240x400 pikseli
Selektywne wlaczane/wylaczane alarmy dla wszystkich parametrow
Ustawianie granic alarméw wszystkich parametréw
Wyciszenie alarméw na min 2 min.
Stopniowanie glosnosci alarmow
Alarmy wizualne oraz dzwigkowe
e Mozliwos¢ wyboru ustawien dla : dorosty/dziecko/noworodek
Parametry wySwietlane
e (Czesto$¢ pulsu
Procentowy pomiar SPO2
Wyswietlanie krzywej pletyzmograficzne;j
Sita pulsu
Wskaznik stanu pracy - sie¢, akumulator
Sygnalizacja odigczenia czujnika saturacji
Trendy graficzne min. 48godz.
Krotki trend SpO2 oraz PR z min. ostatnich 15 min.
o Graficzny wskaznik roztadowania baterii
Pozostale parametry
e Port RS232
e Na wyposazeniu czujnik pulsoksymetru na palec
e Mozliwo$¢ instalacji urzadzenia w pionie lub w poziomie i odpowiedniego dostosowania
wyswietlania parametrow. .
o System eliminacji wptywu efektéw ruchowych oraz mozliwo$¢ pomiaru przy niskiej perfuzji



* Modulacja tonu pulsu w zaleznosci od zmierzonej wartosci SpO2
* Mozliwos¢ podigczenia do drukarki
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza takiego urzadzenia.

58. Pytanie: Pakiet 10: Elektryczne urzadzenie do ssania Pkt 2

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o przepltywie w zakresie 0-43
1/min?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza.

59. Pytanie dot. Pakiet 9 : Analizator parametréw krytycznych - szt.1, ad 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga mozliwosci pomiaru metabolitéw takich jak
glukoza, mleczan, kreatynina z jednej probki pacjenta. Prosimy o dookreslenie czy hematokryt ma
by¢ parametrem zmierzonym bezposrednio w probee krwi a nie parametrem wyliczanym na podstawie
innych zmierzonych parametrow

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

60. Pytanie dot. Pakiet 9 : Analizator parametréw krytycznych - szt.1, ad 3

Zwracamy sig z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy oczekuje wielkosci probki 92 ul ze strzykawki
i kapilary.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

61. Pytanie: dot. Pakiet 9 : Analizator parametrow krytycznych - szt.1, ad 12
Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez bezprzewodowa komunikacj¢ Zamawiajacy rozumie
komunikacj¢ w protokole bluetooth pomigdzy czytnikiem a terminalem odbiorczym?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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