Szpital Wojewodzki im. Sw. Eukasza
33-100 Tarnow

ul. Lwowska 178a

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.76. 57 45 12022 Tarnéw, dnia 29/11/2022r

Dotyczy: sukcesywna dostawa materialéw endoskopowych dla Szpitala Wojewodzkiego
im. Sw. Lukasza SPZOZ w Tarnowie- Nr sprawy 76/2022

W odpowiedzi na pytania z 16 listopada 2022 r, Zamawiajacy wyjasnia:

Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 1 dopusci kleszcze biopsyjne z tyzeczkami wydtuzonymi 4,3
mm i rozwarciu 7,5 mm, dtugos¢ narzedzia 160 lub 230 cm do wyboru? Pozostate parametry
bez zmian.

ODP NIE. Dlugosci narz¢dzia pozostaja bez zmian

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 2 dopusci kleszcze biopsyjne z tyzeczkami pogtebionymi o
pojemnosci 8,05 mm3 i rozwarciu 7 mm, dtugos¢ narzedzia 160 lub 230 cm do wyboru 7
Pozostate parametry bez zmian

ODP NIE. DlugoS$ci narzedzia pozostaja bez zmian

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 3 dopusci kleszcze biopsyjne bez markerow, z hydrofilnym
pokryciem, z tyzeczkami o dtugo$ci 4,1 mm i rozwarciu 9,1 mm ? Pozostate parametry bez
zmian

ODP NIE wymagane kleszcze z widocznym markerem endoskopowym w obrazie RTG

Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 4 dopusci kleszcze chwytajgce w wersji obrotowej dla topatek
typu zab szczura oraz topatek typu aligator. Rozwarcie Zab aligatora : 13,5 mm , Zab
szczura 8,3 mm? Pozostate parametry bez zmian

ODP NIE minimalne rozwarcie lopatek 17mm

Czy Zamawiajgcy w.pozycji nr 5 dopusci petle do polipektomii obrotowe 360 °, obrét petli
poprzez pokretto na rekojesci, mozliwoé¢ ciecia na ciepto, pleciony drut o grubosci 0, 47
mm, $rednice 6,10,15,25,30,.35 mm s$rednica ostonki 2.3 mm? Pozostate parametry bez
Zmian

ODP NIE Parametry pozostajg bez zmian

Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 6 dopusci petle do polipektomii obrotowe 360 °, obrét petli
poprzez pokretto na rekojesci, mozliwosé ciecia na ciepto, pleciony drut o grubosci 0, 47
mm, $rednice 6,10,15,25,30,35 mm srednica ostonki 2.3 mm? Pozostate parametry bez
zmian

ODP NIE Parametry pozostaja bez zmian



Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 8 dopusci petle do polipektomii obrotowe 360 °, obrét petli
poprzez pokretto na rekojesci, petle typu cold snare- na zimno, bez uzycia diatermii ,
monofilamentny (niepleciony) drut o grubosci 0, 24 mm, érednice 6,10,15 mm $rednica
ostonki 2.3 mm? Pozostate parametry bez zmian

ODP NIE wymagana petla pleciona
Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 9 dopuséci klipsownice hemostatyczng o rozwarciu ramion 11,
13. 16 mm do wybory przez Zamawiajgcego? Pozostate parametry bez zmian

ODP NIE Parametry pozostajg bez zmian wymagana klipsownica obrotowa

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 11 dopusci

Czy Zamawiajacy w pozycji nr 12 dopusci igly o gruboéci igly 0,7 oraz 0,8 mm, $rednica
narzedzia 2.3mm? Pozostale parametry bez zmian

ODP NIE S$rednica narzedzia 2,4 oraz rozmiary igiel pozostajg bez zmian
Czy Zamawiajgcy w pozycji nr 13 dopusci igly o érednicy narzedzia 2.3mm? Pozostate
parametry bez zmian

ODP NIE S$rednica narzedzia 2,4 pozostaja bez zmian

Pozostata tres¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia pozostaje bez zmian. Powyzsze
informacje nalezy traktowac jako integralng czesé specyfikacji warunkéw zaméwienia.
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