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DZP/ 137 / 2021 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy sprzętu jednorazowego do badań 
koronarograficznych i zabiegów angioplastyki - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na 

potrzeby własne) 
 

ZAPYTANIE NR 2 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 

PYTANIE 1: 
Pakiet nr 3: CEWNIKI SPECJALISTYCZNE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników przedłużających dla cewników prowadzących 
dostępnych w średnicach umożliwiających zastosowanie z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, pozostałe parametry 
zgodne z SIWZ? 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku utworzenia depozytu w powyższym pakiecie? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/wym. i wymaga zaoferowania przedmiotu 
zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ. 
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku utworzenia depozytu. 
 
PYTANIE 2: 
Pytanie do pakietu nr 3: Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią punktu 2. dotyczącego pakietu nr 3. 
kryteriów oceny ofert wymaga od oferentów zaoferowania takich rozmiarów tego samego cewnika, żeby 
oferowany cewnik był "Dostępny w średnicach umożliwiających zastosowanie odpowiednio z cewnikami 
prowadzącymi 5F, 6F, 7F, 8F”  
Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania co najmniej 4 rozmiarów cewnika 
przedłużającego współpracującego z rozmiarami odpowiednio 5F, 6F, 7F, 8F - zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE 3: 
ZAPYTANIA DOTYCZĄCE umowy 
 

1. Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6.1 do SIWZ poprzez 
zmianę brzmienia par. 2 ust. 1 pkt 3 na następujące brzmienie: „towar będzie nieodpłatnie 
przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z Zamawiającym – 
instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego – stanowiącą załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy) i do czasu pobrania do z Magazynu – pozostaje własnością Wykonawcy.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 

2. Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6.1 do SIWZ poprzez 
dodanie do par. 2 nowego ust. 6a o następującym brzmieniu:  „Zamawiający nie będzie pobierał z 
magazynu depozytowego sprzętu, któremu upłynął termin ważności.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Zamawiający i tak nie będzie pobierał z 
magazynu depozytowego sprzętu, po upływie jego terminu ważności - mając na względzie dobro 
pacjenta. Regulacje umowne są w tym zakresie zbędne. 

 
3. Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6.3 do SIWZ poprzez 

zmianę brzmienia par. 2 ust. 1 pkt 3 na następujące brzmienie: „towar będzie nieodpłatnie 
przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z Zamawiającym – 
instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego – stanowiącą załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy) i do czasu pobrania do z Magazynu – pozostaje własnością Wykonawcy.” 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
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4. Prosimy o doprecyzowanie treści projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6.3 do SIWZ poprzez 
dodanie do par. 2 nowego ust. 6a o następującym brzmieniu:   „Zamawiający nie będzie pobierał z 
depozytu towarów, którym upłynął termin ważności.”  

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. Zamawiający nie będzie pobierał z 

magazynu depozytowego sprzętu, po upływie jego terminu ważności - mając na względzie dobro 
pacjenta. Regulacje umowne są w tym zakresie zbędne. 

 
PYTANIE 4: 
Pytanie Pakiet 5 cewniki diagnostyczne 
Czy Zamawiający dopuści cewniki diagnostyczne w rozmiarze 5F z jedną średnicą oraz cewniki o długościach: 100 
cm dla wszystkich rodzajów krzywizn 5F, 6F oprócz cewnika Pigtail oraz alternatywnie dł.110cm i 130 cm dla 
cewników typu Pigtail oraz Judkins Prawy 4,0 i Judkins Lewy 4,0 dla średnicy 5F, 6F? Pozostałe parametry bez 
zmian. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/wym. i wymaga zaoferowania przedmiotu 
zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ. 
 
PYTANIE 5: 
Pytania do projektu umowy dla części 3 (załącznik nr 6.1 do SWZ): 
1. Do §2 ust. 3 pkt 2 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym 
zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w 
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych 

towarów? Wskazujemy przy tym, że wyroby medyczne do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe 
i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §2 ust. 3 pkt 2 projektu umowy 
następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych 
sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający będzie korzystał z depozytu, w 
którym muszą znajdować się przedmioty o określonym terminie ważności, zużywane wg. potrzeb 
pacjentów.  
 
2. Do §3 ust. 4 projektu umowy: W związku z tym, że magazyn depozytowy znajdował się będzie w 
pomieszczeniach działalności prowadzonej przez Zamawiającego, do których ma on stały i nieograniczony dostęp, 
prosimy o wykreślenie z treści §3 ust. 4 projektu umowy zobowiązania Wykonawcy do monitorowania terminów 
ważności produktów przekazanych do depozytu. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Obowiązek dostarczania produktów zgodnie z 
umową spoczywa na Wykonawcy. 
 
3. Do §10 ust. 2 pkt 1 projektu umowy dla części 1-6, 8 (załącznik nr 6 do SWZ): Prosimy o dopisanie w treści §8 
ust. 2 pkt 1 słów: „…, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.”. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
PYTANIE 6: 
Pytanie Pakiet 1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny stentów wieńcowych z ciśnieniem RBP 16atm oraz ciśnieniem 14atm dla 
rozmiarów: 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich długości. Pozostałe parametry 
bez zmian. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/wym. i wymaga zaoferowania przedmiotu 
zgodnie z wymogami opisanymi w SWZ. 
 
 

Z poważaniem 
       Z upoważnienia Dyrektora 
 
     Radosław Jabłoński   Aneta Mrygoń 
     Z-ca Kierownika Działu  St. specjalista 
     Zamówień Publicznych   ds. zamówień publicznych 
     i Zaopatrzenia 
         
 

 
 

 
 
 

 
 

Otrzymują: 
1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec 
2) A/a 

 

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
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