SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-81/22 Tarnéw, 2022-11-10

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci przekraczajgcej progi unijne (powyzej 215.000EURO) na dostawy: sprz¢tu medycznego
jedno- i wielorazowego uzytku oraz osprzetu do urzgdzen medycznych.

W zwigzku z zapytaniami Wykonawcow o nastepujacej tresci:

1. Dotyczy Pakietu Nr 54 poz. 1-3. Czy Zamawiajacy wymaga czujnikéw sterylnych?

2. Dotyczy Pakietu Nr 41. Czy Zamawiajacy dopusci uktad oddechowy o dtugosci trzech rur 180 cm?

3. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1-2. Czy Zamawiajacy dopusci tyzki w rozmiarach, jak w tabeli ponizej:
A

4. Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do cewnikowania zyt centralnych
do zastosowania w hemodializie, krotkoterminowego utrzymywania. Kazdy zestaw winien zawierac:
cewnik nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, igle wprowadzajacg echogeniczng,
strzykawke, prowadnik z koncowka J, rozszerzacz, skalpel. Wymagane jest aby ramiona cewnika
posiadaly nadruk okreslajacy objetos¢ wypehienia kanatlow. Cewniki dwukanatowe 11.5-12 Fr
$rednicach $wiatet 11/11G oraz predkoscig przeptywu D260; P260 (D230; P230) i w wymaganych
dtugosciach: 15-17 cm oraz 20-21 cm; sterylny?

5. Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci cewnik krotkoterminowy (ostry) do HD
trojswiattowy, rozmiar 12F, wymagane dlugosci: 15 cm, 20 cm; z zestawem wprowadzajacym o
sktadzie: prowadnik typu J, igla wprowadzajaca 18G/70mm, rozszerzacz, strzykawka 5 ml. Na
zaciskach cewnika podane pojemnosci wypelnienia kanatu. Zestaw sterylny.

6. Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1. Czy Zamawiajacy wymaga ostony do glowic USG o zwigkszonej
ochronie — bez lateksu, zatwierdzonej do uzytku srédoperacyjnego, z elastycznego materiatu
dostosowany do wszystkich glowic, w zestawie naklejka STOP- zmniejsza ryzyko powstawania
bledéw proceduralnych, spetnia wszystkie pozostate zapisy SWZ.

7. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci butelki do dlugotrwalego odsysania ran z

mozliwoscig polgczenia z drenami REDONA od 8F do 16F?

8. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci dren redona o $rednicy ch8 do ch18?
9. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci katetery Redon pakowane w wersji
zwinigtej?
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10. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci sondy-zgtebniki Sengstakena o catkowitej
dtugosci 850 mm?

11. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng golarek za opakowanie a’50szt
wraz z przeliczeniem zamawianej ilo$ci?

12. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3. Czy Zamawiajacy dopusci okularki do fototerapii z rzepami o dhugosci
calkowitej w zakresach: 290mm — 355mm, 310mm — 375mm, 330mm — 395mm, pozostate parametry
zgodne z SIWZ?

13. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci papier do defibrylatora Cardio-Aid 50mm
x30 m gladki?

14. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 11. Czy Zamawiajacy dopusci papier do KTG SRF 618B kratkowany w
rozmiarze 112x100x100?

15. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 12. Czy Zamawiajacy dopusci papier do aparatu EKG BTL w rozmiarze
210x30?

16. Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci elektrodg o srednicy 30mm lub 50mm?

17. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng zaciskaczy za opak. A’50szt wraz
z przeliczeniem zamawianej ilosci?

18. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 5-6. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng opasek za opak. A’100szt wraz
z przeliczeniem zamawianej ilosci?

19. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania wydzieliny z
gérnych drég oddechowych bez rozmiaru F4-F5, pozostate parametry i rozmiary zgodne z SIWZ?

20. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci dren Kehr o rozpigtosci ramion 45 cm X
18 cm?

21. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng kranikow za opak. A’50szt wraz z
przeliczeniem zamawianej ilosci?

22. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng lancetow za opak. A’200szt wraz
z przeliczeniem zamawianej ilosci?

23. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng kieliszkow za opak. A’90szt wraz
z przeliczeniem zamawianej ilosci?

24. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 9. Czy Zamawiajacy dopusci anoskop o dtugosci 8,8cm i $rednicy
23mm?

25. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 16 Czy Zamawiajacy dopusci wyceng elektrod w opakowaniu a’4 sztuki
z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan?

26. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do lewatywy zakonczony
atraumatyczng, nathuszczong koficowka zabezpieczong zatyczka?

27. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng woreczkéw za opakowanie
a’100szt wraz z przeliczeniem zamawianej ilosci?

28. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 3-4. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng workow za opakowanie a’10szt
wraz z przeliczeniem zamawianej ilosci?

29. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wylgczenie w/w pozycji do
oddzielnego zadania, co umozliwi nam zloZenie waznej i konkurencyjnej cenowo oferty?

30. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie ukladu o parametrach i
- odcinek wdechowy podgrzewany dt. 1,2 m, @ wew. 10 mm, odcinek do inkubatora df. 0,3m,

- odcinek wydechowy niepodgrzewany,

- odcinek taczacy nawilzacz z respiratorem di. 0,6 m,

- odcinek do pomiaru ci$nienia df. 2,1 m,

- generator dwudyszowy z koncéwkami nosowymi 3 szt.

31. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 4. . Czy Zamawiajacy dopusci mocowanie paskowe o konstrukcji
opaski owijanej wokot glowy pacjenta?

32. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 4. Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania zardwno mocowania
paskowego o konstrukcji opaski owijanej wokét glowy pacjenta jak 1 czapeczki? Mocowanie
paskowe mozna regulowaé¢ do obwodu glowy pacjenta —w przypadku obrzeku lub ustgpienia obrzeku
bez koniecznosci zmiany rozmiaru, zabezpieczajac tymsamym przed deformacja ghowki i redukujac
iloéé zuzywanych mocowan w trakcie terapii.
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33. Dotyczy Pakietu Nr 62. Czy Zamawiajacy oczekuje masek podlegajacych 25 cyklom sterylizacji.

34. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 3-6. Czy zamawiajacy wydzieli poz.3-6 do osobnego pakietu.

35. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 1-2. Czy zamawiajacy wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu.

36. Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 4. Czy zamawiajacy dopusci worek do zbiorki moczy 2 litrowy,
sterylny, mozliwoscia stosowania do 7 dni, bez portu do pobierania prébek, dren o dt. min. 90 cm,
pozostate wymagania bez zmian?

37. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 3. Czy zamawiajacy wydzieli poz.3 do osobnego pakietu.

38. Dotyczy Pakietu Nr 30 poz. 3. Czy zamawiajacy wymaga opakowania papier-folia?

39. Dotyczy Pakietu Nr 57 poz. 1-3. Czy zamawiajacy wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu

40. Dotyczy Pakietu Nr 62. Prosimy o dopuszczenie - Przeznaczona do wielokrotnego uzytku maska,
nos -ustna do wentylacji nieinwazyjnej, z przezroczysta pokrywa, w zakresie rozmiarowym: S, M, L,
XL, przeznaczona do stosowania u oséb dorostych (>30 kg), zaopatrzona w migkki zelowy mankiet,
sprezysty pierscien, pozwalajacy na precyzyjne dopasowanie maski do ksztattu twarzy. Umocowanie
maski ulatwiaja 4 punkty podporowe (tzw. ,.tréjkat” maski i podparcie czotowe, w postaci migkkiej
zelowej podktadki) oraz dopinana za pomoca zatrzaskow uprzaz na glowe (do czaszy maski dwa
zatrzaski magnetyczne i dwa uchwyty do ramienia). Uprzaz na glowe wyposazona w rzepy
umozliwiajace regulacje jej dtugosci. Ramig stabilizujgce, zaopatrzone w element mocujacy, faczacy
maske z podpora czotowa wyposazona w zelowa poduszke, posiada mozliwos¢ regulacji. Kolanko
maski obrotowe (3600) wyposazone w port O2. Produkt bezlateksowy. Do kazdej maski dotaczony
jestkolorystyczny szablon umozliwiajacy precyzyjny wybér rozmiaru maski, maska przeznaczona do
dezynfekcji. Maski dostepne w opakowaniach zbiorczych, zawierajacych 3 sztuki. Maski
wyposazone w zlacze katowe standardowe typu SE (kolanko niebieskie), z obrotowym adapterem -
maska tego typu przeznaczona do stosowania NIV w trybie stalego dodatniego ci$nienia w drogach
oddechowych (CPAP) lub mechanicznej wentylacji z respiratorami wyposazonymi w odpowiednie
alarmy i systemy bezpieczenstwa.

41. Dotyczy Pakietu Nr 26. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy bedzie wymagal wapna
sodowanego z wysoka absorbcja CO2 od 178 - 200 litréw CO2 / 1 litr wapna, charakteryzujace si¢
wysoka odpornoscia na transport, o dlugim okresie trwatosci 4 lata.

42. Dotyczy pkt. 23.12 SWZ — Projektowane postanowienia umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg
na zmniejszenie kar umownych do poziomu:

23.12. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,2% warto$ci brutto zamdéwionej, a nie dostarczonej partii towaru, za kazdy dzien zwloki, jezeli
towar nie zostal dostarczony w terminie z powodu okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, po uptywie 10 dni zwloki Zamawiajacy bedzie uprawniony do wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym umowy bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu jej
realizacji, z zachowaniem prawa do kar umownych,

b) 0,2% wartosci brutto zamdéwionej partii towaru - w przypadku dostawy niezgodnej pod wzglgdem
ilosci i asortymentu oraz uchybiefi w zakresie jakosci. Naliczanie kar umownych, o ktérych mowa w
pkt.b), poprzedzone bedzie propozycja Zamawiajacego wymiany wadliwego towaru na towar
pozbawiony wad w terminie ...... dni kalendarzowych od daty zgloszenia (maksymalnie 5 dni
kalendarzowych).

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w pkt.23.12 SWZ nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci brutto umowy.

43. Dotyczy Pakietu Nr 12. Czy w zwiazku z informacjg od producenta o zakonczonej produkeji ptytek
odblaskowych z poz. 2 czy zamawiajacy wyrazi zgode na zlozenie oferty tylko do pozycji nr 1 w
pakiecie nr 12.

44. Dotyczy Pakietu Nr 26. W zwiazku z tym, ze na ryku polskim pojawity si¢ wapna/pochfaniacze Co2
nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjska i amerykanska ze wzgledu na wysoka zawartos¢
NAOH (powyzej 3%), nieregularny ksztalt granulek oraz bardzo niska wydajnos¢ pochtaniania (17%,
przy $redniej ok. 26%), czy Zamawiajacy wymaga wapna medycznego o zawartosci NaOH nie
przekraczajacej 3%, regularnych granulkach , stopniu wydajnosci na poziomie 26% oraz stopniu
pylenia ponizej 0,3%?

45. Dotyczy Pakietu Nr 26. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej jakosci wapna o
zawarto$ci wody 13-17%? Parametr lepszy niz wymagany.
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46. Dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej jakosci rury w poz. 1 bez
zabezpieczenia opartego na dziataniu jonéw srebra? Takie zabezpieczenie jest nieistotne klinicznie
dla tego typu terapii i jest charakterystyczne tylko i wylacznie dla jednego producenta, co
uniemozliwia zlozenie ofert konkurencyjnych. Uktad oddechowy z podgrzewanym ramieniem
wdechowym (jednorazowy) nadajacy si¢ do uzywania przez 30 dni. Wykonane bez DEHP, BPA lub
lateksu. Wbudowana spirala grzewcza pomagajaca w redukcji kondensatu.

W sktad zestawu wchodzi:

- odcinek wdechowy podgrzewany di. min. 1,1 m, $rednica wew. 10 mm,
- odcinek przedtuzajacy do respiratora 0,3 m

- odcinek laczacy nawilzacz z respiratorem di. min. 0,6 m

- odcinek pomiarowy 1,8 m

- adaptery

- automatyczna komora

47. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2. Prosimy zamawiajacego o wyjaénienie czy oczekuje zaoferowania
przedtuzaczy o $rednicy drenu 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiajacego

48. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2. Prosimy zamawiajacego o wyjasnienie czy przedhuzacz do pomp
ma nie zawieraé ftalanéw (w tym DEHP) i lateksu ( informacja fabrycznie nadrukowana na
opakowaniu jednostkowym)

49. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy oczekuje zaoferowania
przedtuzacza przezroczystego do pomp z ostonkami tacznika meskiego i zenskiego Luer lock

50. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3. Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie kranika z drenem 10cm.
Pozostale parametry zgodnie z SWZ

51. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie maski krtaniowej
jednorazowego uzytku, silikonowej, gladka powierzchnia ulatwiajaca aplikacje, prosty sposob
aplikacji, ksztalt dopasowany do anatomicznej budowy gardia, z zabezpieczeniem w postaci
uzebrowania chroniacego przed mozliwoscig wklinowania naglo$ni; na opakowaniu pojedynczym
graficzna instrukcja obstugi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla
roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20; rozmiar, zakres wagi i obj¢tos¢ mankietu oznaczone na tubusie;
rozmiar kodowany kolorem balonika kontrolnego do napetnienia mankietu; sterylne, pakowane
pojedynczo. Maska bez zawartosci lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na
opakowaniu pojedynczym.

52. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 1-8. Prosimy Zamawiajacego o odstgpienie od wymogu dotyczacego
sterylnosci ~ opisanych ~ wyrobéw medycznych i umozliwienie zaoferowanie ~ wyrobow
mikrobiologicznie czystych.

53. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zaoferowania maski
pediatrycznej o wydtuzonym ksztalcie i uniwersalnym rozmiarze, co umozliwia dopasowanie maski
do anatomii i wagi pacjenta pediatrycznego. Maska mikrobiologicznie czysta. Pozostate parametry
zgodne z SWZ.

54. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 5 i 6. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zaoferowania maski dla
dorostych o wydhizonym ksztalcie i uniwersalnym rozmiarze, co umozliwia dopasowanie maski do
anatomii i wagi pacjenta dorostego. Maska mikrobiologicznie czysta. Pozostale parametry zgodne z
SWZ.

55. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 8. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania
drenu do tlenu z 2 standardowymi koficowkami, mikrobiologicznie czysty. Pozostale parametry
zgodne z SWZ.

56. Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikéw Foley z balonem
5-10 dla rozmiaru 12 — 14 dla rozmiaru 16-22 balon 5-10 lub balon 30-50, dla rozmiaru CH balo 30-
50.

57. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci standardowy beczutkowaty ksztalt
mankietu?

58. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci rurke tracheostomijna KAN z mankietem,
fenestracyjna, skladajaca si¢ z nastgpujacych elementéw: prowadnica, 1 kaniula wewnetrzna z
tacznikiem 15 mm, z otworami fenestracyjnymi, 1 kaniula wewnetrzna z tacznikiem 15 mm, bez
otwordw fenestracyjnych, 1 kaniula wewnetrzna z kokierzem, z otworami fenestracyjnymi, migkka
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tasma mocujaca, facznik 15 mm, nasadka foniacyjna, nasadka taczaca, korek dekaniulacyjny, nasadka
kosmetyczna?

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci rurke tracheostomijna typ FEN bez tasmy
do mocowania?

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 7. Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice Nr 3,0-4,0 o dfugosci 340 mm
oraz Nr 4,7-5,0 o dlugosci 340 mm?

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8. Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania niesilikonowane?
Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 10. Czy Zamawiajacy dopusci pojemno$¢ 20 ml?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci wymiennik ciepta i wilgoci i masie 9g oraz
nawilzaniu 24 mg H20/L?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci sterylizowany tlenkiem etylenu?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 22. Czy Zamawiajacy dopusci jako produkt réwnowazny filtr oddechowy
dla dorostych mechaniczny bez wymiennika ciepla i wilgoci, skutecznos¢ filtracji bakteryjnej
99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzen martwa 70 ml, objetos¢ 150-1500 ml,
oporno$¢ 1,0 przy 30 I/min, z portem do kapnografii, ze ztaczem 22M/15F-22F/15M, sterylny,
opakowanie papier-folia?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci sterylizowany tlenkiem etylenu?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci jako produkt réwnowazny filtr oddechowy
dla dorostych mechaniczny bez wymiennika ciepta i wilgoci, skutecznos¢ filtracji bakteryjnej
99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzen martwa 70 ml, objetos¢ 150-1500 ml,
oporno$¢ 1,0 przy 30 I/min, z portem do kapnografii, ze ztaczem 22M/15F-22F/15M, sterylny,
opakowanie papier-folia?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci sterylizowany tlenkiem etylenu?

Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci jako produkt réwnowazny filtr oddechowy
dla dorostych mechaniczny bez wymiennika ciepta i wilgoci, skutecznos¢ filtracji bakteryjnej
99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 36,5 g, przestrzen martwa 70 ml, objetos¢ 150-1500 ml,
opornos¢ 1,0 przy 30 I/min, z portem do kapnografii, ze ztagczem 22M/15F-22F/15M, sterylny,
opakowanie papier-folia?

Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci a’500 ml?

Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci a’250 ml?

Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 3. Czy Zamawiajacy dopusci a’250 ml?

Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1 i 2. Czy Zamawiajacy dopusci rozmiary tyzek ujgtych w pozycjach 1 i
2 z tolerancjg +/- 2 mm?

Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci laryngoskop z kompletem 4 fyzek w
rozmiarach 1, 2, 3, 4?

Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3. Czy Zamawiajacy dopusci diode LED wkrecang od zewnatrz
rekojesci?

Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3. Czy Zamawiajacy dopusci montaz i demontaz Swiattowodu z
wykorzystaniem narzedzi?

Dotyczy Pakietu Nr 41 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci w komplecie 2 rury o dtugosci 1,8 m,
jedna rura o dtugosci 1,2 m?

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 7, 8, 10. Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji
nr 7, 8, 10, z uwagi na brak mozliwosci zlozenia oferty na powyzsze i utworzenie nowego pakietu na
pozosale pozycje co umozliwi ztozenie oferty.

Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci elektrody do EKG dla dorostych,
jednorazowego uzytku, z czujnikiem weglowym do MRI, o srednicy 40 mm ?

Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci filtr mechaniczny maszynowy PALL na
rami¢ wdechowe respiratora Bennett 980, objetos¢ filtra 90 ml, waga 39 g, sterylny, do stosowania
bezposrednio przy urzadzeniu, maksymalny czas stosowania 24 godz. ?

Dotyczy Pakietu Nr 50 poz. 2. Czy Zamawiajacy dopusci filtr mechaniczny maszynowy PALL na
rami¢ wdechowe respiratora Bennett 980, objetos¢ filtra 90 ml, waga 39 g, biologicznie czysty, do
stosowania bezposrednio przy urzadzeniu, maksymalny czas stosowania 24 godz.?

Dotyczy Pakietu Nr 59 poz. 1 i 2. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lekka siatkg
trojwymiarowa w rozmiarze ok. 14,5x11,5x5,5cm?
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela nastepujacej odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiajacy wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 54 poz. 1-3 czujnikéw spetniajacych
wymagania SWZ.

Ad 2. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamOwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 41

Ad 3. Zamawiajacy, podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla przedmiotu zamdéwienia
oferowanego w Pakiecie Nr 25 poz. 1-2.

Ad 4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 31 poz. 1 opisanych w pytaniu
zestaw6éw do cewnikowania zyt centralnych do zastosowania w hemodializie.

Ad 5. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 40 poz. 1 cewnika opisanego w pytaniu
w zestawie opisanym w pytaniu.

Ad 6. Zamawiajacy wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 44 poz. 1 osfon na glowice USG z zelem
spetniajacych wymagania SWZ.

Ad 7. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamdwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 8 poz. 1.

Ad 8. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamOwienia oferowanego
w Pakiecie Nr 8 poz. 2.

Ad 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 2 kateterow Redon
pakowanych w wersji zwinigtej.

Ad 10. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 8 poz. 4 sond-zglebnikow Sengstakena
o catkowitej dtugosci 850 mm, pod warunkiem spetniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 11 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 2 jednorazowych golarek
arzebykowych w opakowaniach po 50 szt., pod warunkiem, ze golarki beda spetniaty wymagania SWZ.
Jezeli Wykonawca bedzie podawal cen¢ za opakowanie zawierajace 50 szt. to winien zaoferowacé 140
opakowan.

Ad 12 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 3 okularkéow do fototerapii
w rozmiarach okreslonych w pytaniu, pod warunkiem spetniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 13 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 4 gladkiego papieru do
defibrylatora Cardio-Aid.

Ad 14 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 11 papieru opisanego
W pytaniu.

Ad 15 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 14 poz. 12 papieru opisanego
W pytaniu.

Ad 16 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 4 elektrod o $rednicy 50 mm, pod
warunkiem spelniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 17 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 4 zaciskaczy w opakowaniach po
50 szt., pod warunkiem, ze zaciskacze bedg speinialy wymagania SWZ. Jezeli Wykonawca bedzie
podawat ceng za opakowanie zawierajace 50 szt. to winien zaoferowac 22 opakowania.

Ad 18 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 18 poz. 5-6 opasek w opakowaniach po
100 szt., pod warunkiem, ze opaski bgda spetnialy wymagania SWZ. Jezeli Wykonawca bedzie podawat
cene za opakowanie zawierajace 100 szt. to winien zaoferowa¢: w poz. 5 - 10 opakowan, a w poz. 6 — 6
opakowan.

Ad 19 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 19 poz. 2 cewnik6w do odsysania
wydzieliny z gérnych drég oddechowych bez rozmiaru F4-F5.

Ad 20 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 20 poz. 1 drenow Kehr
o rozpietosci ramion 45 cm x 18 cm.

Ad 21 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 1 kranikow w opakowaniach po 50
szt., pod warunkiem, ze kraniki beda spetniaty wymagania SWZ. Jezeli Wykonawca bedzie podawat ceng
za opakowanie zawierajace 50 szt. to winien zaoferowa¢ 220 opakowan.

Ad 22 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 22 poz. 5 lancetow w opakowaniach po
200 szt., pod warunkiem, Ze lancety beda spelniaty wymagania SWZ. Jezeli Wykonawca bedzie podawat
cene za opakowanie zawierajace 200 szt. to winien zaoferowa¢ 2 opakowania.
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Ad 23 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 2 kieliszkow na leki w
opakowaniach po 90 szt, pod warunkiem, ze kieliszki beda spelnialy wymagania SWZ. Jezeli
Wykonawca bedzie podawal ceng za opakowanie zawierajace 90 szt. to winien zaoferowaé 3445
opakowan.

Ad 24 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 23 poz. 9 anoskopow o dhugosci
8,8 cm i Srednicy 23 mm.

Ad 25 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyceng w Pakiecie Nr 23 poz. 16 elektrod w opakowaniach
a’ 4 sztuki poniewaz wymaga zaoferowania kompletu sktadajacego si¢ z 6 szt.

Ad 26 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 1 zestawow do lewatywy
zakoficzonych atraumatyczng, nathuszczona koncowka zabezpieczong zatyczka, pod warunkiem
spetniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 27 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 2 woreczkéw do pobierania probek
moczu u dzieci w opakowaniach po 100 szt., pod warunkiem, ze woreczki bgda spelnialy wymagania
SWZ. Jezeli Wykonawca bedzie podawat ceng za opakowanie zawierajace 100 szt. to winien zaoferowac
28 opakowar.

Ad 28 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 3 i 4 workéw do zbiorki moczu
w opakowaniach po 10 szt., pod warunkiem, ze worki beda spelnialy wymagania SWZ. Jezeli
Wykonawca bedzie podawat cene za opakowanie zawierajace 10 szt. to winien zaoferowac: w poz. 3 —
1200 opakowan, a w poz. 4 - 1 opakowanie.

Ad 29 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie z Pakietu Nr 30 poz. 2 do oddzielnego pakietu.

Ad 30 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz. 3 ukladéw oddechowych
noworodkowych opisanych w pytaniu.

Ad 31 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz. 4 mocowan paskowych o
konstrukcji opaski wokot glowy pacjenta.

Ad 32 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz. 4 mocowai paskowych opisanych
W pytaniu

Ad 33 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 62 masek spetniajacych wymagania SWZ.

Ad 34 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 18 poz. 3-6 do osobnego pakietu.

Ad 35 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 23 poz. 1-2 do osobnego pakietu.

Ad 36 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamdéwienia oferowanego w Pakiecie Nr
28 poz. 4.

Ad 37 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 30 poz. 3 do osobnego pakietu.

Ad 38 Zamawiajacy wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 30 poz. 3 wziernikéw spelniajacych
wymagania SWZ.

Ad 39 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 57 poz. 1-3 do osobnego pakietu.

Ad 40 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 62 masek ustno-nosowych do wentylacji
nieinwazyjnej opisanych w pytaniu.

Ad 41 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 wapna sodowego opisanego w pytaniu,
pod warunkiem spetniania pozostatych wymagan SWZ, w tym dotyczacych: niepylenia, zmiany barwy,
zawartosci wodorotlenku sodu, zawarto$ci wilgoci.

Ad 42 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow pkt 23 SWZ.

Ad 43 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie w Pakiecie Nr 12 oferty tylko w poz. 1.

Ad 44 Zamawiajagcy wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 26 wapna sodowego spelniajacego
wymagania SWZ.

Ad 45 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 26 wapna o zawartosci wody 13-17%, pod
warunkiem spefniania pozostalych wymagan SWZ, w tym zakresie wymagan dotyczacych: absorpcji
CO,, niepylenia zmiany barwy, zawartosci sodu

Ad 46 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 39 poz. 1 zestawu ukladu oddechowego
opisanego w pytaniu.

Ad 47 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2 przediuzaczy spetniajacych

wymagania SWZ.
Ad 48 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2 przedluzaczy spelniajacych
wymagania SWZ.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnoéw ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl m

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408 FTNet =
ING BANK SLASKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757 W

CERTYFIKAT 2022/39



Ad 49 Zamawiajacy oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2 przedtuzaczy spetniajacych
wymagania SWZ.

Ad 50 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 3 kranika tréjdroznego z
przedtuzaczem o dtugosci 10 cm, pod warunkiem spetniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 51 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla przedmiotu zamdwienia
oferowanego w Pakiecie Nr 5 poz. 1.

Ad 52 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia oferowanego w Pakiecie Nr
21 poz. 1-8.

Ad 53 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamowienia oferowanego w Pakiecie Nr
21 poz. 4.

Ad 54 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia oferowanego w Pakiecie Nr
21 poz.51i 6.

Ad 55 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zam6wienia oferowanego w Pakiecie Nr
21 poz. 8

Ad 56 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 poz. 2 cewnikow Foley w rozmiarze 16-
mm CH z balonem 5-10 ml, pod warunkiem spetiania pozostatych wymagan SWZ oraz wymagan SWZ
dla pozostatych rozmiaréw.

Ad 57 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 4 rurek intubacyjnych z
beczutkowatym ksztaltem mankietu

Ad 58 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 rurek tracheostomijnych opisanych
w pytaniu.

Ad 59 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 5 rurki tracheostomijnyej
typ FEN bez tasmy do mocowania.

Ad 60 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla przedmiotu zamdéwienia
oferowanego w Pakiecie Nr 3 poz. 7.

Ad 61 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 8 cewnikow do odsysania
niesilikonowanych.

Ad 62 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 10 zestawow do pobierania
wydzieliny o pojemno$¢ 20 ml

Ad 63 Zamawiajacy dopusci zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 1 wymiennika ciepfa i wilgoci i masie
9g oraz nawilzaniu 24 mg H20/L, pod warunkiem spetniania pozostatych wymagan SWZ.

Ad 64 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 2 filtra mechanicznego
sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Ad 65 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla przedmiotu zamOwienia ujetego w
Pakiecie Nr 7 poz. 2.

Ad 66 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 4 filtra mechanicznego
sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Ad 67 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla przedmiotu zamdwienia ujetego w
Pakiecie Nr 7 poz. 4.

Ad 68 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 7 poz. 5 filtra mechanicznego
sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Ad 69 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania okreslone w SWZ dla przedmiotu zam6wienia ujetego w
Pakiecie Nr 7 poz. 5.

Ad 70 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 1 zelu w opakowaniach po 500 ml.
Ad 71 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 2 zelu w opakowaniach po 250 ml
Ad 72 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 poz. 3 zelu w opakowaniach po 250 ml
Ad 73 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz. 1-2 rozmiarow tyzek z tolerancja
+/- 2 mm, pod warunkiem spelniania pozostatych wymagaf SWZ.

Ad 74 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 25 poz. 1 laryngoskopu z kompletem 4
tyzek w rozmiarach 1, 2, 3, 4, pod warunkiem spetniania pozostalych wymagan SWZ.

Ad 75 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia oferowanego w Pakiecie Nr
25 poz. 3.

Ad 76 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia oferowanego w Pakiecie Nr
25 poz. 3.
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Ad 77 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 41 poz. 1 w komplecie 2 rury o
dtugosci 1,8 m, jedna rura o dtugosci 1,2 m.

Ad 78 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wylaczenie z Pakietu Nr 3 poz .: 7, 8, 10 i utworzenie nowego
pakietu.

Ad 79 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 poz. 4 elektrody do EKG dla dorostych,
jednorazowego uzytku, z czujnikiem weglowym do MRI, o srednicy 40 mm, pod warunkiem spetniania
pozostatych wymagan SWZ.

Ad 80 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamdéwienia oferowanego w Pakiecie Nr
50 poz. 1.

Ad 81 Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zaméwienia oferowanego w Pakiecie Nr
50 poz. 2.

Ad 81 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 59 poz. 1 i 2 lekkich siatek tréjwymiarowych
w rozmiarze ok. 14,5x11,5x5,5cm, pod warunkiem spelniania pozostatych wymagan SWZ.

Zastgpe ktcra

Otrzymuja:

1. Platforma Zamawiajacego mgr Danuta Nosek
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