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                                                                                        Wykonawcy w postępowaniu 

 

 

                                                       Odpowiedzi na zadane pytania 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością 

negocjacji (art. 275 pkt 2) na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań 

wraz z odpowiedzią do przedmiotowego postępowania: 

                                                                                                            
Pakiet 1 poz.10 – Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pompy infuzyjnej nie wpisanej w menu pompy? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.10 – Czy Zamawiający dopuści wyceną za op. a’25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.11 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę typu Janetta z dwoma łącznikami luer? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1 poz.11 – Czy Zamawiający dopuści wyceną za op. a’25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.13 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 1,1 x 32mm o przepływie 56 ml/min? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.14 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 1,3 x 45mm o przepływie 90 ml/min? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.15 – Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną o przepływie 142 ml/min? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.12-15 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.16 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.17 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynu infuzyjnego z komorą kroplową o 
długości 60mm i długości drenu 180cm? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.43 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dla dorosłych o średnicy 4.7mm, długości roboczej 355 
mm (±5)? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.44 – Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dla dzieci o średnicy 2.0mm, długości roboczej 250 mm 
(±5)? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.58 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a o pojemności balonu 5-10ml? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.59 – Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu wykonany z PCV? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.62 – Czy Zamawiający ma na myśli 50 par rękawic chirurgicznych? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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Pakiet 1 poz.64 – Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 32,5 mm x 27,5 mm, po rozłożeniu 65 mm x 55 
mm? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz.68 – Czy Zamawiający dopuści pęsęte jednorazową sterylną o długości 13cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1 poz.70 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 2,10m? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1 poz. 74, 75 – Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu papierowo-foliowym? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 76  – Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową wykonaną w 70-80% z przędzy poliamidowej 
teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 82 – Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96 x 96 x 130cm? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 82 – Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową w rozmiarze 96 x 96 x 136cm? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 83 – Czy Zamawiający miał na myśli opatrunek w rozmiarze 7,6x 5,1cm? 
Odp. Tak. 
Pakiet 1 poz. 84 – Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane a’3szt z przeliczeniem podanych 
ilości na 34 opakowania? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 87 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i podanie ceny za kompres włókninowy jałowy, 
pakowany po a’5 szt. przeliczeniem podanych ilości (co daje 500 op. a’5szt.) 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 87 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i podanie ceny za kompres włókninowy 
niejałowy, pakowany po a’100 szt. przeliczeniem podanych ilości (co daje 25 op. a’100szt.) 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 99 – Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny dla dzieci z 3 stopniami regulacji? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet 1 poz. 102 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’200 szt wraz z odpowiednim przeliczeniem 
wartości? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 104 – Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera o wymiarach 1000 x 100? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 104 – Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera o wymiarach 1000 x 70? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 112 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej z trzema igłami, z kranikiem 
trójdrożnym, z igłą o długości 55mm, taki jak na poniższym zdjęciu? 

 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pakiet 1 poz. 112 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej z trzema igłami, z kranikiem 
trójdrożnym, z igłą o długości 80mm, taki jak na poniższym zdjęciu? 
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Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 120-123 – Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu mikrobiologicznie czyste? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pakiet 1 poz. 120-123 – Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu nie sterylne? 
Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 
                                                                                                                Zamawiający: 
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