Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY 
Część 1 – Myjnie, sterylizatory, suszarki, zgrzewarki 
Producent  GETINGE
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Myjnia ultradźwiękowa
	Ultrasonic 300
	101480045
	36
	
	

	2.
	Myjnia ultradźwiękowa
	Ultrasonic ELMA
	S1000028145
	36
	
	

	.3.
	Myjnia-dezynfektor do narzędzi
	46-5
	WAA060309
	36
	
	

	4.
	Myjnia-dezynfektor do narzędzi
	46-5
	WAA060329
	36
	
	

	5.
	Myjnia-dezynfektor do narzędzi
	46-5
	WAA060331
	36
	
	

	6.
	Myjnia-dezynfektor do wózków
	9120
	WAA060305
	36
	
	

	7.
	Sterylizator parowy
	GSS67H
	BAA091796
	36
	
	

	8.
	Sterylizator parowy
	GSS67H
	BAA091794
	36
	
	

	9.
	Sterylizator parowy
	GSS67H
	BAA091795
	36
	
	

	10.
	Suszarka do narzędzi i osprzętu anestezjologicznego
	S-363
	WAA060425
	36
	
	

	11.
	Zgrzewarka rolkowa
	ProSeal Premium
	PPR10550023
	36
	
	

	12.
	Zgrzewarka rolkowa
	ProSeal Premium
	PPR10550020
	36
	
	

	13.
	Zgrzewarka rolkowa
	ProSeal Premium
	PPR10190143
	36
	
	

	14.
	T-DOC Select Licence
	System dokumentacji 

komputerowej
	Nr  Licencji

480068
	36
	
	

	15.
	Komora do dezynfekcji kompletów pościelowych
	GED111826AR-2
	0011368938-010-01
	36
	
	

	16.
	Myjnia-dezynfektor do wózków
	9122EW
	WAA092267
	36
	
	


RAZEM*:
*- wypełnia Wykonawca

Pozycje 15 i 16 objęte zostaną obsługą serwisową po zakończeniu okresu gwarancji tj. od dnia  28.09.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  1:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia.

1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………..

(data i podpis)

Część 2 – Abator, sterylizator gazowy, auto reader

Producent  Lafayette / 3M
Tab. 1
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Abator
	50AE
	170201
	36
	
	

	2.
	Sterylizator gazowy
	GS5-2D
	BA000054
	36
	
	

	3.
	Sterylizator gazowy
	GS5-2D
	BA000052
	36
	
	


*- wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  2 (Tab. 1):

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

Tab. 2
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Ilość przeglądów w okresie  obowiązywania umowy 

Czas obowiązywania umowy – 3 lata
	Wartość brutto za jeden przegląd*
	Wartość brutto za wszystkie przeglądy w okresie obowiązywania umowy *

	1.
	Auto Reader
	390G
	403793
	3
	
	

	2.
	Auto Reader
	490
	123664
	3
	
	


*- wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr  2 (Tab. 2):

1. Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd w ciągu roku  i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy), obejmujące min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta.

2. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana.

3. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji.

5. Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów, w ramach wynagrodzenia za umowę.
6. Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę. 

7. Terminy przeglądów zostaną uzgodnione z zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób biorących udział bezpośrednio przy ich wykonywaniu -
świadectwo przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzające nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

9. Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia. 

10. Przeglądy muszą być wykonywane  zgodnie z zaleceniami  producentów urządzeń podanymi w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

11. Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy.

12. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli czy Wykonawca  przeprowadził czynności przeglądowe zgodnie i w zakresie  określonym przez procedury producenta.
13. Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy lub raportem serwisowym zawierającym zapisy dotyczące wykonanych czynności przeglądowych oraz stanu i sprawności urządzenia. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

14. Wszelkie pomiary i badania zostaną udokumentowane oddzielnym protokołem. 

RAZEM* (Tab. 1 + Tab. 2):
…………………………………………..

(data i podpis)

Część 3 – Respirator stacjonarny
Producent  Dräger
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Data gwarancji
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNJ-0148
	28-08-2022
	36
	
	

	2.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0477
	28-08-2022
	36
	
	

	.3.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0544
	28-08-2022
	36
	
	

	4.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0464
	28-08-2022
	36
	
	

	5.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0468
	28-08-2022
	36
	
	

	6.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0539
	28-08-2022
	36
	
	

	7.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0548
	28-08-2022
	36
	
	

	8.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0537
	28-08-2022
	36
	
	

	9.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0540
	05-02-2023
	36
	
	

	10.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0536
	05-02-2023
	36
	
	

	11.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0531
	05-02-2023
	36
	
	

	12.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0547
	05-02-2023
	36
	
	

	13.
	Respirator stacjonarny
	EVITA V600
	ASNH-0473
	05-02-2023
	36
	
	


RAZEM*:
*- wypełnia Wykonawca

Pozycje od 9 do 13 objęte zostaną obsługą serwisową po zakończeniu okresu gwarancji tj. od dnia  06.02.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 3:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………..

(data i podpis)

Część 4 – Respirator
Producent  Puritan Bennet
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Data gwarancji
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2001170
	Gwar. zakończona
	36
	
	

	2.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2001212
	Gwar. zakończona
	36
	
	

	.3.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2001252
	Gwar. zakończona
	36
	
	

	4.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2001248
	Gwar. zakończona
	36
	
	

	5.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2011512
	04-11-2022
	36
	
	

	6.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2011501
	04-11-2022
	36
	
	

	7.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2011525
	04-11-2022
	36
	
	

	8.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2011542
	04-11-2022
	36
	
	

	9.
	Respirator 
	Puritan Bennet 980
	35B2011539
	04-11-2022
	36
	
	


RAZEM*:
*- wypełnia Wykonawca

Pozycje od 5 do 9 objęte zostaną obsługą serwisową po zakończeniu okresu gwarancji tj. od dnia  04.11.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 4:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością dwa przeglądy urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia.
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………..

(data i podpis)

Część 5 – Ureterorenofiberoskop, wideoureterorenoskop, optyka, serwer endobase, komputer endobase
Producent  Olympus
Tab. 1
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Data gwarancji
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Ureterorenofiberoskop
	URF-P7
	2103767
	10-08-2022
	36
	
	

	2.
	Wideoureterorenoskop
	URF-V
	7170267
	10-08-2022
	36
	
	

	.3.
	Optyka 4 mm, 30st.
	WA2T430A
	805421
	14-12-2022
	36
	
	

	4.
	Optyka 4 mm, 30st.
	WA2T430A
	805422
	14-12-2022
	36
	
	

	5.
	Optyka 4 mm, 30st.
	WA2T430A
	805423
	14-12-2022
	36
	
	

	6.
	Optyka 4 mm, 30st.
	WA2T430A
	805430
	14-12-2022
	36
	
	


*- wypełnia Wykonawca

Pozycje od 3 do 6  objęte zostaną obsługą serwisową po zakończeniu okresu gwarancji tj. od dnia  15.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 5 (Tab. 1):

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.6. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.7. Inspekcja zużycia części;

1.8. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.9. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.10. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.11. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

Tab. 2
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Serwer Endobase
	ENDOBASE III
	YMHV004981
	36
	
	

	2.
	Komputer Endobase
	Endobase
	YMLE210575
	36
	
	

	3.
	Komputer Endobase
	Endobase
	YMLE218289
	36
	
	

	4.
	Komputer Endobase
	Endobase
	YMLE275775
	36
	
	

	5.
	Komputer Endobase
	Endobase
	YMLE218293
	36
	
	


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 5 (Tab. 2):

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd systemu w roku (roczny przegląd oprogramowania Endobase) i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności systemu (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji systemu wraz z dojazdem, jeżeli zachodzi taka konieczność, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Praca  inżyniera serwisu podczas czynności przeprowadzanych zdalnie, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.4.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.5.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.6.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;
1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika problemach;

1.8. Sprawdzenie funkcjonowania systemu i jego gotowości do pracy;

1.9. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka  oraz usuwanie usterek związanych z Software, w ramach wynagrodzenia za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności systemu sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji systemu wraz z dojazdem, jeżeli zachodzi taka konieczność,  w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych zdalnie, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. Kontrola systemu po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania systemu i jego gotowości do pracy;

2.7. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.8. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu – Hotline od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -17.00 - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia .

RAZEM* (Tab. 1 + Tab. 2):
…………………………………………..

(data i podpis)

Część 6 – Aparat do hemodiafiltracji, ogrzewacz krwi
Producent  GAMBRO AB
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Nr seryjny
	Data gwarancji
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Aparat do hemodiafiltracji
	Prismaflex
	PA30523
	06.08.2022
	36
	
	

	2.
	Ogrzewacz krwi
	Prismacomfort
	1251786
	06.08.2022
	36
	
	

	3.
	Aparat do hemodiafiltracji
	Prismaflex
	PA32232
	14.12.2022
	36
	
	

	4.
	Ogrzewacz krwi
	Prismacomfort
	1267044
	14.12.2022
	36
	
	


RAZEM*:
*- wypełnia Wykonawca

Pozycje 3 i 4 objęte zostaną obsługą serwisową po zakończeniu okresu gwarancji tj. od dnia  15.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 6:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana w ramach wynagrodzenia za umowę  części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………..

(data i podpis)

Część 7 – Laser holmowy
Producent  Rocamed
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Laser Holmowy, typ MH01,  s/n LHT0881-0520         szt.1
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RAZEM*:
*- wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 7:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………..

(data i podpis)

Część 8 – Aparat USG Echokardiograf
Producent  GE Medical Systems  
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)
	Wartość brutto za jeden miesiąc usługi serwisowania*
	Wartość brutto całkowita *



	1.
	Aparat USG Echokardiograf, typ Vivid E95, s/n AU11425         szt.1
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RAZEM*:
*- wypełnia Wykonawca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczy Części  nr 8:

1. W zakresie przeglądów okresowych:

1.1.  Regularne przeglądy okresowe z częstotliwością jeden przegląd urządzenia w roku i w zakresie wymaganym przez producenta z wystawieniem świadectwa sprawności urządzenia (odpowiedni zapis w raporcie serwisowym lub w karcie pracy);

1.2.  Praca inżyniera serwisu w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;

1.3.  Terminy przeglądów – uzgodnione z  Zamawiającym;

1.4.  Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producenta urządzeń podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż;

1.5.  Wymaga się, aby wykonawca dysponował dostępem na podstawie licencji  do kodów serwisowych niezbędnych do wykonania zamówienia;
1.6.  Konserwacje i okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonywane przy użyciu urządzeń pomiarowych i dedykowanych testerów, zgodnych z wymaganiami producenta. Urządzenia pomiarowe i dedykowane testery muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji i kalibracji, o ile dotyczy;

1.7. Zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach;

1.8. Inspekcja zużycia części;

1.9. Przeprowadzenie kalibracji urządzenia – jeżeli jest wymagana;

1.10. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

1.11. Sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do użytku;

1.12. Dokumentacja przeglądów – wykonanie każdego przeglądu musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli przegląd wykonywany był w siedzibie Zamawiającego raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego; 

2. W zakresie naprawy:

2.1. Diagnostyka, regulacje  oraz naprawy sprzętu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, zgodnie ze standardem producenta,  przy użyciu oryginalnych, nowych podzespołów i części zamiennych , których cena nie jest wliczana w wynagrodzenie za umowę. Naprawa musi gwarantować przywrócenie pełnej sprawności urządzenia sprzed awarii.

2.2. Praca inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.3. Praca  inżyniera serwisu podczas diagnostyki i napraw przeprowadzanych w siedzibie Serwisu, jeżeli taka konieczność zaistnieje, w ramach wynagrodzenia za umowę;
2.4. Termin rozpoczęcia naprawy – nie później niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia;

2.5. Czas naprawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczonych od upływy czasu przewidzianego na rozpoczęcie naprawy;

2.6. W przypadku konieczności wymiany części, naprawa powinna być wykonana w ciągu 14 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty przez Zamawiającego;
2.7. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

2.8. Dokumentacja interwencji serwisowych - wykonanie naprawy musi być potwierdzone wystawieniem raportu serwisowego. Jeżeli naprawa wykonywana była w siedzibie Zamawiającego, raport serwisowy powinien być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego;

2.9. Jeżeli ze względu na warunki techniczne wykonanie usługi w miejscu użytkowania urządzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zapewni transport urządzenia do swojej siedziby, zachowując opisane w umowie warunki i terminy usługi. Koszt dojazdu, załadunku, przewozu, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia na czas wykonywania usługi ponosi Wykonawca;
3. W zakresie części zamiennych :

3.1. Dostawy w ramach wynagrodzenia za umowę  materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów;

3.2. Dostawa i wymiana części zamiennych w celu zastąpienia podzespołów, które na skutek awarii czy też naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

3.3. W przypadku napraw  wymagających wymiany podzespołów, koszt tych podzespołów musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi ofertę i po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego przeprowadzi wymianę podzespołów. Uzgodniony koszt podzespołów będzie płatny na podstawie odrębnej faktury;
3.4. Do napraw wymagających wymiany podzespołów używane mają być zawsze fabrycznie nowe  i oryginalne części zamienne.
4. Sporządzanie opinii technicznych o stanie urządzeń objętych umową, a nie nadających się do dalszej eksploatacji;

5. Wsparcie  techniczne przez inżyniera serwisu - udzielanie bieżących porad, instrukcji i informacji personelowi Zamawiającego sprawującemu obsługę urządzenia.

…………………………………………..

(data i podpis)

