Krakéw dnia 2021-07-08

Wojewodzki Szpital Okulistyczny
Os. Na Wzgérzach 17b
31-723 Krakéw

Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w_ trybie przetargu

nieograniczonego na: ..Dostawe sprzetu medycznego jednorazowego uzytku dla WSO w Krakowie —

sprawa: ZP-2710-6/21”

1. Czy w Pakiecie II poz. 3 Zamawiajgcy dopusci kaniule do hydrodysekcji ze sptaszczong
konicowka?

QOdp. Nie - Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiajacy méglby wydzieli¢ z Pakietu II pozycje nr 1 do odrgbnego zadania?
Odp. Nie - Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiajacy wymaga aparatu do przygotowania kropléwki i infuzji wyposazony w przezroczysty mocny kolec
zintegrowany z sztywng goérng czesécig komory kroplowe] (zgodny z norma ISO) ze zintegrowanym filtrem
przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skutecznodci filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna czgs¢
komory kroplowej w celu fatwego ustawienia ptynu; 15 um filtr zabezpieczajacy przed wigkszymi czasteczkami;
precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po uzyciu oraz miejsce do podwieszania drenu;
dren o dtugoéci 150cm, nr katalogowy na opakowaniu jednostkowym, sterylny?

Odp. Zamawiajgcy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 6 _

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania kaniul dozylnych z cewnikiem wykonanym z poliuretanu w rozm:
22Gx25mm, przeptyw 36ml/min. 20Gx25mm,
przeptyw 65ml/min.

20Gx33mm, przeptyw 61ml/min.

18Gx33mm, przeptyw 103ml/min.

18Gx45mm, przeptyw 96ml/min.

z portem bocznym (kominkiem) posiadajgcym mechanizm ograniczajacy przypadkowe otwarcie koreczka po
obrocie o 180°, port umiejscowiony bezposrednio w polu skrzydetek (na skrzyzowaniu osi skrzydetek i osi swiatta
cewnika) wyposazonych w naciecie utatwiajace dostosowanie do powierzchni skéry, z kolorystyczng identyfikacja
rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydetka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym zapobiegajac
wyptywowi  krwi w  momencie wkiucia z zamontowanym fabrycznie koreczkiem  Luer-Lock
z trzpieniem ponizej jego krawedzi. Mandryn (igta) z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem
przed ekspozycja zawodowa. Kaniula musi posiadaé w pefni wtopione 4 paski radio cieniujgce, na opakowaniu
fabrycznie nadrukowana informacja  rozmiaru (w formie $r. x dt.) oraz warto$¢ przeptywu i data waznosci,
bezposrednio na kaniuli i mandrynie nazwa producenta celem identyfikacji, opakowanie typu blister - pack z
mankietem do tatwego otwierania/rozwarstwiania opakowania na krétszym z bokéw o szerokosci min Smm.
Sterylna. Opakowanie fabryczne max 50szt. ‘

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 6
Czy Zamawiajacy wymaga aby do oferty zataczy¢ badania kliniczne potwierdzajgce biokompatybilnos¢ materiafu z
jakiego wykonana jest kaniula?
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Odp. Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania kranika tréjdroznego sterylnego, jednorazowego uzytku, nietoksyczny,
przezroczysta obudowa, pokretto tréjramienne, posiadajgcy wyczuwalny indykator potozenia w kazdej pozycji co
45°, mozliwo$¢ obrotu pokretta o 360°, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu
jednostkowym), ztacze meskie z niezaleznie obracajgca sie osiowo nakretka Luer-Lock, wszystkie wejscia kranika
zabezpieczone koreczkami, odporne na pekanie, wykonane z poliamidu. Wypetnienie 0,26 ml. Oznakowanie
kolorystyczne pokretta (niebieski, czerwony, zétty, biaty) - do wyboru przez zamawiajgcego podczas zamawiania)?

Odp. Zamawiajacy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 14a

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania: strzykawka dwuczesciowa 2ml z rozszerzeniem skali do 3ml do
jednorazowego uzytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonata przezroczysta komora. Wysoki kontrast
podziatki. Trwate oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna
czytelno$é. Stopniowanie co 0,1ml w zakresie nominalnej skali. Centryczne zakoriczenie Luer do mocowania igly.
Owalny ozebrowany kotnierz komory zapewniajgcy pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w rece. Bezpieczna
podwdjna blokada zapobiegajgca niekontrolowanemu wysunieciu ttoka z kontrastujgcym zielonym dla pewnej
wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a'100 z kolorowym oznaczeniem rozmiaru (niebieski) i nacieciami do
czesciowego oderwania krotkiego boku i diugiego boku opakowania (dyspenser). Bez zawartosci lateksu, DEHP i
PCV. Opakowanie 100 sztuk?

Odp. Zamawiajgcy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 14b

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania: strzykawka dwuczesciowa 5ml z rozszerzeniem skali do éml do
jednorazowego uzytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonata przezroczysta komora. Wysoki kontrast
podziatki. Trwate oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna
czytelnosé. Stopniowanie co 0,2ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakoriczenie Luer do mocowania igty.
Owalny ozebrowany kotnierz komory zapewniajacy pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w rece. Bezpieczna
podwdjna blokada zapobiegajgca niekontrolowanemu wysunieciu ttoka z komory. Minimalna objeto$¢ resztkowa.
Ttok w kontrastujgcym kolorze (zielony, czarny itp.) dla pewne] wizualizacji. Opakowanie zbiorcze po 100 z
kolorowym oznaczeniem rozmiaru (czerwony) i nacieciami do czesciowego oderwania krotkiego boku i dfugiego
boku opakowania (dyspenser). Bez zawartosci lateksu, DEHP i PCV. Opakowanie 100 sztuk?

Odp. Zamawiajacy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 14c

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania: strzykawka dwucze$ciowa 10ml z rozszerzeniem skali do 12ml do
jednorazowego uzytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonata przezroczysta komora. Wysoki kontrast
podziatki. Trwate oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna
czytelno$é. Stopniowanie co 0,5ml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakoriczenie Luer do mocowania igty.
Owalny ozebrowany kotnierz komory zapewniajagcy pewny uchwyt i zapobiegajgcy obracaniu w rece. Bezpieczna
podwdjna blokada zapobiegajgca niekontrolowanemu wysunieciu ttoka z komory. Minimalna objetos¢ resztkowa.
Ttok w kolorze kontrastujgcym dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a'100 z kolorowym oznaczeniem
rozmiaru (pomarariczowy) i nacieciami do czesciowego oderwania krétkiego boku i dtugiego boku opakowania
(dyspenser). Bez zawartosci lateksu, DEHP i PCV. Opakowanie 100 sztuk?

Odp. Zamawiajgcy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 14d
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania: Strzykawka dwuczesciowa 20ml z rozszerzeniem skali do 24ml do
jednorazowego uzytku. Wykonana z polipropylenu/polietylenu. Doskonata przezroczysta komora. Wysoki kontrast
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podziatki. Trwate oznaczenia w kolorze czarnym. Nazwa producenta na cylindrze do identyfikacji. Idealna
czytelnos¢. Stopniowanie co Iml w zakresie nominalnej skali. Niecentryczne zakornczenie Luer do mocowania igly.
Owalny ozebrowany kotnierz komory zapewniajacy pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w rece. Bezpieczna
podwdjna blokada zapobiegajgca niekontrolowanemu wysunieciu ttoka z komory. Minimalna objetoéé resztkowa.
Ttok w kontrastujgcym kolorze dla pewnej wizualizacji. Opakowanie zbiorcze a'100 z kolorowym oznaczeniem
rozmiaru (zielony) i nacieciami do cze$ciowego oderwania krétkiego boku i dtugiego boku opakowania {dyspenser).
Bez zawartosci lateksu, DEHP i PCV. Opakowanie 100 sztuk?

Odp. Zamawiajgcy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 28

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania elektrody do EKG jednorazowego uzytku; ze stykiem Ag/AgCl i
podfozem piankowym, specjalny hydrozel do dtugotrwatego uzytku (b. mocny, tagodny dla skéry klej);
rozmiar 57x34 mm; ze ztaczem zatrzaskowym, catkowita powierzchnia 1522 mm?, powierzchnia zelu 254
mm?, grubosé 1mm , odporno$é na odrywanie 5N?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga

Pakiet nr 1 poz. 28
Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat przedtozenia aktualnej Deklaracji Zgodnosci dla zaoferowanych
elektrod?

Odp. Zamawiajgcy wymaga

Pakiet nr 1 poz. 35

Czy Zamawiajgcy wymaga zaoferowania: Aparat do szybkiego przygotowania kropléwki i bezpiecznej infuzji;
przezroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywng goérng czescig komory kroplowej (zgodny z normg ISO) ze
zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skutecznosci filtracji bakterii (BFE) min 99,99;
elastyczna dolna czed¢ komory kroplowej w celu tatwego ustawienia ptynu; 15 um filtr zabezpieczajacy przed
wiekszymi czasteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po uzyciu oraz miejsce
do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na kofcu drenu, zabezpieczajacy przed wyciekaniem ptynu z drenu
podczas jego wypetniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczajgcy przed dostaniem sie powietrza do
drenu po oprdéznieniu butelki; sterylny?

Odp. Zamawiajacy wymaga

Pytania wykonawcy w zaKkresie tres§ci wzoru umowy:

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane §1 ust. 2, §6 ust. 2 oraz §10 ust. 2 pkt g) umowy w ten sposéb, ze
zmniejszenie ilosci towardw nie moze przekroczy¢ -20%?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy w zakresie mniejszym niz 80% uniemozliwia mu
racjonalne skalkulowanie ryzyka i utrudnia przedtozenie oferty jak najkorzystniejszej dia obu stron.

Czy Zamawiajagcy zgodzi si¢ na przyjecie §3 umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, W przypadku
zawinionego przez Wykonawce niedostarczenia towaru (lub jego zamiennika o parametrach nie gorszych
od pierwotnego) w wyznaczonym w §2 niniejszej umowy terminie lub uzyskaniu przez Zamawiajgcego
informacji o braku mozliwosci realizacji zaméwienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do
dokonania zakupu interwencyjnego u innego wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje sie
do pokrycia réznicy kosztow pomiedzy ceng okreslong w zigczniku nr I do niniejszej umowy, a
rzeczywistq cenqg zakupu danego towaru.”? :
Uzasadnienie:
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Zakup zastgpczy powinien by¢ dopuszczalny tylko wowczas, gdy brak terminowej dostawy wynika z
wyltacznej winy Wykonawcy, a nie wystapienia zdarzen, na ktore nie ma on zadnego wptywu.

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na przyjecie §8 ust. 3 umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, Wykonawca

zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a) za nieuzasadnione zerwanie umowy przez Wykonawce — 10% niezrealizowanej wartosci
netto umowy, o ktdrej mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy (innego nii okreslone w punkcie c)
ponizej) — 0,5% niezrealizowanej wartosci netto umowy, o ktérej mowaw § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

c) za zwloke w dostawie lub dostarczeniu towaru niezgodnego
z zaméwieniem 0,5% wartosci zaméwionego towaru netto za kazdy rozpoczety dzier zwloki.

d) za niedostarczenie dokumentow, ktérych mowa w § 4 w wysokosci 1% wartosci umowy
netto, o ktorej mowa w § 7 ust. I niniejszej umowy.

e) suma kar umownych nie moze przekroczyé 10 % kwoty netto, wymienionej w § 7.1 umowy,
liczona odregbnie dla zaméwienia podstawowego i dla zaméwienia realizowanego w ramach prawa
opgji, z kolei suma kar umownych dla danego uchybienia nie moze prrekroczyé 10% wartosci netto
wyrobow, ktérych dotyczy uchybienie.”?

Uzasadnienie:

- Kara umowna powinna by¢ naliczana od wartosci netto przedmiotu umowy, gdyz tylko ta warto$é ma
dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie i zgodnie z art. 28 ustawy PZP okresla wysoko$¢ zobowigzania.
Podatek VAT wchodzacy w sktad kwoty brutto jest daning publiczng, ktérej Wykonawea jest tylko
ptatnikiem,;

- Prosimy o obnizenie kar umownych za zwtoke do 0,5% dziennie, za niedostarczenie dokumentéw do
1%, a gérnego limitu naliczania kar do 10%. Jest to wielko$é adekwatna do ewentualnej szkody, jaka
moze ponie$¢ Zamawiajacy;

- Gorny limit naliczania kar umownych powinien zosta¢ ustanowiony réwniez dla pojedynczego
uchybienia, w przeciwnym wypadku suma kar umownych mogtaby przekroczy¢ warto$é dostawy;

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang §8 ust. 4 umowy w ten sposob ze wymlenlone W nim
okoliczno$ci bedg katalogiem zamknigtym, a nie otwartym?

Uzasadnienie:

Umowa powinna jasno wskazywac sytuacje i zdarzenia, ktérych wystapienie wigze sie z naliczeniem kar
umownych, nie powinny by¢ to okoliczno$ci wymienione jedynie przyktadowo, gdyz oznacza to zbyt
duza niepewnos¢ dla Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ wykresli¢ z §8 umowy ustep nr 7?
Uzasadnienie:

W okresie obowigzywania na terytoriom RP stanu epidemii SARS-Cov-2 nie jest dopuszczalne
potracanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na przyjecie §9 umowy w nastepujacym brzmieniu: ,, Zamawiajgcy ma
prawo rozwiqzac¢ umowe w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku:

a. podwyzszenia przez Wykonawce ceny netto towaru w okresie trwania umowy,

b. co najmniej trzykrotnego niewywiqgzywania sig przez Wykonawce z terminéw realizacji zamdwier,

c: trzykrotnego dostarczenia towaru zlej jakosci, nie odpowiadajgcej warunkom umowy.

d. niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w $4.7?

Uzasadnienie:
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- Wykonawca prosi o sprecyzowanie, ze rozwigzanie umowy jest dopuszczalne wylacznie w przypadku
nieuzasadnionego podniesienia ceny netto, nie ma on bowiem wplywu na wysokos¢ stawki VAT
sktadajacej si¢ na cene brutto;

- W ocenie Wykonawcy rozwigzanie umowy powinno by¢ dopuszczalne tylko w przypadku
powtarzajacych si¢ uchybien, a nie juz w przypadku pierwszego z nich;

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiang §10 ust. 2 pkt a) umowy w ten sposéb, ze aktualna stawka VAT
moze by¢ stosowana automatycznie bez koniecznos$ci zawierania aneksu do umowy?

Uzasadnienie:

Jak juz wskazano, to warto$¢ netto okresla wysoko$¢ zobowigzania, a strony umowy nie majg zadnego
wptywu na wysoko$¢ stawki VAT, ktora powinna by¢ stosowana automatycznie zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie z §10 ust. 2 umowy punktu c)?
Uzasadnienie:

Umowa o zaméwienie publiczne powinna zapewnia¢ stabilno$¢ stosunku umownego, w
szczegb6lnosci w zakresie kwestii ceny. Przyznanie w umowie prawa obnizenia ceny stoi w istotnej
sprzeczno$ci ekonomicznej z interesem Wykonawcy, ktory nie widzi uzasadnienia obnizenia ceny.
Cena ofertowa jest bowiem kalkulacjg uwzgledniajaca prognoze zaréwno obnizek jak i podwyzek
cen w taki sposob aby zapewni¢ wykonawcy rentownos$¢. Zastosowanie obnizki cen wobec
Zamawiajacego, a nastepnie podwyzszenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie
zaburzaloby zatem rownowage finansowa Wykonawcy, stawiajac go tym samym w sytuacji niskiej
oplacalno$ci zamoéwienia, a nawet jej braku.

Czy Zamawiajacy zgodzi sic na dodanie w §10 ust. 2 umowy kolejnego punktu w nastepujgcym
brzmieniu: ,,h) gdy wystgpi istotne ograniczenie mozliwosci wykonania przedmiotu wumowy lub
niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy z przyczyn powstalych w czasie stanu epidemii w
rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakainych u
ludzi 7 dnia 5 grudnia 2008 r. ogloszonego z powodu COVID-19 lub innych choréb zakainych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecng sytuacje wywolang pandemia
koronawirusa SARS-CoV-2 wywolujgcego chorobe COVID-19 i zwigzane z nig mozliwe zmiany na
rynku, mogace spowodowaé dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy lub ograniczenia w
funkcjonowaniu rynku, na ktére Wykonawca nie ma wptywu i ktorych Strony — nawet w chwili obecne;j
nie sg w stanie przewidziec. '

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na przyjecie §12 ust. 7 umowy w nastgpujacym brzmieniu: ,, W sprawach

nieuregulowanych niniejszg umowq majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy w sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie powinny znalez¢
postanowienia aktualnie obowigzujacej ustawy Prawo zaméwien publicznych z 11 wrzesnia 2019 .

Odpowiedz Zamawiajgcego : Nie wyrazamy zgody na zmiang zapisow umowy.

., DYREKTOR
Wojewddzkiego Szpitala Okulistycznego
owie

lek. mé/z'./llon%ﬁlicka



