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Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pn.: „Dostawa 

sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego”  nr rejestru: SZP/DT-SERW/02/2024 ROBO.NZL 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, 

Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania. 

 

Pytanie nr 1 

Dot. część 6 - elektryczny stół rehabilitacyjny - wymagane parametry techniczne, pkt 8 - zagłówek 

stołu regulowany hydraulicznie - proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodzi o regulację 

ręczną za pomocą sprężyny gazowej? 
 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że poprzez zapis "Zagłówek stołu regulowany 

hydraulicznie" należy rozumieć regulację ręczną za pomocą sprężyny gazowej. 
 

 

Przemysław Daroszewski 

Dyrektor Szpitala   
    
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

Opracowała: K. Kubiak   
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1 egz. Wykonawca a/a 
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