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Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta II powiadamia zainteresowane
strony, Ze wptynely pytania do postepowania nr DZ.271.53.2021 na dostawe obtozen
pacjenta jednorazowego uzytku do zabiegéw chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyn i
zabiegow elektrokardiologicznych.

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet 2 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegéw endowaskularnych.
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegdéw endowaskularnych posiadajacego w swoim sktadzie:

- 1 x serwete gtdwna posiadajaca dwa przylepne otwory o $rednicy 9 cm zamiast 6 x 9
cm oraz dodatkowy pad chtonny w rozmiarze 90 x 175 cm zamiast 80 x 200 cm

- kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm zamiast 19 cm?

Pozostate parametry oraz sktad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 2 - sterylny zestaw obltozenia do zabiegéw endowaskularnych.
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnej serwety z tasma przylepng w
rozmiarze 100 x 120 cm zamiast 100 x 100 cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet 4 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegow naczyniowych na
konczynie.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow naczyniowych na konczynie posiadajacego w swoim sktadzie:

- 1 x serwete gtéwna przylepna z wycieciem ,U” posiadajgca dodatkowy pad chtonny w
rozmiarze 150 x 160 cm zamiast 100 x 175 ¢cm?

Pozostate parametry oraz sktad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie 4

Dotyczy: Pakiet 4 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegéw naczyniowych na
konczynie.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obilozenia do
przetok posiadajgcego w swoim sktadzie:

- 1 x serwete gtowng , T” w rozmiarze 200/290 x 360 cm zamiast 200 x 370 cm?
Pozostate parametry oraz skfad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy: Pakiet 5 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegoéw okolicy szyji.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow w okolicy szyi posiadajgcego w swoim sktadzie:

- 1 x igte insulinowg w rozmiarze 0,45 x 12 mm zamiast 0,45 x 13 mm?

Pozostate parametry oraz skiad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 6
Dotyczy: Pakiet 6 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegéw chirurgii obwodowej
z dodatkowymi.
Czy Zamawiajgacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow chirurgii obwodowej wykonanego z laminatu 2-warstowego PP/PE o gramaturze
55 g/m2 oraz posiadajgcego dodatkowe wzmocnienie o gramaturze zgodnej z SWZ oraz
o nastepujacym sktadzie:
- 1 x serweta angiograficzna wzmocniona 240 x 340 cm, wzmocnienie w ksztalcie litery T
(pad 70 x 90 cm i 110 x 150 cm), z czterema otworami typu radial/brachial (rad.12x7,
fem.8/16cm)
- 1 x miska plastikowa 500 ml przezroczysta
- 1 x pojemnika plastikowa 6000 ml niebieska
- 40 x kompres z gazy ES 10 x 10 cm, 8 W 17 N
- 1 x pojemnik plastikowy 1000 ml niebieska
- 1 x skalpel nr 11
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. L, u gory zapiany na plecach w dowolnym
miejscu
jednoczesciowq tasma
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, u géry zapiany na plecach w dowolnym
miejscu
jednoczesciowg tasma
-1 xigta 18G x 40 mm
-1 xigta 21G x 50 mm
- 2 x strzykawka 20 ml Luer 2 czesciowa
- 1 x strzykawka 20 ml Luer Lock 3 czesciowa
- 1 x strzykawka 10 ml Luer 2 czesciowa
1 x serweta na stot narzedziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)
2 x ostona na sprzet medyczny foliowa 152 x 76 cm ze Sciggaczem
1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm
- 3 x recznik celulozowy 33 x 30 cm
Pozostate parametry oraz sktad zestawu zgodnie z SWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie 7

Dotyczy: Pakiet 7 - sterylny zestaw oblozenia do zabiegéw torakotomii.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow torakotomii posiadajgcego w swoim sktadzie:

- 1 x folie chirurgiczng o powierzchni catkowitej 50 x 50 cm zamiast 45 x 57 cm oraz o
powierzchni przylepnej 44 x 50 cm zamiast 45 x 50 cm?

Pozostate parametry oraz skitad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 8
Dotyczy: Pakiet 9 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegow torakochirurgii.
Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow torakochirurgii o nastepujgcym sktadzie:
- 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 300 x 170 cm tasma lepna 100 cm na dtuzszym
boku serwety
- 1 x serweta przylepna 2-warstwowa 200 x 200 cm tasma lepna 100 cm
- 2 x serweta przylepna 2-warstwowa 90 x 100 cm tasma lepna na diuzszym boku
serwety
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie na catej powierzchni serwety
- 2 x kieszen na narzedzia dwukomorowa 46 x 40 cm
- 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 3 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 75 x 90 cm
- 1 x serweta na stoét narzedziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owiniecie zestawu)
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. L, u gory zapiany na plecach w dowolnym
miejscu
jednoczesciowg tasma
- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony roz. XL, u géry zapiany na plecach w dowolnym
miejscu
jednoczesciowg tasma
- 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca
- 1 x kubek plastikowy 1000ml z uchwytem
- 1 x ostrze chirurgiczne nr 23
1x miska plastikowa 60 ml z podziatka, przezroczysta
1 x miska nerkowata 700 ml z podziatkg, niebieska
10 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 20 cm 16W 17 N crep a'10
10 x kompres z gazy i nitka RTG 7,5 x 7,5 cm 16W 17N crep a’10
- 1 x koncéwka do ssaka typy Yankauer 24CH
- 1 x dren do ssaka 25CH 350 cm
Pozostate parametry oraz sktad zestawu zgodnie z SWZ.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie 9

Dotyczy: Pakiet 10 - sterylny zestaw obtozenia do zabiegow torakochirurgii z
dodatkowymi wyrobami.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwosc¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow torakochirurgii o nastepujacym sktadzie:

- 20 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 20 cm 16W 17 N crep a’'10

- 50 x kompres z gazy i nitka RTG 7,5 x 7,5 cm 16W 17N crep a’'10

- 1 x koncowka do ssaka typy Yankauer 24CH

- 1 x dren do ssaka 25CH 350 cm

- 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca

- 1 x miska nerkowata 700 ml z podziatka, niebieska

- 1 x czyscik do koagulacji 5 x 5 cm, kontrastujacy w RTG

- 1 x miska plastikowa z podziatka 2500 ml, przezroczysta

- 1 x miska plastikowa z podziatka 60 ml, przezroczysta

1 x pudetko na igty i ostrzy 20 miejsc

3 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 75 x 90 cm

- 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie na catej powierzchni serwety
- 1 x kubek plastikowy 1000 ml z podziatka, przezroczysty

- 1 x serweta przylepna 2-warstw. z dodatkowym padem chionnym 240x150 cm pad
chtonny 50x75 cm

- 1 x serweta przylepna 2-warstw. z dodatkowym padem chtonnym 200x200 cm pad
chtonny 50x75 cm

- 2 x serweta przylepna 2-warstw. z dodatkowym padem chtonnym 90x100 cm pad
chtonny 100x36 cm

- 2 x kieszen przylepna dwukomorowa 43 x 38 cm

- 2 x ostrze skalpela nr 23

- 20 x tupfer twardy fasolka z gazy i nitka RTG 12 x 12 cm 24nitki, tekturowe pudetko
- 6 x tupfer okragty nr 5 z gazy 20 nitkowej

- 1 x serweta na stét narzedziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinigcie zestawu)

- 1 x folia chirurgiczna 45 x 50 cm (45 x 57cm)

- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

Pozostate parametry oraz skiad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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Pytanie 10

Dotyczy: Pakiet 11 - Sterylny zestaw oblozenia do zabiegéw torakochirurgii
wzmocniony z opatrunkiem i dodatkowymi wyrobami.

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania sterylnego zestawu obtozenia do
zabiegow torakochirurgii o nastepujacym skiadzie:

- 20 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 20 cm 16W 17 N crep a'10

- 50 x kompres z gazy i nitka RTG 7,5 x 7,5 cm 16W 17N crep a'10

- 1 x koncowka do ssaka typy Yankauer 12CH

- 1 x dren do ssaka 25CH 350 cm

- 1 x podstawka pod skalpele 3 miejsca

- 1 x miska nerkowata 700 ml z podziatkq, niebieska

- 1 x czyscik do koagulacji 5 x 5 cm, przylepny, kontrastujacy w RTG

- 1 x miska plastikowa z podziatka 2500 ml, przezroczysta

1 x miska plastikowa z podziatka 60 ml, przezroczysta

1 x pudetko na igty i ostrzy 20 miejsc

3 x serweta nieprzylepna 2-warstwowa 75 x 90 cm

- 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie na catej powierzchni serwety
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1 x miska plastikowa 500 ml z podziatka, przezroczysta

1 x serweta przylepna 2-warstw. z dodatkowym padem chtonnym 300 x 170 cm
pad chtonny 50 x 75 cm tasma lepna wzdtuz diuzszego boku serwety

1 x serweta przylepna 2-warstw. z dodatkowym padem chtonnym 240 x 200 cm

pad chtonny 50 x 75 cm tasma lepna wzdiuz diuzszego boku serwety

2 x serweta przylepna 2-warstw. z dodatkowym padem chtonnym 100 x 90 cm

pad chtonny 100 x 36 cm tasma lepna wzdtuz diuzszego boku serwety

- 2 x kieszen przylepna dwukomorowa 43 x 38 cm

- 2 x ostrze chirurgiczne nr 23

- 20 x tupfer twardy fasolka z gazy i nitka RTG 12 x 12 cm 24nitki, tekturowe pudetko
- 6 x tupfer okragty nr 6 z gazy 20 nitkowej i nitka RTG 47 x 40 cm, papierowa torebka
- 1 x serweta na stét narzedziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinigcie zestawu)

- 1 x folia chirurgiczna 45 x 50 cm (45 x 57cm)

- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

Pozostate parametry oraz sklad zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis SWZ.
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