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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA  TREŚCI 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla  Pracowni 

Hemodynamiki wraz z najmem 4 szt. aparatów do pomiaru czasu krzepliwości krwi, systemu do ultrasonografii 

wewnątrznaczyniowej IVUS oraz systemu do angioplastyki rotacyjnej, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.28.2024 

 

  Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na 

podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek                                          

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym: 

 

Pytanie nr 7 -   Czy Zamawiający w pakiecie nr 32 pkt 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie 

mikrocewnika o proksymalnej średnicy wewnętrznej 0.021” (0.55mm), dystalnie średnica wewnętrzna 

0,018” (0.45mm)? Pozostałe parametry SWZ bez zmian. 

Pytanie nr 8 -    Czy Zamawiający w pakiecie nr 32 pkt 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie 

prowadników hydrofilnych: średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”, dostępne różne 

długości ściętej końcówki rdzenia (taper), short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm, końcówka 

prosta, zagięta 45 stopni, typu J, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego 

kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury 

podłużnej, w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe, trwała powłoka hydrofilna na całej 

długości , atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu , dostępne w wersji o standardowej 

sztywności, półsztywnej i sztywnej, długości 150-260 cm? 

Pytanie nr 9 -    Czy Zamawiający w pakiecie nr 34 wyrazi zgodę na zaproponowanie stentu 

wieńcowego którego średnica proksymalna szaftu wynosi 2.0 fr? Pozostałe parametry SWZ bez 

zmian. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 - 9: Zamawiający dopuszcza. 

 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty  

i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.  

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a 

dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do 

zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę modyfikacji). 
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