
[l ;U,tHit:*., : Rzecz'osPorita S, prnlopolslG ,"-LrlifyJ,t$:ff lE
7|SPMED|2022 Krak6w 09.08.2022r.

Odpowiedzi 2 na pytania zlo2one do postgpowania na
,, Dostawg sprzqtu medycznego"

Pvtaniel.Dotvczv cze5ci 1 - defibrvlatora:
Czy Zamawiajqcy dopuSci defibrylator Corpuls 3 cenionego europejskiego producenta o poni2szych
parametrach:
- pamigciw postaci karty CF
- TeScie wykonywanym kaZdorazowy bez ingerencji uzytkownika pzy ka2dym uruchomieniu
- Posiadajqcy kabel 4i62ylowy do monitorowania 12 odprowadzeh EKG
- Posiadajqcy mozliwo6d wysylania danych telemetrycznych na tablet wraz z wymaganymi pzez --
zamawiajqcego funkcjonalnoSciam i.

- Umozliwia wysylkg zar6wno z poziomu tabletu jak i defibrylatora do pracowni znajdujqcych siq na terenie
wojew6dztwa malopolskiego na dowolne urzqdzenie podlqczone do internetu oraz obslugujqce plikiw
formacie pdf.
Przy zachowaniu pozostalych zapis6w SIWZ.
ODPOWIEDZ:
Wymagania zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie 2. Dotvczy czeSci 3 - videolaryngoskopu:
Czy zamawiajqcy dopu6ci urzqdzenie nie posiadajqce automatycznej regulacjijasno6ci i kontrastu ekranu
LCD?
ODPOWIEDZ:
Zamawi{qcy dopuszcza videolaryngoskop nie posiadajqcy automatycznej regulacjijasnoSci i kontrastu.
Pytanie 3.Dotyczy czQ5ci 3 - videolarvngoskoou:
Czy zamawiajQcV dopu6ci walizkq aluminiowq jako opakowanie transportowe zestawu?
ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy d o p u szcza.
Pytanie 4. Dotvczv proiektu umowv:
Czy ZamawiaSacv wyrazi zgodg na zmianq w $7 slowa ,,op62nienie" na ,,zwlokq"?
ODPOWIEDZ:
Zamawialqcy nie dokonuje zmiany.
P,vtanie 5. Dotyczv proiektu umowv:
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq w $ 7 kar umownych ze 100 zl na 0,1% warto6ci brutto
n i ez rea I izowa n ej d ostaw y za ka2dy dziefi zw loki?
ODPOWIEDZ:
Zamawialqcy nie dokonuje zmiany.
Pytanie 6. Dotvczv projektu umowy:
Zwracamy sig z pytaniem, jaka jest maksymalna wartoS6 sumy kar umownych przewidzianych przez
Zamawiajqcego?
ODPOWIEDZ:
Zamawilqcy w umowie w $ 7 dopisuje ust. 3 o nastqpujqcym brzmieniu:
,, 3. Limit kar umownych (fqczna maksymalnq wysokoS6 kar umownych), jakich Strony mogq2qda6,z
wszystkich tytul6w przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreSlonego w $ 6 ust. 3 Umowy."
Pvtanie 7. Dotyczy zapis6w SWZ dla czq5ci 1 i 3:
Zwracamy siq z pytaniem, czy Zamawilqcy wyrazi zgodg na wydluzenie terminu dostawy z 30 do 60 dni w
zwiqzku z aktualnq sytuacjq na Swiecie?
ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy wydluza terminu dostawy z 30 do 50 dnr.
Pytanie 8. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do postqpowania wysokiej klasy pompq stzykawkowq, fabrycznie
nowq z rokiem produkcji 2021?
ODPOWIEDZ:
Zamawilqcy n ie dopuszcza.
Pvtanie 9. Prosimy o dopuszczenie urzqdzenia, ktorego nominalne temperatury przechowywania itransportu
i pracy to: -20. do 55 stopni C dla transportu i przechowywania, -5 do 40 stopni C dla pracy
ODPOWIEDZ:
Zamawialqcy d op u szcza.



/

Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie, 2e przezmoZliwoSc zastosowania Srodk6w plynnych do dezynfekcji
zamawiajqcy rozumie calkowitq ochronq przed wnikaniem plynu iochronq przed strumi-eniamiwociy lub 

-

zlewaniem falq z dowolnego kierunku. Niespelnienie takiej normy ochrony przez kt6rykolwiek z element6w
urzqdzenia bqdzie oznaczalo, konieczno5d rozmontowania urzqdzenia i stosowania i6Znych metod
dezynfekcjidla poszczeg6lnych element6w, a w skrajnym przypadku nawet podczas normalnego
uZytkowania dojS6 moze do nieodwracalnych uszkodzeh urzqdzenia.
ODPOWIEDZ:
MozliwoS6 zastosowania Srodk6w ptynnych do dezynfekqi poprzez nawilzenie tymi Srodkami Sciereczki. Za
jej pomocq dokona6 czyszczenia i dezynfekcji uzqdzenia zgodnie zzalecaniamizawartymi w instrukcji
obslu g i ( bez zanurzania urzqdzen ia w plynach ).

Pytanie 1 1. Prosimy o potwierdzenia, 2e ka2dy z poni2szych element6w niezbqdnych do przeprowadzenia
procedury musi nadawa6 siq do dezynfek$i poprzez zastosowanie Srodkow pfynnych: rqkojeSc,
bateria/akumulator, ekran, tzpieh do montazu ly2ekz kamerq.
ODPOWIEDZ:
Czyszczenie idezynfekcja element6w urzqdzenia zgodnie z instrukcjq uzytkowania.

Pvtanie 12. Prosimy o potwierdzenie, 2e przezladowarkg na USB i do gniazda 23OV zamawiajqcy rozumie
rozwiqzanie znane ze smatphon6w czyli ladowarka wpinana jest do gnlazdka 230V, a do ladowaiki wpinany
jest przew6d USB, kt6ry laduje urzqdzenie przez port ESB.
ODPOWIEDZ:
t adowarka wpinana jest do gniazdka 230V, a do ladowarki wpinany jest przew6d zakoficzony wtykiem USB,
kt6ry po wpigciu do gniazda USB w urzqdzeniu laduje urzqdzenie.

Pvtanie 13. Prosimy zamawiajqcego o dopuszczenie urzqdzefi, kt6re zostanq zam6wione i dostarczone do
naszej siedziby w 2022roku- specjalnie pod realizacjq tego konkretnego projektu, jednak pochodzid bqdq z
ostatniej partii produkcji z 2021 roku.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy nie dopuszcza.

H!ante- .erosimy o potwierdzenie, 2e zamawialqcy oczekuje lqcznie dla calego zam6wienia nie mniej niZ
375 ly?ek - p9 7slyzek w kazdym z rozmiarlw.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy potwierdza wymaganq iloSd lyzek.
gEanle Zzalqczone specyfikacjiwynika, ze oczekujecie Pafistwo ekranu, kt6ry jest wyzszy niZ szerszy.
Takie rozwiqzanie nie pozwala w wygodny spos6b dokonywac procedury. Sqdzimy, Ze to pomylkai2e
oczekujecie Pahstwo rozdzielczofici640 wysoko6ci 960 szerokoSci ( w pikselach). Prosimy o potwierdzenia
naszego stanowiska.
ODPOWIEDZ:
Rozdzielczo56 min. : szeroko66 640, wysokoSd 480 .

Pvtaniq 16. Prosimy o dopuszczenia urzqdzenia w kt6rym obraz korygowany jest automatycznie, wydajnoS6
odzyskiwania kolor6w na poziomie 4. Dodatkowo operator bqdzie m6gl manualnie skorygowa6 ustawienie
kamery, tak aby odpowiadaly jemu konkretnie ( migdzy innymijasno66 ekranu czy poziomjasnosci
podSwietlania kamery).
ODPOWIEDZ:
Zamawiajqcy dopuszcza.

PowyZsze odpowiedzi nalezy uwzglgdni6 przy opracowywaniu oferty.


