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Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postgpowania przetatggowego na zakup (dostawa) wyrobéw medycznych jednorazowego

uzytku - 22 pakiety.

I. Zamawiajgcy informuje, Ze wprowadzil zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia na podstawnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) w sposéb jak ponizej :

1.Zatgcznik nr 1 ,, Wykaz Przedmiotu Zamoéwienia” w zakresie doprecyzowania ilosci

sztuk.

Jest:

PAKIET 6 (kryterium cena 100%)

Wadium: 11.800,00 =zt

Zestawy do przeprowadzenia zabiegéw fotoferezy pozaustrojowej w potaczeniu z
urzgdzeniem CellEx Instrument firmy Therakos J&J (wlasnoé¢ Zamawiajacego)

L.p. Opis przedmiotu zaméwienia llo$¢ szt. [Cena jedn. |Wartosé Cena Wartosé bez Stawka Producent /
brutto pozycji jednostkowa |podatku VAT  |podatku nazwa wiasna/
Wypetinia (brutto bez podatku |Wypefnia VAT dla numer
Wykonawe |Wypeinia |VAT wyfacznie wykonawcéw z |katalogowy ( jesli
a, ktéry ma |Wykonawe |Wypeftnia Wykonawca, terytorium kraju (Wykonawca
siedzibe na |a, ktdry ma |wylacznie Kktory nie ma RP lub nie posiada)
terytorium |siedzibe na |Wykonawca, |siedziby na objetych ilos¢ sztuk w
RP Cena terytorium |ktéry nie ma |terytorium RP  |wewngtrzwspdl |opakowaniu
jedn. brutto [RP siedziby na notowym
terytorium RP) nabyciem
towarow
1 |= zestaw do fotoferezy skiada sie z
potaczonych w jedng catosc
komponentow, j. rurki, workow, butli
wirowniczej, modutu kontrolujgcego
przeptyw ptyndw, filmu w ktérym 200
nastepuje fotoaktywacja materiatu
pobranego od pacjenta
= zestaw jednorazowego uzytku, sterylnie
pakowany
= zestawy do fotoferezy pozaustrojowej
CellEx sg wyrcbami medycznymi
SUMA YOO OO0 JOOKXKKXHX XXKHKHKKK XOOCO00OMK

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto)

Stownie zt:

Cena pakietu bez podatku VAT(NE0) ...ooviiriet e e e et et

Stownie zt:

Niespeinienie warunkéw podanych w powyzszej tabeli lub nie wypetnienie tabeli skutkuje

odrzuceniem oferty. Zamawiajacy nie moze wezwaé do uzupetnienia tresci oferty.




Zmieniono w sposo6b jak ponizej :

PAKIET 6 (ktyterium cena 100%)

Wadium: 11.800,00 =X
Zestawy do przeptowadzenia zabiegow fotoferezy pozaustrojowej w potgczeniu
urzadzeniem CellEx Instrument firmy Therakos J&]J (wlasnoé¢ Zamawiajacego)

Opis przedmiotu zaméwienia llosé szt Cena jedn. [Wartos¢ Cena Warto$¢ bez Stawka Producent /
brutto pozycji jednostkowa |podatku VAT  [podatku nazwa wiasna/
Wypelnia |brutto bez podatku |Wypetnia VAT dla numer
Wykonawc |Wypeinia |VAT wyigcznie wykonawcow z |katalogowy ( jesli
a, ktéry ma (Wykonawc |Wypefnia Wykonawca, terytorium kraju |Wykonawca
siedzibe na |a, ktéry ma |wyfgcznie ktéry nie ma RP lub nie posiada)
terytorium |siedzibe na |Wykonawca, |siedziby na objetych ilo§¢ sztuk w
RP Cena terytorium |ktéry nie ma |terytorium RP wewnatrzwspdl |opakowaniu
jedn. brutto |RP siedziby na notowym
terytorium RP) nabyciem
towarow
= zestaw do fotoferezy sktada sie z
potgczonych w jedng catosc
komponentow, tj. rurki, workow, butli 198
wirowniczej, modutu kontrolujgcego
przeptyw ptynow, filmu w ktérym (t. 66
nastepuje fotoaktywacja materiatu 5 akowaﬁ
pobranego od pacjenta P 3 K
= zestaw jednorazowego uzytku, po 3 sztuki
sterylnie pakowany
= zestawy do fotoferezy pozaustrojowej
CellEx sg wyrobami medycznymi
SUMA XX HOCOOOOK YOO XXXHOO XXOOOOOOK

Cena pakietu z podatkiem VAT (Brutto) ..........ccoveimimimiiiii e
Stownie zt:

Cena pakietu bez podatku VAT(NEHO) .....o.ovmiriiiiiiiiii i
Stownie zt:

Niespelnienie warunkéw podanych w powyzszej tabeli lub nie wypetnienie tabeli skutkuje
odrzuceniem oferty. Zamawiajacy nie moze wezwac do uzupetnienia tresci oferty.

2.W zataczniku nr 2 pkt.5 ,, Formularz ofertowy” jest:

5. Termin dostawy max - 3 dni robocze (wpisac jezeli bedzie krotszy, w przypadku nie podania

zamawiajacy przyjmuje, e termin dostawy wynosi 3 dni, podaé w dniach,)............

Zaljcznik nr 2 pkt.5 ,, Formularz ofertowy” otrzymuje brzmienie po zmianach :

5, Termin dostawy max - 3 dni robocze (wpisa¢ jezeli bedzie krétszy, w przypadku nie podania
zamawiajacy przyjmuje, ze termin dostawy wynosi 3 dni, podac w antachi. vomonercons
W przypadku pakietu nt 6 termin dostawy do 14 dni roboczych (wpisaé jezeli bedzie krotszy, w

przypadku nie podania zamawiajacy przyjmuje, Ze¢ termin dostawy wynosi 14 dni, poda¢ w




3. SIWZ, zatacznik nr 8 wzér umowy - Zmiana polega na dopisaniustéw do §4
o brzmieniu ,,do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia w zakresie pakietu nr
6”

Po zmianach § 4 otrzymuje brzmienie :

§4
W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzes dostarczonego towaru Wykonawea na pisemny wniosek
Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni od dnia zgloszenia , do 14 dni roboczych od dnia
otrzymania zgloszenia w zakresie pakietu nr 6 na whasny koszt dokona¢ wymiany na towar wolny od
wad i uszkodzen.

4. SIWZ, zatacznik nr 8 wzér umowy - Zmiana polega na doprecyzowaniu okresu
realizacji zaméwienia podano 24 miesigce winno by¢ 12 miesigcy.

Po zmianach § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie :

§ 14
1. Umowa zostaje zawarta w dniu ............. i obowiazuje do momentu wykorzystania przedmiotu
umowy, zgodnie z § 6 ust 2, lit. c), jednak nie dtuzej niz przez okres czterech lat, liczac od dnia zawarcia
UMOowy.
2. Planowany okres realizacji zaméwienia wynosi 12 miesigcy, liczac od dnia zawarcia umowy.

II. Ponadto informujemy, e do siedziby Zamawiajacego wplynely zapytanie nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 9 poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o gruboéci na palcu 0,1610,02 mm, na dloni 0,09+0,02 mm, na
mankiecie 0,08+0,02 mm, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 9 poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci wycene z podaniem ceny za 1 opakowanie, z przeliczeniem zamawianej ilosci na
opakowania 2’100 szt.?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopusci serwete przylepna w rozmiarze 150x180cm (w miejsce ,,serweta przylepna 175 x
170 cm?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopuséci nozyczki metalowe Metzenbaum 14 cm z zabezpieczong koficowka (w miejsce
»Nozyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm™)?

Odpowiedz

Zamawizajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopusci pesete chirurgiczna 14,5 cm, 1x2 zabki (w miejsce ,,Peseta chirurgiczna
standardowa prosta 14 cm™)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopusci kleszezyki plastikowe typu Pean 13,9 cm (w miejsce ,,Kleszczyki anatomiczne
proste typu Pean 14 cm”)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nt 7 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopusci kleszczyki metalowe proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm (w miejsce
,Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm”)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopusci imadto Mayo Hegar metalowe 15 cm (w miejsce ,,Imadto chirurgiczne Mayo
Hegar 12 cm™)?

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 11

Czy zamawiajacy dopusci zestaw bez pozycji ,,Hak do ran typu Senn Miller 16 cm™?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10 dot. pakiet nr 11

Czy zamawiajacy dopusci kleszezyki plastikowe 18 cm (w miejsce ,,kleszezyki plastikowe proste do mycia
pola operacyjnego 14 cm, zielone”)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. pakiet nr 11

Czy zamawiajacy dopusci uchwyt rzep w rozmiarze 2 x 22 cm (w miejsce ,,uchwyt rzepowy przylepny 2 x
23 cm”)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 12 dot. pakiet nr 11

Czy zamawiajacy dopusci kompres z gazy z nitka RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek (w miejsce
wkompres z gazy z nitka RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 24 nitek™)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. pakiet nr 11

Czy zamawiajacy dopusci kompres z wiékniny 5 x 5 cm, 4 warstwy, 30g/m? (w miejsce ,,kompres 2
wiékniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m?”)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. pakiet nr 11

Czy zamawiajacy dopusci kompres z widkniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m? (w miejsce ,, kompres z
wibkniny 10 x 10 cm 6 watstw, 30 g/m?”)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 15 dot. pakiet nr 11

Czy zZamawiajacy dopusci pojemnik plastikowy 250 ml (10 x 5,4 cm) skalowany w miejsce ,,pojemnik
plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziatka™?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. pakiet nr 9

Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie rekawic z lepszym parametrem AQL < 1,5
Odpowiedz

Zamawlajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ

Pytanie nr 17 dot. pakiet nr 9

Czy zamawiajacy dopusd zaoferowanie rekawic o nieznacznie wigkszej grubosci — na palcu min. 0,14 mm,
na dtoni min. 0,1mm, na mankiecie min 0,07mm.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. pakiet nr 9

Czy zamawiajacy dopusci rekawice : powierzchnia zewnetrzna z tekstura na koficach palcéw, bez zgrubied
i pecherzy ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 19 dot. pakiet nr 9 )

Czy zamawiajacy stawiajac wymég EN ISO 374-1:2016/Typ B” Certyfikat w kategorii III Srodkéw
Ochrony Indywidualnej” bedzie oczekiwal produktu wedtug obowiazujacej nowej dyrektywy i normy PPE
(EU) 2016/425; EN ISO 374-1:2016/Typ B?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. pakiet nr 11 poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé zaoferowania zestawu do implementacji portu w ktérego skladzie
peseta chirurgiczna typu Adson ma 12 cm oraz kompresy z gazy z nitka RTG 7,5 cm x 7,5 cm majg 12
warstw i 17 nitek — pozostale komponenty zestawu zgodnie z STWZ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. pakiet nr 8 poz.1-3

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo§é zaoferowania i wycene plastréw do tymczasowego zamykania
brzegdw ran za opakowanie jednostkowe typu koperta odpowiednio:

Pozycja 1 — (1 x 6) sztuk

Pozycja 2 — (1 x 3) sztuki

Pozycja 3 — (2 x 5) sztuk — z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilogci?

Odpowiedz

Wykonawca moze zaproponowaé opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , Ze wymagana
ilos¢ przez Zamawiajacego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 22 dot. pakiet nr 8 poz.2-3

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwoéé zaoferowania plastréw do tymczasowego zamykania brzegdw ran w
rozmiarze odpowiednio:

Pozycja 2 — 6 mm x 76 mm

Pozycja 3 — 6 mm x 101 mm?

Odpowiedz

Wykonawca moze zaproponowa¢ przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w zapytaniu. Spelnia on
oczekiwana Zamawiajacego



Pytanie nr 23 dot. pakiet nr 11 poz.1

Czy Zamawiajacy dopudci mozliwosé zaoferowania zestawu do implementacji portu w ktérego skladzie
peseta chirurgiczna standardowa prosta ma 12 cm oraz komptesy z gazy z nitka RTG 7,5 cm x 7,5 ¢cm
maja 12 warstw 1 17 nitek — pozostale komponenty zestawu zgodnie z STWZ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. wzoru umowy § 13 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiajacy zgadza si¢ aby w § 13 ust. 1 lit. 2) wzoru umowy wyrazenie ,,10% kwoty brutto
wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy” zostalo zastapione wyrazeniem ,,10% niezrealizowanej czesci
umowy brutto™?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 dot. pakiet nr 9

Prosimy o wyrazenie zgody na dopuszczenie rekawic:

Rekawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe o przediuzonym mankiecie. Ksztalt
uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostepne w rozmiarach XS — XL, powierzchnia
zewngetrzna teksturowana, powierzchnia wewnetrzna chlorowana, dlugosé¢ rekawicy 290 mm, grubosc na
palcu min. 0.12 mm, na dloni min. 0.07 mm, mankiet min. 0.05 mm, rekawice bez protein lateksu,
posiadajace AQL 1.5, posiadajace Certyfikat w kategorii III Srodkéw Ochrony Indywidualnej, certyfikat
wytobu medycznego klasy 1, rekawice przebadane na przenikanie mikroorganizméw, rekawice
odpowiednie do kontaktu z Zywnoscia, ptzebadane na przenikalno$¢ min. 12 cytostatykéw, rekawice o
patametrach fizycznych: sila przy zerwaniu (mediana) = 6 N w czasie okresu trwalosci; rekawice wolne od
akceleratoréw chemicznych: tiuraméw, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane data produlkcji
1 datg waznoéci oraz numerem serii,

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26 dot. pakiet nr 15 poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci uklad o diugosci 180 cm, przy spelnieniu pozostalych wymagani?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. pakiet nr 15 poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci uktad o dhugosci 180 cm i dodatkows rura rozciagalng o dtugosci od 60 cm do
180 cm, przy spelnieniu pozostatych wymagan?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 28 dot. pakiet nr 15n poz. 3-4

Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniows sterylna, jednorazowego uzytku, pakowana pojedynczo, z
delikatnym mankietem, rurka maski wygieta zgodnie z budowa anatomiczng gardla, ze wzmocnionym
koniuszkiem mankietu, z luZnym drenem do napelniania mankietu, z zabezpleczemern przed
wklinowaniem nagloéni, posiadajaca znaczniki prawidlowego usytuowama maski umieszczone na rurce,
rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objetosci wypelniajacej mankiet umieszczony na rurce, z mozliwoscia
wprowadzenia przez maske standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany lacznik w
zaleznosci od rozmiaru maski, w rozmiarach: ponizej Tkg, 7- -17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29 dot. pakiet nr 15 poz.3-4

Czy Zamawiajacy w w/w pozyc]1 wyrazi zgode na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z samoczynnie pompujacym si¢ mankietem,

- rurka maski zagieta pod katem ponad 70 stopni,

- z dodatkowym otwotem poprawiajacym efektywnos$¢ wentylacji, zapobiegajacym mozliwosci
wklinowania nagloéni

- szkielet maski ,,0zebrowany” zapobiegajacy efektowi ,,wywijania” podczas zakladania

- mozliwos¢ wprowadzenia standardowe] rurki intubacyjnej przez maske,



- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartoéci ftalanéw DEHP oraz
lateksu,

- tacznik maski kodowany kolorystycznie w zaleznosci od rozmiaru, informacja o rozmiarze 1 wadze
pacjenta umieszczona na rurce,

- rozmiary: ponizej Tkg, 7-17ke, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. pakiet nr 15 poz.5

Czy Zamawiajacy dopusci maski anestetyczne, transparentne, dostepne w 6 rozmiarach, z mankietami
uszczelniajacymi  odpowiadajacymi pod wzgledem kolofystycznym  rozmiarom, wyprofilowana
anatomiczne, wykonane z antyalergicznego tworzywa sztucznego bez lateksu, bez zawartoscdi ftalanéw, bez
PCV, ze specjalnie uksztaltowans kopula maski oraz dodatkowym wglebieniem w korpusie, ulatwiajacy
chwytanie maski w wilgotnym $rodowisku?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 dot. pakiet nr 9

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o powierzchni gladkiej z tekstura na czubkach palcéw, o grubosci na
palcu 0,14-0,16mm, dfoni 0,10-0,11mm oraz mankiecie 0,09mm z poziomem AQL 1,0 przy zachowanych
pozostalych parametrach?

Z Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytaiie nr 32 dot. pakiet nr 21 poz.1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie igly do wstrzykiwaczy insulinowych w systemie PEN w
rozmiarze 31G (0,25x4mm) ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. pakiet nr 21 poz.1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na przeliczenie igiet do wstrzykiwaczy insulinowych w formularzu
asortymentowo cenowym pakowanych po 100 sztuk?

Odpowiedz

Wykonawca moze zaproponowaé opakowanie wymienione w zapytaniu pod warunkiem , ze wymagana
ilo§é przez Zamawiajacego nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 34 dot, pakiet nr 17

Czy Zamawiajacy umozliwi zaoferowanie tylko 1 czesci pakietu tj. Stentgraft obwodowy srednica 5-10
mm?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody nha przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 35 dot. pakiet nr 17

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie stentu stalowego pokryte obustronnie, wewnatrz i na zewnatrz
PTFE oraz nast. Parametrach:

- zamontowane fabrycznie na balonie, 5,6,7,8,9,10 mm

- dlugos$é stentu: 16,22,32,38,59mm

- dlugos¢ systemu: 801 120 cm

- kompatybilny z prowadnikiem 0.035” System OTW

- niski profil przejscia, kompatybilny z koszulka: 6FR dla rozmiaréw 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7 FR
dla pozostalych rozmiaréw.

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzacym 8FR dla 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 9FR dla 7 mm
pozostatych rozmiaréw?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 36 dot. pakiet nr 15 poz.5

Czy Zamawizjacy dopuszcza anestetyczne maski, transparentne, w rozmiarach 0-6 z mankietami
uszczelniajacymi, odpowiadajacymi pod wzgledem kolorystycznym wspomnianym  rozmiarom,
wyprofilowanej anatomicznie. Wglcbienia w kopule umozliwiaja bezpieczne uchwycenie nawet
w wilgotnym s$rodowisku. Maska wykonana z materiatéw niezawierajacych ftalanéw, mikrobiologicznie
czysta, pakowana folia-folia. Opakowanie zawiera petforacje w czesci srodkowej, ktéra ulatwia bezpieczne
otwarcie.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 dot. pakiet nr 9 poz.1

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokie]
jakosci alternatywnych rekawic, zgodnych z ponizszym opisem:

Rekawice diagnostyczne niejalowe, nitrylowe bezpudrowe o przedluzonym mankiecie. Ksztalt
uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostgpne w rozmiarach XS — XL, powierzchnia
zewnetrzna mikroteksturowana z dodatkows tekstura na koficach palcéw, powierzchnia wewngtrzna
polimeryzowana i chlorowana, dlugoéé¢ rekawicy min. 301 mm, grubos¢ na palcu 0.14 mm, na dloni 0.09
mm, mankiet 0.07 mm, rekawice bez protein lateksu, posiadajace lepszy AQL wynoszacy 1.0, posiadajace
Certyfikat w kategorii ITI $rodkéw Ochrony Indywidualnej, wyrdb medyczny klasy 1, rekawice przebadane
na przenikanie mikrootganizméw, rekawice odpowiednie do kontaktu z zywnoscia, przebadane na
przenikalnoéé 15 cytostatykéw, rekawice o parametrach fizycznych: sita zrywu przed starzeniem min.
10,09 N; wydluzenie przy zerwaniu min. 500 % przed starzeniem, min. 400% po starzeniu; rekawice
wolne od akceleratoréw chemicznych: tiuraméw, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datg
produkdji i datg wazno$ci oraz numerem serii, rekawice w opakowaniach 2100 sztuk.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. pakiet nr 6

W pakiecie nr 6 oczekujecie Pafistwo zaoferowania 200 sztuk zestawéw do zabiegow fotoferezy, jednakze
zestawy sg sprzedawane wylacznie w pelnych niepodzielnych opakowaniach po 3 sztuki.

W zwiazku z brakiem mozliwosci podzialu opakowan prosimy o odpowiedZ na pytanie czy Zamawiajacy
wyraza zgode na dostawe opakowafl zawierajacych po 3 sztuki zestawdw, a tym samym na wyceng
opakowati 2 nie pojedynczych zestawéw, wraz z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniego przeliczenia
zadanej przez Zamawiajacego liczby zestawdw, tj. zaoferowanie 67 opakowan zawierajacych po 3 zestawy
(ilosé 200 zestawdw podzielona pres tlosé w opakowanin 1. 3 zestawy, daje 66,67 opakowania) .

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzona zmiana w cze$¢ I pkt.1) niniejszego pisma

Pytanie nr 39 dot. Zalacznik nr 2A Formularz ofertowy pkt 5 (termin dostawy)

Ze wzgledu na specyfike oczekiwanego w zakresie pakietu nr 6 asortymentu i w zwigzku z faktem, ze nie
jest to standardowy wyrdb stosowany w jednostkach stuzby zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
dostaw zaréwno po stronie Wykonawecy jak i Zamawiajacego zwracamy si¢ z proébg o wydtuzenie terminu
dostaw do 14 dni roboczych w zakresie pakietu nr 6.

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzona zmiang w cze$¢ I pkt.2 ) niniejszego pisma

Pytanie nr 40 dot. SIWZ Czes¢ I pkt 2 L), wzér umowy §14 ust. 2, ogloszenie o zamdwieniu
Prosimy o ujednolicenie terminu wykonania umowy: w SIWZ oraz ogloszeniu podano termin wykonania
umowy 12 miesiecy, natomiast we wzorze umowy 24 miesiace. Jaki jest zatem whasciwy termin wykonania
umowy?

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzona zmiang w czg$¢ I pkt.4 ) niniejszego pisma

Pytanie nr 41 dot. SIWZ Cze¢éé II punkt 1,2 A/ — wykaz dostaw

W celu spelnienia wymogu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej czy Zamawiajacy uzna za
spelnienie w zakresie wykonania dostaw przedstawienie przez Oferenta w zakresie pakietu nr 6 min.
dwoch dostawy, ktérych przedmiotem byla dostawa zestawow do fotoferezy pozaustrojowe.

Odpowiedz

Tak, pod warunkiem ,ze zestawy do fotoferezy pozaustrojowej to wyroby medyczne, zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 42 dot. wzoru umowy §6, ust. 3, pkt. b)

Tre§é niniejszego postanowienia nie jest do kofica precyzyjna, gdyz w umowie nie zdefiniowano pojecia
,»koszty przedmiotu umowy”. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmodyfikowanie tresci §6, ust. 3, pkt. b)
umowy i nadanie mu nastepujacego brzmienia:

b)) zmiany spowodowane wzrostem albo mnigiszeniem stawki VAT lub podatkn akeyzowego. Jesli stawka podatiesn
VAT lub podatku akcyzowego obowiqzujacego dla towaru wzroinie, wynagrodzenie Wykonawey swigksgy sig o kwolg
rdwnq rispicy w stawee podatku VAT lub podatkn akcyzomwego. W takim preypadku wynagrodzenie netto nie Jmient i,
zal podwyssenin wlegnie wynagrodzenie brutto Wykonawey. Jesli stawka podatkn VAT lub podatku akcyzowego
obowiqzujacego dla towarn malge, wynagrodzenie Wykonawey smnigjsgy sig 0 kwoty rownq rignicy w stawce podatku
VAT lub podatkn akeyzowego. W takim preypadku wynagrodzenie netto nie gmieni sig, 3af obnigeniu wulegnie
wynagrodzenie brutto Wykonawey.”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 43 dot. wzoru umowy §3
Czy zamawiajacy wyraza zgode na dodanie do wzoru umowy nastepujacego postanowienia do §3 jako ust.
5:

Wykonawea sachowuje prawo do wstrzymania sig 3 realizaga dostaw towars na 13ecy Zamawiajacego, w fyinagi, gdy
opd$nienie w platnoseiach po stronie Zamawiajacego wgledem Wykonawey na gruncie nmowy prekracza 30 dni liczac od
uplywu terminu platnossi wskaganego w fakturse. Wstrgymanie dostaw, o ktdrym mowa w daniu powyzej mogliwe jest po
uprednim pisemmym gawiadomienin Zamawiajarego i wyznacenin mu dodatkowego 7- dniowego terminu do uregulowania
salegdych nalesnole.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 dot. wzoru umowy §4 ust.2

Ze wzgledu na specyfike oczekiwanego w zakresie pakietu nr 6 asortymentu i w zwiazku z faktem, Ze nie
jest to standardowy wyréb stosowany w jednostkach stuzby zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
dostaw zaréwno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiajacego zwracamy si¢ o wydluZenie terminu
wymiany na towar wolny od wad i uszkodzes do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia w
zakresie pakietu nr 6.

Odpowiedz

Zgodnie z wprowadzona zmiana w czes¢ I pkt.3 ) niniejszego pisma

Pytanie nr 45 dot. wzoru umowy § 7 ust.2

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacj¢ przedmiotowego postanowienia i nadanie mu
nastgpujacego brzmienia:

Termin wagnosii spryedanego towarn nie mose uptynaé weesniej nig 6 miesiecy od dnia dostawy towara oraz w
prypadku pakictn nr 1 gwaranga na akeesoria 2 lata 3g0dnie 3 tresoig.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. wzoru umowy § 13

- Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wysokosci kar umownych zawartych w §13 ust. 1 lit. a z 10%
na 5% kwoty brutto wskazanej w {9 ust.1 umowy?

- Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane gbrnej granicy kar umownych zawartych w §13 ust. 1 lit. b z
10% na 5% wartosci zamowienia?

- Czy Zamawiajacy wytaza zgode na zmiane gornej granicy kar umownych zawartych w §13 ust. 1 lit. c z
10% na 5% wartosci umowy?

- Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia §13 ust. 1 lit. b i lit. ¢ poprzez zastapienie
stowa ,,0pd$nienie” stowem ,zwloka’? Tak, aby zapewni¢ zgodno§é treéci umowy oraz procedury
zamdwienia z powszechnie obowiazujacymi ptzepisami prawa, tj. art. 3531 k.c,, 58 k.c. oraz S k.c.

- Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie postanowienia §13 ust.2 umowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 47 dot. wzoru umowy §14 ust.1

Prosimy o skrécenie okresu ewentualnego przediuzenia umowy w przypadku nie wyczerpania ilosci
zawaitych w umowie do maksymalnie 6 miesiecy od uplywu planowanego okresu realizacji zamdwienia.
Czy zamawiajacy wyraza zgode na zmodyfikowanie tresci niniejszego postanowienia i nadanie mu
nastepujacego brzmienia:

wUmowa obowigzuje od dnia ......... do uptywn planowanego okresu realizagi amowienia, o Ridrym mowa w ust. 2
ponisej. Zgodnie 3 §6 ust. 2 lit. ¢) umowa mose gostai pryediugona o max. 6 miesigey liczac od uplywu planowanego
okresy realizagi zamdiwienia.”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. wzoru umowy §14 ust.2

Vide uwagi zawarte w pytaniu nr 40 . Prosimy o wskazanie jednolitego terminu realizacji zaméwienia
spojnego z informacja zamieszczona w ogloszeniu oraz SIWZ.

Odpowiedz

Zgodnie z wptowadzona zmiana w cze$¢ I pkt.4 ) niniejszego pisma

Pytanie nr 49 dot. wzoru umowy §14 ust.2

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wykreslenie postanowienia §17 ust. 3 umowy?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody , zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. pakiet nr 16 poz.1,2

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy strzykawki do przeplukiwania z izotonicznym roztwotrem
0,9% NaCl, maja pakowane w opakowanie folia-folia, bez zawartosci celulozy, ktore umozliwia jego
otwarcie w spos6b ograniczajacy generowanie zanieczyszczen mechanicznych (bezpylowo)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51 dot. pakiet nr 16 poz.1,2

Prosimy Zamawiajacego o wyjaénienie czy strzykawki do przeplukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%
NaCl, maja posiadaé diugi gwintowany (nakrecany) koreczek luer lock zabezpieczajacy koficowke
strzykawki ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. pakiet nr 16 poz.1,2

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy strzykawki do przeplukiwania z izotonicznym roztworem 0,9%
NaCl, maja by¢ sterylizowane radiacyjnie (promieniami gamma)?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 dot. pakiet nr 9

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych —syntetycznych, nitrylowych
bezpudrowych o warto§ci AQL<1,5 otaz przebadanych na 7 cytostatykéw. Pozostale wymogi SIWZ bez
zmian.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z STWZ.

Pytanie nr 54 dot. pakiet nr 9

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych —syntetycznych, nitrylowych
bezpudrowych o grubosci na palcu 0,09£0,01mm, diugoéci mankietu min. 265mm w kolorze biatym.
Pozostate wymogi SIWZ bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 55 dot. pakiet nr 21
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na dopuszczenie igiel do penéw w rozmiarze 29 G x 12 mm majac na

uwadze, ze w przypadku igly o glebokosci naklucia 12,7 istnieje zagrozenie, Ze insulina zostanie
wstrzyknieta do tkanki migéniowej powodujac gwaltowne, niepozadane zmiany w poziomie glukozy we
kewi, zwickszajac przez to ryzyko wystapienia hipoglikemii. Z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne,
potwierdzajace powyzsze, igly te zostaly wycofane z produkcji.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56 dot. pakiet nr 21
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wykre§lenie igiel w rozmiarze 31G x 8 mm z uwagi na obecnos¢ igiet w

rozmiarze 30G x 8 mm, ktére réznia sie niewiele.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedmiot zaproponowany w pytaniu, zgodnie z SIWZ.
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