ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Diatermia elektrochirurgiczna – 2 szt.
Nazwa oferenta: 
Producent: 
Nazwa i typ: 

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych  przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru.

Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza.

W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego.

	Diatermia elektrochirurgiczna – 2 szt.

	1. 
	Urządzenie do koagulacji argonowej wraz z wyposażeniem kompatybilnym z diatermią
	Tak
	TAK
Urządzenie do koagulacji argonowej wraz z wyposażeniem kompatybilnym z diatermią

	Diatermia elektrochirurgiczna

	2. 
	Urządzenie o budowie modułowej umożliwiające podpięcie diatermii, ewakuatora dymów na jednym wózku jezdnym
	Tak
	

	3. 
	Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie.
	Tak
	

	4. 
	Diatermia współpracująca z posiadaną przez zamawiającego przystawka argonowa APC3 
	Tak
	

	5. 
	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 10".
	Tak
	

	6. 
	Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm.
	Tak
	

	7. 
	Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego.
	Tak
	

	8. 
	Aparat posiadający 
-min. 1 gniazdo monopolarne uniwersalne (umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych)
- min 1 gniazdo bipolarne uniwersalne (z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin )
- min 1 gniazdo z wtyczką 5 kołową (tzw MF) obsługujące instrumenty będące w posiadaniu zamawiającego
- min 1 gniazdo (tzw.MF-U) pozawalajace na podpięcie uchwytów monopolarnych, pincet bipolarnych oraz narzędzi do zamykania dużych naczyń
- min 1 gniazdo neutralne uniwersalne (które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami.)
	Tak/podać
	

	9. 
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana w zakresie do min 380 W lub więcej.
	Tak/ podać
	

	10. 
	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana w zakresie do min 380 W lub więcej.
	Tak/ podać
	

	11. 
	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W.
	Tak/ podać
	

	12. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący
	Tak/ podać
	

	13. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny.
	Tak/ podać 
	

	14. 
	Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między min.: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	Tak/ podać
	

	15. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop).
	Tak 
	

	16. 
	Funkcja auto start oraz auto stop ((po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką)  dla koagulacji bipolarnej 
	Tak 
	

	17. 
	Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.400W.
	Tak / podać
	

	18. 
	Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych.
	Tak 
	

	19. 
	Sygnalizacja graficzna i cyfrowa poprawnej aplikacji elektrody neutralnej.
	Tak
	

	Ewakuator dymów 

	20. 
	Aparat do odsysania dymu z pola operacyjnego integrowany z diatermią chirurgiczną, tzn. sterowanie umożliwiające włączanie i wyłączanie odsysacza podczas pracy koagulacji lub cięcia z poziomu diatermii
	Tak
	

	21. 
	Możliwość montażu na wózka transportowego diatermii i na kolumnie chirurgicznej w pozycji poziomej i pionowej
	Tak 
	

	22. 
	Możliwość pracy w chirurgii otwartej oraz laparoskopii
	Tak 
	

	23. 
	Maksymalne natężenie przepływu zasysanego powietrza nie mniejsze niż 730 l/min. (przy nowym filtrze głównym
	Tak / podać
	

	24. 
	Filtr główny odsysacza dymu o retencji nie mniejszej niż 99,9995 % i cząstek o wielkości 0,1um, warstwowy z wykorzystaniem sprasowanego węgła aktywnego (w postaci stałej)
	Tak
	

	Wyposażenie do 2szt. zestawów diatermii

	25. 
	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 2 szt.
	Tak
	

	26. 
	Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 2 szt.
	Tak
	

	27. 
	Wózek z możliwością zamontowania kompletnego urządzenia do koagulacji argonowej oraz min 1 butli argonowej – 2 szt.
	Tak 
	

	28. 
	Elektroda neutralna dwudzielna z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią od połówek zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu – 100 szt.
	Tak 
	

	29. 
	Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej – 2 szt.
	Tak
	

	30. 
	Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskam, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości min. 3 m – 125 szt.
	Tak 
	

	31. 
	Elektroda szpatułkowa, z powłoką, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 130-140 mm. -30szt.
	Tak 
	

	32. 
	Kabel monopolarny, International (3-Pin), do instrumentów ø 4 mm, długość 4-5 m- 4szt.
	Tak
	

	33. 
	Sterylny instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją przecinania – 10szt.
	Tak
	

	34. 
	Filtr główny do Ewakuator dymów – 2 szt.
	Tak
	

	35. 
	Filtr wstępny - 30 szt.
	Tak
	

	36. 
	Jednorazowy uchwyt do odsysania z końcówką wydłużaną teleskopową, kablem przyłączeniowy min. 3 m – 100szt.
	Tak
	

	37. 
	Jednorazowy uchwyt do odsysania dymu, krótki z powlekaną elektrodą szpachlową, kablem przyłączeniowy min.3 m - 40szt.
	Tak
	

	38. 
	Końcówka przedłużająca do uchwytów z ewakuatorem dymów – 25szt.
	Tak
	

	39. 
	Prawie zakrzywiona średnia obj, samouszczelniająca pułapka wod do ochrony kasety filtra głównego.-10szt.
	Tak
	

	40. 
	Zestaw drenów do LAP IES 3, z zaworem trąbkowym, długość 5 m, do zastosowania laparoskopowego. – 20szt.
	Tak
	

	Warunki dodatkowe

	41. 
	Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia 
	Tak min. 24 miesiące
	

	42. 
	Wymagane dokumenty:
• Deklaracja Zgodności
• wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

	Tak
	

	43. 
	Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe.
	Podać
	

	44. 
	Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze.
	Tak
	

	45. 
	Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 21 dni roboczych
	Tak
	

	46. 
	Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy.
	Tak
	

	47. 
	[bookmark: _GoBack]Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych.
	Tak
	

	48. 
	Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego.
	Tak
	

	49. 
	Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
	Tak
	

	50. 
	Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.
	Tak
	

	51. 
	Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu.
	Tak
	

	52. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat.
	Tak / podać
	





UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.












