DZP.2610.3.2023

załącznik nr 2a do swz




ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	
	Wpisać:

	Przedmiot zamówienia:
	Aparat usg (oddział internistyczny)

	Producent/Firma
	………………………………………………………………………………………………………………………

	Kraj pochodzenia
	……………………………………………………………………………………………………………….……..

	Rok produkcji:  
	aparat fabrycznie nowy (rok produkcji 2023)

	Nazwa
	………………………………………………………………………………………………………………………

	Typ: 
	………………………………………………………………………………………………………………………

	Model:
	……………………………………………………………………………………………………………………….

	Ilość zamawiana: 
	1 szt.


	Lp.
	Opis parametru
	Warunki wymagane/ parametry oceniane jako kryterium
	Punktacja
	Parametry oferowane/ 

podać zakresy lub opisać

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy
	TAK
	bez oceny
	

	2. 
	Rok produkcji aparatu 2023
	TAK
	bez oceny
	

	3. 
	Konstrukcja
	
	
	

	4. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	bez oceny
	

	5. 
	Przetwornik cyfrowy 
	Min. 12-bitowy
	bez oceny
	 

	6. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej
	TAK
	bez oceny
	

	7. 
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania
 
	Min. 4 500 000
	bez oceny
	

	8. 
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych
	Min. 4 
	bez oceny
	

	9. 
	Ilość gniazd parkingowych
	Min. 2
	bez oceny
	

	10. 
	Dynamika systemu 
	Min. 310 dB
	bez oceny
	

	11. 
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. 
	Przekątna ekranu min. 21 cali
	bez oceny
	

	12. 
	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: 
góra-dół, lewo-prawo
	TAK
	bez oceny
	

	13. 
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę 
	Przekątna min. 10 cali
	bez oceny
	

	14. 
	Wysuwana klawiatura alfanumeryczna
	TAK
	bez oceny
	

	15. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. od 2 MHz do 20 MHz.
	2-20 MHz – 0 pkt.

Powyżej – 2 pkt.
	

	16. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) 
	Min. 72 000 obrazów
	bez oceny
	

	17. 
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) 
	TAK
	bez oceny
	

	18. 
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
	TAK
	bez oceny
	

	19. 
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode 

	Min. 700 s
	bez oceny
	

	20. 
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów
	TAK
	2 kursory – 0 pkt.

powyżej – 2 pkt.
	

	21. 
	Regulacja głębokości pola obrazowania 
	Min. 1 - 35 cm
	Powyżej – 2 pkt
	

	22. 
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika
	Min. 70
	bez oceny
	

	23. 
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy
	TAK
	bez oceny
	

	24. 
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	
	
	

	25. 
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.

· B, B + B, 4 B

· M

· B + M

· D 

· B + D

· B + C (Color Doppler)

· B + PD (Power Doppler)

· 4 B (Color Doppler)

· 4 B (Power Doppler)

· B + Color + M
	TAK
	bez oceny
	

	26. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B 
	Min. 3500 obrazów/s
	bez oceny
	

	27. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) 
	Min. 600 obrazów/s
	bez oceny
	

	28. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI
	Min. 1400 obrazów/s
	bez oceny
	

	29. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	Min. 10 pasm częstotliwości
	10 pasm – 0 pkt.

powyżej – 2 pkt.
	

	30. 
	Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	bez oceny
	

	31. 
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	bez oceny
	

	32. 
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)
	Min.: +/- 4,0 m/s
	bez oceny
	

	33. 
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego 
	Min. 0,05 - 20 kHz
	bez oceny
	

	34. 
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy
	TAK
	bez oceny
	

	35. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach
	TAK
	bez oceny
	

	36. 
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)
	TAK
	bez oceny
	

	37. 
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)

 (przy zerowym kącie bramki)
	Min.: +/- 15,0 m/s
	bez oceny
	

	38. 
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego
	Min.0,05 do 38 kHz
	bez oceny
	

	39. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej
	Min. 0,5 mm do 20 mm
	bez oceny
	

	40. 
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej
	Min. +/- 30 stopni
	bez oceny
	

	41. 
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej
	Min. +/- 80 stopni
	bez oceny
	

	42. 
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie 
	Min. +/- 80 stopni
	bez oceny
	

	43. 
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI
	TAK
	bez oceny
	

	44. 
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array
	Min.: +/- 19 m/s

(przy zerowym kącie bramki)
	bez oceny
	

	45. 
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej
	TAK
	bez oceny
	

	46. 
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego
	Min. 1 - 40 kHz
	bez oceny
	

	47. 
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy
	TAK
	bez oceny
	

	48. 
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej
	TAK
	bez oceny
	

	49. 
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)
	TAK
	bez oceny
	

	50. 
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” 
	Min. 8
	bez oceny
	

	51. 
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach
	TAK
	bez oceny
	

	52. 
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)
	TAK
	bez oceny
	

	53. 
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym
	TAK
	bez oceny
	

	54. 
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych
	TAK
	bez oceny
	

	55. 
	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” 
	TAK
	bez oceny
	

	56. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku
	TAK
	bez oceny
	

	57. 
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze
 min. 30 map
	TAK
	bez oceny
	

	58. 
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	bez oceny
	

	59. 
	Automatyczny pomiar IMT
	TAK
	bez oceny
	

	60. 
	Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki
	TAK
	bez oceny
	

	61. 
	Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa)
	TAK
	bez oceny
	

	62. 
	Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej
	TAK
	bez oceny
	

	63. 
	Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym
	TAK
	bez oceny
	

	64. 
	Archiwizacja obrazów
	
	
	

	65. 
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB
	TAK
	bez oceny
	

	66. 
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM
	TAK
	bez oceny
	

	67. 
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD
	TAK
	bez oceny
	

	68. 
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku
	TAK
	bez oceny
	

	69. 
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	TAK
	bez oceny
	

	70. 
	Videoprinter czarno-biały
	TAK
	bez oceny
	

	71. 
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive
	TAK
	bez oceny
	

	72. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps
	TAK
	bez oceny
	

	73. 
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)
	TAK
	bez oceny
	

	74. 
	Funkcje użytkowe
	
	
	

	75. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	Min. x35
	bez oceny
	

	76. 
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu
	Min. x20
	bez oceny
	

	77. 
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie 
	Min. 10
	bez oceny
	

	78. 
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów
	TAK
	bez oceny
	

	79. 
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach
	TAK
	bez oceny
	

	80. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu
	TAK
	bez oceny
	

	81. 
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie
	TAK
	bez oceny
	

	82. 
	Pełne oprogramowanie do badań:

· Brzusznych

· Ginekologiczno-położniczych

· Małych narządów

· Naczyniowych 

· Śródoperacyjnych

· Mięśniowo-szkieletowych

· Ortopedycznych

· Kardiologicznych

· Pediatrycznych 
	TAK
	bez oceny
	

	83. 
	Głowice ultrasonograficzne
	
	
	

	84. 
	Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	bez oceny
	

	85. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	bez oceny
	

	86. 
	Liczba elementów
	Min. 600
	bez oceny
	

	87. 
	Kąt skanowania 
	Min. 70 st.
	bez oceny
	

	88. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	min. 8 pasm częstotliwości
	Powyżej – 2 pkt
	

	89. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	bez oceny
	

	90. 
	Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ.
	TAK
	bez oceny
	

	91. 
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. 3,0 – 13,0 MHz
	bez oceny
	

	92. 
	Liczba elementów 
	Min. 190
	bez oceny
	

	93. 
	Szerokość skanu 
	Min. 50 mm
	bez oceny
	

	94. 
	Obrazowanie harmoniczne
	6 pasm częstotliwości
	Powyżej – 2 pkt
	

	95. 
	Obrazowanie trapezowe
	TAK
	bez oceny
	

	96. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	bez oceny
	

	97. 
	Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	bez oceny
	

	98. 
	Zakres częstotliwości pracy 
	Min. 1,0 – 5,0 MHz.
	bez oceny
	

	99. 
	Liczba elementów
	Min. 120
	bez oceny
	

	100. 
	Kąt skanowania 
	Min. 90 st.
	bez oceny
	

	101. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	min. 4 pasma częstotliwości
	Powyżej – 4 pkt
	

	102. 
	Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania
	TAK
	bez oceny
	

	103. 
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)
	
	
	

	104. 
	Możliwość rozbudowy systemu na dzień składania ofert o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 160 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne
	TAK
	bez oceny
	

	105. 
	Możliwość rozbudowy o liniową sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm
	TAK
	bez oceny
	

	106. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni
	TAK
	bez oceny
	

	107. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie oceniające stopień zwłóknienia wątroby Shear Wave.
	TAK
	bez oceny
	

	108. 
	Możliwość rozbudowy systemu na dzień składania ofert o obrazowanie panoramiczne 
	Min.190cm
	190 cm- 0pkt

200 cm i więcej- 4 pkt
	

	109. 
	Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia
	TAK
	bez oceny
	

	110. 
	Inne
	
	
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	104
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy) 
	≥24
	=24m-ce – 0,00 pkt
	

	
	
	
	25-30 m-cy -5,00 pkt
	

	
	
	
	31-36 m-cy 10,00
	

	
	
	
	
	

	105
	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny  lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze]
	Tak ≤ 48 godz., podać
	bez oceny
	

	106
	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności)  ≤ 96 godz. w dni robocze
	Tak ≤ 96
	bez oceny
	

	107
	Gwarancja 10- letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych 
	Tak
	bez oceny
	

	108
	Bezpłatny przegląd  konserwacyjny w każdym  roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w  instrukcji obsługi
	Tak
	bez oceny
	

	109
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	Tak
	bez oceny
	

	110
	Autoryzowany serwis na terenie Polski (nazwa, adres)
	Tak
	bez oceny
	

	111
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	Tak
	bez oceny
	

	112
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	Tak
	bez oceny
	

	113


	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu, udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu
	Tak
	bez oceny
	

	CERTYFIKATY – WYMAGANIA DODATKOWE

	114
	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb
	Tak
	bez oceny
	

	115
	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy- znakiem zgodności CE
	Tak
	bez oceny
	

	116
	Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej
	Tak
	bez oceny
	

	117
	Dostawca zobowiązuje się do:
	Tak
	bez oceny
	

	
	- dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego
	
	
	

	
	- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia
	
	
	

	118
	Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.


Zamawiający  zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Pouczenie: 

Art. 297   1 Kodeksu karnego: ”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej, umocowanej osoby / właściwych, umocowanych osób
