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Katowice, dn. 15.01.2021r. 
 

 
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                             
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  DOSTAWĘ MOBILNEGO APARATU USG  
 Nr sprawy: ZP-20-157BN 

 
                  

 W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), udzielam następujących odpowiedzi: 
 
 
Pyt. 1 dot. SIWZ  
Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganego terminu dostawy aparatu w dniach/tygodniach od daty 
podpisania umowy. Zamawiający wymaga obecnie dostawy aparatu do dnia 15 marca 2021 roku, jednakże na 
tym etapie postępowania nie sposób określić, kiedy nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym o 
Wykonawcą. Biorąc pod uwagę ustawowe terminy na uzupełnienie dokumentów składanych na wezwanie 
Zamawiającego, podpisanie umowy, ewentualne odwołanie do KIO etc. może się okazać, iż termin podpisanie 
umowy nastąpi tuż przed 15 marca 2021 lub nawet po tej dacie, w związku z czym jej dotrzymanie może okazać 
się niezwykle trudne dla Wykonawcy. 
Odp.: Zgodnie z warunkami dotacji Zamawiający musi rozliczyć przyznane środki w określonym terminie , 
dlatego też  Zamawiający podtrzymuje podany termin realizacji.  

  
Pyt. 2 dot. SIWZ  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji 
obsługi w j. angielskim, czego możliwość przewiduje art. 9 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 3 dot. SIWZ  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty przez Wykonawcę  
katalogu, folderu, kart katalogowych lub opisu technicznego w j. angielskim, czego możliwość przewiduje art. 
9 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 4 dot. SIWZ  
Z uwagi na fakt iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych importer zobowiązany jest do przesłania 
powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu medycznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 7 dni 
od dnia jego wprowadzenia (a nie przed tym terminem), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dostarczenie powiadomienia/zgłoszenia lub Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych wraz z 
dostawą aparatu, zamiast jego złożenia wraz ofertą. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt. 5 dot. projektu umowy  
Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w paragrafie 4 ustęp 1 wzoru 
umowy do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2% wynagrodzenia brutto. W opinii Wykonawcy kara na 
poziomie 1% wynagrodzenia brutto jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do ewentualnej szkody, jaką 
może ponieść Zamawiający z tytułu uchybienia terminów, o których mowa w paragrafie 4 ustęp 1 wzoru 
umowy. Alternatywnie prosimy o odstąpienie od naliczania kar w sytuacji, gdy Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu aparat zastępczy na czas opóźnienia. 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.  
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Pyt. 6 Załącznik nr 1 pkt. 22 
Czy w związku z tym, że głowica C362 oferowana jest do aparatu, który już nie jest w produkcji, Zamawiający 
dopuści głowicę model C353, o zakresie częstotliwości 2-6,8 MHz (pokrywa zakres częstotliwości zawarty w 
siwz), wykonana w technologii 192-elementowej. Zastosowania: badania abdominalne (w tym badania 
urologiczne i położniczo-ginekologiczne), badania pediatryczne? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 7 Załącznik nr 1 pkt. 22 
Czy w związku z tym, że głowica L753 oferowana jest do aparatu, który już nie jest w produkcji, Zamawiający 
dopuści głowicę model L752, o zakresie częstotliwości 4-16 MHz (pokrywa zakres częstotliwości zawarty w 
siwz) i szerokości obrazowania 52 mm, wykonana w technologii 256-elementowej. Zastosowanie: badania 
naczyniowe, płytko położonych narządów, badania ortopedyczne 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 8 Załącznik nr 1 pkt. 22 
Czy w związku z tym, że głowica 2P1 oferowana jest do aparatu, który już nie jest w produkcji,  Zamawiający 
dopuści głowicę model 2P2, o zakresie częstotliwości 1-6 MHz (pokrywa zakres częstotliwości zawarty w siwz). 
Zastosowanie: badania kardiologiczne, transkranialne. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 9 Załącznik nr 1 pkt. 22 
Prosimy o doprecyzowanie ilości głowic wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający 
wymaga zaoferowania: 1 głowica konweksowa, 2 głowice typu phased array, 2 głowice liniowe? 
Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 22 Załącznika nr 1 poprzez 
podanie ilości sztuk. Skorygowany załącznik nr 1 umieszczony poniżej.   
 
Pyt. 10 Załącznik nr 1 pkt. 25 
Czy Zamawiający dopuści videoprinter inny niż Mitsubishi (np. SONY o szerokości papieru 110mm? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
 
Pyt. 11 Załącznik nr 1 pkt. 25 
Czy Zamawiający może doprecyzować ile i jakie przystawki biopsyjne są wymagane? Czy przystawki będą 
wymagane jako standardowe wyposażenie, czy jako możliwość rozbudowy? 
Odp.: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 25, Załącznika nr 1 „przystawki 
biopsyjne” poprzez podanie ilości oraz określenie jakich przystawek wymaga. Skorygowany załącznik  
nr 1 umieszczony poniżej. Sprzęt w poz. 25 Załącznika nr 1 Zamawiający wymaga w wyposażeniu 
standardowym. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Aparat mobilny USG – 1 sztuka 

 

Lp. OPIS PARAMETRY OFEROWANE*  

I. PARAMETRY WYMAGANE 

 

Producent ……………………………………….. 

Model/Typ ………………………………………. 

Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż 2020r. 

I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 
Aparat przenośny na wózku, wyposażony 4 kółka skrętne z możliwością 
zahamowania minimum dwóch 

*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

2. Masa aparatu max 10 kg 
*Potwierdzić, podać 

……………………………………….. 

3. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe 220-240 V/10A 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

4. Kolorowy 15-calowy monitor LCD o szerokim kącie widzenia 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

5. Pulse Inversion THI – obrazowanie harmoniczne w inwersją fazy 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

6. Elastografia tkanek w czasie rzeczywistym 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

7. MicroScan Imaging – technika podnosząca jakość i rozdzielczość obrazu 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

8.  Wysoka czułość Dopplera spektralnego oraz kolorowego 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

9. Automatyczny obrys i kalkulacje dla Dopplera 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

10. 
M-tuning – automatyczna optymalizacja obrazu po przyciśnięciu jednego 
klawisza 

*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

11. Obrazowanie Compound 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

12. Minimum dwa aktywne porty głowic 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

13. ZOOM panoramiczny 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

14. Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

15. Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

16. Cyfrowe funkcje processingu obrazu 
*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

17. 
Pakiet fabrycznych presetów producenta do wszystkich typów badań *Potwierdzić: 

……………………………………….. 



 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24 

 

18. 
Możliwość założenia indywidualnych presetów zdefiniowanych przez 
użytkowania 

*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

19. 
8-mio stopniowa zasięgowa regulacja wzmocnienia TGC *Potwierdzić: 

……………………………………….. 

20. 

Współpraca z pełną gamą szerokopasmowych głowic o częstotliwościach 
2-15 MHz z- liniowymi, konweksowymi , mikrokonweksowymi, phased 
array, endowaginalnymi, endorektalnymi i śródoperacyjną 

*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

21. 

TRYB OBRAZOWANIA: Elastografia tkanek, B, 2B oraz 4B-Mode, M-
Mode, Kolorowy i Anatomiczny M-Mode, Obrazowanie Harmoniczne z 
inwersją fazy (na wszystkich typach głowic), Kolorowy Doppler, Power 
Doppler, Kierunkowy Power Doppler, Obrazowanie symultaniczne na 
dwóch półobrazach B/B+Kolor Dooppler, Doppler Pulsacyjny PW, 
Doppler Ciągly CW, Doppler Tkankowy TDI kolorowy,  Doppler Tkankowy 
TDI spektralny, Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych, 
Obrazowanie panoramiczne 

*Potwierdzić: 
……………………………………….. 

22. 

GŁOWICE: 
 
Głowica konweksowa C362 o zakresie częstotliwości 2-6 MHz, wykonania 
w technologii 192-elementowej. Zastosowania: badania abdominalne (w 
tym badania urologiczne i położniczo-ginekologiczne), badania 
pediatryczne – 1 sztuka 
 
Głowica liniowa L753 o zakresie częstotliwości 5-15 MHz i szerokości 
obrazowania 52 mm, wykonana w technologii 256-elementowej. 
Zastosowanie: badania naczyniowe, płytko położonych narządów, 
badania ortopedyczne – 1 sztuka 
 
Głowica phased array 2P1 o zakresie częstotliwości 2-4 MHz. 
Zastosowanie: badania kardioologoiczne, transkranialne – 1 sztuka 
 
Głowica phased array do badań kardiologicznych o minimalnym zakresie 
częstotliwości 2-4 MHz, Kąt obrazowania głowicy kardiologicznej 
minimum 90 stopni, Praca głowicy kardiologicznej w trybach: B, 2B, M-
mode anatomicznego, kolorowego M-Mode, Dopplera pulsacyjnego PW i 
ciągłego CW, Dopplera kolorowego, Dopplera Tkankowego Kolorowego i 
Spektralnego, Power Dopplera, Kierunkowego Power Dopplera oraz 
obrazowania harmonicznego THI – 1 sztuka 
 
Głowica liniowa do badań naczyń obwodowych i płytko położonych 
narządów o minimalnym zakresie częstotliwości 5-15 MHZ, Liczba 
elementów w głowicy liniowej minimum 192, Szerokość czoła głowicy 
liniowej minimum 45 mm, Praca głowicy liniowej w trybach: B, 2B, M-
mode, Dopplera Pulsacyjnego, obrazowania harmonicznego THI oraz 
obrazowania trapezowego – 1 sztuka 

*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

23. 

APLIKACJE: naczyniowa, brzusza, położnicza, ginekologiczna, płytko 
położone narządy, mięśniowo-szkieletowa, piersi, kardiologiczna, 
urologiczna, pediatryczna i neonatalna, ortopedyczna, transkranialna 

*Potwierdzić: 
……………………………………….. 

24. 

SYSTEM ARCHIWIZCJI BADAŃ: 
- Raport z badania w formacie PDF, 
- Archiwizacja obrazów oraz sekwencji, 
 -Przenoszenie danych na pendrive, 
- Wydruk obrazów na papierze termo-czułym na pomocą videoprintera, 
- Protokół DICOM 3.0, 
- Wyjścia: USB 2.0, BNC, S-Video, VGA, Audio, LAN. 

*Potwierdzić: 
……………………………………….. 
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25. 

DODATKOWO: 
- Videoprinter Mitsubishi P93 
- Walizka do ultrasonografu 
- Moduł EKG 
- Przycisk sterowania nożnego 
- Przystawki biopsyjne do głowicy konweksowej – 1 sztuka 
- Bateria 

*Potwierdzić: 

……………………………………….. 

26. 
Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) *Potwierdzić: 

……………………………………….. 

VIII. 

1.  

Wymagana przez producenta urządzenia częstotliwość wykonywania przeglądów 

technicznych 

*Podać: 

……………………………………….. 

2.  

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym 

serwisem o świadczeniu usług – należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt 

telefoniczny. 

Osoba do kontaktu*:  

………………………………………. 

Imię i nazwisko  

 

Telefon:      
………………………………………..………… 
Mail:            
…………………………………………….….…. 

*  wypełnia Wykonawca 
 
 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

     
 
 
  
  ........................................................................................... 

                                                                                                                                             Podpis Wykonawcy 
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