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Dolyczy i Przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawq sprzQtu medycznego dla oddziaru Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -

Poloiniczego wraz z Blokiem porodowym (fy)
w ramach Projektu o numerze RpMp.12.01,.03-12-0629 /17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i

wyposa2enie oddzial6w szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego ciremioterapii 0nkologicznej,
Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - polozniczego wraz z Blokiem porodowym,' zlo2o"ny w '

-. postepowaniu konkursowym nr RpMp.12.01.03-lZ.O0-72_O3L /77 ogtoszonym w ramach-
Regionalnego Programu 0peracyjnego wojew6dztwa Matoporskiego na Ialazo1,4-zozo (Rpo wM) do
Dzialania l2.l lnfrastruktura ochrony zdrowia, Poddziaiania 12.1.4 Infrastruktura ochronv zdror,r,ia o

znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniisze
pltania:
Pakiet nr.8 - Lampa do fototerapii
Ad. 4. Czy Zamawiajqcy dopu(ci lampq bez wtqcznika jwiatla o6wietlajEcego, wyposa2onq w

wtqcznik Swiatla terapeutycznego oraz niezale2nie sterowan4 diodi czerwonq
ulatwiajqcE wtasciwe pozycjonowanie Iampy do fototerapii nad noworodkiem?

Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Ad.7. czy Zamawiajqcy dopusci rampq z mo2liwosciq mocowania bezposrednio na kopure

inkubatora, wyposaZonq w w6zek jezdny,bez mo2liwodci monta2u na szynie?
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Ad. 8. czy Zamawiajqcy dopusci lampq bez mo2riwosci pracy z radiometrem i wyswietrania

wyniku pomiaru radiometru na gl6wnym ekranie terapeutycznym?
Odp, Zamawiaiqcy podtrzymule zapisy SIWZ,
Ad'.9. czy Zamawiai4cy dopusci lampq bez wentyratora do chtodzenia, obudowa lampy

wyposa2ona w otwory utatwiaiqce wentylacjq?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,
Ad. 10. Czy Zamawiaj4cy dopuSci. lampq o wadze 4 kg? Jest to niewielka r62nica wzglqdem

, wymaganej przezZamawiajqcego wagi 3,5 kg
Odp. Zamawiaiqcy dopuszcza,
Ad. 13. Czy ZamawiajEcy dopuSci lampq bez funkcji przesylania raportu z pracy na USB?
Odp. Parametr punktowany.
Ad_. 74. Czy Zamawiajqcy dopu6ci lampg bez kompatybilno6ci z Medibus.X?
Odp. ZamawiaiEcy podtrzymuie zapisy SIWZ.
Ad' 1'6' c-zy 

-zamawiajqcy dopusci rampq z mo iwoSciq regulacji kqta padania swiada poprzez
ob.r6t lampy {lampa wyposaZona w statyw umoZtiwialqry obrOt lampy o aowolny tqt w
zakresie 360"?

Odp. Zamawiajqcy dopuszcza
Ad. 77 . Czy Zamawiai4cy dopuSci lampq z ramieniem kqtowym kr6tszym ni| 90 cm, z

mo2liwoSciq regulacji wysoko6ci?
Odp. Zamawiai4cy podttzymuie zapisy SIWZ.
Ad-.79. Czy Zamawiajqcy dopu6ci lampq bez uchwytu na szynq?
Odp. Zamawiaiqcy podtrzymuie zapisy SIWZ,
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