
Kraków, 27 sierpnia 2021 roku 

Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Okulsityczny w Krakowie 

os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków 

 

Do Wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: 

Postępowania nr ZP-2710-7/21 „Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Okulistycznego w Krakowie”, Części III – Dostawa aparatu do operacji zaćmy 
(aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej) – B 
 
 
 

 
ZMIANA SWZ 

 
- SPROSTOWANIE OMYŁKI W SWZ – OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 

 
 

W związku z faktem, że po opublikowaniu dokumentów zamówienia na stronie prowadzonego 

postępowania Zamawiający stwierdził, że w załączniku nr 1-III do SWZ, stanowiącym „OPIS 

PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA - Część III: Dostawa aparatu do operacji zaćmy (aparat do 

fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej) – B”, w punkcie 7 („Głowice do fakoemulsyfikacji”) tabeli 

pt. „Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji” doszło do pomyłki we wskazaniu ilości głowic 

wymaganych w zamawianym urządzeniu (Zamawiający wymaga ich 4 zaś w załączniku nr 1-III do 

SWZ omyłkowo wskazano, że 11), Zamawiający dokonuje niniejszym sprostowania tej omyłki w ten 

sposób, że w miejsce obecnej treści w/w załącznika, tj.: 

7. Głowice do fakoemulsyfikacji  11  

Zamawiający nadaje mu treść: 

7. Głowice do fakoemulsyfikacji  4  

 

Pozostała treść załącznika pozostaje bez zmian. 

Prawidłowa wersja załącznika nr 1-III do SWZ zostaje umieszczona na stronie postępowania wraz 

z niniejszym pismem – jako plik o nazwie „POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK 1 III Dostawa aparatu do 

operacji zaćmy (aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy i witrektomii przedniej) B.pdf”.  

W związku z powyższym, składając ofertę w zakresie części III zamówienia, Wykonawcy winni stosować 

poprawioną wersję załącznika. 


