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CZARNKOW

Czarnkow, dnia 21.11.2022r.

ZP/TP/11/2022

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy rekawic jednorazowych
opublikowanego w BZP nr 2022/ BZP 00438974/01 w dniu 15.11.2022r. Zamieszczono na stronie internetowe;j:
www.platformazakupowa.pl

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieri publicznych {(dalej jako
ustawa) Zamawiajacy informuje, ze w terminie, o ktorym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wplynety zapytania do
tresci SWZ. W zwigzku z tym ponizej Zamawiajacy przedstawia tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1

Zadanie 2, poz. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie rekawic nitrylowych posiadajacych site
zrywu 6 N?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 2

Zadanie 2, poz. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie rekawic nitrylowych posiadajacych grubosé na
palcu 0,08 mm?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 3

Zadanie 2, poz. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie rekawic nitrylowych bezpudrowych
posiadajgcych site zrywu 6 N?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyizszego rozwiazania

Pytanie 4

Zadanie 2, poz. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie rekawic nitrylowych bezpudrowych
przebadanych na 10 substancji chemicznych?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 5

Pakiet |, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne lateksowe pudrowane z sitg zrywu przed
starzeniem (mediana) min. 15N, poziom protein ponizej 90 ug/g, gruboé¢ na palcu 0,17mm +0,01 oraz diugodé
rekawicy min. 280mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 6

Pakiet I, pozycja 2 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z poziomem protein
ponizej 67 ug/g, grubos¢ na palcu 0,17mm 10,01 oraz dtugosé rekawicy min. 280mm?

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 7
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Pakiet I, pozycja 2 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z poziomem biatek
fateksowych: max 33ug/g, grubosc¢ na palcu 0,2210,02mm oraz dtugos¢ rekawicy min. 280-290mm (w zaleznosci od
rozmiaru)?

Odpowied?: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 8

Pakiet I, pozycja 3 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice w kolorze bragzowym, o sile zrywu przed starzeniem min.
13N, nieznacznej i nieodczuwalnej réznicy w grubosci wynoszacej na palcu 0,2010,02 mm oraz dtugosci
uzaleznionej od rozmiaru od min. 280 mm {dla rozm. 6.0) do min. 300 mm (dla rozm. 9.0)?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 9
Pakiet I, pozycja 1-2 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice sktadane w potowie?
Odpowied#: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie.

Pytanie 10

Pakiet Il, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedtuzonym
mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnatrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubosé
$cianki: na palcu 0,1610,02mm, na dtoni 0,09 £0,02mm, na mankiecie 0,081£0,02mm, dtugos¢ min 290 mm, sita
zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrdb medyczny klasy | oraz srodek
ochrony indywiduainej kat. Ill. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji
chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybéw i wirusow
zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stezeniu min 70% na min 2
poziomie oraz min 3 S$rodki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3
z jednostki niezaleznej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk?
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 11

Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedtuzonym
mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnatrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubos¢
$cianki: na palcu 0,17£0,02mm, na dfoni 0,14 +0,02mm, na mankiecie 0,10+0,02mm, dtugo$¢ min 290 mm, sita
zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyréb medyczny klasy | oraz
srodek ochrony indywidualnej kat. Ill. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji
chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybéw i wiruséw
zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stezeniu min 70% na min
2 poziomie i min 5 cytostatykdw na min 3 poziomie wg EN 374-3 — potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z
jednostki niezaleznej. Pozbawione dodatkéw chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone
badaniem metoda HPLC z jednostki niezaleznej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.
Pakowane po 100 szt?

Odpowied#: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 12

Pakiet Il, pozycja 2 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice nitrylowe przebadane zgodnie z EN 16523-1 na przenikanie
min. 9 substancji chemicznych poza cytostatykami na min. 3 poziomie ochrony?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 13
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Pakiet Il, pozycja 2 Czy Zamawiajacy dopusci rekawice, ktdrych sita zrywu wynosi min. 7,1N oraz gruboéé na palcu
0,11mm £0,01?
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 14
Pakiet I, pozycje 1 Czy Zamawiajacy dopusci badania producenta nie starsze niz z 2016 roku?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 15

Pakiet 1 poz. 1 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic lateksowych, lekko pudrowanych, sita zrywu min.
14 N, grubos¢ rekawicy na palcu 0,20, dtugosé rekawic 260-280 (dostosowane do rozmiaru), opakowanie ze-
whnetrzne foliowo-papierowe.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 16

Pakiet 1 poz. 1 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie potwierdzenia poziomu protein badaniem niezaleznego
laboratorium nie straszymy niz 2017 r.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 17

Pakiet 1 poz. 2 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic lateksowych bezpudrowych z wewnetrzng war-
stwg polimerowa o strukturze sieci, dtugos¢ rekawicy 260-285 mm.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 18

Pakiet 1 poz. 3 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic neoprenowych o kolorze jansobrgzowym, sita
zrywu 11,6 N, diugosé rekawicy min. 290 mm.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 19

Pakiet 1 Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w celu weryfikacji dopusci potwierdzenia para-
metrow zaoferowanych rekawic Kartg techniczng/dokumentem producenta oznaczonych oficjalnym logiem firmy
lub/i podpisem? Pragniemy zauwazy¢, ze producent Karte Techniczng wystawia na podstawie szeregu licznych
testéw dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzieki temu deklaruje powtarzalnoéé parametréw
dia wszystkich stosowanych przez uzytkownika rekawic.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 20

Pakiet 1 Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i tatwiejszej identyfikacji produktu oczeku-
je, aby strona (Li P) i rozmiar nadrukowane byly bezposrednio na rekawicy?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzszego rozwigzanie nie stawiajgc wymogu.

Pytanie 21

Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych niejatowych z prze-
diuzonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkowg teksturg na palcach, dtugo$é minimalna
300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL <1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opako-
waniu), o grubosci (mediana) na palcu 0,15mm. Zarejestrowane jako wyrob medyczny w klasie | oraz $rodek
ochrony osobistej w kategorii lll, Typ B ochrony chemicznej zgodnie z norma EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w
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Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony). Sita zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej.
Dopuszczone do kontaktu z zywnoscig z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetracje min. 8 substancji che-
micznych zgodnie z EN 16523-1, przebadane na penetracje min. 15 lekdw cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978
oraz przebadane na penetracje wirusow zgodnie z ASTM F 1671 i EN I1SO 374-5. Producent stosuje systemy zarzg-
dzania jakoscig i normy dla oferowanych rekawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, 1SO 9001, 1SO 14001 i ISO 45001
potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowari zgodne z Rozporzadzeniem EU
2017/475 dla wyrobédw medycznych i Rozporzadzaniem EU 2016/425 dla srodkéw ochrony osobistej. Rozmiary XS-
XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu éciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).
Odpowiedi: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Pytanie 22

Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic diagnostycznych nitrylowych niejatowych z przedtuzonym
mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o diugosci 290 + 10 mm. Srednia grubos$¢ na pojedynczej
Sciance palca 0,14 mm, AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu}. Sita zrywania min. 8 N, zgodnie
z EN 455-2, Ksztatt uniwersalny pasujacy ha prawa i lewa dtorr. Rownomiernie rolowany brzeg mankietu.
Powierzchnia zewnetrzna teksturowana na korncach palcéw. Dajgce sie tatwo i pojedynczo wyciagac z opakowania.
Otwér dozujacy zabezpieczony dodatkowa folig bakteriobdjczg chronigcg zawarto$é przed kontaminacia.
Zarejestrowane jako wyréb medyczny w klasie | oraz Srodek ochrony osabistej w kategorii 1Il. Typ B wg EN 1SO 374-
1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F739 i 16523-1 (w tym
odporne przez min. 10 min. na lzopropanol 99% i etanol 99,5%) oraz przebadane na penetracje min. 12
cytostatykow zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetracje wiruséw zgodnie z EN 1SO 374-5. Produkowane
zgodnie z norma I1SO 13485, 1SO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary
XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu $ciankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 sztuk).
OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyiszego rozwigzania

Pytanie 23

P‘a,;iet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rekawic diagnostyczno-
ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych. Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna - polimer butadienowy. Grubo$¢
na palcach min. 0,08 mm, grubos$¢ na dtoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, sita
zrywania zgodnie z EN 455-2 2 6,0N. Otwor dozujacy zabezpieczony dodatkowgq folig chronigcg zawartos$é przed
kontaminacjg. Dajace sig tatwo i pojedynczo wycigga¢ z opakowania. Uktadane warstwowo, plasko, automatycz-
nie. Zarejestrowane jako wyréb medyczny w klasie | oraz srodek ochrony osobiste] w kategorii 1il. Odporne na
penetracje substancji chemicznych (min. 3 substancji na poziomie co najmniej 2), Typ B wg EN I1SO 374-1. Odporne
na penetracje wiruséw zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetracje cytostatykéw zgodnie z ASTM D 6978
(min. 12 lekdw). Produkowane w zaktadach z wdrozonymi systemami zarzadzania jakoscig 1ISO 9001, ISO 13485,
ISO 14001, 1SO 45001. Oznakowanie opakowan zgodne z Rozporzgdzeniem EU 2017/475 dla wyrobdéw medycznych
i Rozporzadzaniem EU 2016/425 dla srodkéw ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z zywnoscia zgodnie z REG.
1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 200 szt.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyizszego rozwigzania

anie 24
:‘:I:(iet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wysokiej klasy rekawic o parametrach lepszych niz opisane,
tj. cieriszych (grubo$¢ max. 0,10 mm), co gwarantujace najlepsze czucie, jednoczesnie posiadajace wenetrzna war-
stwe zapewniajgca najlepsze nakiadanie. Wysokoodpornych na penetracje substancji chemicznych, w tym alkoholi
uzywanych w $rodkach do dezynfekcji takich jak: etanol 20% oraz izopropano! 70% na najwyzszym poziomie od-
pornosci (Poziom 6), zgodnie z aktualnie obowigzujgca norma EN 16523-1, potwierdzone raportem z badan dota-
czonym do oferty oraz odporne na min. 15 lekédw cytostatycznych zgodnie z ASTM D6978. Nowoczesna formuta
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ZEQZ

chemiczna oferowanych rekawic zapewnia, ze odporno$é na wszystkie substancje chemiczne uzyte do oznakowa-
nia typu wskazane w normie EN ISO 374-1 i umieszczone na opakowaniu jest na poziomie min. 4. Nie zawierajace
szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone bardziej czu-
tym badaniem TLC. Dajace sie tatwo i pojedynczo wyciagac z opakowania. Otwér dozujacy zabezpieczony dodat-
kowa folig chronigca zawartos¢ przed kontaminacja. Instrukcja zaktadania i zdejmowania rekawic umieszona bez-
posrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu {ciankach dyspensera,
pakowane po 100 szt.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza powyisze rozwigzanie

Pytanie 25

Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy oczekuje, aby opakowanie rekawic diagnostycznych posiadato
otwoér dozujacy zabezpieczony dodatkows folig chronigca zawarto$¢ przed kontaminacja oraz instrukcje zaktadania
i zdejmowania rekawic umieszona bezposrednio na opakowaniu?

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza powyisze rozwigzanie nie stosujac wymogu.

Pytanie 26

Pakiet 2 Prosimy Zamawiajagcego o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w celu weryfikacji oczekuje/dopusci
potwierdzenia parametréw zaoferowanych rekawic Karta techniczna/dokumentem wystawiong przez producenta?
Pragniemy zauwaiy¢, ze producent Karte Techniczng wystawia na podstawie szeregu licznych testéw dla wielu
serii, a nie tylko jednej, jak w przypadku raportu i dzigki temu deklaruje powtarzalnos¢ parametréw dla wszystkich
dostarczanych rekawic.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza powyzszego rozwigzania

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji zapisdw wzoru umowy stanowiacych zat. nr 4 do SWz:

§2 ust.1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. Cena jest ceng statg i nie moze ulegac zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem ust.

6,718

W 2 zostaja dopisane ustepy 8,910 | nastepuijacej tresci:

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze by¢ takze dokonana nie czesciej niz raz na kwartat w oparciu o
klauzulg waloryzacyjna, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. W takim przypadku strony powinny
poinformowac si¢ nawzajem o tym fakcie z 10 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci dokonania tej zmiany.

9. Strony przyjmujg jako klauzulg waloryzacyjng wskaznik wzrostu lub obnizki cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych ogétem ogtoszony przez Prezesa GUS za jeden ostatni kwartat przed dokonaniem
powiadomienia o zmianie wynagrodzenia. Strony moga przyjaé réwniez za podstawe zZmiany
wynagrodzenia réwniez odpowiednio sume wskaznikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, za
wigcej niz jeden kwartat, jednak bedzie to mozliwe wytacznie w przypadku w ktérym Strona dokonujaca
zmian nie dokonata jej uprzednio mimo istnienia takiej mozliwosci zgodnie z ust. 4 oraz 5.

10. Dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjng zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczy¢ wytacznie
dostaw pozostatych do wykonania na dzieri dokonywania zawiadomienia o zmianie.
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W zwigzku z powyzszymi odpowiedziami na pytania oraz modyfikacjg SWZ nie zostaje zmieniona data sktadania i
otwarcia ofert.

W sktadanych ofertach prosimy o uwzglednienie tresci odpowiedzi.
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