Załącznik nr 1.1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

[bookmark: _GoBack]Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej z akcesoriami na potrzeby Wydziału Medycznego KUL.

	Wytrząsarka laboratoryjna z akcesoriami - 1 sztuka


	Nazwa oferowanego urządzenia

	

	 Producent

	

	 Typ/model/kod producenta

	

	    Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	1. 
	Wstrząsarka laboratoryjna przeznaczona do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich, takich jak: kruszywa, piaski, itp.
	

	1. 
	Tryb pracy: ciągły oraz przerywany
	

	1. 
	Przesiew na sucho
	

	1. 
	Ustawiany czas pracy: min. w zakresie 0 – 55 min
	

	1. 
	Zmiana amplitudy drgań: przynajmniej w zakresie  
0 – 2,5 mm
	

	1. 
	Maksymalna masa próbki: min. 2,5 kg
	

	1. 
	Ruch sit: min. w 3 płaszczyznach, w tym w płaszczyźnie pionowej
	

	1. 
	Możliwość programowania własnych parametrów pracy: min. 8 programów
	

	1. 
	Wyświetlacz cyfrowy
	

	1. 
	Możliwość zamontowania min. 10 sit
	

	1. 
	Średnica sit: 190-220 mm
	

	1. 
	Wysokość sita: 40-55 mm
	

	1. 
	Metalowe sita w zestawie, przynajmniej:
- 1 szt. o rozmiarze oczek 0,05 mm
- 1 szt. o rozmiarze oczek 0,1 mm
- 1 szt. o rozmiarze oczek 0,2 mm
- 1 szt. o rozmiarze oczek 0,5 mm
	

	1. 
	Pokrywa sit oraz zbiornik pod sita w zestawie
	

	1. 
	Zasilanie: odpowiednie dla Polski (prąd przemienny 230 V, 50 Hz)
	

	1. 
	Pobór mocy: w zakresie 100-500 W
	

	1. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	1. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy




Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu. 


DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.

