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Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 2
Modyfikacja z dnia 24.04.2019
	Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I
	Zaawansowane symulatory do badań przezprzełykowych TEE– 4 szt.

	1
	Zaawansowany symulator do treningu badań ultrasonograficznych – fantom, symulator ultrasonografu z głowicami (sektorową i TEE), wózkiem jezdnym, komputerem i monitorem
	TAK
	
	

	2
	Rodzaje wykonywanych badań:
1. Badanie przezprzełykowe – TEE
2. Zaawansowane echo serca
Obie głowice (sektorowa i TEE) powinny być dostępne natychmiast, bez konieczności ich przepinania ani ponownego uruchamiania przypadku
	TAK

TAK
TAK
	
	

	3
	Tryby obrazowania (minimum) 

1. Obrazowanie w trybie M 2D
2. Doppler kolorowy

3. CW

4. PW
Wszystkie tryby obrazowania muszą być dostępne dla wszystkich przypadków klinicznych.
	TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
	
	

	4
	Fantom człowieka (głowa i tors) z poprawnymi anatomicznie punktami orientacyjnymi.
	TAK
	
	

	5
	Możliwość treningu badania ultrasonograficznego na fantomie ułożonym w pozycji leżącej i bocznej
	TAK
	
	

	6
	Symulator odzwierciedlający zmiany kąta przyłożenia głowicy (pochylenie i obrót) na otrzymywanym obrazie diagnostycznym
	TAK
	
	

	7
	Wiernie odwzorowane narządy i struktury anatomiczne a także często spotykane artefakty
	TAK
	
	

	8
	Podstawowe i zaawansowane narzędzia modyfikowania i kontroli obrazu ultrasonograficznego


	TAK
	
	

	9
	Funkcja pomiarów, umożliwiająca opis położenia, wielkości i wymiarów organów i stwierdzonych nieprawidłowości 
Dla trybu 2D – odległość, obwód, pole powierzchni

Dla trybu Doppler – prędkość maksymalna, VTI, gradient średni i maksymalny. 


	TAK
TAK

TAK
	
	

	10
	Funkcja pozwalająca na automatyczne nagrywanie filmów całego wykonywanego badania (możliwość nagrania i eksportu pojedynczego loop (cyklu pracy serca)

	TAK
	
	

	11
	Pedał nożny pozwalający na „zamrażanie” i „odmrażanie” na ekranie obrazu USG


	TAK
	
	

	12
	Przynajmniej 13 przypadków z zakresu echokardiografii TEE w tym: defekty przegrody, rozwarstwienie tętnicy, nieprawidłowości w pracy zastawki (cofanie się krwi do serca, zwężenie, wyrośle/śluzak, zaburzenia w pracy sztucznej zastawki)  zakrzepicę lewego przedsionka
	TAK/Opisać
	
	

	13
	Trening zaawansowanego echa serca:

Minimum 12 przypadków, zarówno dorosłych jak i pediatrycznych, obejmujących m.in.:śluzak, kardiomiopatia przerostowa, zaburzenia funkcji rozkurczowej lewekj komory.
	TAK/Opisać
	
	

	14
	Funkcja pozwalająca na wypełnienie raportu diagnostycznego po badaniu dla wszystkich dostępnych przypadków patologicznych. Raport obejmujący umiejscowienie, rodzaj patologii, jej rozmiary i zrzut ekranu.
	TAK
	
	

	15
	Oprogramowanie zawierające: 

1. Samouczek pozwalający na opanowanie podstawowych umiejętności – materiały dydaktyczne i ćwiczenia z podpowiedziami na ekranie - szczegółowe grafiki  instruktażowe i wskazówki (w tym tekstowe) jak wykonywać prawidłowe obrazowanie i pomiary dla echokardiografii TEE i zaawansowanego echa serca
2. Prezentacje przypadków

3. Bibliotekę kursów szkoleniowych z możliwością projektowania i zapisu nowych kursów (kursy obejmujące zarówno szkolenie dydaktyczne jak praktyczne)

4. Narzędzia pozwalające na ocenę umiejętności

	TAK/Opisać
TAK/Opisać
TAK/Opisać
TAK/Opisać
	
	

	16
	Funkcja, pozwalająca na śledzenie i postępów w nauce dla wielu symulatorów jednocześnie przy użyciu dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej
	TAK
	
	

	17
	Możliwość eksportu raportów, obrazów i video 
	TAK
	
	

	18
	Funkcja, pozwalająca na tworzenie scenariuszy klinicznych
	TAK
	
	

	19
	Wózek jezdny z możliwością regulacji wysokości.
	TAK
	
	

	20
	Możliwości rozbudowy:

1. moduł echokardiografii przyłóżkowej (minimum 10 różnych przypadków klinicznych)

2. moduł eFAST i RUSH z minimum 10 przypadkami/zadaniami

3. moduł jamy brzusznej, zawierający najczęściej przypadki kliniczne

4. moduł położniczy – pierwszy trymestr ciąży

5. O moduł położniczy – drugi trymestr ciąży, z poruszającym się podczas badania płodem. 
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
	
	TAK=3 pkt

NIE = 0 pkt.

TAK=3 pkt

NIE = 0 pkt.
TAK=3 pkt

NIE = 0 pkt.
TAK=3 pkt

NIE = 0 pkt.
TAK=3 pkt

NIE = 0 pkt.



	21
	Zasilanie:

1.  230V 50Hz.

2. W zestawie UPS dostosowany do wymogów symulatora.
	TAK

TAK
	
	

	II.
	WARUNKI SZKOLENIA I OKRESU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Szkolenie wykonane przez producenta lub certyfikowanego przedstawiciela producenta

maksimum 14 osób – minimum 2 dni

Całkowity koszt przeprowadzenia szkoleń ponosi Wykonawca


	TAK
	
	

	2. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	Max =10 pkt, zgodnie z rozdz. XIII SIWZ

	3. 
	Okres bezpłatnej aktualizacji oprogramowania – minimum 24 m-ce 

od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	Max =10 pkt, zgodnie z rozdz. XIII SIWZ 

	4. 
	Serwis gwarancyjny 


	Podać nazwę i adres firmy
	
	

	5. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie


	podać
	
	

	6. 
	Możliwość nieodpłatnego testowania kolejnych modeli wprowadzanych na rynek przez producenta 
	TAK/NIE

Podać okres
	
	TAK =5 pkt, zgodnie z rozdz. XIII SIWZ

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
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