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dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywna dostawa 

szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i materiałów medycznych, znak 

ZP/03/2023 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na 

pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela 

następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

L.p. Pytanie Wykonawcy Wyjaśnienie 

1.  Dot. Zakres 1 

Czy Zamawiający w w/w zakresie dopuści szew 

syntetyczny, pleciony, wchłanialny, z 

poliglaktyny, powlekany 50% kopolimerem 

glikolidu i l-laktydu (30/70) 50% oraz 

stearynianem wapnia, o zdolności 

podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok. 

75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 

25%            i czasie wchłaniania 60-70 dni? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

2.  Dot. Zakres 1, poz. 22 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tępą o 

długości 40 mm ½ koła, pozostałe parametry 

bez zmian? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

3.  Dot. Zakres 1, poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą tępą o 

długości 48 mm ½ koła, pozostałe parametry 

bez zmian? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

4.  Dot. Zakres 2 

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, 

syntetyczny, pleciony wytwarzany z poli(glikolidu 

-co-L-laktydu) (90/10), powlekany mieszniną 

poli(glikolidu -co-L-laktydu) (30/70) oraz 

stearynianem wapnia,    o podtrzymywaniu 

tkankowym ok. 50% wartości początkowej po 5 

dniach od wszczepienia                         oraz ok. 

0% po 10-14 dniach, wchłaniający się po ok. 42 

dniach? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

5.  Dot. Zakres 2, poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą 

kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem- 

szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i 

kosmetycznej. Igła ES ma dwie powierzchnie 

tnące, co pozwala                na gładkie i 

stopniowe przejście przez tkanki, redukując 

jednocześnie traumatyzację tkanki. 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

6.  Dot. Zakres 6 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 



na czas trwania umowy kleszczy naczyniowych? 

7.  Zakres nr. 10 

Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr. 10 w 

poz.1- 2 siatki przepuklinowe polipropylenowe 

bez pasów wzmacniających o parametrach : 

• gramatura siatki 50g/m2 

• grubość siatki 0,41 mm 

• wielkość porów 1x1,25 mm 

• grubość pojedynczego włókna < 0,10 

mm? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

8.  Zakres 10 

Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr. 10 w 

poz.1- 2 siatki przepuklinowe o rozmiarach: 

• poz. 1 -   10x15cm 

• poz.2 -    22x30 cm? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

9.  Zakres nr. 11 

Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr. 11 w 

poz.1 siatki przepuklinowe polipropylenowe o 

parametrach : 

• gramatura siatki 50g/m2 

• grubość siatki 0,41 mm 

• wielkość porów 1x1,25 mm 

• grubość pojedynczego włókna < 0,10 

mm? 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

10.  Zakres 11 

Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr. 11 w 

poz.1  siatki przepuklinowe polipropylenowe  o 

rozmiarach: 

-    poz.1-    22x30 cm ? 

 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy 

SWZ. 

 

 

 

 

 

   Z poważaniem 

     

   Członek Zarządu 

   Iwona Topka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.T. 

Data wyk.: 10.02.2023 r. 

 

 


