Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr - ® 4 dnestia OChm."y z'drowia
im. Sw. Barbary w Sosnowcu / S l S kl e R Rk it
—— / ' Slgskiego.

Centrum Urazowe

Plac Medykow 1; 41-200 Sosnowiec

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32368 27 01
NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Nr sprawy: 23/PNE/DOT/2021 Sosnowiec, A2, » 01 .2021r.

Dotyczy: postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa sprzetu i
aparatury dla Oddziatow Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz.U. z 2021r., poz.
1129), udostepniamy tre$¢ zapytan wraz z wyjaSnieniem wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania zrodta

zapytania.

Zestaw nr 1

Pytanie 1

Wthelu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadnosci reklamacii
wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody.

Pytanie 2

C)z,; w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przyszitej umowy w zakresie
zapisow § 6 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje sie

zaplaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% niezrealizowanej ceny brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 umowy;

2) w razie zwloki w dostawie Towaru - w wysokosci 0,5 % ceny brutto opdznionej czesci dostawy - za kazdy rozpoczety
dzien w dostawie Towaru ponad terminy ustalone w umowie, w tym termin z § 2 ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 10%
wartosci brutto opdzZnionej czesci dostawy;

3) w razie zwloki w przystapieniu do naprawy przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 -
wysokosci 10 zi za kazda rozpoczeta godzing zwiloki, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto wadliwej czesci
przedmiotu umowy;

4) w razie zwloki w usunigciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rgkojmi za wady oraz

zwiloki w wykonaniu przegladu okreslonego w harmonogramie przegladow - w wysokosci 0,2% ceny brutto wadliwej czesci
przedmiotu umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunieciu wad lub usterek wynikajacych z uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajacego ponad

termin okreslony w § 4 ust. 7 umowy, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto wadliwej czesci przedmiotu umowy

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy uzupetni projekt umowy o zapis, ze na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i uslug udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesytanie faktur, duplikatow faktur oraz ich korekt,
a takze not obcigzeniowych i not korygujacych w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty
e-mail, ze wskazanych w umowie adreséw poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje umowe § 4 pkt. 7.
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Zestaw nr 2
Pytania dotycza czesci nr 1 - Lozko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem
zmiennocisnieniowym — 19 szt.

Pytanie 1, pkt. 15 OPZ
Czy Zamawiajacy dopusci szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony gtowy i ndg; mozliwo$¢ wyboru koloru wypetnienia

szczytow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 2, pkt. 18 OPZ

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy bedzie wymagat aby funkcje dla pacjenta (regulacje elektryczne segmentow oparcia
plecéw, ud, pozycji krzesta-biokontur, byty sterowane za pomoca panelu wbudowanego w barierki boczne, od strony
wewnetrznej, przy wezglowiu czy za pomocg dodatkowego pilota na przewodzie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 3, pkt. 47 OPZ
Czy Zamawiajacy dopusci f6zko w uniwersalnym kolorze bialym z mozliwo$cig wyboru koloru wypetnienia szczytow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 4, pkt. 81 OPZ warunki gwarancji oraz zapisy umowy

Czy Zamawiajacy dopusci rozwiazanie: zgloszenie awarii (email, sms, tel.) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe. Naprawa
sprzetu, usunigcie awarii w czasie do 5 dni (gdy nie ma koniecznosci $ciggniecia z zagranicy niezbgdnej do naprawy czgsci)
i do 10 dni {w przypadku koniecznosci $ciagniecia z zagranicy niezbgdnej do naprawy czgsci)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie 5, zapisy umowy dotyczace kar umownych

Czy Zamawiajacy zredukuje wysokos¢ ewentualnych kar umownych do stawek najczgsciej stosowanych w podobnych
postepowaniach:

0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki w dostawie towaru

0,1% warto$ci umowy brutto za kazdy dzief zwioki w usunieciu wad lub usterek lub rekojmi za wady oraz zwioki w
wykonaniu przegigdow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody.

Zestaw nr 3

Pytanie 1

Zadanie nr 3 pompy infuzyjne

pompa infuzyjna strzykawkowa

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rownowaznych pomp infuzyjnych strzykawkowych o nastepujacych parametrach:

e-mail: sekretarial@wss5,.pl wyevy wssS pl | }
tel, cenlrala: 32 368 20 00 lel sekretariat: 32 368 2701 : =
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Lp. Opis parametru

Stosowanie strzykawek 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane -
1. | minimum 5 typdw strzykawek wystepujace na rynku polskim, w tym min. trzech
polskich producentow.

2. | Mozliwos¢ skalibrowania min. dwéch dodatkowych typow strzykawek

3. | Szybkos¢ dozowania: minimum w zakresie 0,1-2000 mi/h

4. | Programowanie szybkosci dla zakresu 0,1 — 99,99 mi/h ze skokiem 0,01 ml/h

5. | Doktadnos¢ szybkosci dozowania = +/-2%

6. | Bolus manualny i automatyczny

Programowanie parametrow podazy Bolus-a
7. | * objetos¢ / dawka
+ czas lub szybko$¢ podazy

8. | Szybkos¢ bolusa programowana w zakresie 0,1-2000 ml/h

9. | Objetosc bolusa programowana w zakresie 0,1 - 9999

10. | Zmiana parametrow Bolus-a bez wstrzymywania infuzji

Programowanie parametrow infuzji w jednostkach:
ml, ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq na kg wagi ciata na

1, min, godz., 24 godz.

12. | Historia zdarzen dostepna bezposrednio z pompy - rejest 2000 zdarzen

13. | Regulowane progi ci$nienia w zakresie od 75 do 975 mm Hg

Zmiana progu cisnienia okluzji bez przerywania infuzji, 12 progow .

14,
15 Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus.
" | Rejestracja zdarzen alarmowych.
Plac Medykdw 1; 41-200 Sosnowiec . '1‘ N
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Rozbudowany system alarmow:

» 5 min do oproznienia strzykawki

* 5 min do konca infuzji

* pusta strzykawka

* koniec infuzji

16. | « okluzja

* nieprawidiowe mocowanie strzykawki
+ ¢czas do roztadowania akumulatora

+ akumulator roztadowany

* pompa uszkodzona

17. | Czas pracy z akumulatora minimum 10 h przy infuzji 5Sml/h.

18. | tadowanie akumulatora do 100% pojemnoéci <6h

Mozliwos¢ instalacji pompy w stacji dokujacej:
+ bez koniecznosci przykrecania

19. . . , o
« automatyczne przylaczenie zasilania ze stacji dokujacej

20. | Kolorowy wyswietlacz LCD ;

Mozliwo$¢ wyswietlenia nastepujacych informacji jednoczesnie:
- nazwa leku,

- predkos¢ infuzji,

- objeto$¢ do podania VTBI,

- 3czna objetos¢ podana,

- stan natadowania akumulatora,

- wartos¢ limitu cisnienia

- aktuaine cisnienie w drenie podane w formie numerycznej

- aktualne ciénienie w drenie podane w formie piktogramu,

- stan infuzji (w toku lub zatrzymanay.

21.

22. | Napisy na wyswietlaczu w jezyku poiskim.

23. | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi

Mozliwos¢ {aczenia dwdch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych

24. ,
elementow .

25. | Klawiatura symboliczna

Podswietlany wyswietlacz i klawiatura pozwalajgca na prace w bardzo stabym

oswietleniu
Plac Medykaw 1; 41-200 Sosnowiec Neimied [ i I\ - 1
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Jednostka ochrony zdrowia
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Plac Medykéw 1; 41-200 Sosnowiec

e-mail: sekretaviat@wss5.pl www,wss5. il

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01
NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Funkcja recznego oraz automatycznego blokowania kiawiatury- blokada
27. | nastepuje po naci$nigciu wtasciwego przycisku lub po uptywie
zaprogramowanego czasu.

28. | Instrukeja obslugi w jezyku polskim

29. | Waga maksymalna 2,5 kg

30, | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urzadzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12V

31. | Ochrona przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa | ; odporna na defibrylacje

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza powyzszego rozwigzania.

Pytanie 2
Pompa infuzyjna objetosciowa.
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rownowaznych pomp infuzyjnych objetosciowych o nastepujacych parametrach:

Lp. Opis parametru

Mechanizm zabezpieczajacy przed swobodnym przeptywem grawitacyjnym
skladajacy sie z dwoch elementow — jeden w pompie i jeden na drenie

2 | Pompa posiada mozliwo$¢ pracy z czujnikiem kropli jak rowniez bez czujnika.

3 | Mozliwos¢ wykrywania powietrza w drenie

4 | Regulowana czuto$¢ detektora powietrza 6 stopni.

5 | Zakres szybkosci dozowania: w zakresie 0.1 — 2000 ml/h

6 | Programowanie szybkosci dia zakresu 0,1 - 99,99 mi/h ze skokiem 0,01 mi/h

7 | Bolus manuainy i automatyczny (z zaprogramowang dawka)

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji — zabezpieczenie przed podaniem
niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

Mozliwo$¢ programowania parametrow bolusa
9 |+ Objetos¢ / dawka
+ czas [ szybko$¢ podazy
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 / - °
im. Sw. Barbary w Sosnowcu / SlaSkle.

Centrum Urazowe

Jednostka ochrony zdrowia
Samorzqdu Wojewddztwa
Slgskiego.

Plac Mcdykéw 1; 41-200 Sosnowiec

c-mail: sekretariat@wssh.pl www.weshb,pl

tel. Centrala: 32 368 20 00 tel. Sekretariat: 32 368 27 01
NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Programowanie parametrow infuzji w jednostkach:
10 ml, ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEqg na kg wagi ciata na
min, godz., 24 godz.
1 Biblioteka lekow — wbudowana lista 40 lekow z mozliwoscig rozszerzenia do
2000
12 | Historia zdarzen dostepna bezposrednio z pompy - rejest 2000 zdarzen
13 Praca pompy w trybach : ciaglym; przerywanym; wieloetapowym,
wzrost/stata/spadek
14 | Regulowany prog cisnienia okluzji w zakresie 75-975 mm Hg,
15 Zmiana progu cisnienia okluzji bez przerywania infuzji, 12 programowanych
progow.
16 | Wykrywanie okluzji powyzej pompy ( pojemnik/ pompa)
17 | Wykrywanie okluzji ponizej pompy (pompa/pacjent)
Alarmy:
+ 5 min. do konca podazy zaprogramowanej objetosci
» podana zaprogramowana objetos¢
+ przeplyw za maly / za duzy
* powietrze w drenie
18 .
+ okluzja
« czas do roztadowania akumulatora
» akumulator roztadowany
« zanik zasilania sieciowego
* pompa uszkodzona
19 | Czas pracy z akumulatora 9 h @ 25 mith
20 | tadowanie akumulatora do 100% pojemnoéci <6h
Mozliwosc instalacji pompy w staci dokujacej:
21 | » mocowanie z automatycznag blokada, bez koniecznosci przykrecania,
« automatyczne przylaczenie zasilania ze stacji dokujacej.
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Mozliwos¢ wyswietlenia nastepujacych informacji jednoczesnie:
- nazwa leku,

- predkos¢ infuzjj,

- objetas¢ do podania VTBI ,

- faczna objeto$¢ podana,

- stan matadowania akumulatora,

- wartos¢ limitu ciSnienia

- aktualne cisnienie w drenie podane w formie numerycznej

- aktuane cisnienie w drenie podane w formie piktogramu,
stan infuzji (w toku lub zatrzymana).

22

23 | Instrukeja obstugi w jezyku polskim

24 | Napisy na wySwietlaczu w jezyku polskim

25 | Proces programowania wspomagany podpowiedziami ekranowymi

Mozliwos¢ faczenia dwoch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych

& clementow .

27 | Wagapompy 2,5kg

Mozliwes¢ stosowania drenéw do podazy:

- lekéw standardowych, ptynow infuzyjnych i zywienia pozajelitowego,
- lekow Swiattoczutych,

- zestawy nie zawierajace DEHP oraz latexu

28

29 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urzadzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12V

30 | Ochroma przed zalaniem; min IP23; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylacje

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza powyzszego rozwigzania.

Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy
Zwracanymsie z prosha o wydiuzenie do 72 godzin, czasu naprawy przedmiotu umowy, okreslong w § 4 ust 2.

OdpowiedE
Zamawiajaey informuje, iz nie wyraza zgody.

Pytanie 4
Dotyczy weoru umowy
Zwracanymsie z prosha o naliczanie kar umownych od warto$ci towaru ktorego dotyczy opoznienie.

Odpowiedz

Plac Medykaow 1; £1-200 Sosnowiec
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Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody.

Zestaw nr 4

Pytanie 1
Pytania dotycza czesci nr 1 - Lozko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem

zmiennocisnieniowym — 19 szt.
Prosimy o dopuszczenie do postepowania wysokiej klasy 167ka do intensywnej opieki medycznej o rownowaznych
wlasciwosciach od wymaganych
Pytanie 1, pkt. 81 OPZ warunki gwarancji oraz zapisy umowy
Czy Zamawiajgcy dopusci rozwiazanie: zgloszenie awarii (email, sms, tel.) 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe. Naprawa
sprzetu, usuniecie awarii w czasie do 3 dni (gdy nie ma koniecznosci sciagnigcia z zagranicy niezbednej do naprawy czesci)
i do 10 dni (w przypadku koniecznosci $ciagniecia z zagranicy niezbgdnej do naprawy czesci)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Zestaw nr 5

Dotyczy - Zatacznika nr 8 do SWZ - opis przedmiotu zamowienia - Czg¢$¢ 2 - Aparat USG przewozny do wykonywania
wkiu¢ centralnych — 1 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci aparat wyposazonego w wbudowany akumulator pozwalajgcy na 120 min. pracy bez zasilania
zewnetrznego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopusci aparat wyposazony w ekran 15" 1024x768 z mozliwoscia powigkszenia obrazu diagnostycznego

na peiny ekran?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, ktorego zakres penetracji wynosi 1,5 - 40 cm ze zmiang co 1,3 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace 6 roznych predkosci prezentaci trybu M-mode?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 5
Czy Zamawiajacy dopusci ultrasonograf wyposazony w regulacje 8 map szarosci? Oferowane urzgdzenie posiada bardzo

dopracowane ustawienia predefiniowane aby nie wymagac od uzytkownika ciagtej regulacji map szarosci.

Plac Medykdw 1; 41-200 Sosnowiec o { .
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Jednostka ochrony zdrowia
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace maksymalng szybko$¢ probkowania 1000 obrazow/s?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 7
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie pozbawione regulacji LGC ale w zamian posiadajgce pozioma regulacjg kompensacii
glebokosciowej gain'u w 6 niezaleznych strefach?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajace glowice liniowg o zakresie czgstotliwosci 3,5-16MHz bez mozliwosci
sterowania niektérymi funkcjami za pomoca przyciskow? W zamian oferowane urzadzenie posiada mozliwos¢ sterowania
glosowego niektorymi funkcjami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy dopusci aparat wyposazony w glowice convex 1,5 - 5,6 MHz, 128 elementowg bez sterowania za pomoca
przyciskow? Oferowana glowica convex posiada znacznie szerszy kat skanowania 75 stopni oraz gigbokosc penetracii do 40
cm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje iz, dopuszcza wyzej opisang gtowice Convex, ale wymaga rowniez glowicy liniowej opisanej
w pkt. 40-46 SWZ.

Pytanie 10
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w dysk 128 GB pozwalajacy zapisa¢ pnnad 350 000 ahrazow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze.

Pytanie 11
Czy Zamawiajgcy zgodzi sie wymaga¢ aby wraz z dostarczonym urzadzeniem zostat przeprowadzony kurs poswigcony

blokadom regionalnym potwierdzony certyfikatem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode.

Zestaw nr 6
Pytanie 1
Dotyczy Czesci nr 1 - Ldzko do intensywnego nadzoru z wagg oraz materacem zmiennacisnieniowym — parametry
wymagane.

Prosimy o dopuszczenie do oceny 10zko i materac o parametrach wyszczegdlnionych ponize.
L.p. 2 Lozko z barierkami w pelni zgodnymi z normag EN 60601-2-52
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 2
L.p. 3 Konstrukcja tozka stalowa, pokryta powloka epoksydowa,

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 3
L.p. 4 Stabilna konstrukcja 6zka, oparta na systemie dwoch kolumn wznoszacych

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 4
L.p. 8 Dlugo$¢ zewnetrzna tozka w pozycji krotkiej 2130 cm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 5
L.p. 9 Mozliwos¢ min. 2-stopniowej regulacii diugosci leza

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 6
L.p. 10 Mozliwos¢ przediuzenia diugosci leza o min. 20 cm £2 cm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 7
L.p. 15 Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony glowy i nag; mozliwosé wyhorir knlorystyeznyeh dodatkow do szezytow

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8
L.p. 17 Prze$wit migdzy rama t6zka, a podtozem przy dostepnie bocznym pomigdzy kotami nie mniejszy niz 15cm - 16zko na
kotach o $rednicy 150mm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 9
L.p. 20 Panele sterujgce dla pacjenta znajdujace sie po wewnetrznej stronie barierek zabezpieczajacych przy wezglowiu z
ograniczong liczba funkcji w relacji do gtéwnego panelu sterujacego

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 10
L.p. 26 Elektryczna regulacja CPR przy pomocy jednego przycisku znajdujacego sie na glownym panelu sterujgcym. tozko
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po weisnieciu takiego przycisku wykonuje skoordynowane ruchy prowadzagce do
osiggniecia pozycji reanimacyjnej

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 11
L.p. 27 Ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta oraz jak najszybsza mozliwos¢ rozpoczecia ewentualnej reanimacjj,
segment plecow dostosowany do natychmiastowego wypoziomowania przy uzyciu mechanicznej funkcji CPR

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 12
L.p. 32 Mozliwo$¢ regulacii elektrycznej Tredelenburg'a 16°

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 13
L.p. 33 Mozliwos¢ regulacji elektrycznej anty-Tredelenburg'a 16°

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 14

L.p. 38 Cztery kofa o $rednicy 150mm z centraing blokadg umozliwiajaca ustawienie hamulca w 3 potozeniach:
- pelna blokada

- jazda na wprost

- jazda swobodna

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 15
L.p. 39 Uklad centralnego hamulca ziokalizowany w cze$ci noznej f6zka regulowany przy pomocy dzwigni umieszczonych
przy obu kotach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 16
L.p. 42 Lozko oparte na dwoch kolumnach co automatycznie zapobiega zgnieceniu pod tozkiem m. in. przewodow aparatury
medycznej, w przeciwienstwie do konstrukcji pantografowej

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 17
L.p. 44 tozko wyposazone w system wazenia pacjenta, z certyfikowanymi ogniwami obcigznikowym

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 18
L.p. 46 System wykrywania opuszczenia ozka przez pacjenta — z mozliwoscig dezaktywacii
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 19
L.p. 47 Mozliwos¢ wyboru kolorystyki wykoriczenia elementow szczytow 16zka przez Zamawiajacego

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 20

L.p. 48 Wyposazenie do kazdego tozka:

- wieszak na kroplowki prosty, regulowany z min. 4 uchwytami — 1 szt.
- uchwyt na reke, w celu ulatwienia podciagniecia si¢ pacjenta - 1 szt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 21
L.p. 49 Wyposazenie dodatkowe do wszystkich t6zek:
- skladana potka na monitory, sprzet diagnostyczny itp., zawieszana na szczycie nog, udzwig min 12kg

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 22
L.p. 51 Maksymalna waga pacjenta gwarantujaca skuteczno$¢ terapeutyczng materaca nie mniej niz 200 kg

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 23
L.p. 54 Wymiary materaca {szer. x dt. x wys.): 830x2000x200 mm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 24
L.p. 56 Materac wyposazony w 20 wymiennych komér zabezpieczajacych pacjenta na calej diugosci leza oferowanego lozka

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 25
L.p. 57 Materac wyposazony w 20 wymiennych komor zabezpieczajacych pacjenta na calej dtugosci leza oferowanego tozka

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 26
L.p. 58 Materac wyposazony w 20 wymiennych komér zabezpieczajacych pacjenta na catej diugosci leza oferowanego l6zka

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 27
L.p. 59 Automatyczne wykrywanie wagi wedtug programu

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.
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Pytanie 28

L.p. 61 Dwustronna, rozciagliwa, wodoodporna, paroprzepuszczalna osfona zapinana na zamek blyskawiczny, edporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekujacych. Biotest zgodny z 1ISO 10993-5 /10993-10

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 29

L.p. 62 Materiat pokrowca: Nylon/Poliuretan - Bez lateksu
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza,

Pytanie 30

L.p. 64 Materac dostosowany idealnie do oferowanego rozmiaru leza fozka co gwarantuje jego stabilnos¢
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 31
L.p. 66 Mozliwo$¢ przelaczenia materaca w tryb transportowy. Odbywa sig to poprzez ustawienie materaca w trybie ,care
mode”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 32
L.p. 67 Materac w trybie transportowym zapewnia podparcie pacjenta do 5h

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 33

L.p. 69 Czas trwania jednego cyklu w trybie dynamicznym w zaleznosci od potrzeb terapeutycznych, do wyboru przez
uzytkownika: 5, 10, 15, 20 lub 25 minut

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 34
L.p. 71 Wymiary pompy materaca: 275x205x140 mm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 35
L.p. 75 Przewdd zasilajacy pompe materaca zabezpieczony w sposob niwelujacy mozliwo$¢ jego zniszczenia podczas
fransportu

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 36
L.p. 76 Pokrowiec z mozliwoscia dezynfekeji, oraz z mozliwoscig przeprowadzenia mycia wysokotemperaturowego do 71°C

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.
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Pytanie 36

L.p. 77 Pokrowiec materaca to dwustronna, rozciggliwa, wodoodporna, paroprzepuszczalna ostona zapinana na zamek
blyskawiczny, odpora na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych. Biotest zgodny z 1ISO 10993-5 /10993-10

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Zestawnr 7

Pytanie 1

Dotyczy: Czes¢ 1 - Lozko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem przeciwodlezynowym - 19 szt.

Czy (w pkt. 8) Zamawiajacy dopusci dtugosc zewnetrzna tozka w pozycji krotkiej 222 cm (+/- 1 cm)? Oferowany wymiar rozni
sie tylko 0 1 ¢cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 2
Czy (w pkt. 9 i 10) Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ regulacji dtugosci leza o 30 cm? Oferowane rozwiazanie jest bardzie]
funkcjonalne niz wskazane przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Tak, regulacja 3 stopniowa.

Pytanie 3

Czy (w pkt. 13) ze wzgledu na normy bezpieczenstwa wynikajace z intensywnej opieki nad pacjentem Zamawiajacy oczeku-
je, aby 1ozka zgodnie ze wskazang norma EN 60601-2-52 posiadaly barierki zabezpieczajace pacjenta na calej dtugosci
leza?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga konstrukcji barierek bocznych zgodnie z norma EN- 60601-2-52

Pytanie 4
Czy (w pkt. 16) Zamawiajacy dopusci szczyt fozka od strony glowy ruchomy przy uzywaniu pozycji Trendelenburga ze wgla-
du na to, ze szczyt ten powinien zabezpieczac pacjenta podczas wykonywania przechytu Trendelenburga?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 5

Czy (w pkt. 26) Zamawiajacy dopusci elektryczng regulacje CPR przy pomocy jednego przycisku znajdujacego sie tylko na
panelach sterujacych przeznaczonych dla personelu, ze wzgledu na to, ze jest to funkcja reanimacyjna / ratujaca zycie, o
uzyciu ktorej powinien decydowat tylko i wylacznie personel medyczny. £6zko po weisnigciu takiego przycisku wykonuje
skoordynowane ruchy prowadzace do osiagniecia pozycji reanimacyjnej zgodnie z oczekiwaniem Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 6

Czy (w pkt. 27) Zamawiajacy dopusci segment plecow wyposazony w specjalny sitownik, ktory zapobiega zbyt gwattownemu
obnizeniu segmentu plecow na rame tozka przy uzyciu mechanicznej funkeji CPR? Oferowane rozwigzanie jest tozsame ze
wskazanym przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.
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Pytanie 7
Czy (w pkt. 32) Zamawiajacy dopusci mozliwosc regulacji elekirycznej Trendelenburga 17° (+/- 20)? Oferowany zakres jest
lepszy niz wskazany przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8

Czy (w pkt. 33) Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ regulacji elektrycznej anty-Trendelenburga 170 (+/- 20)? Oferowany zakres
jest lepszy niz wskazany przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 9

Czy (w pkt. 36) Zamawiajacy dopusci tozko wyposazone w jeden duzy, czytelny panel z wyswietlaczem LCD zintegrowany w
szczycie fozka od strony nog pacjenta do obstugi funkcji pomiaru masy ciata pacjenta, zarzadzania sygnalizacjq alar-
mow, a takze sterowania funkcjami elektrycznymi {6zka? Oferowane rozwigzanie jest bardziej wielofunkcyjne niz wskazane
przez Zamawiajacego i doskonale sprawdzi si¢ w codziennym uzytkowaniu.

S| *zdjecie pogladowe

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 10

Czy (w pkt. 38) Zamawiajacy dopusci cztery kota o $rednicy 150 mm z centralng blokadg umozliwiajaca ustawienie hamulca
w 3 polozeniach: pelna blokada, jazda na wprost, jazda swobodna? Kota o wigkszej Srednicy sa bardziej wytrzymate, posia-
daja nizsze opory toczenia i utatwiajg manewrowanie 16zkiem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje iz dopuszcza.

Pytanie 11

Czy (w pkt. 39) Zamawiajacy dopusci drazek centralnego hamulca zlokalizowany w czesci noznej f6zka z dostgpem z trzech
stron bez koniecznoéci stosowania pedatdw hamulca przy wezglowiu? Proponowane rozwigzanie zwigkszy poziom dostep-
noéci do dzwigni hamulca np. w windzie czy podczas koniecznosci szybkiego uzycia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 12

Zamawiajacy (w pkt. 40) okreslit ,bezpieczne obcigzenie robocze tozka nie mniejsze niz 250 kg". Czy ze wzglgdu na specyfi-
ke oddziatu intensywnego nadzoru Zamawiajacy uwzglednit fakt, ze przy pacjencie wymagajacym intensywnej opieki stosuje
sie wiele elementéw dodatkowych (tj. materac, pompa, wieszak kroplowki wraz z plynami itp.) oraz aparature (np. na czas
transportu), ktore znacznie obcigzaj konstrukcje t6zka? Czy z tego wzgledu Zamawiajacy oczekuje, aby bezpieczne obcia-
zenie robocze 167ka byto na poziomie co najmniej 265 kg? Z naszych obliczen wynika, ze przy pozostawianiu wymagalne-
go obciazenia jedynie 250 kg i uwzglednieniu wagi komponentéw wykorzystywanych przy {ozku w czasie leczenia, diagno-
styki i transportu pacjenta w niektorych przypadkach moze pozwala¢ na hospitalizowanie pacjentow o wadze ponizej 200 kg
co moze stanowi¢ wymag niewystarczajgcy. Wymog bezpiecznego obcigzenia co najmniej 265 kg pozwoli Zamawiajacemu
prowadzié wszystkie procedury w obszarze intensywnej terapii bez koniecznosci analizowania wagi sprz¢tu dodatkowego i
zapewni bezpieczenstwo pacjentom o wadze powyzej 200 kg.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy oczkuje aby bezpieczne obciazenie robocze tdzka byto nie mniejsze niz 250kg.

Pytanie 13

Czy (w pkt. 46) Zamawiajacy dopusci system wyjscia pacjenta z t6zka z mozliwoscig regulacji czasu reakcji lub catkowitej
dezaktywacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 14
Czy (w pkt. 48) Zamawiajacy dopusci wieszak na kropldwki wygiety w celu ochrony paneli nasciennych, wyposazony w 4
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 15
Czy (w pkt. 49) Zamawiajacy dopusci skiadang potke z paskami stabilizujgcymi na monitory, sprzet diagnostyczny mocowa-
ng w gniazda akcesoryjne od strony szczytu ndg?

Odpowiedz:
Tak, jesli potka bedzie miata udzwig nie mniejszy niz 12 kg.

Pytanie 16
Prosimy (w pkt. 49) o doprecyzowanie, czy wszystkie tozka, czy tylko 3 szt. 16zek majg by¢ wyposazone w sktadana potke?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz tylko 3 sztuki.

Pytanie 17

Czy ze wzgledu na specyfike 1ozek intensywnego nadzoru {(duze ilosci ptynow) i rygorystyczne normy utrzymania najwyzszej
higieny fozek Zamawiajacy oczekuje, aby dostarczone produkty posiadaty wszystkie komponenty elektryczne catkowicie
zabezpieczone przed strumieniem plynéw plynacych z roznych kierunkow o klasie odpornosci na zalania spelniajgcej euro-
pejska norme szczelnoci min. IPX6? Postawienie takiego wymogu pozwoli w 100% zabezpieczy¢ wszystkie komponenty
elektryczne 16zka przed zalaniem, zagwarantuje bezpieczenstwo pacjenta i personelu oraz zapewni funkcjonalnosé¢ 16zka
przez wiele lat.

[
} *Zdjecie pogladowe oferowanego fozka

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18

Czy (w pkt. 58) Zamawiajacy dopusci materac, ktory posiada 19 lub 20 komér wyposazonych w automatyczne szybkoztgczki
co umozliwia spust powietrza tylko z wybranych komér materaca dla maksymalizacji skuteczno$ci redukciji nacisku na wy-
brane czesci ciala pacjenta? Proponowane rozwiazanie jest rownowazne do oczekiwanego przez Zamawiajacego i zapewni
identyczna funkcjonalnosé.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.
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Pytanie 19

Czy (w pkt. 63) Zamawiajacy dopusci pompe materaca, ktora automatycznie dostosowuije cisnienie w komorach, w zalezno-
Sci od stopnia odlezyn pacjenta, bez koniecznosci recznego nastawiania? Proponowane rozwigzanie zagwarantuje najwyz-
szq skuteczno$¢ terapeutyczna,

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 20

Czy (w pkt. 66) Zamawiajacy dopusci materac, gdzie mozliwos¢ przefgczenia materaca w tryb transportowy odbywa sie
poprzez zamkniecie szybkoziaczki znajdujacej sig na przewodach powietrznych? Proponowane rozwiazanie bedzie bardzo
funkcjonalne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 21
Czy (w pkt. 71) Zamawiajacy dopusci pompe o wymiarach: ok. 370x260x140 mm? Proponowana pompa jest mniejsza, co
ma korzystny wplyw na codzienne uzytkowanie przy zachowaniu pefnej skuteczno$ci terapeutycznej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 22

Czy (w pkt. 77) Zamawiajacy dopusci materac bez dodatkowego, zasilanego elektrycznie pokrycia, i jako rozwigzanie zwigk-
szajace skutecznos¢ terapeutyczng dopusci materac z systemem mikrootworow, ktore dotleniajg uciskane tkanki oraz przy-
spieszajq leczenie odlezyn? Proponowane skuteczne i przetestowane rozwigzanie to system mikrootworow umiejscowionych
w materacu, pod chorym, przez ktore powietrze dociera bezposrednio do ciata pacjenta dotleniajac uciskane tkanki. Zwigk-
szony przeplyw suchego powietrza wplywa na ograniczenie zawilgocenia skory i poprawia jej dotlenienie oraz odpowiednig
termoregulacje. Oferent wnosi o dopuszczenie zastosowania rozwigzan rownowaznych w postaci réznych, alternatywnych
rozwigzan technicznych, ktore nie zmniejszq opisanej przez Zamawiajacego skutecznosci medycznej przedmiotu zamowie-
nia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 23

Czy ze wzgledu na codzienne procedury prowadzone w obszarze intensywnej opieki nad pacjentem, majac na uwadze
funkcjonalno$¢ materaca, ktéra opisat Zamawiajacy (np. wypinane komory, funkcje zarzadzajace mikroklimatem, czujniki
doboru ciénienia itp.) oczekuje rowniez aby materac miat mozliwos¢ dostosowywania go do roznych grup pacjentow i tym
samym oczekuje by wszystkie dostarczone materace, lub jaka$ ich czgs¢ posiadata funkcje rotaciji bocznej pacjenta? Jezeli
Zamawiajacy oczekuje takiej funkcjonalnosci materaca, prosimy o wskazanie ile sztuk na 19 zamawianych kompletow nalezy
dostarczy¢ z rotacjg boczng podczas realizacji zamowienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Zestaw nr 8

Pytanie 1

Czes€ 3

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Poz. 2 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowq skalibrowang do pracy ze strzykawkami o
objetosci 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml?

Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawki 2/ml ze wzgledu na fakt, ze wypetnienie drenu to
objetos¢ ok 1,5ml, co spowoduje, ze w strzykawce zostanie jedynie okoto 0,5 ml do infuzji.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 2

sz.3 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa z progrmowaniem parametrow infuzji w jednostkach
: Programowanie infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, pg/min, pg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h,
mg/kg/min, mg/kg/h, mglkg/24h, mg/m?h, mg/m?/24h, g/h, glkg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmolikg/h, mmolikg/24h,
mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, keal/h, keal/24h, keallkg/h, mEg/min, mEg/h,
mEgq/kg/min, mEg/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h. ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 3
Poz. 6 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa z awaryjnym zasilaniem z akumulatora
wewnetrznego powyzej 11 h dla infuzji 5Smi/h ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 4

Poz. 11 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowg posiadajacg bardzo czytelng i intuicyjng
klawiature symboliczng z niebieskim monochromatycznym graficznym wyswietlaczem LCD ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza

Pytanie 5
Poz. 12 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa z szybkos¢ dozowania: 0,1-1200 mi/h ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza

Pytanie 6

PZZ. 13 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa z dostepnymi trybami infuzji: infuzja ciagta wedtug
objetosci/czasu lub dawkilczasu

-infuzji z limitem objetosci

-infuzji bolusowej ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza

Pytanie 7
Poz. 17 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa z mozliwoscig regulacji progow cinienia w
zakresie: 50-900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50-250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 2560-800 mmHg) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8

Poz. 18 Ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta i terapii , prosimy Zmawiajacego o dopuszczenie wysokiej jakosci pompy
infuzyjnej z mozliwoscig ustawienia 22 poziomoéw cisnienia okluzji z mozliwoscia zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i
ponownym zatwierdzeniu parametrow z wskaznikiem cinienia widocznym na wyswietlaczu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.
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Pytanie 9
Poz.21 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa z automatycznym  wstrzymaniem podazy bolusa i

mozliwoscia kontynuacji podazy pozostatej objetosci plynu po usunieciu alarmu okluzji. (bezpieczenstwo pacjenta) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 10
Poz. 26 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe strzykawkowa o pojemnosci biblioteki 2850 lekow ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 11

Pompa infuzyjna objetosciowa

Poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe objetosciowa przeznaczong do podawania

pacjentom dorostym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub

ciagtych infuzjach ptynow pozajelitowych , lekow , krwi i preparatow

krwiopochodnych oraz lekow, przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie drog podawania (droga dozylna, dotgtnicza,
podskérna) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 12

Poz. 3 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe objetosciowa z mozliwoscia programowania parametrow infuzji w
jednostkach ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, pg/min, pg/h,

Lg/kg/min, pgikg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min,

mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m /h, mg/m /24h, g/h, g/kg/min,

g/kg/h, glkg/24h, mmol/h, mmolikg/h, mmolikg/24h, mU/min,

mU/kg/min, mU/kg/h, Uimin, Uh, Ulkg/min, Urkg/h, kealfh,

kcal/24h, kcallkg/h, mEq/min, mEg/h, mEqrkg/min, mEq/kg/h. z uwzglednieniem lub nie masy ciata w odniesieniu do czasu ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 13
Poz. 6 Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania pompg objetosciowg z awaryjnym zasilaniem z akumulatora
wewnetrznego powyzej 8 h dla infuzji 25mli/h

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 14
Poz. 10 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe objetosciowa z obstuga pompy przy uzyciu klawiatury
symbolicznej oraz z niebieskim monochromatycznym graficznym wyswietlaczem LCD ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 15
Poz. 11 Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy pompe objetosciowa z zakresem predkosci infuzji 0,1-1500ml/h 2

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.
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Pytanie 16

Poz. 12 Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy pompe objetosciowa z trybami infuzji min. -objeto$¢ , czas predkosc;-
objetost, predkosc;-objetosc , czas ;czas, predkose; predkosé zwykla; tryb rosngco -malejacy; sekwencyjny; krople/minute;
infuzji bolusowej ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 17
Poz. 13 Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy pompe objetosciowg o doktadnosci infuzji + 1% ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 18
Poz. 16 Czy Zamawiajacy dopuéci do postepowania pompe objetosciowg z mozliwoscig regulacii progow cisnienia w
zakresie: 50-900 mmHg. {co 25 mmHg w przedziale 50-250 mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250-900 mmHg) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 19

Poz. 17 Ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta i terapii , prosimy Zmawiajacego o dopuszczenie wysokiej jakosci pompy
infuzyjnej z mozliwoscia ustawienia 19 pozioméw cisnienia okluzji z mozliwoscia zmiany progu po zatrzymaniu infuzji i
ponownym zatwierdzeniu parametrow z wskaznikiem cisnienia widocznym na wyswietlaczu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 20
Poz. 23 Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania pompe objetosciowa z automatycznym wstrzymaniem podazy bolusa i
mozliwoscia kontynuacji podazy pozostatej objetosci ptynu po usunigciu alarmu okluzji. (bezpieczeristwo pacjenta) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 21
Poz. 28 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania pompe objetoéciowa o pojemnosci biblioteki 2850 lekow ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 22
Stacja dokujaca
Poz. 2 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania stacje dokujaca z zasilaniem sieciowym 100-240V/50-60 Hz ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 23
Poz. 10 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania stacje dokujaca bez wysiggnika do zawieszenia pojemnikow z ptynami
infuzyjnymi ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.
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Pytanie 24
Stojak o zwigkszonej nosnosci do mocowania stacji dokujacych
Poz.1 Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania stojak o z maksymalnym obciazeniem 25 kg ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Zestawnr 9

Pytanie 1
Dotyczy: Materac zmiennoci$nieniowy wraz z pompa
Punkt 54 prosimy o dopuszczenie wymiarow 850x2000x200 mm lub 900x2000x200 mm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 2
Punkt 56 prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 22 komor poliuretanowych: 2 statyczne komory glowy, 14
komor w sekgji tutowia, posladkow i ud, 6 obnizonych komor w sekcji tydek i piet

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 3
Punkt 57 prosimy o dopuszczenie 6 obnizonych komér w sekcji fydek/pigt zapewniajacych dodatkowa redukcje ucisku na
tym obszarze

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 4

Punkt 58

Prosimy o odstapienie od wymogu spustu powietrza z wybranych komor ~ informujemy, iz rozwiazanie to nie jest juz
stosowane, poniewaz wylgczanie komor w trybie dynamicznym moze doprowadzi¢ do kontaktu pacjenta z podtozem — w
wyniku realizacji trybu zmiennocisnieniowego, w sumie 3 sasiadujace komory beda pozbawione powietrza.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie odstepuje od tego wymogu.

Pytanie §

Punkt 59

Prosimy o dopuszczenie systemu z catkowicie automatyczna regulacja cisnienia w komorach w zaleznosci od wagi, postury i
ulozenia pacjenta - czujnik umiejscowiony w pompie — jest to rozwigzanie lepsze poniewaz czujnik nie jest narazony na
uszkodzenia mechaniczne

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 6

Punkt 61

Prosimy o dopuszczenie pokrowca o wysokim standardzie higieny - odpornego na penetracjg przez krew i ptyny
fizjologiczne, odpornego na penetracje przez patogeny pochodzace z krwi, odpornego na penetracje przez bakterie,
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przystosowanego do prania w temp. 95 O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowanego do
czyszczenia $rodkami na bazie roztworu chloru o stezeniu do 1% w sytuacjach wymagajacych neutralizacje
zanieczyszczeniami z Krwi

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 7
Punkt 64
Prosimy o dopuszczenie materaca wyposazonego w 6 pasow mocujgcych do leza tozka

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8

Punkt 66

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci przetaczania materaca w tryb transportowy poprzez zamknigcie przewodu powietrznego
za pomoca zintegrowanej zatyczki

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 9
Punkt 68
Prosimy o dopuszczenie pompy pracujacej w 3 trybach: pulsacyjnym, statycznym niskocisnieniowym, dynamicznym

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 10
Punkt 69
Prosimy o dopuszczenie pompy z moZliwoscia regulacji diugosci czasu cyklu w zakresie 10-25 min co 5 min

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 11
Punkt 71
Prosimy o dopuszczenie wymiarow pompy 11.cm x 30 cm x 20 cm

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 12
Punkt 72
Prosimy o dopuszczenie stopnia ochrony na poziomie IP42 - jest to parametr lepszy

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 13

Punkt 77

Prosimy o odstapienie od wymogu od wymogu dodatkowego pokrycia, w przypadku zaoferowania systemu
przeciwodlezynowego zapewniajacego odpowiedni mikroklimat, dzigki:
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- funkeji air-flow-control- recyrkulacji powietrza - zapewniajacej stata, temperaturg powietrza w materacu | eliminujace]
ryzyko wychtodzenia pacjenta

- pokrowcowi 0 przepuszczalnosci pary wodnej na poziomie 600g/m2/24h zapewniajacemu odpowiedni poziom
odprowadzania wilgoci spod pacjenta.

Informujemy, iz rozwigzanie opisane w pkt. 77 posiada tylko jeden wykonawca, dlatego dopuszczenie ww. rozwigzania
rownowaznego umozliwi przystapienie do postepowania wigkszej liczbie wykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza, ale nie wymaga.

Zestaw nr 10
Pytanie 1
CZESC 1 Lozko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem zmiennocisnieniowym - 19 szt.
Czy Zamawiajacy dla Czesci 1 wyrazi zgode na wydiuzenie terminu realizacji dostawy do 10 tygodni?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy w pkt.4 Parametrow technicznych dopusci tozko, posiadajace stabiing konstrukcje, opartg na 2
kolumnach cylindrycznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy w pkt.7 Parametrow technicznych dopusci Lozko, posiadajace Leze 1ozka wypeinione piyta przezierng dla
promieniowania RTG, w segmencie oparcia/plecow, w pozostalej czgsci platforma leza zlozona z wyjmowanych paneli,
segmenty odejmowane bez koniecznosci uzycia narzedzi?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 4
Czy Zamawiajgcy w pkt.8 Parametrow technicznych dopusci Lozko, gdzie diugosc zewnetrzna l6zka w pozycji krotkiej
wynosi 220 cm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy w pkt.9 Parametrow technicznych dopusci Lozko, posiadajace mozliwose plynnej regulacji dtugosci leza w
zakresie do 30 cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy w pkt.10 Parametrow technicznych dopusci L6Zko, posiadajace mozliwose mozliwos¢ przediuzenia
diugosci leza 0 30 cm?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy w pkt.15 Parametrow technicznych dopusci tozko, posiadajace szczyty tworzywowe, wyjmowane od
strony glowy i ndg; mozliwo$¢ wyboru koloru wklejki szczytu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy w pkt.16 Parametrow technicznych dopusci Lozko, gdzie w przypadku uzywania pozycji Tredelenburga
szczyt tozka od strony glowy jest ruchomy?

Odpowiedi:

Zamawiajcy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy w pkt.17 Parametrow technicznych dopusci £ozko, gdzie Przeswit migdzy rama tozka, a podiozem przy
dostepnie bocznym pomiedzy kotami (przy kotach 150 mm) wynosi 15cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy w pkt.26 Parametrow technicznych dopusci £6zko, gdzie Elekiryczna regulacja CPR przy pomocy jednego
przycisku znajdujacego sie na kazdym panelu sterujacym( za wyjatkiem paneli od strony pacjenta). £6zko po weisnigciu
takiego przycisku wykonuje skoordynowane ruchy prowadzace do osiagnigcia pozycji reanimacyjnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy w pkt.26 Parametrow technicznych dopusci £ozko, gdzie Elekiryczna regutacja CPR przy pomocy jednego
przycisku znajdujacego sig na kazdym panelu sterujacym( za wyjatkiem paneli od strony pacjenta). £ozko po weiSnigciu
takiego przycisku wykonuje skoordynowane ruchy prowadzace do osiggnigcia pozyciji reanimacyjnej?

Odpowieda:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy w pkt.27 Parametrow technicznych dopusci tozko, gdzie segment plecow z mechaniczng funkejig CPR,
bez sprezyny gazowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy w pkt.30 Parametrow technicznych dopusci t6zko, posiadajace mozliwosc regulacii elektrycznej segmentu
plecow 0-72°7

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.
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Pytanie 14
Czy Zamawiajacy w pkt.32 Parametrow technicznych dopusci Lozko, posiadajace mozliwose regulacji elektrycznej
Tredelenburga 16°7

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy w pkt.33 Parametrow technicznych dopusci Lozko, posiadajace mozliwos¢ regulacii elektrycznej anti-
Tredelenburga 16°? Zamawiajacy w pkt 32 i 33 okreslit parametry tredelenburga.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 16
Czy Zamawiajacy w pkt.38 Parametrow technicznych dopusci tozko, posiadajace Cztery kofa o $rednicy 150 mm z
centralng blokada umozliwiajacq ustawienie hamulca w 3 potozeniach:
- pelnablokada
- jazda na wprost
- jazda swobodna?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiajacy W pkt.39 Parametrow technicznych dopusci tozko, posiadajace obustronne pedaly hamulca ziokalizowane
w cze$ci noznej t0zka?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 18
Czy Zamawiajacy w pkt.45 Parametrow technicznych dopusci Lozko, posiadajace system wazenia pacjenta wyposazony w
przycisk zerowania wagi oraz moZliwos¢ wyswietlania wagi w zaokragleniu do najblizszych 500g?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 19
Czy Zamawiajacy W pkt.46 Parametrow technicznych dopusci £6zko, posiadajace system alarmu opuszczenia tozka przez
pacjenta — z mozliwoscig regulacji czutosci lub catkowitej dezaktywacii?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 20

Czy Zamawiajacy W pkt.48 Parametrow technicznych moze wyjasnic co miat na mysli piszac:
Wyposazenie do kazdego tozka:

uchwyt na przetwornik — 1 szt.?

Odpowiedz
Przetwornik do krwawego pomiaru ci$nienia i rzutu serca.
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Pytanie 21

Czy Zamawiajacy w pkt.58 Parametrow technicznych dopusci materac gdzie w 19 lub w 20 komor jest wyposazone w
automatyczne szybko zlaczki co umozliwia spust powietrza tylko z wybranych komor materaca dia maksymalizacii
skuteczno$ci redukcji nacisku na wybrane czesci ciata pacjenta?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 22
Czy Zamawiajacy W pkt.63 Parametrow technicznych dopusci materac gdzie pompa materaca automatycznie dostosowuje
ciénienie w komorach, w zalezno$ci od stopnia odlezyn pacjenta, bez koniecznosci recznego nastawiania”?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy w pkt.66 Parametrow technicznych dopusci materac gdzie mozliwos¢ przetaczenia materaca w tryb
transportowy odbywa sie to poprzez zamkniecie szybko ztaczki znajdujgce; sig na przewodach powietrznych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 24
Czy Zamawiajacy w pkt.71 Parametrow technicznych dopusci pompg o innych wymiarach?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 25
Czy Zamawiajacy w pkt.77 Parametrow technicznych dopusci materac bez dodatkowego, zasilanego elektrycznie pokrycia
materaca lecz z dodatkowym pokrowcem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Zestaw nr 11
Pytanie 1
Czy Zamawiajacy w zwigzku z sezonem wzmozonych urlopow wyrazi zgodg na wydiuzenie terminu realizacii przedmiotu
zamowienia dla czesci 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody.

Pytanie 2

CzesC 1.

£ 67ko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem zmiennocisnieniowym -19szt.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem Zmiennocisnieniowym
posiadajace dlugosé catkowita wynoszacq 219 cm umozliwiajace stosowanie standardowych materacy o dtugosci 200cm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.
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Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem zmiennocisnieniowym
posiadajgce mozliwos¢ jednostopniowego przediuzenia leza az o 28cm proponowane rozwiazanie jest korzystniejsze dla
Zamawiajacego od opisanego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania {ozko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem zmiennocisnieniowym,
ktore posiada ruchomy szczyt od strony glowy proponowane rozwiazanie eliminuje problem zmiany wysokosci pacjenta w
stosunku do statywu do kroplowek i zawieszonych na nich plyndw infuzyjnych. Zmiana wysokosci wptywa na szybkos¢
podawanej infuzji co bezposrednio ma wptyw proces leczenia pacjenta”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. pkt.26 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fozko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem
zmiennocisnieniowym, ktére posiada w barierkach bocznych od strony zewnetrznej umieszczone obok siebie dwa przyciski
wyraznie oznaczone CPR uruchomienie funkcji nastepuje poprzez jednoczesne weisniecie obu klawiszy proponowane
rozwigzanie zwieksza bezpieczenstwo pacjenta na wypadek przypadkowego uruchomienia funkcji CPR?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. pkt.27 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania f6zko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem
zmiennocisnieniowym, ktére posiada sitowniki posiadajace uktad wysprzeglajacy je w czasie wykonywania CPR-u
mechanicznego, ktore maja ptyny i kontrolowany ruch i nie wymagajq stosowania ,namulca” w postaci sprezyny gazowey;
proponowane rozwiazanie umozliwia rowniez awaryjne, mechaniczne unoszenie oparcia plecow?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. pkt.30 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko do intensywnego nadzoru z wagg oraz materacem
zmiennocisnieniowym, ktre posiada mozliwosé regulacii elekirycznej oparcia plecow w zakresie 0-70 stopni; proponowane
rozwigzanie jest korzystniejsze od opisanego w SWZ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8

Dot. pkt.33 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania 16zko do intensywnego nadzoru z wagq oraz materacem
zmiennacisnieniowym, ktore posiada mozliwos¢ regulacii elektrycznej any-Trendelnburga w zakresie 0-15 stopni;
proponowane rozwiazanie jest korzystniejsze od opisanego w SWZ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 9
Czy Zamawiajacy w pkt.33 oczekuje tozka do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem zmiennocisnieniowym, ktore
posiada mozliwos¢ regulacji elektrycznej any-Trendelnburga, pozycja Trendelnburga opisana zostata w pkt.327

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. pkt.36 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tozko do intensywnego nadzoru z wagq oraz materacem
zmiennocisnieniowym na zasadzie rownowaznosci, ktore posiada jeden panel z kolorowym wyswietlaczem LCD do obstugi
funkeji pomiaru masy ciata pacjenta, sygnalizacji alarmow, panel ten chowany jest w kieszeni w polce na posciel posiada
mozliwo$¢ zawieszenia na szczycie oraz barierkach bocznych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. pkt.45 Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania t6zko do intensywnego nadzoru z waga oraz materacem
zmiennocisnieniowym, ktore posiada system wazenia pacjenta wyposazony w przycisk zerowania wagi oraz moziiwos¢
wy$wietlania wagi w zaokragleniu do najblizszych co 200 gram w trybie podstawowym i trybie ,zoom" co 100gam.
Proponowane rozwigzanie jest korzystniejsze dla Zamawiajacego od wymaganego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 12

Dot. Pkt 48. Prosimy o doprecyzowanie uchwytu na przetwornik jaki rodzaj wyposazenia ma by¢ mocowany na tym
uchwycie?

Odpowiedz:

Przetwornik krwawego pomiaru ci$nienia i rzutu serca.

Pytanie 13

Materac zmiennocisnieniowy z pompg,

Czy Zamawiajacy uzna za spefniajacy wymogi SIWZ materac przeciwodlezynowy o nastepujacych parametrach odmiennych
od opisanych:

. materac o wymiarach 200x90x21cm,

. zZbudowany z 18 poliuretanowych komar bez zaworow spustowych, podzielonych na dwie sekcje - glowy oraz ciata
pacjenta, z szescioma pasami do mocowania do leza tozka

. z czujnikiem zapewniajacym automatyczny dobor cisnienia w komorach w zaleznoci od wagi i pozycji pacjenta
umieszczonym w pompie

. 7 mozliwoscig przetaczenia materaca w tryb transportowy do 24 godzin poprzez odigczenie przewodu powietrznego
od pompy i zamknigcie go stoperem

. z pompa o wymiarach 42,7 x 12,8 x 23,3cm

. bez dodatkowego, zasilanego elektrycznie pokrycia materaca opisanego w punkcie 77 tabeli - opisane pokrycie

Skin 1Q jest produkowane i dostarczane wylgcznie przez firme ArjoHuntleigh. Wymog dostarczenia go z materacem
ogranicza mozliwos¢ ztozenia oferty tylko do jednego oferenta i uniemozliwia jakakolwiek konkurencje.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Zestaw nr 12

Pytanie 1

Czes¢ 3- Pompy infuzyjne.
POMPA INFUZYJA STRZYKAWKOWA.
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Czesc 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt.3. Czy Zamawiajacy dopusci pompe z nastepujgcymi jednostkami: mg, pg, ng,
iU, mEg, mmol ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 2
Cze$¢ 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt.10 Czy Zamawiajacy dopuéci pompe z ramieniem wychodzacym poza gabaryt
obudowy, zabezpieczone] przed skutkami ewentualnego uderzenia w ramie pompy ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 3
Czes6 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt. 12. Czy Zamawiajacy dopusci pompe z predkoscig podazy od 0.1 mi/h do
1800,00 ml/h. Wieksze predkosci nie majq zastosowania klinicznego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 4

Cze$¢ 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt. 11. Czy Zamawiajacy dopusci pompe wylacznie z przejrzysta, funkcjonalng
klawiaturg symboliczng ?

Qdpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie §

Czesc 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt.15. Czy Zamawiajgcy dopusci pompe z rejestrem 1000 zdarzen. Wiecej zda-
rzen dostepnych w trybie serwisowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 6

Czes¢ 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt.16 . Czy Zamawiajacy dopusci pompg z z mozliwoscig regualacii progow w 9
poziomach, w zakresie 75 do 900 mmHg ? Wieksze ilosci progow w wymienionym i wymaganym zakresie, nie majg uzasad-
nienia i komplikujg obstuge pompy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 7

Czes¢ 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt.26.

Czy Zamawiajacy dopusci pompe z biblioteka lekow o pojemnosci 3000 nazw ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 8

Czes¢ 3. Pompa infuzyjna strzykawkowa Pkt.31.

Czy Zamawiajacy dopusci pompe informujacg o prawidlowym potozeniu pompy w stacji dokujacej zamiast alarmu nieprawi-
dlowego mocowania ? Oferowane przez nas pompy i stacje dokujace, majg niezwykle fatwy i niezawodny sposob mocowa-
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nia | dokowania pomp w stacjach. Tylko w takiej sytuacji pompa jest zasilana, co ma odzwierciedlenie w postaci wySwietlanej
ikony.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 9

POMPA INFUZYJNA OBJETOSCIOWA.

Czest 3. Pompa infuzyjna objetosciowa Pkt.3.

Czy Zamawigacy dopusci pompe z nastgpujacymi jednostkami: mg, ug, ng, IU, mEq, mmol ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 10

Czeéé 3. Pompa infuzyjna objgtosciowa Pkt.6. Czy Zamawiajacy dopusci pompe o czasie pracy w trybie awaryjnym ( bez
zasilania siedowego) w czasie 6 godzin przy predkosci 26 mi/h ? Diuzsze czasy podazy w warunkach oddziatu nie majg
zastosowania i zwiekszaja gabaryty akumulatoréw i urzadzen

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Pytanie 11

Cze$¢ 3. Pompa infuzyjna objetosciowa Pkt.10.

Czy Zamawigigcy dopusci pompe wylacznie z przejrzysta, funkcjonaing klawiaturg symbolicznag ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, i nie dopuszcza.

Pytanie 12

Czesé 3. Pompa infuzyjna objetosciowa Pkt.11.

Czy Zamawigiaey dopusci pompg z predkoscig podazy 0d 0.1 ml/h do 1200,00 mi/h. Wieksze predko$ci nie majg,
zastosowania klinicznego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 13

Czest 3. Pompa infuzyjna objetosciowa Pkt.15116.

Czy Zamawigigey dopusci pompe z mozliwoscia regulacii progéw w 9 poziomach, w zakresie 76 do 750 mmHg ? Wigksze
ilogci progoww wymienionym i wymaganym zakresie, nie majq uzasadnienia i komplikujg obstuge pompy.

OdpowiedZ
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 14

Czes¢ 3. Pampa infuzyjna objetosciowa Pkt. 33

Czy Zamawijacy dopusci pompg informujaca o prawidtowym polozeniu pompy w stacji dokujacej zamiast alarmu nieprawi-
diowego momowania ? Oferowane przez nas pompy i stacje dokujace, maja niezwykle fatwy i niezawodny sposob mocowa-
nia | dokowania pomp w stacjach. Tylko w takiej sytuacji pompa jest zasilana, co ma odzwierciedlenie w postaci wyswietlanej
ikony.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 15

STACJE DOKUJACE

Czest 3. Stacja dokujaca pkt. 9.

Czy Zamawiajacy dopusci stacje o tacznej masie 6,9 kg z wbudowanym, podwéjnym, solidnym elementem do mocowania
stacji dokujacej ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 16

Czesc 3. Stacja dokujaca pkt. 10

Czy Zamawiajacy dopusci stacje dokujaca bez wysiggnika do zawieszenia pojemnikow z ptynami infuzyjnymi ? Takie
wysiegniki znajdujg sie w, proponowanym przez nas sprzecie, w nastepnej wymaganej pozycji {j. w ,stojaku o zwigkszone
nosnosci do mocowania stacji dokujacych”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Zestaw nr 13
Pytanie 1
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wysokiej klasy t6zko do intensywnego nadzoru z wagg oraz
materacem zmiennocisnieniowym charakteryzujace sig ponizszymi parametrami technicznymi:

Lp Nazwa i opis parametrow oferowanych:

n Zasilanie elektryczne urzadzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator

2 Dlugo$¢ catkowita tozka bez przedtuzenia leza 215,8cm

3 Szerokost catkowita 16zka przy catkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 99,5¢cm

4 Regulacja elekiryczna wysokosci z indykatorem/sygnalizacjg diodowa osiggniecia wysokosci minimalnej

5. Sygnalizacja pozycji posrednich - sygnalizowana pod$wietleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarariczowego

6. Wysokosé minimalna leza mierzona od podioza do gomej plaszczyzny segmentow leza bez materaca 43,9cm

7 Wysokost maksymalna leza mierzona od podioza do gomej plaszczyzny segmentow leza bez materaca 80,8cm
Konstrukeja 16zka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszacych w systemie

8. |trapezowym

Sporzadzila: E. Fira — Topor
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Lp Nazwa i opis parametréw oferowanych:
Leze podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypetnione sztywnymi plytami ze zmywalnego
9. |tworzywa sztucznego
10 Konstrukcja zapewniajaca przeswit pod tozkiem 20cm
1" Regulowane klamry obejmujace materac, zapobiegajace jego przemieszczeniu, po kazdej ze stron
12 Elektryczna regulacja segmentu oparcia plecow, z tzw. inteligentnym autokonturem
13 Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia plecow w stosunku do poziomu ramy leza 0-65°
14 Eiektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem
15 Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leza 0-28°
16 Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leza Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -20°
17 Ruch wsteczny segmentu oparcia
18 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.
19 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostgpne po nacisnigciu jednego przycisku.
20 Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -17°) - (+17°)
Elektrycznie regulowana pozycja utatwiajaca repozycjonowanie pacjenta - t6zko rozpoczyna serie skoordynowanych ruchow az
1 do uzyskania pozyciji horyzontainej, a nastepnie przechyla leze do pozycji Trendelenburga do 7° - Pozycja uzyskiwana za
" | pomocg jednego przycisku
Elektrycznie regulowana pozycja krzesta kardiologicznego. L6Zko rozpoczyna serig skoordynowanych ruchow, wiaczajac
99 pozycje anty-Trendelenburga, przeksztaicajacych pozycie tozka do pozycji siedzacej z opuszczonymi nogami. Pozycja
" | uzyskiwana za pomoca jednego przycisku
Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna — pozioma. Lozko rozpoczyna serig skoordynowanych ruchow poziomujacych
3 segmenty leza z dowolnego ustawienia 16zka obnizajac leze do najnizszej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomoca
" | jednego przycisku
Pozycja wyjsciowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu — regulowana elekirycznie. £ozko rozpoczyna serig
o4 skoordynowanych ruchéw tj. poziomuje segment ud i podnosi jednoczesnie segment oparcia, utatwiajgc pacjentowi wyjscie z
" [tozka. Lozko nie zmienia wysokosSci
Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterownikow wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe,
25. | wodoodporne
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Lp Nazwa i opis parametrow oferowanych:

%6 Podswietlenie nocne, informujace personel o najnizszym ustawieniu wysokosci 16zka,

07 4 pojedyncze antystatyczne, kotka o $rednicy 150 mm

Centralna blokada wszystkich kol jednoczesnie uruchamiana jedng dzwignia zlokalizowana pod szczytem tozka od strony ndg
28. | pacjenta

29 Koto sterujace pod segmentem oparcia

Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraznym kolorem, umozliwiajaca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostgpna
30. |z obu stron 16zka, niezaleznie od pozycji barierek

Elektryczna funkcja CPR obslugiwana za pomocg jednego przycisku w kolorze zottym zlokalizowanym po zewnetrznej stronie
barierek bocznych. Lozko wykonuije serie skoordynowanych ruchdw w celu wypoziomowania leza i ustawienia sig¢ w najnizszej

31. y
pozycji.

Barierki boczne podwojne, dzielone, poruszajace sie wraz z segmentami leza, zapewniajace ochrone pacjenta przed
32. | zakleszczeniem

Barierki wyposazone w wizualne wskazniki kata nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kata 30° i 45° oraz kata
33. | nachylenia ramy {6zka dla terapii ulozeniowej. Wskazniki widoczne niezaleznie od pozycji barierek

Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umozliwiajgca ich ziozenie przy uzyciu jednej
reki. Barierki stuza jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z tozka. Barierki boczne fatwe w dezynfekcji spetniajace nowg
34. | norme EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantujacym pewng i stabilng podpore podczas
wstawania lub transferu na krzesto

Zewnetrzne wykonczenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytow tozka wykonane z tworzywa sztucznego, bez
35. | widocznych elementow metalowych

Lozko wyposazone we wskazniki p;)zycji bioder pacjenta do wlasciwego utozenia pacjenta na powierzchni leza, stanowiace
36. | integraing czes¢ barierek

Lozko wyposazone w graficzny interfejs uzytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie f0zka na
37. | barierce bocznej stuzacy do obstugi alarméw, wagi i zmiany ustawien {6zka.

3 stopniowy alarm wyjscia pacjenta z t6zka z mozliwoscig czasowego zawieszenia podnoszacy stopien bezpie_czéhstwa

38. o
pacjentow
39 Mozliwo$¢ zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu poréwnania zmiany masy ciala pacjenta
40 Alarm opuszczenia segmentu oparcia ponizej 30° lub 45° z moZIiwoéaqzawieszenia podnoszagcy stopien bezpieczenstwa

pacjentow
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Lp Nazwa i opis parametrow oferowanych:
L 6zko wyposazone w system pomiaru masy ciata pacjenta klasy il w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia

41. | certyfikowany przez jednostke notyfikowang

42, | Mozliwo$¢ wyswietlenia wagi z dokfadnoscia 100g

13 Waga wyposazona w system autokompensacji masy przedmiotow dodawanych i odejmowanych na leze w trakcie pobytu

" | pacjenta na f6zku tak, by wy$wietlana waga pacjenta pozostata bez zmian.

44, | Maksymalna waga pacjenta 250 kg

45, | Automatycznie wygaszana po 30 sekundach warto$¢ masy ciafa pacjenta.

16 Nieruchomy szczyt gorny o

47 L6zko wyposazone w wieszak infuzyjny 2 haki

48 Odbojniki w 4 naroznikach tozka

49 6 uchwytow na pasy do unieruchomienia pacjenta

50 4 gniazda na statywy infuzyjne

51 Bezpieczne obcigzenie robocze 250 kg -

52, | Materac powietrzny
53 Materac powietrzny leczacy odlezyny
54 Diugos¢ materaca: 203cm
55 Szeroko$¢ materaca: 92cm
56 Grubos¢ materaca: 21,5¢cm
57 Waga materaca: 17,5 kg

Materac w pefni kompatybilny z 16zkiem z mozliwoscig sterowania wszystkimi funkcjami materaca z panelu dotykowego LCD
58, | budowanego w barierke boczng fozka.
ol sonaaaressmaoass. o P
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Lp Nazwa i opis parametréw oferowanych:

59 Modut sterujacy oraz zasilajacy wbudowany w materac

Materac z mozliwoscig pracy w dwoch trybach terapeutycznych (z mozliwo$¢ wyboru): ciagtego i zmiennego niskiego cisnienia.
Materac wyposazony w 5 sekcji w skfad ktorych wehodza; 3 sekcje mikrokomor: Klatki piersiowe, krzyzowej i udowej oraz 2

60,
sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odlezyn pigt i glowy.

Materac wyposazony w czujnik pomiaru cisnienia, ktory automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziatu personelu dobiera
61, | cisnienia w komorach niezaleznie od wagi i pozycji pacjenta.

Materac wyposazony w zintegrowana kieszen na kasete RTG minimalizujacq koniecznos¢ repozycjonowania pacjenta do
62. | wykonania badania

Materac wyposazony w system odprowadzania wilgoci oraz ciepta w gtab pokrowca a nastepnie wraz z przeptywem powietrza
63. | usuwa gona zewnafrz materaca.

Materac z mozliwoscig natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ufatwienia procedur pielegnacyjnych, po 10
64. | minutach powraca automatycznie do trybu terapeutycznego

Limit wagowy umozliwiajacy prewencje i leczenie odlezyn od stopnia | do IV u pacjentow dorostych od niskiego do wysokiego
65.  |ryzyka

66 Maksymalne obcigzenie robocze 250 kg

67 Materac z funkcjg szybkiej deflacji (30 sekund) po uruchomieniu dzwigni CPR tozka

Funkcja natychmiastowego utwardzenia dostepna rowniez po weisnigciu przycisku umleszczonego na panelach sterujacych
68, | wbudowanych w barierki boczne f6zka uruchamiajacego funkcje utatwiajacq repozycjonowanie pacjenta

69 Informacija o uruchomieniu funkcji CPR dostepna wy$wietiaczu wbudowanym w barierke boczna 16zka

Funkcje sterowania materacem dostepne na ekranie dotykowym t6zka:
- tryb zmiennego niskiego cisnienia

- tryb ciaglego niskiego cisnienia

70. |- tryb maksymalnego napompowania

- funkcja zarzadzania mikroklimatem skory pacjenta

- funkcja szybkiej deflacii

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.
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Zestaw nr 14
Pytanie 1
Czesc¢ 3- Pompy infuzyjne.
POMPA INFUZYJNA OBJETOSCIOWA,
Czesé 3. Pompa infuzyjna objetosciowa Pkt.14.  Historia infuzji min. 1500 zdarzen”
Czy Zamawiajacy dopusci pompe z rejestrem 1000 zdarzen?
W oferowanej pompie, wiecej zdarzen dostepnych w trybie serwisowym.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Zestaw nr 15
Pytanie 1
Czes$é 3
warunki gwarancji - Punkt 4
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przediuzenie czasu przyjazdu serwisu oraz naprawy po zgtoszeniu awarii do 72 godzin?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza.

Zestaw nr 16

Pytanie 1

Cze$¢ nr 2 Aparat USG przewozny do wykonywania wkiu¢ centralnych

Pkt. 8. Czy Zamawiajacy dopusci aparat usg ktorego start systemu od momentu ponownego
uruchomienia wynosi 44 sek ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 2

Pkt. 10. Czy Zamawiajacy dopusci aparat usg ktorego czas uruchomienia wynosi 44 sek 7
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 3

P{tt. 28. Czy Zamawiajacy dopusci aparat usg ktérego maksymalna szybko$¢ probkowania wynosi 357 obrazow/s?
Zamawiajacy wymaga odéwiezania 5000 obrazow na sekunde, tak wysokie od$wiezanie wystepuje w echokardiografach
klasy premium. Aparaty przewozne dedykowane do wkiuc centralnych nie posiadajg tak wysokiego odSwiezania poniewaz w
tego typu systemach nie ma potrzeby zastosowania tak zaawansowanej technologii.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza.

Pytanie 4

Pkt. 60. Zamawiajacy wymaga aby przyjazd serwisu i naprawa po zgtoszeniu awarii

(email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostata wykonana nieodptatnie w ciagu maksymalnie 24h. Ultrasonograf jest
skomplikowanym urzadzeniami, dlatego tez czas naprawy w ciagu 24 godzin moze by¢ nie wystarczajacy dla wykonawcy
biorac pod uwage sytuacje pandemiczna panujaca w kraju i na $wiecie. Prosimy zatem o zmiang na nastepujaca;:
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NIP: 644-26-76-726 Regon: 000296495

Przyjazd serwisu po zgloszeniu awarii(email, sms, tel.) w okresie gwarancyjnym zostanie
wykonana nieodptatnie w ciggu maksymalnie 24h a naprwa w okresie gwarancyjnym zostanie wykonana w ciagu 72 h.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza

Zestaw nr 17

Pytanie 1
Czy zamawiajacy dopusci w zakresie zadania nr 1 termin platnoci 30 dni, co w znaczacy sposob wptynie na plynno$¢ finan-
sowg wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza

Z powazaniem
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Sporzadzita: E. Fira - Topor




