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IM. JANA PAWAA I MALOPOLSKIEGO MALOPOLSKA

Krakéw, 14.06.2022 r.
DZ.271.34554,2022

Dziat Zaméwien Publicznych
tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postepowania DZ.271.34.2022 - Dostawa oksygenatoréw do krazenia
pozaustrojowego oraz réznych asortymentéw dla Pracowni Krazenia

Pozaustrojowego.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta I], ul. Pradnicka 80 w Krakowie,
powiadamia zainteresowane strony, ze w zwigzku z ww. postepowaniem, zostaly

zadane nastepujgce pytania:

1. Czy Zamawiajacy, w pakiecie nr 3, do oksygenatora z wbudowanym filtrem
tetniczym wymaga zestawu drendw z filtrem tetniczym, czy bez filtra tetniczego?
Jezeli wymagany jest zestaw z filtrem tetniczym, to czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na zaoferowanie zestawu drenéw wedlug zataczonego schematu EU4745/A?

Jezeli wymagany jest zestaw bez filtra tetniczego, to czy Zamawiajacy wyrazi zgode
na zaoferowanie zestawu drenéw wedlug zalaczonego schematu EU47457?
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Odp. Czy Zamawiajacy, w pakiecie nr 3, do oksygenatora z whudowanym filtrem tetniczym
wymaga zestawu drendw z filtrem tetniczym, czy bez filtra tetniczego?
W zestawie drenéw Zamawiajacy nie wymaga filtra tetniczego.

Odp. Jezeli wymagany jest zestaw z filtrem tetniczym, to czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zaoferowanie zestawu drenéw wedtug zatgczonego schematu EU4745/A?
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie zestawu drenéw wedtug schematu EU4745/A.

Odp. Jeieli wymagany jest zestaw bez filtra tetniczego, to czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zaoferowanie zestawu drenéw wedtug zataczonego schematu EU4745?
Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie zestawu drenéw wg schematu EU4745.
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Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.
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