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ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA
ORAZ
MODYFIKACJA  SWZ cz. 3




Znak sprawy: SZP.242.22.2023
Dotyczy: Umowa nr: RPWM.13.02.00-28-0030/22-00
Data: 07.07.2023

[bookmark: _Hlk72219252][bookmark: _Hlk64012844]Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby warmińsko-mazurskiego centrum chorób płuc w ramach dofinansowania pn. „Doposażenie              W-MCChP w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny, w tym do rehabilitacji leczniczej po przebytym zakażeniu COVID-19, w celu zapewnienia mieszkańcom regionu opieki medycznej                              w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia”

[bookmark: _Hlk104297427]Zgodnie  z art. art. 135 ust. 2   ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                  z 2022.1710 ze zm.), Zamawiający  udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

Wykonawca 1

[bookmark: _Hlk130388007]Pyt. 1: Pytanie do załącznika nr 2 SWZ- pakiet 15, Lp.26 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie  nazwy modeli endoskopów/ sztuki do których będą potrzebne przyłącza do szafy Endostore 7 i do myjni Wassenburga.
Odp.: Pracowania bronchoskopii Zamawiającego posiada następujące modele endoskopów: 
Videobronchoskop fluorescencyjny EB-1970AK
Videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS EB19-J10U
Videobronchoskop diagnostyczny EB19-J10
Bronchofiberoskop FB-18V
Wykonawca musi mieć jednak na uwadze, iż w obecnie trwającym postępowaniu Zamawiający chce zakupić tego typu urządzenia, które również muszą pasować do oferowanej myjni.  W postępowaniu są wskazane  graniczne parametry.

Pyt. 2: Pytanie do załącznika nr 2 SWZ- pakiet 15, Lp.29
Czy nowe stanowisko ma być zintegrowane do tej samej bazy clinnet jak obecne posiadane czy są jakieś dodatkowe wymagania ?
Odp.: Integracja ma być do tej samej bazy danych ClinNET. Nowe stanowisko powinno posiadać inną listę roboczą. Jest to druga pracownia realizująca inne zlecenia. 

[bookmark: _Hlk139016886]Pyt. 3: Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Z dniem uiszczenia należności za fakturę na Zamawiającego przechodzi prawo własności.(…).” ?
[bookmark: _Hlk139025112]Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pyt. 4: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pyt. 5: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia bądź dostarczenia do autoryzowanego serwisu, w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych.” ?
[bookmark: _Hlk139538209]Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby naprawa gwarancyjna trwała do 3 dni roboczych i 10 dni roboczych w przypadku sprowadzania części.

Pyt. 6: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego.” ?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie powyższego zapisu w ten sposób: „Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, urządzenia  zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany przedmiot umowy. Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi 4 dnia roboczego od złożenia wniosku przez Zamawiającego. Przy czym, Zamawiający zastrzega, że wniosek, o którym mowa wcześniej może zostać złożony przez Zamawiającego w dniu zgłoszenia awarii.”

Pyt. 7: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(…),  o ile ten każdorazowo trwał powyżej 7 dni roboczych.” ?
[bookmark: _Hlk139614122]Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie powyższego zapisu w ten sposób: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

Pyt. 8: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?
Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pyt. 9: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2, 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% do 0,2% ?
Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Pyt. 10: Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ – pakiet nr 15, 22, 23
Prosimy o modyfikację załącznika poprzez dodanie kolumny pozwalającej na potwierdzenie / opisanie oferowanego parametru.
Odp.: Formularze parametrów techniczno-użytkowych w załączniku nr 2 do SWZ dla każdego pakietu są edytowalne. W miejscach gdzie Zamawiający wymaga opisu, należy dokonać opisu (w kolumnie trzeciej, gdy w pozycji jest wpisane „TAK, podać”), w miejscach gdzie parametr techniczny jest oceniany proszę wpisać TAK lub NIE (w kolumnie trzeciej). Jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na zmianę parametrów, w kolumnie parametry oferowane  (tj. w kolumnie trzeciej) należy je opisać z dopiskiem – „zgodnie z odpowiedziami/modyfikacją SWZ z dnia …..”. Pozostałe parametry Wykonawca winien bezwzględnie spełniać, co potwierdzi podpisując formularz parametrów techniczno-użytkowych oraz oświadczenie pod tabelą. Wykonawca nie musi potwierdzać parametrów przy każdej pozycji formularza niewymagającej opisu, wpisując drugi raz TAK, w związku z czym Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania kolejnej kolumny.

Wykonawca 2 (pozostała część odpowiedzi z dnia 4.04.2023)

Pyt. 2: Dotyczy SWZ, rozdział  VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia w pakiecie nr 25 do 18  tygodni od podpisania umowy?
[bookmark: _Hlk139609370]Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia określonego w Pakiecie 25 w terminie do 10 tygodni, nie później jednak niż do 15 listopada 2023 roku. W związku z powyższym dokonuje się następującej modyfikacji projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7a do SWZ:
„w § 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do …….. dni od daty zawarcia umowy, tj. do ……………….. ( z uwagi na konieczność rozliczenia dofinansowania przez Zamawiającego nie dłużej niż do dnia   15.11.2023 roku).”

Wykonawca 3

Pyt. 1: dot. pakietu 3 – Czy Zamawiający dopuści koncentratory wyprodukowane w 2022 r.?
[bookmark: _Hlk139537699]Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 2: dot. pakietu 3 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści koncentrator o średnim poborze mocy 360W?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 3: dot. pakietu 3 pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści koncentrator o wymiarach wys. 52 cm x szer. 35 cm x gł. 43 cm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza koncentrator o w/w wymiarach.

Pyt. 4: dot. pakietu 3 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu z alarmem niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia,  wysokiej temperatury, oraz konieczności kontaktu z serwisem?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 5: dot. pakietu 3 pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści koncentrator z nawilżaczem umieszczonym w pojemniku montowanym na tylną ścianę urządzenia?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 6: dot. pakietu 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu i pierwszego uruchomienia, oraz szkolenia personelu? Koncentrator jest urządzeniem nieskomplikowanym, a dołączona instrukcja obsługi w jęz. polskim w sposób szczegółowy opisuje sposób użytkowania.
Odp.:  Nie, Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu.

Wykonawca 4
Załącznik nr 7a do SWZ Projekt umowy 
Pyt. 1: § 5 ust. 10 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 h? 
[bookmark: _Hlk139537898]Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2: § 6 ust. 1 pkt 1 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2%? § 6 ust. 1 pkt 2 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,3% do 0,2%? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3: § 6 ust. 1 pkt 4 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,3% do 0,2%? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4: § 6 ust. 4 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie sumy kar umownych z 20% do 10%?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca 5 
Pyt. 1: Dot. pakietów 1 i 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, ale wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2022 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

Pyt. 2: Dot. pakietów 1 i 13 oraz Dot. projektu umowy par 5 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48h w dni robocze? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


Pyt. 3:  Dot. pakietów 1 i 13 oraz Dot. projektu umowy par 5 ust. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 12 dni roboczych? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby naprawa gwarancyjna trwała do 3 dni roboczych i 10 dni  roboczych w przypadku sprowadzania części.

Pyt. 4: Dot. projektu umowy par. 5 ust. 15 i 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów: 
15. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej wyposażenia, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół lub moduł na nowy, wolny od wad. 
16. W przypadku 5-krotnego zgłoszenia tej samej awarii (która nie jest skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe wolne od wad, o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż dostarczone pierwotnie? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 5: Ad. pakiet nr 1 punkty : 4-17 Wideobronchoskop diagnostyczny Zwracamy się do Zamawiającego o sprostowanie czy nie doszło do omyłki w opisie oczekiwanego sprzętu, gdyż w pakiecie bronchoskopów sztywnych znalazł się wideobronchoskop giętki (punkty 4-17). Asortyment jest kłopotliwy do skompletowania dla jednego wykonawcy, gdyż pochodzi od kilku producentów. Prosimy Zamawiającego, o ile to możliwe, o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli uzyskać większą liczbę ofert. 
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości podziału pakietu w przetargu nieograniczonym. Jednakże, Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza parametrów techniczno-użytkowych w zakresie Pakietu 1, którego zmodyfikowana treść stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pyt. 6: Ad. pakiet 13 Gastroskop video wraz z zestawem myjącym - 1 sztuka, punkty 16 i 32. Czy Zamawiający może doprecyzować wymóg dostarczenia konektora do myjni określając jeden zestaw jako oczekiwany? Chodzi o to, że w punkcie 16 postawiono wymóg dostarczenia kompletu konektorów do myjni ETD3/4 a w punkcie 32 kolejny komplet konektorów do myjni Wassenburg. Doprecyzowanie pozwoli uniknąć dodatkowych (znacznych) kosztów.
Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ w tym zakresie. 

Wykonawca 6

Pyt.1: dotyczy pkt 2-3
Czy Zamawiający dopuści do oceny videobronchoskopy o lepszych parametrach niż podane w formularzu wraz z dostarczonym przez Wykonawcę procesorem obrazu najnowszej generacji EP6000 w pełni kompatybilnej z oferowanymi 4 bronchoskopami?
[bookmark: _Hlk139449008][bookmark: _Hlk139538901]Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 2: dotyczy pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z wlotem kanału biopsyjnego bardziej bezpiecznego typu: standard.
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 3: dotyczy pkt 12
Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczone videobronchoskopy posiadały lepsze parametry tj. głębia ostrości w zakresie: 2-100 mm?
Pozwala to na przeprowadzenie bardziej dokładnych badań.
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 4:   dotyczy pkt 11
Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop posiadający min. 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu? 
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 5: dot. pkt 16
Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop w którym system rotacji przyłącza do procesora wynosi 90 stopni, redukując tym samym  w sposób bardziej nowoczesny ryzyko uszkodzenia endoskopu?
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 6: dot. 20-21
Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat w pełni zanurzalny z gniazdami zabezpieczającymi styki przed korozją i  degradującymi wpływami środków dezynfekujących  ? 
Odp.: Zmawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 7: dot. 24
Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat wyposażony w nowoczesne, niezawodne i bezpieczne jednorazowe odłączany zawór ssący?
Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 8: dot. 7
Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z zabezpieczeniem złączy sprężenia zwrotnego  jak i ochrony światłowodu opatentowanego przez producenta oferowanych videobronchoskopów?
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 9: dotyczy videobronchoskop punkt 3:
Czy Zamawiający będzie wymagał średnicy zewnętrznej sondy wziernikowej: max. 6mm? To pozwala na dotarcie w dalsze rejony drzewa oskrzelowego
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 10: dotyczy videobronchoskop punkt 4:
Czy Zamawiający będzie wymagał średnicy zewnętrznej końcówki wziernika: max. 5,9mm? To pozwala na dotarcie w dalsze rejony drzewa oskrzelowego.
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 11: dotyczy  punkt 15:
Czy Zamawiający dopuści system z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą dwóch  konektorów specjalnie dedykowanych do tego rodzaju aparatów?
[bookmark: _Hlk139538991]Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 12: dotyczy  punkt 1
Czy Zmawiający dopuści do oceny zaoferowany własny procesor obrazu HD zamiast  kompatybilność   z procesorem firmy Pentax będącym w opisie?
Procesor obrazu EP 6000 firmy FujiFilm jest procesorem, który gwarantuje bezpieczeństwo pracy i energetyczne w skali 10.000 godzin. Oznacza to iż nie są wymagane wymiany lampy ksenonowe których koszt 1 sztuki  wynosi ok 5.500 PLN w okresie 500 godzin pracy ( co daje wymianę 20 lamp ksenonowych i sumaryczny koszt wydatków: 110.000 PLN w skali 10 lat).
Proponujemy zamiast wymiany lamp – nowy procesor obrazu gwarantujący bezpieczeństwo pracy przez okres 10.000 godzin pracy i to w bezpiecznym pakiecie).
Będzie to korzystne dla przejrzystości procedur przetargowych oraz rozszerzy konkurencyjność.
[bookmark: _Hlk139539015]Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pakiet 22-MYJNIA-dezynfektor 2 –stanowiskowa – 1 szt.
Pyt.1: Dot. pkt 14 
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowego dozowanego środka myjącego z możliwością wykorzystania płynu dezynfekującego zarówno jedno jak i wielokrotnego użycia?
Takie parametry myjni endoskopowej pozwalają na możliwość większego wyboru wachlarza płynów dezynfekcyjnych
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 2: dot. pkt 3-47
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 
-  wolumetryczne dozowanie płynów
-  min. 2 lampy  UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody.
-  automatyczne wyłączenie przy przekroczeniu temperatury krytycznej powietrze/ woda
-  program samo dezynfekcji
-  identyfikacja endoskopu za pomocą kodów kreskowych
-  obsługa różnych typów ( producentów) endoskopów
-  ładowana od góry bez konieczności wysuwania koszy ( lepsza ergonometria)
-  komora mycia wykonana z kwasoodpornego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących  i dezynfekujących używanych w myjni
-  zasilanie wodą z instalacji szpitalnej bez konieczności stasowania zewnętrznego uzdatniacza wody
- dezynfekcję bez konieczności podgrzewania płynu czyli w temperaturze pokojowej ok. 22 stopni C z możliwością regulacji temperatury w zakresie podanym przez Zamawiającego
- awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania
- sygnał akustyczny końca proces
- urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami
-  urządzenie bez zamontowanej suszarki, przez co endoskopy które odbywają proces mycia i dezynfekcji nie są narażone na dodatkowe działanie wysokich temperatur a tym samym nie powodując jego zbyt wczesnej degradacji?
[bookmark: _Hlk139545297]Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ powyższa specyfikacja nie spełnia wszystkich wymagań Zamawiającego.

Pyt. 3: dot. pkt 3-47
 Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczona myjnia  wyposażona była  w 
- dwie niezależne komory mycia, każda komora na jeden endoskop. Ułożenie naturalne endoskopu powoduje jego bezbłędne i całkowite zanurzenie a tym samym dezynfekcję na całej powierzchni. Działanie asynchroniczne dają większe możliwości wykorzystania urządzenia
-ciągłą kontrolę poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej 
– zasilanie 220-230 V typowe sieciowe 
- czas mycia i dezynfekcji programowalny
- gwarancję min. 24 miesiące
-  by Dostawca udostępniał urządzenie zastępcze na czas naprawy w okresie gwarancji
-  bezpłatne przeglądy okresowe raz w roku i na koniec gwarancji
- by Dostawca jasno określił koszty przeglądu okresowego ( rocznego) po okresie gwarancji; oraz określić koszt dojazdu ekipy serwisowej
-  by Dostawca bezpłatnie  dostarczył na swój koszt przyłącza do posiadanych i dostarczonych endoskopów ?
Odp.: Zmawiający nie dopuszcza powyższego, ponieważ powyższa specyfikacja nie spełnia wszystkich wymagań Zamawiającego.

Pyt. 4: dot. pkt 53
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której nie jest potrzebny zewnętrzny uzdatniacz wody?
Nowoczesne myjnie nie potrzebuję tego rodzaju urządzeń peryferyjnych. 
W ramach zaś tego proponujemy instalację zewnętrznego filtru bakteriologicznego o gradacji 0,2 um?
Odp.: Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.                                                                                    
Pyt. 5: dot. pkt 51
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach: 90x75x120 cm?
Podane wymiary w specyfikacji są typowe tylko dla jednego urządzenia a to w sposób znaczący ogranicza wybór ofert. 
Odp.: Zamawiający nie ma możliwości zainstalowania myjni o podanych przez Wykonawcę gabarytach.

Pyt. 6: dot. pkt 45-46
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym możliwość zaprogramowania dodatkowych programów jest wyłączona z modyfikacji do dostępu do funkcji programowania dla uprawnionych osób- w celu wyeliminowania błędnego programowania urządzenia?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 7: dot. pkt 48
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z wbudowaną drukarką z informacjami o:
- numer urządzenia
- programie 
- data i godzina procesu rozpoczęcia i zakończenia procesu
- czas trwania procesu?
Jest to inny równoznaczny typ urządzenia medycznego.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 23 – Medyczna szafa endoskopowa-1 szt.
Pyt. 1: Czy  Dostawca Szafy endoskopowej musi także dostarczyć na własny koszt oryginalne przyłącza do szafy? Szafa jest wyrobem medycznym co oznacza, że nieautoryzowana modyfikacja tego produktu jest ograniczona prawnie.
Odp.: Tak, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

Pyt. 2:  Czy Zamawiający będzie wymagał by Dostawca szafy  dysponował odpowiednim  dokumentem potwierdzającym możliwość podłączenia szafy do systemu sprzętu endoskopowego będącym na wyposażeniu Szpitala?
Odp.: Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów określonych w SWZ.

Pyt. 3: Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia  dokumentu o podtrzymywaniu czystości mikrobiologicznej  od producenta szafy?
Jest to ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu szafy endoskopowej i wyklucza wszelkie możliwe nieścisłości.
Odp.: Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów określonych w SWZ.

Pyt. 4: Czy Zamawiający dopuści inne równoważne rozwiązanie technologiczne  urządzenia czyli szafę endoskopową medyczną na 7 aparatów wykonaną z blachy nierdzewnej i  malowanej proszkowo?
Odp.: Nie, ponieważ opisana niżej szafa nie spełnia wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w SWZ.

Pyt. 5: dotyczy pkt 3-25
Czy Zamawiający dopuści do przetargu szafę o następujących parametrach:
Szafa do przechowywania max 7 endoskopów
Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej
Uchwyty na dwóch poziomach
Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych
Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin
Pojemność komory suszenia min. 0,5 m3 – max. 0,6 m3
Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji
Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej
Możliwość suszenia przez min. 120 minut
Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania
Filtr HEPA
Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD
Szafa dwudrzwiowa
Przeszklone drzwi
Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual)
Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi
Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych
Temperatura sterowana ok. 40OC
Koszyk na akcesoria
Funkcje bezpieczeństwa:
- klucz bezpieczeństwa
- blokada drzwi
- kontrola blokady przycisków paneli
Proces walidacji z drukarką
7 filtrów wewnętrznych powietrza  0,2 µm
2 zewnętrze filtry powietrza
Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min
Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację
Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi
Wymiary: szer. 1200-1380 mm, głębokość 480-520 mm, wysokość do 2300 mm
Waga max. 200 kg
Zasilanie 220-230V/50-60Hz
Podłączenie do sieci jednofazowej
Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów
Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza ?
Jest to inny równoznaczny typ urządzenia medycznego.
Odp.: Nie, ponieważ opisana szafa nie spełnia wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w SWZ.



Wykonawca 7

Dotyczy Pakietu nr 2
Pyt. 1: Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia zza granicy oraz na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu realizacji dla pakietu nr 2 do 60 dni od daty zawarcia umowy? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia określonego w Pakiecie 2 w terminie do  60 dni, nie później jednak niż do 15 listopada 2023 roku. W związku z powyższym dokonuje się następującej modyfikacji projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7a do SWZ:
„w § 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do …….. dni od daty zawarcia umowy, tj. do ……………….. ( z uwagi na konieczność rozliczenia dofinansowania przez Zamawiającego nie dłużej niż do dnia   15.11.2023 roku).”

Pyt. 2: Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępu do wszystkich części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat od daty uruchomienia sprzętu? 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Pyt. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na  wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pyt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 14 dni roboczych?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych.”

Pyt. 5: Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.


Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2022.1710 ze zm.), modyfikuje treść SWZ, w zakresie:

- Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz parametrów techniczno-użytkowych w zakresie Pakietu 1. Nowy formularz stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi,

- Załącznika nr 7a – Projekt umowy:

w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia.”

w § 5 modyfikuje się ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
„10. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 24  godziny od zgłoszenia awarii, przez 7 dni w tygodniu (także w dni wolne i święta).
[bookmark: _Hlk139613455]
w § 5 modyfikuje się ust. 12, który otrzymuje brzmienie:
„12. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych.”

We wszystkich pakietach Formularza parametrów techniczno-użytkowych, w części „Wymagania ogólne” zmienia się zapis dotyczący czasu naprawy urządzenia, który otrzymuje brzmienie: 
„Czas na naprawę usterki do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych”

w § 5 modyfikuje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk139625104]„13. (nie dotyczy Pakietu 12, 22 i 23) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, urządzenia  zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany przedmiot umowy. Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi 4 dnia roboczego od złożenia wniosku przez Zamawiającego. Przy czym, Zamawiający zastrzega, że wniosek, o którym mowa wcześniej może zostać złożony przez Zamawiającego w dniu zgłoszenia awarii.”

w § 5 modyfikuje się ust. 15, który otrzymuje brzmienie:
„15. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej wyposażenia, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół lub moduł na nowy, wolny od wad.”

[bookmark: _Hlk139614130]w § 5 modyfikuje się ust. 16, który otrzymuje brzmienie:
„16. W przypadku 5-krotnego zgłoszenia tej samej awarii (która nie jest skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe wolne od wad, o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż dostarczone pierwotnie?” 

w § 5 modyfikuje się ust. 17, który otrzymuje brzmienie:
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”


Z upoważnienia Dyrektora
Kierownik Sekcji zamówień publicznych
Agnieszka Lis-Nowacka
(Podpis w oryginale)
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