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dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek, protez naczyniowych, łat, 

stabilizatorów i elektrod wraz z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych dla 

Kliniki Kardiochirurgii oraz przetwornika do pomiaru ciśnienia tętniczego dla Pracowni 

Hemodynamiki, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.17.2022 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 

działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął 

wniosek  

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu 

przetargowym: 

 

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 8 Zastawki biologiczne serca stentowe, aortalne  

i mitralne: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofertę zawierającą zastawki 

nadpierścieniowe dla pozycji aortalnej i typowe dla pozycji mitralnej zastawki 

śródpierścieniowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez 

zmian. 

 

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 8 Zastawki biologiczne serca stentowe, aortalne  

i mitralne: 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofertę zawierającą zastawki, które 

prezentują w wynikach badań procent strukturalnego uszkodzenia zastawki u chorych  

w wieku 65 lat i starszych po 10 latach ≤ 3,7% dla AVR i ≤ 6,2% dla MVR? Ww. dane  

są udokumentowane klinicznie w badaniu ‘Heart Center’ z Lipska na 2544 pacjentach, 

których średni wiek wynosił odpowiednio 76,5 lat(AVR) oraz 73,8 lat(MVR). 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez 

zmian. 
 

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 8 Zastawki biologiczne serca stentowe, aortalne  

i mitralne: 

Czy w części ‘PARAMETRY WYMAGANE-OCENIANE’ pkt. 1 Zamawiający weźmie pod 

uwagę odsetek chorych (pow. 65 r.ż.) bez uszkodzenia zastawki po 15 latach od AVR i MVR 

- łącznie dla obu pozycji. Dysponujemy również wynikami 20-letnimi podanymi łącznie dla 

obu pozycji (AVR + MVR). 

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez 

zmian.

 
4. Wojskowy Szpital Kliniczny 

z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław 

 

 



Wyk. A. Lewicka tel. 261 660 119 

MODYFIKACJA 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1  Pzp informuje, że zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym, Załącznik  

nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY PAKIET nr 5 poz. 2 PARAMETRY otrzymuje 

brzmienie: 

 

PAKIET nr 5 pozycja 2  

ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE Z TESTEREM 

RUCHOMOŚCI PŁATKÓW ZASTAWKI 

Producent/firma:  

Nazwa firmowa:   

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 

Nr katalogowy:  

Kraj:  

 

L

p. 
PRAMETRY/WARUNKI  BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE 

OPIS 

oferowanego 

parametru nr 

str. w 

katalogach  

potwierdzającyc

h wymagane 

parametry 

1. Konfiguracja standardowa tak, podać 

a Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali tak, podać 

b Płatki  ze spieklików węglowych tak, podać 

c Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami tak, podać 

2 Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego tak, podać 

3 Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne tak, podać 

4 Termin gwarancji min. 3 lata tak, podać 

5 Rozmiary (mm) od 19 do 31 (przynajmniej 7 rozmiarów:19,21,23,25,27,29,31 mm) tak, podać 

6 Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 tak, podać 

PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE Ocena 

OPIS 

oferowanego 

parametru nr 

str. w 

katalogach  

potwierdzającyc

h wymagane 

parametry 

1 Hemodynamiczne warunki pracy zastawki 
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a 
Efektywna Powierzchnia Otwarcia Zastawki  (EOA):  dla f 19 mm – min 1,58 

cm2 dla śr.  21 mm – min 2,05 cm2  

Max. 10 pkt. 

maksymalizacja**  

(do wyliczenia  

punktów będą 

brane pod uwagę 

tylko powierzchnie 

otwarcia zastawki( 

EOA) dla 

rozmiarów f 19 

mm i f 21mm¨) 

tak, podać 

b 
Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 19 mm – max 19,2cm² dla rozmiaru 

21 mm – max 21,2cm² 

Max. 10 pkt 

minimalizacja*  

(do wyliczenia 

punktów zostaną 

wzięte średnice 

wszczepu dla 

rozmiarów w 

zakresie:  19 i 

21mm¨) 

tak, podać 

c 

Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej  max. 10 mmHg (podać oferowane 

rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich 

rozmiarów) 

Max.10 pkt. 

minimalizacja*  

(do wyliczenia 

punktów zostaną 

wzięte gradienty 

ciśnień rozmiarów 

w zakresie : 19, 21, 

23 25, 27, 29, 31 

mm ¨ Zamawiający 

wymaga 

potwierdzenia 

gradientów dla 

każdego z ww. 

rozmiarów) 

tak, podać 

2 Trombogenność – max 2 % 

0% - 0,5% - 10 

pkt.  

powyżej 0,5% - 

1% - 7,5 pkt. 

powyżej 1% - 

1,5% - 5 pkt. 

powyżej 1,5% - 

2% - 2,5 pkt. 

tak, podać 

    Razem: 0-40 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1  Pzp w zw. z art. 135 

ust. 3 Pzp informuje, że zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w ww. postępowaniu przetargowym: 

1) Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 13 sierpnia 2022r.” 

2) Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

pkt 1 ppkt 2) lit a) otrzymuje brzmienie: 

„pieniądzu; wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek 

zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski nr 07 1130 

1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  

4WSzKzP.SZP.2612.17.2022” - środki finansowe powinny wpłynąć na konto 

zamawiającego do dnia 16 maja 2022r. do godz. 11:00 pod rygorem odrzucenia 

oferty; 
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Uwaga! 

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego Region 

Dolnośląski – prowadzącym rachunek zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. 

O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono  

w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek 

zamawiającego. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą 

uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed 

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, 

jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku 

wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie 

przelewu wadium został załączony do oferty;” 

3) Rozdział XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  16 maja 

2022r. do godz. 11:00.” 

4) Rozdział XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Planowany termin otwarcia ofert – 16 maja 2022r. o godzinie 11:15.” 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 3 Pzp przekazuje treść 

zmian ogłoszenia o zamówieniu o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp. Zamawiający  

na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 2 informuje, że przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5 maja 2022r. i nie został powiadomiony o publikacji  

w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania 

tego ogłoszenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie 

zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany  

a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji 

SWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień 

lub modyfikacji i nr pytania).  

 
 

 

 

 

 


