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Wykonawcy biorgcy udziat
W postepowaniu

dot: postepowania o udzielenie zaméwienia na realizacje zadania pn. ,,Zakup wraz z dostawa
sprzetu medycznego dla kierunku pielegniarstwo w Instytucie Nauk Spotecznych i Ochrony Zdrowia
w Panstwowej Wyiszej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyslu”

w podziale na dwa zadania czesciowe :
1) Zadanie czesciowe Nr 1 - Zakup wraz z dostawg wyposazenia pracowni umiejetnosci
pielegniarskich i pomieszczenia kontrolnego.

2) Zadanie cze$ciowe Nr 2 — Zakup wraz z dostawa wyposazenia pracowni w sprzet medyczny.

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych tekst
jednolity (Dz.U. z 2019r. poz. 1843} Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan zgtoszonych do specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego-

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3
Dotyczy zadana czesciowego nr 1 oraz zadania czesciowego nr 2,

Pytanienr 1:

Zwracamy sie z proshg do Zamawiajacego o zmniejszenie kwoty nalezytego wykonania umowy z 10%
na 5%, Prosbe swojg motywujemy, tym iz cbecnie Zamawiajgcy coraz czeséciej odchodzg od Stawiania
wymogu tak wysokiego zabezpieczenia. Najczesciej jest to 5% lub 3%.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5% ceny
ofertowej brutto (dotyczy zadania cze$ciowego Nr 1, zadania cze$ciowego Nr 2)

Dotyczy zadana czesciowego nr 1.

Pytanie nr 2:

Dotyczy poz. 40. Wyposazenie pomieszczenia kontrolnego — 1 kpl.

Czy zamawiajgcy dopusci zestaw wyposazenia pomieszczenia kontrolnego wyposaZzony w jedenascie
kamer zrobotyzowanych, w tym pie¢ kamer IP PTZ, sze$¢ statych szerokokatnych kamer IP oraz piec
mikrofonéw przy zachowaniu ich parametréw oraz pozostatych funkcjonalnosci okreslonych przez
Zamawiajgcego.

Do kazdej wskazanej przez Zamawiajgcego Sali, proponujemy jeden profesjonalny mikrofon, ktéry
pozwala na poprawne rejestrowanie dZwieku bez wzgledu na ilo$¢ stanowisk symulacyjnych oraz
zestaw kamer odpowiadajgcy przeznaczeniu wskazanej Sali, tj.:
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- Sala wysokiej wiernosci: 1 kamera PTZ, 2 kamery IP, 1 mikrofon

- Sala Badan fizykalnych: 1 kamera PTZ, 1 kamera IP, 1 mikrofon

- Sala OSCE: 1 kamera PTZ, 1 kamera IP, 1 mikrofon

- Sala Umiejetnosci Pielegniarskich: 1 kamera PTZ, 1 kamera IP, 1 mikrofon

- Sala Umiejetnoéci Pielegniarskiej Pediatrycznej: 1 kamera PTZ, 1 kamera IP, 1 mikrofon

Wedtug naszej wiedzy i doswiadczenia, takie zestawienie kamer i mikrofondw jest optymalne dla
przedstawionej przez zamawiajgcego ilosci i przeznaczenia pomieszczen oraz umozliwia wysokg
efektywnosc¢ pracy osoby obstugujacej system.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane wyposazenie pomieszczenia kontrolnego.

Pytanie nr 3:
Dotyczy poz. 3 Fantom pielegnacyjny osoby dorostej z mozliwoscig pomiaru cisnienia tetniczego

Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rownowaznosci fantom pielegnacyjny osoby dorostej spetniajgcy
wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego parametry lecz posiadajacy wyczuwalne tetno wytgcznie
na tetnicy promieniowej oraz z mozliwoscig ustawienia wartosci tetna a nie jego sity? Wedtug naszej
wiedzy i informacji na stronie producentéw fantomy pielegnacyjne spetniajgce wymagane przez
Zamawiajgcego funkcje nie posiadajg ramienia do pomiaru ci$nienia tetniczego posiadajacego te
funkcje.

Odpowiedi:

Zamawiajagcy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci proponowany model.

Pytanie nr 4:

Dotyczy poz. 6 trenazer iniekcje srodskérne

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania trenazer do iniekcji srédskérnych nie posiadajgcy w
zestawie uszczelniacza? Wedtug naszej wiedzy i informacji uzyskanych od producenta model
spetniajgcy wymagane przez Zamawiajgcego parametry nie posiada uszczelniacza w zestawie.
Umozliwi to réwniez uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej i ztozenie sie wiekszej ilosci oferentéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci proponowany model.

Pytanie nr 5:

Dotyczy poz. 20 Zaawansowany fantom do opieki przedszpitalnej i pielegniarskiej + monitor
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Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rGwnowaznosci zaawansowany fantom do opieki przedszpitalnej
i pielegniarskiej nie posiadajgcy wyjmowanej szczeki przy spetnieniu pozostatych funkcjonalnosci?
Wedtug naszej wiedzy fantomy spetniajgce wymagania Zamawiajgcego nie posiadajg tej funkcji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza na zasadzie réwnowainosci proponowany model.

Pytanie nr 6:
Dotyczy poz. 20 Zaawansowany fantom do opieki przedszpitalnej i pielegniarskiej + monitor

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania na zasadzie rownowaznosci laptop bez funkcji tabletu bez
odpornosci na upadki do 2 m lub laptop z funkcjg tabletu bez odpornosci na upadki? Sprzet
elektroniczny zawsze powinien by¢ uzytkowany z zachowaniem ostroznosci. Dodatkowo rezygnacja z
tego parametru znaczaco wptynie na koricowa cene zaoferowanego fantomu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza na zasadzie réwnowaznosci proponowane rozwigzanie.

Pytanie nr 7:

Dotyczy poz. 26 Trenazer do iniekcji dozylnych- dziecko

Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rownowaznosci trenazer posiadajacy wktad z miekkiej pianki
symulujgcej migsien ramienny, lecz nie posiadajgcy symulowanej kosci? Wedtug naszej wiedzy i opiséw
na stronie producentdw kos¢ jest odwzorowana w fantomach osoby doroste;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie réwnowaznoéci proponowany model.

Pytanie nr 8: .

Dotyczy poz. 38 Model obrzekéw

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci model obrzekédw wykorzystujgcy symulowang
tkanke przypominajaca ludzka, aby zademonstrowac stopnie obrzeku 1+ do 4+? Model umozliwia
réwniez ocene glebokosci (2Zmm-8mm) oraz ocene czasu powrotu do poziomu poczatkowego.
Umozliwi to ztozenie sie wiekszej ilosci oferentdw, co przetozy sie rowniez na mozliwos¢ wybrania
korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowied?:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie rownowaznosci proponowany model.
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Pytanie nr 9:

Dotyczy poz. 41 Fantom porodowy z noworodkiem

Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie réwnowaznosci fantom porodowy z niezaleznym noworodkiem,
lecz w zestawie posiadajgcym pokrywe do wykonywania chwytéw Leopolda, ktéra posiada dziecko
zanurzone w owodni? Wedtug naszej wiedzy istniejgce na rynku symulatory i fantomy porodowe nie
posiadaja w zestawie niezaleznego fantomu noworodka zanurzonego w owodni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza na zasadzie rGwnowaznosci proponowany model.

Pytanie nr 10:

Dotyczy poz. 42 Zaawansowany fantom ALS osoby dorostej

Czy Zamawiajacy dopusdci na zasadzie réwnowaznosci zaawansowany fantom ALS osoby dorostej
posiadajacy Sciggane genitalia meskie oraz na state zamocowane w czesci miednicy genitalia zeriskie?
Umozliwi to zfozenie sig wiekszej ilosci oferentéw bez zmniejszenia funkcjonalnosci otrzymanego
fantomu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza na zasadzie rOwnowaznosci proponowany model.
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