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Znak sprawy: ZP/31/PN/2021 Zabrze, 12.07.2021 r. 
 

                  O D P O W I E D Ź 
         na zapytania w sprawie SWZ 

 
Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na  podstawie  przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.,  
poz. 2019 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:             
      

„DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU III” 
” 

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.). 
 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 
 

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 30 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym 
cewnikiem z poliuteranu silikonowego o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr. Zestaw zawiera  
w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 
120mm do nakłucia nadłonowego, cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka 
mocujące, zawór oraz worek na mocz. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 2 dot. zadania nr 30 poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 6Fr lub 8Fr lub 
10Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. 
Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami 
niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu.  
W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik typu Lunderquista 
o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu ‘J’, który zapewnia 
elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania 
(kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 25cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, 
rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 10Fr o długości 20cm każdy, skalpel #11 oraz 
skrzydełka mocujące cewnik.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 3 dot. zadania nr 30 poz. 1-2 
Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-2 z Zadania nr 30 i stworzy oddzielny pakiet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 4 dot. zadania nr 28 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego uniwersalnego, 
jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów, posiadający spiralną grzałkę  
w drenie na linii wdechowej. Odcinek wdechowy, rura karbowana o długości całkowitej  
150 cm, odcinek podgrzewany 1,2 m, odcinek przedłużający do inkubatora 30 cm, pułapka 
wodna na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech;  
w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na 
zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania 
surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych 
typów respiratorów. Przepływ gazów poniżej 4L/min lub powyżej 4L/min. Przekrój linii 
wdechowej i wydechowej 10 mm. Wejście w grzałce zawiera trójkątne wcięcie, takie aby 
umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza 
MR850 firmy Fisher&Paykel. Opakowanie zawiera komorę samonapełniającą się wodą  
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z drenem do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 

  
Pytanie nr 5 dot. zadania nr 37 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści Port pediatryczny równoważne dla dzieci z cewnikiem silikonowym  
z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu wykonaną z polislfonu z dwoma otworami 
umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,3ml zamiata 0,25; wysokość 
portu 10,4mm zamiast 9,7 mm, śr.26,6mm; zamiast 26 mm śr. membrany 9,7, waga 4,55g zamist 5g 
Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji 6,5 F szt 40.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza port pediatryczny równoważny dla dzieci z cewnikiem 
silikonowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu wykonaną  
z polislfonu z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu  
o pojemności 0,3ml; wysokość portu 9,7 mm, śr.26,6mm śr. membrany 9,7, waga 4,55g. Pakowany 
wraz z zestawem akcesoriów do implantacji 6,5 F. Zamawiający wymaga zaoferowania ilości 55szt. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 6 dot. zadania nr 37 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści Port z cewnikiem poliuretanowy równoważny z oznaczeniem długości, 
membraną silikonową, cały portu z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie 
portu, z komorą portu o pojemności 0,5ml- bez zmian; wysokość portu 12,1 mm zamiast 13,2 mm, śr.26,7 
zamiata 27 mm; śr.membrany 12,1 zawisa 12 mm, waga4,9g zamiast 8,6. Pakowany wraz z zestawem 
akcesoriów do implantacji 8, F  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 7 dot. zadania nr 37 poz. 7  
Czy Zamawiający dopuści Port równoważny pediatryczny dla niemowląt z cewnikiem poliuretanowym  
z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu wykonaną z tytanu z dwoma otworami 
umożliwiającymi przyszycie portu, tytanową komorą portu o pojemności 0,25ml; wys.portu 8,9 zamiast 
10,4;śr.portu 21,5 zamiast 25,5mm, śr.membrany 8,5 mm 9,7; waga 6g.Pakowany wraz z zestawem do 
implantacji 5 F    
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 8 dot. zadania nr 2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 2F/20cm, bez powłoki hydrofilnej 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe z prowadnicą o średnicy max – 0,014” ale nie 
wymaga. Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu 
Zamówienia winien jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-
cenowego. W przypadku nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 9 dot. zadania nr 4 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 2F/10cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
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Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 10 dot. zadania nr 4 poz. 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 2F/15cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 11 dot. zadania nr 4 poz. 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,5F/8cm (21Gx22G) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 12 dot. zadania nr 4 poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 4,5F/12,5cm (21Gx22G) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 13 dot. zadania nr 4 poz. 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika w rozmiarze 5,5F/12,5cm (21Gx22G) lub 4,5F/12,5cm 
(21Gx22G) do wyboru przez Zamawiającego 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 14 dot. zadania nr 13 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek Bougie do trudnej intubacji z możliwością wentylacji  
o poniższych rozmiarach :  
Znaczniki co 10 cm – Wygięcie 40°  
Dla rurek w rozmiarach 6 do 10 ; długość 70cm 
Dla rurek w rozmiarach 4 do 5,5 ; długość 60cm 
Dla rurek w rozmiarach 2,5 do 3,5 ; długość 50cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 15 dot. zadania nr 16 poz.1 
Zwracamy się z prośbą o dopouszczenie masek medycznych chirurgicznych typu IIR zakładanych na gumki. 
Wynika to z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki 
wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są 
wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne 
wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co 
ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez 
użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa na dbaniu  
o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej 
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jakości. Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski ma 
właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące  
z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe 
korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji.  
W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczonego produktu 

  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 16 dot. zadania nr 10 poz.2 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrody biernej jednorazowej, dzielonej 
przeznaczonej dla dzieci o wadze od 5-15kg oraz powierzchni 72mc2?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. 
 
Pytanie nr 17 dot. zadania nr 10 poz.3 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrody biernej niedzielonej dla dzieci o 
wadze do 5kg oraz powierzchni 40cm2 ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. 
 
Pytanie nr 18 dot. zadania nr 10 poz.2 i 3 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wymaganych elektrod  
w opakowaniach zbiorczych pakowanych po 50szt. (1 opakowanie zbiorcze posiada 10 paczek  
z elektrodami po 5szt.) Ze względu na sterylność produktu producent nie zaleca rozpakowywania elektrod  
i dostarczania ich na sztuki.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 19 dot. zadania nr 10 poz.1 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wymaganych czyścików  
w opakowaniach zbiorczych pakowanych po 100szt. (1 opakowanie zbiorcze posiada 100szt. oddzielnie 
zapakowanych czyścików). Ze względu na sterylność produktu producent nie zaleca rozpakowywania 
elektrod i dostarczania ich na sztuki.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 20 dot. § 7 wzoru umowy 
Z uwagi na niewspółmiernie wysokie kary umowne względem przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 10 
prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
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§7 
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:  
a) w wysokości 0,1% niedostarczonej partii towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych 
przedmiotu umowy z danego zadania,  
b) w wysokości 0,1% dotyczącego zadania, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja,  
za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15, 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 21 dot. zadania nr 16 poz.1  
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty tylko dla pozycji 1 
lub wydzielenie masek do pakietu 16A. Swoją prośbę motywujemy faktem iż w obecnym pakiecie znajdują 
się zarówno maski jak i czepek polipropylenowy oraz ochraniacze foliowe, których procesy produkcyjne oraz 
linie użyte do ich produkcji posiadają zupełnie odmienne technologie w związku z czym w obecnej postaci 
umożliwiają Państwo składanie ofert tylko i wyłącznie pośrednikom, którzy muszą do ceny produktu doliczyć 
swoją prowizję. Zabieg o który wnioskujemy pozwoli Państwo na uzyskanie atrakcyjnych ofert składanych 
także przez producentów, dzięki czemu otrzymują Państwo produkt z pierwszej ręki, co znacznie 
przyspiesza łańcuch dostaw oraz proces ewentualnej reklamacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 22 dot. zadania nr 13  
Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 13 Cewnik do wymiany rurki 
intubacyjnej jednorazowy, sterylny, o tępym atraumatycznym zakończeniu, z kanałem wentylacyjnym na 
całej długości z dystalnymi portami bocznymi. Cewnik radiocieniujący,  posiada oznaczenia centymetrowe 
długości. W zestawie dodatkowo 2 adaptery do podawania tlenu (złącze 15 mm i złącze Luer lock). 
Dostępny w rozmiarze:      
• Rozm.   8 Fr dł. 45 śr. Wewn cewnika 1,6mm  
• Rozm. 11 Fr dł. 83 śr. Wewn cewnika 2,3mm  
• Rozm. 14 Fr dł. 83 śr. Wewn cewnika 3,0mm  
• Rozm. 19 Fr dł. 83 śr. Wewn cewnika 3,4mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 23 dot. zadania nr 6 
W związku z tym że producent w kwietniu bieżącego roku połączył "Jednorazowy, uniwersalny obwód 
oddechowy do respiratora noworodkowego. Podgrzewane ramię wdechowe, pułapka wodna, do nawilżacza 
typu F&P" oraz "Samonapełniająca się komora do nawilżacza typu F&P serii MR" w jeden pakiet bez 
możliwości zakupu osobnych pozycji prosimy Zamawiającego o połączeni pkt 4 oraz 5 w jeden punkt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 24 dot. zadania nr 46, 47 
Czy Zamawiający w Pakiecie 46 i 47 dopuści sterylne smoczki do karmienia noworodków i niemowląt, nie 
będące wyrobem medycznym, spełniające wszystkie światowe normy, posiadające wymagane literą prawa 
deklaracje, ISO, dostarczane do większości oddziałów neonatologii w Polsce, kompatybilne z każdą marką 
sprzętu występującego w oddziałach neonatologii i mieszankami mlecznymi wszystkich firm higieny?  
Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 
r.,poz.211) nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podaży pokarmów noworodkom  
i niemowlętom.  
Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz. 876, Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje- 
wyposażenie wyrobu medycznego ( jeżeli Zamawiający chciałaby zastosować proponowane butelki, smoczki 
do podaży pokarmu kobiecego, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami 
leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będąc 
wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem 
medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia 
jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
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Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 25 dot. zadania nr 46, 47 
Czy Zamawiający w Pakiecie 46 i 47 dopuści sterylne, jednorazowe smoczki, sygnowane kolorem nakrętki, 
wskazującym na szybkość przypływu, bez plastikowej osłonki, pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe 
opakowanie, które gwarantuje Zamawiającemu rzeczywiste jednorazowe zastosowanie. Sterylny, 
jednorazowy sprzęt taki jak strzykawki, wkłucia i 0inny, zgodnie z obowiązującym standardem, pakowany 
jest tak, aby uniemożliwić ponowne wykorzystanie, mając na uwadze względy epidemiologiczne  
i bezpieczeństwo pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 26 dot. zadania nr 47 poz. 1, 2 
Krajowy Konsultant w dziedzinie neonatologii zaleca, aby neonatologiczne oddziały kliniczne, dysponowały 
szerokim i wyczerpującym asortymentem do żywienia klinicznego noworodków, z uwzglednieniem 
przedziałów wagowych, stanu klinicznego, zróżnicowanej gotowości do podejmowania oczekiwanych funkcji 
w zakresie poboru pokarmów. W zwiazku z powyższym, czy Zamawiający w Pakiecie 47, w pozycji 1 i 2 
dopuści jednorazowe, sterylne smoczki trójprzepływowe i z jednotorowym przepływem, w kształcie prostym-
okrągłym ( jednorodna część wewnątrzustna bez miękkich stref i przewężeń) i w kształcie anatomicznym - 
profilowane ( łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, zwężenie w miejscu 
fizjologicznego stykania się szczęk na linii dziąseł), miękkie, elastyczne, wykonane z ekologicznego lateksu  
i ze sztucznego termoplastycznego elastomeru, przeznaczone dla noworodków przedwcześnie urodzonych 
o różnej wadze urodzeniowej i noworodków donoszonych, do wyboru dla Zamawiającego?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 27 dot. zadania nr 28 
Zwracamy się z prośbą o podanie do jakiego modelu respiratora maja być dedykowane układy 
noworodkowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania układów oddechowych noworodkowych 
dedykowanych do respiratora DRAGER – Babylog VN 500. 
 
Pytanie nr 28 dot. zadania nr 29 poz. 1 
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zgłębnika o długości 125 cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w miejscu 120cm dopuszcza długość zgłębnika 125cm, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 29 dot. zadania nr 41 poz.2-6 
Czy Zamawiający wymaga aby asortyment był bez ftalanów, sterylny ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga asortymentu sterylnego, bez ftalanów. 
 
Pytanie nr 30 dot. zadania nr 14 poz.1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny smms? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
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nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 31 dot. zadania nr 14 poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów o gramaturze 20g? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 32 dot. zadania nr 14 poz.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów jako śoi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 33 dot. zadania nr 14 poz.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów pakowanych na rolce po 150 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 34 dot. zadania nr 16 poz.1 
CZY ZAMAWIAJACY WYMAGA MASEK MEDYCZNYCH TYPU II WEDLUG AKTUALNEJ NORM PN EN 
14683:2019 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE CHORÓB 
ZAKAZNYCH UMIESZCZONYMI NA STRONIE MINISTERTWA ZDROWIA? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 35 dot. zadania nr 16 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka pakowanego w worek foliowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 36 dot. zadania nr 16 poz.3 
Czy Zamawiający wymaga ochraniaczy niskich? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga ochraniaczy niskich. 
 
Pytanie nr 37 dot. zadania nr 19 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 38 dot. zadania nr 34 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z przepływem 33ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 39 dot. zadania nr 34 poz.2,4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznych wykonanej z FEP? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
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Pytanie nr 40 dot. zadania nr 34 poz.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z przepływem 1,0x32 57ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 41 dot. zadania nr 34 poz.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznych 1,0x32mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 42 dot. zadania nr 34 poz.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli 1,2x45 przepływ 90ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 43 dot. zadania nr 34 poz.6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli 1,3x32 z przepływem 105ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 44 dot. zadania nr 34 poz.7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli 2,2x45 z przepływem 290ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 45 dot. zadania nr 34 poz.9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli 1,5x45 z przepływem 130ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 46 dot. zadania nr 41 poz.2,4,5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 47 dot. zadania nr 42 poz.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 48 dot. zadania nr 42 poz.1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 100sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 49 dot. zadania nr 42 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek 20ml pakowanych po 80szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 50 dot. zadania nr 43 poz.1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek  50ml bez rozszerzonej skali? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
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Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 51 dot. zadania nr 43 poz.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie strzykawek 10ml do osobnego pakietu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 52 dot. zadania nr 43 poz.1,2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek z logo identyfikującym produkt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 53 dot. zadania nr 22 poz.1,2,3 
W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów 
prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich 
podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki 
miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań.  
Tj.  
Poz. 1 – 100szt –10opakowań a’10szt  
Poz. 2 – 150szt – 8 opakowań a’20szt (160szt) lub 7 opakowań a’20szt (140szt)  
Poz. 3 - 50szt – 3 opakowania a’20szt (60szt) lub 2 opakowania a’20szt (40szt) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ z zaokrągleniem w górę. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 54 dot. zadania nr 26  
Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do punkcji jamy opłucnej wyposażony był w dren 12Fr o długości  
30 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 55 dot. zadania nr 31 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w Zadaniu nr 31, poz. 2 jako osobnego zadania? Takie 
rozwiązanie pozwoli większej liczbie wykonawców na złożenie oferty, a tym samym da możliwość 
Zamawiającemu na otrzymanie korzystniejszej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 56 dot. zadania nr 3 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 na zasadzie równoważności resuscytator o następujących 
parametrach: 
„Jednorazowy resuscytator dla noworodków. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar 
tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla 
noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: noworodki – 
40 cm H2O. Maski: (objętość martwej przestrzeni) noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
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Pytanie nr 57 dot. zadania nr 3 poz.1  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 na zasadzie równoważności resuscytator o następujących 
parametrach (zdjęcie poglądowe poniżej): 
„Resuscytator jednorazowego użytku, w zestawie z maską, rezerwuarem tlenowym, przewodem tlenowym 
oraz manometrem ciśnieniowym. Resuscytator wyposażony w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji 
>99.99%, niesterylny, nie zawierający elementów lateksowych. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, 
manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia (kolor zielony), potencjalnie 
niebezpieczny (kolor żółty) oraz zagrażający pacjentowi (kolor czerwony). Objętość worka: 300 ml, objętość 
robocza: 150-170 ml, dla dzieci ≤ 10 kg. Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy 
wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie - kolor różowy.” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 

 
Pytanie nr 58 dot. zadania nr 38 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego w poz. 1 o dopuszczenie zestawu do odsysania z pola operacyjnego w skład, 
którego wchodzi: dren CH25 min. dł. 2,0 m; kanka Yankauer bez kontroli odsysania, 6mm, z jednym 
centralnym otwieram i 4 bocznymi otworami, opakowanie podwójne (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrznie 
opakowanie folia-papier). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 59 dot. zadania nr 38 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego w poz. 2 o dopuszczenie zestawu do odsysania z pola operacyjnego w skład, 
którego wchodzi: dren CH30 min. dł. 2,0 m; kanka Yankauer bez kontroli odsysania, 8mm, z jednym 
centralnym otwieram i 4 bocznymi otworami, opakowanie podwójne (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrznie 
opakowanie folia-papier). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 60 dot. zadania nr 38 poz. 3 i 4 
Prosimy Zamawiającego w poz. 3 i 4 o dopuszczenie drenu CH25 o dł. min. 2,0 m z łącznikami lejek – lejek. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 61 dot. zadania nr 38 poz. 3 i 4 
Prosimy Zamawiającego w poz. 3 i 4 o dopuszczenie drenu CH25 o dł. min. 2,0 m z łącznikami prostymi. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 62 dot. zadania nr 41 poz. 3 
Prosimy Zamawiającego w poz. 3 o dopuszczenie na zasadzie równoważności maski Venturiego  
o następujących parametrach: 
„ Maska tlenowa Venturiego, przylegająca pod brodę, 15 cm karbowana rurka, dren 210 cm, standardowe 
łączniki, 7 regulatorów przepływu kodowane kolorystycznie - 24% - niebieski , 28% - biały , 31% - 
pomarańczowy, 35% - żółty , 40% - czerwony, 50% - różowy, 60% - zielony.” 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 63 dot. zadania nr 41 poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste maski tlenowe Venturiego z 6 oznaczonymi kolorami 
koncentratorów tlenu o stężeniu 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, maska wykonana z miękkiego  
i elastycznego PCV? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 64 dot. zapisów wzorów umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:  
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2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:  
a) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki  
w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy;  
b) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) dotyczącego zadania, na 
którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek 
z obowiązków określonych w § 4 ust. 15, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego 
przedmiotu umowy;  
c) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie  
z § 4 ust. 4, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nierozładowanego przedmiotu umowy;  
d) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy przypadek nie 
wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w 
dniu ja poprzedzającym, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której 
dostawie nie powiadomiono Zamawiającego;  
e) w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 
niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 65 dot. zadania nr 31 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 31, poz. 2 przetworników o poniższych 
parametrach?  
Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy długość linii płuczącej 150 cm; biureta 
wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami); 
jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥200Hz; 
błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 2,5%; system przepłukiwania uruchamiany 
wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustkę; połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem 
bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne).  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 66 dot. zadania nr 14 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?  
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze  
35 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, 
niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki 
zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności  
z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety 
samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane 
identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację 
przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony literowo  L,XL, i dodatkowo w centymetrach. Fartuch 
zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe.  
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany  
w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy 
(zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w 
warunkach bloku operacyjnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 67 dot. zadania nr 14 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?  
Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS 
o gramaturze  35 g/m2.  W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia 
wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan 
zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na 
skórę.Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. 
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Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi 
zapięcie na rzep. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 
zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada 
oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 
fartucha oznaczony literowo L,XL, i dodatkowo w centymetrach. Fartuch zapakowany w opakowanie 
papierowo - foliowe.  
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany  
w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton 
transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania 
w warunkach bloku operacyjnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 68 dot. zadania nr 14 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha? 
Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów,  
o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi, nieuciskającymi 
gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar 
uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m2. Produkt 
niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Opakowanie 
handlowe: 10szt w worku foliowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 69 dot. zadania nr 14 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego ochronnego (na szyję), wiązanego  
z tyłu, wykonanego z bezbarwnej folii polietylenowe LDPE o grubości 0,025mm, o szerokości 80cm  
i długości 150cm. Zarejestrowanego jako PPE kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. 
Pakowanego po 50 szt. w opakowania służące jako dyspenser. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 70 dot. zadania nr 14 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego ochronnego, wiązanego z tyłu, 
wykonanego z białej folii polietylenowe, o szerokości 80cm i długości 125cm. Pakowanego po 50 szt.  
w opakowania służące jako dyspenser. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 71 dot. zadania nr 16 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trójwarstwowej maseczki ochronnej posiadającej 
zewnętrzne warstwy wykonane z hypoalergicznej włókniny polipropylenowej oraz wewnętrzną warstwę 
filtrującą, zapobiegającą penetracji mikroorganizmów.  
W środkowej części zakładki (harmonijka) umożlwiające dopasowanie maski do kształtu twarzy. Górna 
krawędź wyposażona w regulowany element mocujący (sztywnik), umożliwiający dopasowanie maseczki do 
nosa, zapewniając szczelność przylegania.  
Maska zaopatrzona w troki o długości 38cm.  
Wymiary maski: 9,5 x 17,5 cm (+/-0,5cm).  
Maski Immunity pakowane są w kartoniki po 50 sztuk, mogące służyć jako dyspenser.  
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Wyrób medyczny typu IIR zgodnie z EN 14683:2019+AC. Filtracja bakteryjna (BFE) >/= 98%  
Na opakowaniu:  
- oznaczenie maski jako MD  
- znaczek CE  
- LOT  
- data ważności  
- nazwa producenta  
- typ IIR 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 72 dot. zadania nr 16 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Czepek typu beret  MATERIAŁ: PPSB o gramaturze  
17-20g/m2, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, niesterylny , rozmiar uniwersalny o średnicy 
ok. 53cm. Opakowanie handlowe: 100szt w worku foliowym 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 73 dot. zadania nr 16 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej tłoczonej 
folii CPE o grubości 30 mikronów. Ściągnięte gumką bezlateksową obszytą ultradźwiękowo. Produkt 
niejałowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Rozmiar uniwersalny 15 x 40cm. 
Opakowanie handlowe: 100szt w worku foliowym  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 74 dot. zadania nr 19 poz. 1,2,3,4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionych pozycjach elektrod jednorazowych 
pakowanych po 12 szt i zamiast 20 sztuk i dopuści możliwość zaoferowania 2 opakowań pakowanych po 12 
sztuk w opakowaniu , zamiast wyspecyfikowanych 20 sztuk? Wykonawca od roku 2020 nie ma w swojej 
ofercie elektrod wielorazowych a obecnie pakowane elektrody są pakowane oddzielnie w opakowaniu 
zbiorczym po 12 sztuk, jednocześnie pozostawiając pozostałe parametry elektrod bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 75 dot. wzoru umowy §7 ust.2 a), 2b) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący: 
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: a) w wysokości 2% wartości 
niezrealizowanego zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu 
umowy z danego zadania, b) w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru brutto, za każdy dzień 
zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 76 dot. wzoru umowy §7 ust.2 c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący: 2. Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę następującymi karami umownymi: c) w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek odmowy 
rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
Pytanie nr 77 dot. wzoru umowy §7 ust.2 d) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący: 2. Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę następującymi karami umownymi: d) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 



 

 15

00/100) za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak 
powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 78 dot. zadania nr 22 poz. 2,3 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 2 I 3 i dopuszczeniu akcesoriów w pełni 
kompatybilnych z aparatem Airvo:  
Poz. Nr 2  
Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula wyposażona w miękkie wąsy 
tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów medycznych. Wygodne i dobrze 
tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej podatny na terapię. Miękkie i 
anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta zapewniając maksymalną 
wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul kolorami - szybka i łatwa 
identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza ryzyka zagięcia rurki. Przepływ 
gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość dla pacjenta. Kaniule wyposażone 
w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli dołączony klips stabilizujący, zmniejszający 
ryzyko repozycji kaniuli. Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu 
stężeń tlenu przy różnych prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna 
kaniula kompatybilna z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia 
zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw 
widełek 5 mm - rozmiar S, Rozstaw widełek 6 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 7 mm- rozmiar L  
Poz. Nr 3  
Łącznik tracheostomijny do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), terapii 
wysokoprzepływowej, Uniwersalny łącznik kompatybilny z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC 
dostępnych na rynku(urządzenia zasilane tlenem poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez 
przepływomierz).  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 79 dot. zadania nr 10 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści Elektrodę bierna jednorazowa dzielona o powierzchni 73cm2 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 80 dot. zadania nr 10 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści Elektrodę bierna jednorazowa dzielona o powierzchni 31cm2 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 81 dot. zadania nr 31 poz.3 
Prosimy o usunięcie lub wyodrębnienie z pakietu nr 31 pozycji nr 3 co umożliwi złożenie bardziej 
konkurencyjnej oferty cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 82 dot. zadania nr 31 poz.2 
Czy w poz. Nr 2 w celu uniknięcia przypadkowej kontaminacji zamawiający oczekuje dodatkowego kompletu 
żółtych koreczków w zestawie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
 



 

 16

Pytanie nr 83 dot. zadania nr 31 poz.1 
Czy w pozycji 1 zamawiający oczekuje: Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, 
zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez 
ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość 
własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez 
dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby 
prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez 
barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet 
koreczków w kolorze żółtym w celu  uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie 
przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym 
wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i 
wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość 
wypełnienia linii. Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice –  co 
gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt  
jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 84 dot. wzoru umowy 
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych 
ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 
§2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw 
prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do 
szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. 
W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden 
dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot 
zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i 
zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  
przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i 
transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, 
obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu 
maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści: 
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych 
związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie 
od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie 
do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 85 dot. wzoru umowy §5 ust.1 
Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz do nie 
złożenia zamówienia do 20% wartości umowy w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 86 dot. wzoru umowy §7 ust. 2a), 2b), 2d)  
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 2 punkt a, b i d poprzez naliczanie określonych w nich kar 
umownych jako 0,5% wartości brutto dostawy, której opóźnienie bądź reklamacja dotyczy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 87 dot. wzoru umowy §7 ust. 2c)  
Prosimy Zamawiającego o usunięcie §7 ust. 2 punkt c. Kary zawarte w tym punkcie są rażąco wysoko  
w stosunku do zawinionego czynu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 88 dot. wzoru umowy §7 ust. 2e)  
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 2 punkt e poprzez naliczanie kary umownej w wysokości 
10% wartości brutto niezrealizowanej części zadania. Naliczanie kary od wartości umowy już należycie 
zrealizowanej jest nadużyciem. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 89 dot. wzoru umowy §11 ust. 1  
Wnosimy o zmianę §11 ust 1 projektu umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112,  
poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 
509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 90 dot. SWZ  
W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych,  
co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, 
przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek 
intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie 
sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych 
warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 
(rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania  
i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla 
Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje dotyczące powyższego ujęto w części IV SWZ tj. we 
wzorze umowy.  
 
Pytanie nr 91 dot. SWZ  
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, 
art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków 
transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 92 dot. SWZ  
Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, 
art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą 
standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje dotyczące powyższego ujęto w części IV SWZ tj. we 
wzorze umowy.  
 
Pytanie nr 93 dot. zadania nr 16 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 12 g/m? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 94 dot. zadania nr 29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik wykonane z PCV? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z 
SWZ, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 95 dot. zadania nr 29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 800mm i 1250mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
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Pytanie nr 96 dot. zadania nr 29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe zwinięte w opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, przy założeniu, że nie spowoduje to zagięć 
zgłębników, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 97 dot. zadania nr 29 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kolorystycznym oznakowaniem końca oraz numerycznym 
oznakowaniem na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 98 dot. zadania nr 29 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez harmonijki o poj. 400ml w miejsce butelki 250-300ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 99 dot. zadania nr 49 poz.1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze 30 g/m2 składane a' 5 szt? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 100 dot. zadania nr 49 poz.1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o gramaturze 30 g/m2 składane pojedynczo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 101 dot. zadania nr 42 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z końcówką do cewnika żeneta, z jedną końcówką Luer ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 102 dot. zadania nr 3 poz.1,2,3 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3 w poz. 1, 2 i 3 jednorazowy resuscytator noworodkowy o pojemności 
oddechowej 234ml? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
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nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 103 dot. zadania nr 44  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy czysty mikrobiologicznie do aparatu do 
znieczuleń o następujących parametrach: 

Przeznaczenie dla dorosłych     

Rodzaj rury karbowana     

Rodzaj rury dodatkowej rury 
o zmiennej 
długości 

    

Długość 180 cm     
Długość dodatkowej rury 150 cm     
Średnica rury zewnętrznej  30 mm     
Średnica rury wewnętrznej 18mm     

Worek oddechowy  2 litry bezlateksowy   

Złącze rur 22 mm typu żeńskiego   

Średnica rury  22 mm     

Łącznik prosty 22mmM-22mmM     

Kolanko z portem Luer-Lock       

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 104 dot. zadania nr 44 
Czy Zamawiający dopuści oddzielne pakowanie linii próbkującej męsko męskiej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 105 dot. zadania nr 44 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ,,Zamawiający oczekuje zaświadczenia, że układ w obrębie bloku 
może być stosowany do 5 dni, pod warunkiem stosowania indywidualnych filtrów pacjenta.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 106 dot. zadania nr 3 poz.1-3 
Czy Zamawiający dopuści uniwersalną pojemność resuscytatora 280 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
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Pytanie nr 107 dot. zadania nr 14 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 108 dot. zadania nr 14 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie 
zbiorczo a’100szt w kartonik? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 109 dot. zadania nr 14 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 110 dot. zadania nr 29 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 80 i 125 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 111 dot. zadania nr 29 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru łącznika, 
numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 112 dot. zadania nr 34 poz.1,3,5,7,8,9 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonane z teflonu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 113 dot. zadania nr 34 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 36 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 114 dot. zadania nr 34 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 56 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 115 dot. zadania nr 34 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32 mm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 116 dot. zadania nr 34 poz.5 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 90 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 117 dot. zadania nr 34 poz.6 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarach 1,3x45 mm i przepływie 100 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 118 dot. zadania nr 34 poz.7 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,0x45 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 119 dot. zadania nr 34 poz.8 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę z przepływem 200 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 120 dot. zadania nr 34 poz.9 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę o rozmiarach 1,5x45 mm i przepływie 142 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 121 dot. zadania nr 38 poz.1-2 
Czy Zamawiający dopuści kankę z rozmiarem końcówki CH21 i drenu 24? Reszta zgodnie ze specyfikacją.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 122 dot. zadania nr 38 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści dren łączący o średnicy wewnętrznej 5,6mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 123 dot. zadania nr 38 poz.4 
Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300 cm i średnicy 7mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 124 dot. zadania nr 39 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
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Pytanie nr 125 dot. zadania nr 41 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści maskę jednorazową z medycznego PCV w dwóch rozmiarach L/XL? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 126 dot. zadania nr 42 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym 
wysunięciem tłoka?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 127 dot. zadania nr 42 poz.5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 42 pozycji 5 i utworzenie z niej odrębnego zadania? 
Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenia ofert większej liczbie 
wykonawców a Państwo pozyskanie rzeczywiście korzystania ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 128 dot. zadania nr 48 poz.2 
Czy Zamawiający dopuści jeden rozmiar worka tj.220x90cm? (długość x szerokość) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 129 dot. zadania nr 49 poz.1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’20szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 130 dot. zadania nr 49 poz.2-3 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 131 dot. zadania nr 49 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150x200cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 132 dot. zadania nr 23 poz.1, 2 
Zamawiający wymaga w poz.1 i 2 różne uszczelki zewnętrzne do trokarów 10mm. 
Oferowane uszczelki do tego typu trokarów składają się z uszczelek zewnętrznych i wewnętrznych.  
Czy Zamawiający wymaga również uszczelek wewnętrznych do trokarów 10mm?  
Jeśli tak, prosimy o modyfikację formularz ofertowego i dopuszczenie uszczelek wewnętrznych do trokarów 
10mm pakowanych po.20szt 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
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Pytanie nr 133 dot. zapisów SWZ 
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub 
czterech miejsc po przecinku? 
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech,  
a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem 
kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki 
końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 134 dot. zapisów SWZ pkt. 20 Czas reakcji na reklamację 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji na reklamację z: 
„od 3 do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt.” 
„od 1 do 2 dni roboczych włącznie – 1 pkt.” 
na: 
„od 4 do 5 dni roboczych włącznie – 0 pkt.” 
„od 1 do 3 dni roboczych włącznie – 1 pkt.” 
Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postepowaniu jest czas reakcji na reklamację. Waga tego 
kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 20%. Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów 
określonych w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin czasu reakcji na reklamację wynoszący 
1-2 dni roboczych.  
Czyli wykonawca, który zaoferuje termin reakcji na reklamację wynoszący 2 dni robocze otrzyma 20pkt., a 
wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin czasu reakcji na reklamację np. 3 dniowy – 0 pkt. Tak 
dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną. 
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie 
podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co 
jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 1-2 dni jest trudne do wykonania. 
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu 
cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 135 dot. zapisów SWZ pkt. 20 Termin dostawy 
Zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium oceny ofert - termin dostawy. W obecnej postaci SIWZ za termin 
dostawy 1-2 dni robocze Zamawiający przyznaje maksymalną ilość punktów. Za dostawę w terminie 3 dni 
roboczych – 0 pkt. Prosimy o rozszerzenie zakresu, za który przyznawana jest maksymalna ilość punktów 
od 1 do 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 136 dot. zapisów wzoru umowy §4 ust. 4 
Prosimy o wykreślenie zapisu „po telefonicznym powiadomieniu(…)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis §4 ust. 4 na następujące brzmienie: 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu 

dostawy po telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika 
Zamawiającego tel.: …………….. / e-mail: …………………………… 

 
Pytanie nr 137 dot. zapisów wzoru umowy §4 ust. 4 
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy rozważy możliwość powiadomienia wysyłanego  
e-mailem.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis §4 ust. 4 na następujące brzmienie: 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu 

dostawy po telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika 
Zamawiającego tel.: …………….. / e-mail: …………………………… 

 
Pytanie nr 138 dot. zapisów wzoru umowy §4 ust. 9 
W związku z tym, iż zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, 
czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
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Pytanie nr 139 dot. zapisów wzoru umowy §5 ust. 1 
Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości 
podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości dodania zapisu: „do 
nie złożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową (…) nie więcej jednak niż o 
20% w porównaniu do ilości podanych w umowie.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 140 dot. zapisów wzoru umowy §5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §5 ust.3 umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie 
składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna 
być mniejsza niż 200 zł netto”? 
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: 
koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty 
dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o 
takiej wartości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 141 dot. zapisów wzoru umowy §7 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 2 pkt. a) i b) wzoru umowy poprzez obniżenie 
wysokości kar umownych do wysokości 1% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego zamówienia / towaru 
objętego reklamacją za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego 
niespełnienia świadczenia umowy? 
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca 
zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie 
równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej 
wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym 
przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych. 
Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla 
Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie 
oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności. 
Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do 
terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na 
zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być 
wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw. 
Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich 
kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie 
towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w 
sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody 
Zamawiającemu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 142 dot. zapisów wzoru umowy §7 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie kary o której mowa w §7 ust. 2 pkt. c, gdyż kara ta po 
pierwsze daje Zamawiającemu nieuzasadnione korzyści, po drugie powoduje, że wykonawcy, którzy 
korzystają z firm kurierskich w procesie dostawy towaru, z uwagi na brak wpływu na pracowników firmy 
kurierskiej oraz z obawy na możliwość obciążenia karami za działania, na które wykonawca nie ma wpływu, 
zrezygnują z ubiegania się o zamówienie  publiczne, którego realizacja będzie obciążona dużym ryzykiem 
finansowym, niewspółmiernym do korzyści finansowych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 143 dot. zapisów wzoru umowy §7 ust. 2 
a)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie kary o której mowa w §7 ust. 2 pkt. 5? 
b)Jeżeli nie wyrazi zgodę na powyższe to  czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 2 pkt. 
d) wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
zamówienia, którego dotyczy przypadek nie wywiązania się obowiązku określonego w §4 ust. 5? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
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Pytanie nr 144 dot. zapisów wzoru umowy §7 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 ust. 2 pkt. e) wzoru umowy poprzez obniżenie 
wysokości kar umownych do wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia brutto  określonego w §3 
ust. 2 niniejszej umowy? 
Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości 
zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej 
umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące 
wykonawcę. Zapis § 7 ust. 2 pkt. e)  umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku 
zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i 
nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od 
 niezrealizowanej wartości umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 145 dot. zadania nr 27 poz.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z podłożem transportowym Amies o klasie 
medycznej I?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 146 dot. zadania nr 3 poz.1 
Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy o pojemności 280 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 147 dot. zadania nr 3 poz.3 
Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy o pojemności 280 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 148 dot. zadania nr 3 poz.3 
Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowy o pojemności 550 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 149 dot. zadania nr 13 poz.1 
Czy zamawiający dopuści prowadnice do trudnych intubacji tylko w rozmiarze 5,0 o długości 700 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 150 dot. zadania nr 13 poz.1 
Czy zamawiający odstąpi od wymogu, by prowadnica była pakowana w sztywne opakowanie?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
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Pytanie nr 151 dot. zadania nr 41 poz.1 
Czy zamawiający dopuści maski twarzowe z mankietem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 152 dot. zadania nr 41 poz.1 
Czy zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarach 0-6? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 153 dot. zadania nr 41 poz.3 
Czy zamawiający dopuści maski z PCV niezawierające DEHP? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 154 dot. zadania nr 41 poz.6 
Czy zamawiający dopuści przewód tlenowy tylko o długości 2,1m?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 155 dot. zadania nr 39 poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.  
z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 156 dot. zadania nr 42 poz.3 
czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 157 dot. zadania nr 43 poz.1-2 
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na 
cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada 
naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez 
opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, 
opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem 
właściwego Ministra. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 158 dot. zadania nr 7 poz.1 
Czy Zamawiający w zad. 7, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Worek do usuwania 
preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o pojemności 
1200ml. Średnica wejścia 130mm. Pojemnosć kompatybilna z trokarami o średnicy 10mm. Worek 
zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcia kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w 
trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja 
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wyłącznie z apomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru 
kodowane kolorami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 159 dot. zadania nr 7 poz.2 
Czy Zamawiający w zad. 7, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na 
oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Worek do usuwania 
preparatów. Wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa. Worek o pojemności 200ml. 
Średnica wejścia: 50mm. Pojemność kompatybilna z trokarami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w 
nitinolowy drut z pamięcią kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. 
Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania. Aplikacja wyłącznie za pomocą 
kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowane kolorami? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 160 dot. zadania nr 17 
Czy Zamawiający w zad. 17, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny 
produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Pediatryczne cewniki do szynowania 
moczowodu. Odległość między pętlami 12, 15 i 18cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 161 dot. zadania nr 40 
W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 
1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów 
medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w 
przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub 
centralnym układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy 
zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, 
Zamawiający w zad. 40 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, 
przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi 
głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym: żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, 
tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne), tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta 
(wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 162 dot. zadania nr 40 
Zwracamy się z prośbą w zad. 40, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku)  
z klipsami, która zawiera wszystkie wymagane informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności  
i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 163 dot. zadania nr 45 
Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego 
będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub 
systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta 



 

 28

i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są 
zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja 
obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział 4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 164 dot. zapisów SWZ 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną na wniosek 
Wykonawcy wysłany po informacji o wyborze oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 165 dot. zapisów wzoru umowy § 4 ust. 4 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostarczenia i rozładowania przedmiotu umowy do godziny  
14 w dniu dostawy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 166 dot. zapisów wzoru umowy § 4 ust. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości mailowego powiadamiania  
o dostawie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis §4 ust. 4 na następujące brzmienie: 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot umowy do godz. 13:00 w dniu 

dostawy po telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniu o terminie dostawy pracownika 
Zamawiającego tel.: …………….. / e-mail: …………………………… 

 
Pytanie nr 167 dot. zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2 lit. d) 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej do 500 zł. za każdy przypadek odmowy rozładunku 
przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 168 dot. zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2 lit. d) 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu zawartego w § 7 ust. 2 lit. d). Krzywdzące jest, aby Wykonawca 
ponosił karę za brak powiadomienia o dostawie. Nie wpływa to bezpośrednio na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie całej umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 169 dot. zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2 lit. d) 
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy Zamawiającego zmianę zapisu w taki sposób, 
żeby kary umowne były naliczane tylko w przypadku braku powiadomienia z winy Wykonawcy. Wykonawca 
nie może zostać karany za brak powiadomienia w przypadku, gdy podjął próbę telefonicznego kontaktu  
z Zamawiającym, a ten nie odebrał telefonu. W związku z tym wnosimy, aby próba powiadomienia, którą 
Wykonawca może udowodnić poprzez przedstawienia spisu połączeń, była uznana jako skuteczne 
powiadomienie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w konsekwencji 
udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 166 zmodyfikował zapis §4 ust. 4. 
 
Pytanie nr 170 dot. zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2 lit. e) 
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej nakładanej na Wykonawcę w przypadku rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10%.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 171 dot. zapisów wzoru umowy § 7 ust. 4 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 20% ogólnej maksymalnej 
wartości umowy brutto.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
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Pytanie nr 172 dot. zadania nr 14 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 1 oraz 2 do osobnego pakietu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 173 dot. zadania nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: 
Rozmiar 0-2 kg w miejsce 1-3 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 174 dot. zadania nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: 
Rozmiar 2-5 kg w miejsce 1-3 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 175 dot. zadania nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: 
Rozmiar 5-9 kg w miejsce 4-9 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 176 dot. zadania nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy dla niemowląt: 
Rozmiar 8-18 kg w miejsce 7-18 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 177 dot. zadania nr 49 poz.3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę w rozmiarze 160 x 120 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 178 dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 179 dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od 
niezrealizowanej części umowy? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmniejszenie wysokości 
kary do 10%.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
 



 

 30

Pytanie nr 180 dot. zapisów wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ust. 5 zdania o takiej samej (lub podobnej) treści: „Przed 
rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 181 dot. zadania 14 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści fartuchy z SMMMS o gramaturze 35g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 182 dot. zadania 14 poz. 2 
Czy zamawiający dopuści fartuchy z SMMMS o gramaturze 35g/m2 + wzmocnienie 40g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 183 dot. zadania 14 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze Uniwersalnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 184 dot. zadania 14 poz. 4 
Czy zamawiający dopuści fartuchy składane (nie na rolce) – opakowanie a’100 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania – po przeliczeniu, 
wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ z zaokrągleniem w górę. 
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 185 dot. zadania 36 
Czy Zamawiający dopuści wycenę na pozycje? Pozwoli na Zamawiającemu na uzyskaniu konkurencyjnych 
cenowo ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 186 dot. zadania 49 poz. 1 
Czy zamawiający dopuści rozmiar 80 x 160cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 187 dot. zadania 49 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści rozmiar 160 x 200cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
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nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 188 dot. zadania 49 poz. 3 
Czy zamawiający dopuści rozmiar 130 x 160cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 189 dot. zapisów wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt e)  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 190 dot. formularza ofertowego 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w formularzu oferty można pozostawić tylko te 
pakiety na które wykonawca składa ofertę?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie nr 191 dot. zadania nr 34 poz.1 
W związku ze zmianami w procesie produkcyjnym kaniuli wykonanej poliuretanu i co z tym związane 
ograniczeniami dostępności tego produktu oraz mogącymi wystąpić problemami z realizacją ewentualnej 
umowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli alternatywnej wykonanej z PTFE w rozmiarze 22G 
(0, 8mm x 25mm) o przepływie 31ml/min.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 192 dot. zadania nr 34 poz.3 
W związku ze zmianami w procesie produkcyjnym kaniuli wykonanej poliuretanu i co z tym związane 
ograniczeniami dostępności tego produktu oraz mogącymi wystąpić problemami z realizacją ewentualnej 
umowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli alternatywnej wykonanej z PTFE w rozmiarze 20G 
(1,0mm x 32mm) o przepływie 54ml/min  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 193 dot. zadania nr 34 poz.4 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G (1,1mm x 32mm), 
pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 194 dot. zadania nr 34 poz.5 
W związku ze zmianami w procesie produkcyjnym kaniuli wykonanej poliuretanu i co z tym związane 
ograniczeniami dostępności tego produktu oraz mogącymi wystąpić problemami z realizacją ewentualnej 
umowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli alternatywnej wykonanej z PTFE w rozmiarze 18G 
(1,2mm x 45mm) o przepływie 80ml/min  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 195 dot. zadania nr 34 poz.6 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G (1,3mm x 32mm), 
pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 196 dot. zadania nr 34 poz.7 
W związku ze zmianami w procesie produkcyjnym kaniuli wykonanej poliuretanu i co z tym związane 
ograniczeniami dostępności tego produktu oraz mogącymi wystąpić problemami z realizacją ewentualnej 
umowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli alternatywnej wykonanej z PTFE w rozmiarze 14G 
(2,0mm x 45mm) o przepływie 270ml/min  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
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Pytanie nr 197 dot. zadania nr 34 poz.8,9 
W związku ze zmianami w procesie produkcyjnym kaniuli wykonanej poliuretanu i co z tym związane 
ograniczeniami dostępności tego produktu oraz mogącymi wystąpić problemami z realizacją ewentualnej 
umowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kaniuli alternatywnej wykonanej z PTFE, pozostałe 
parametry zgodne z SWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 198 dot. zadania nr 43 poz.1c,2 
Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka 50/60 posiadała skalowanie co 1ml na całej długości skali do 
60ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 199 dot. zadania nr 14 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuch medyczny, niejałowy, wykonany z włókniny 
polipropylenowej. Rękawy zakończone elastyczną gumką, wiązany na troki z tyłu, krój prosty, rozmiar 
uniwersalny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I. Gramatura: 30 g/m2  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 200 dot. zadania nr 17 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik wykonany z poliuretanu skalowany co 1 cm z linią 
pozycjonującą. Rozmiar 3CH o długości 12 cm Popychacz prosty 43cm. Prowadnica pokryta PTFE  
dł. 150cm w zestawach z cewnikiem otwarty / otwarty (O/O)  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 201 dot. zadania nr 17 poz.4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnik wykonany z poliuretanu skalowany co 1 cm z linią 
pozycjonującą. Rozmiar 4CH o długości 12 cm Popychacz prosty 43cm. Prowadnica pokryta PTFE  
dł. 150cm w zestawach z cewnikiem otwarty / otwarty (O/O)  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 202 dot. zadania nr 30 poz.1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem  
z końcem „J” 8Ch/Fr o długości 43 cm, jednodrożny z ośmioma otworami na pętli. Trokar 9Ch/Fr rozrywalny 
12cm, silikonowa tulejka mocująca, zacisk. Worek do zbiórki moczu 2L. Pakowane po 5 sztuk, sterylne.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
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Pytanie nr 203 dot. zadania nr 30 poz.1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem  
z końcem „J” 11Ch/Fr o długości 48 cm, jednodrożny z ośmioma otworami na pętli. Trokar 12Ch/Fr 
rozrywalny 12cm, silikonowa tulejka mocująca, zacisk Pakowane po 5 sztuk, sterylne  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 204 dot. zadania nr 30 poz.1 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem  
z końcem „J” 14Ch/Fr o długości 48 cm, jednodrożny z ośmioma otworami na pętli. Trokar 15Ch/Fr 
rozrywalny 12cm silikonowa tulejka mocująca, zacisk Pakowane po 5 sztuk, sterylne.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 205 dot. zadania nr 30 poz.2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nefrostomii; Cewnik 6F wykonany z poliuretanu dł.30cm. 
Łącznik do worka na mocz. Punkcyjna igła 2-częściowa 0,95mm dł. 120mm. Prowadnica Lunderquista  
z miękkim bezpiecznym końcem typ J 0,025” 70cm.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 206 dot. zadania nr 30 poz.2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nefrostomii; cewnik wykonany z poliuretanu 8F, 9F 
długość całkowita 250mm, długość z zagięciem typ. J 215mm. Igła z mandrynem do wyprostowania 
cewnika. Koniec do-nerkowy pokryty hydrożelem na dł. 90mm. Łącznik do worka na mocz.  
Igła 2-częściowa 18G dł. 20cm. Prowadnica Lunderquista z miękkim bezpiecznym końcem typ J.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 207 dot. zadania nr 30 poz.2 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw do nefrostomii przez skórnej z cewnikiem typu J.  
W zestawie: Igła 18G, prowadnica Seldingera o średnicy 0.038”, jeden zestaw rozszerzadeł dopasowanych 
do rozmiaru cewnika, cewnik wykonany z materiału vortek 2-warstwowego z pamięcią kształtu z końcówką 
typu J z metalowym mandrynem. O długości 29cm. Opakowanie po 5 sztuk, sterylne. Zestaw dostarczany  
w opakowaniu typu peel pouch. Rozmiar 6/8/10/12/ Ch/Fr  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 208 dot. zadania nr 30 poz.3 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik do worka na mocz ma posiadać mechanizm obrotowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
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nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 209 dot. zadania nr 44 
Układ oddechowy jednorurowy, współosiowy, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną,  
z kolankiem z portem kapno, długości 1,8 m, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m  
z 2L workiem bezlateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. 
Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 210 dot. zadania nr 44 
Prosimy o dopuszczenie – Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, jednorazowego użytku, 
mikrobiologicznie czysty, o dł. 230 cm, współosiowy z funkcją wymiany ciepła (światło w świetle),  
z dodatkową rurą o regulowanej długości do odprowadzania gazów wydechowych, układ zakończony 
kapturkiem zabezpieczającym, W zestawie  trzecia rura z workiem oddechowym bezlateksowym 2 l,  linia 
próbkująca męsko-męska oraz - adapter do przeprowadzania testu szczelności układu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 
Pytanie nr 211 dot. zadania nr 28 
Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków o średnicy rur 10 mm i złączy  
22 mm, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm 
zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym 
koreczkiem na lince, układ zabezpieczony kapturkiem. od strony respiratora złącza proste 22 F. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.  
Wykonawca oferując dopuszczone przez Zamawiającego parametry przedmiotu Zamówienia winien 
jednoznacznie wykazać je w kolumnie „Uwaga” formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku 
nie wypełnienia kolumny „UWAGA” Zamawiający uzna zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z zapisami SWZ. 
 
Pytanie nr 212 dot. zapisów wzoru umowy §7, ust. 2. 
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

a) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji 
dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,  

b) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100) dotyczącego zadania, na którego 
przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek  
z obowiązków określonych w § 4 ust. 15,  

c) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie  
z § 4 ust. 4, 

d) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100) za każdy przypadek nie wywiązania 
się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją 
poprzedzającym, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. 
 

  
Zamawiający  

  z up. DYREKTORA 
       Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

Adam Strzyżewski 
 


