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Elbląg, dnia 07.05.2024 r. 

 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku- 
uzupełnienie Nr sprawy ZP/13/2024. 
 
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 
ustawy Pzp o poniższej treści: 
 
Pytanie 1 – dot. pakietu 46 
Czy zamawiający dopuści w pozycji 1 pakietu 46 Zastawkę Pudenza o średnicy 16 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 – dot. pakietu 46 
Czy zamawiający dopuści w pozycji 2 pakietu 46 dren komorowy Pudenza o długości 18 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 – dot. pakietu 27 
Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m kw., o 
wymiarach 160 x 210 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 – dot. pakietu 27 
czy Zamawiający dopuści prześcieradło / podkład chłonny, transportowy, o wymiarach 100 x 220 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 – dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 6 pkt. 1 do 0,25% ? 
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, 
odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości 
kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 
Pytanie 6 – dot. wzoru umowy 
Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. 
Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 
Pytanie 7 – dot. SWZ rozdz. XIII pkt. 1 ppkt 1) 
Prosimy o dostosowanie zapisów rozdz. XIII do zapisów treści zał. nr 6. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 
(Dz. U. 2022 poz. 974) już nie obowiązuje. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieści zmianę w rozdziale XIII SWZ. 
 
Pytanie 8  - dot. projektu umowy §2 ust. 3  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „Dostawy (….) i koszt 
Dostawcy przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto (…)” 
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty 
opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do 
przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
 

Pytanie 9 – dot. projektu umowy §6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od 
wartości netto a nie brutto?  
Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu 
skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane 
przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
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Pytanie 10 – dot. pakietu 28 poz. 1 
Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów igieł zagiętych w pozycji 1: ,,Zagięta 22G,20mm , 22G,2mm, 20G,25mm, 
20G,20MM, 20G,25mm'' , rozmiar igły 20G,25mm powtarza się, czy rozmiar  22G,2mm to 22G,25mm? 
Odpowiedź: W tym pakiecie nie ma igieł. 
 
Pytanie 11 – dot. pakietu 28 poz. 2  
Czy Zamawiający mając na względzie zasadę konkurencyjności i efektywności, dopuści produkt o niewielkich różnicach 
technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności, różnice podane w nawiasach: Bezpieczna igła do portów 
zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem (posiadająca osłonę przed samozakłuciem 
zamiast mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem ) z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania, 
zagięta pod katem 90 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas 
zakładania i do zrobienia)( z miękką podkładką zapewniającą komfort użycia, oraz odpinanymi 

skrzydełkami) Rozmiary: 22, 20 i 19G o długościach 15,17,20,25 i 35mm(długości 15,20,25,32,38mm) 
Odpowiedź: W tym pakiecie nie ma portów. 
 
Pytanie 12 – dot. pakietu 28 poz. 3  
Czy Zamawiający mając na względzie zasadę konkurencyjności i efektywności, dopuści produkt o niewielkich różnicach 
technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności, różnice podane w nawiasach: Igła do portów z ostrzem Hubera, 
ze skrzydełkami, zagięta pod katem 90, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm(całość)(prosimy o 
dopuszczenie długości w zakresie 23-26cm), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami 
zgodnie z rozmiarem igły (bez zapisu skrzydełka kodowane kolorami). Możliwość podawania cytostatyków, 
kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 22,20 i19G o długościach 15, 17, 20, 
25, 30 i 35mm (długości 15,20,25,32,38mm) 
Odpowiedź: W tym pakiecie nie ma portów. 
 
Pytanie 13 – dot. pakietu 28 poz 4  
Czy Zamawiający dopuści port równoważny - wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości do 11mm i 

ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym(poliuretanowym) 6,6Fr (1,1x2,2mm) / 60cm (oferujemy 
1,0x2,2mm/55cm- długość wystarczająca do założenia portu)  z zestawem do wprowadzania: W skład zestawu 
wchodzi: port tytanowy o średnicy 28mm (24mm, mniejszy, zapewniający komfort użytkowania dla pacjenta)i 
objętość wypełnienia 0,47ml(0,4ml) , membrana silikonowa o średnicy 13mm(10,2mm),  wytrzymującą do 3000 
nakłuć- cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w RTG - całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu 
deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi 
płucnemu, - nitinolowy prowadnik J  - strzykawka 10 ml,   -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber,  -
zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji,          -łącznik do przymocowania 
cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika (Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie 
niskooporowe strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły, igła Hubera, rozszerzadło z prowadnicą typu J 
(długość min. 50cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, 
mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. Pakiet informacyjny dla pacjenta i 
instrukcję w języku polskim) Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek 
krwi.  Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym 
Odpowiedź: W tym pakiecie nie ma portów. 
 
Pytanie 14 – dot. pakietu 28 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści port równoważny Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości 
do10mm (10,2mm- parametr nie mający negatywnego wpływu na terapię) i ciężarze do 8g z odłączalnym 
cewnikiem silikonowym (poliuretanowym) 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60cm(oferujemy 1,0x2,2mm/55cm) z zestawem do 
wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: - port tytanowy o średnicy 24mm (17,3mm mniejszy, zapewniający 
komfort użytkowania dla pacjenta) i objętości wypełnienia 0,27ml (0,3ml), membrana silikonowa o średnicy 
10mm (10,2mm),  wytrzymującą do 3000 nakłuć.(ilość nakłuć dla igły 22G – 1500) -cewnik 
silikonowy (poliuretanowy) skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu 
deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi 
płucnemu, - nitinolowy prowadnik J    - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber,  -
zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika,-
łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika  (Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe 
strzykawki 10ml, igłę do nakłucia żyły, igła Hubera, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min. 50cm), 

prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący 
cewnik z portem (2X), hak do onoszenia żyły. Pakiet informacyjny dla pacjenta i instrukcję w języku 
polskim) Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny 
z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym 
Odpowiedź: W tym pakiecie nie ma portów. 
 
Pytanie 15 – dot. pakietu 28 poz 4 i 5  
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Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny- port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i 
element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 6F i 8F 
z cewnikiem o dł. 63 cm, poliuretanowym, z Komorą  zapobiegająca powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref ), 
wycięcia w podstawie poru ( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, 
Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : 
mechanizm mocujący cewnik igła tępa , igła  Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca  18 G , 
rozrywalna  koszulka , prowadnica. Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu 
łatwiejszej lokalizacji, Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć, Pacjent z portem może 
być skutecznie skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 
-           Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m) 
Odpowiedź: W tym pakiecie nie ma portów. 
 

Pytanie 16 – dot. pakietu 20 poz. 3 
Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom usunie pozycję 3 z pakietu 20? Producenci 
pakują porty naczyniowe wraz z zestawem do wprowadzania w jedno opakowanie. Utrzymanie pozycji 3 ma celu 
ograniczenie konkurencyjności i doprowadzenie do sytuacji, gdzie ofertę będzie mogła złożyć tylko jedna firma 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia 
według własnych potrzeb. 
 
Pytanie 17 – dot. pakietu 20 poz. 1 i 2  
Czy Zamawiający może rozważyć możliwość rozszerzenia zakresu dopuszczalnych produktów, które spełniają te same 
funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta? Wprowadzenie takiej zmiany umożliwiłoby składanie ofert przez innych 
wykonawców na podobne produkty, które są zbliżone lub równoważne pod względem spełnianych funkcji leczniczych. Czy 
Zamawiający dopuści port w całości wykonany z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są 
wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), 6F i 8F z cewnikiem o dł. 63 
cm, poliuretanowym, z Komorą  zapobiegająca powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref ), wycięcia w podstawie poru 
( ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem, Waga portu : 4,9g, Wysokość 

portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła 
tępa , igła  Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca  18 G , rozrywalna  koszulka , 
prowadnica.   Możliwość podawania kontrastu PSI do 300, grawer CT w podstawie portu w celu łatwiejszej lokalizacji, 
Maksymalna ilość wkłuć: igły 19/20G - 1000 wkłuć, igły 22G - 1500 wkłuć, Pacjent z portem może być skutecznie 
skanowany w systemie MR w następujących warunkach: statyczne pole magnetyczne 1,5 -  Tesla(1,5T), 3- Tesla (3T), 
7- Tesla (7T), maksymalny przestrzenny gradient pola 4500G/cm(45T/m) 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 18 – dot. pakietu 8 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczanie w pakiecie 8 igieł pakowanych po 25 szt. w opakowaniu, z 
przeliczeniem na ilości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 19 – dot. pakietu 21 
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie w punkcie 1 elektrod bipolarnych do usuwania i 

modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego oraz stawu kolanowego o długości roboczej 135mm? 

Zaoferowane elektrody o średnicach: 3,5mm wyprofilowana pod kątem 90 stopni, 3,5mm wyprofilowana pod kątem 50 

stopni, 3,5mm wyprofilowana pod kątem 30 stopni, 2,5mm elektroda do małych stawów 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 20 – dot. pakietu 22 
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie  sterylnej jednorazowej kaniuli do artroskopii 
barku w rozmiarach 5.0 mm, 6.5 mm i 8.0 mm i długości 75mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 21 – dot. pakietu 19 poz. 4 
Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do 11mm i ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem 

silikonowym 8,4 Fr (1,1x2,8mm)/ 60cm z zestawem do wprowadzania.                                                                                                     
W skład zestawu wchodzi:                                                                                                                                                             
-port tytanowy o średnicy 28mm( +/-1mm) i objętość wypełnienia do 0,47ml, membrana silikonowa o średnicy 13mm( 
+/-1mm),  wytrzymującą do 3000 nakłuć.                                                                                                                                                                 
-cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg,                                                                                                                                                                       
-całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu 
ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu( lub równoważne)                                                                                                                                                         
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- nitinolowy prowadnik J                                                                                                                                                                             
- strzykawka 10 ml,                                                                                                                                                                  
-urządzenie do podnoszenia żył, 
-igła prosta typu Huber,                                                                                                                  
-zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem,                                      
-igła do tunelizacji,                                                                                                                           
-łącznik do przymocowania cewnika,                                                                                       
-łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika                                           
Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi.                                                                                                             
Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 
Pytanie 22 – dot. pakietu 19 poz. 5 
Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do10mm i ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem 
silikonowym 6 Fr (1,1x2mm)/60cm. 
W skład zestawu wchodzi:                                                                                                                                                               
-port tytanowy o średnicy 28mm( +/-1mm) i objętość wypełnienia do  0,47ml, membrana silikonowa o średnicy 13mm( 
+/-1mm),  wytrzymującą do 3000 nakłuć.                                                                                                                                                                   
-cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg,                                                                                                                                                                          
-Igła Hubera prosta 22G / 25mm  
-Narzędzie do przepłukiwania  
-Haczyk żylny  
-Tunelizator 3,0 x 23 cm  
-Kaniula IV 12 G  
-Mandryn wewnątrz cewnika  
Oraz dodatkowo: 

-Prowadnik nitinolowy J ze znacznikami co 10 cm z mechanizmem do wprowadzania za pomocą kciuka  
0,035’’ – 53 cm  
Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi.                                                                                                                      
Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 23 – dot. pakietu 20 poz. 1 
Hybrydowy port naczyniowy wraz z akcesoriami.?-Port wysoki i lekki zapewniający pewną , palpacyjnie lokalizację 
przepony.-Bezpieczny port bez ryzyka tworzenia się cząstek stałych w wyniku zarysowania tytanu przez igłę Hubera. Port 
z  tytanowym zbiornikiem o pojemności resztkowej <1 ml i niezwykle gładkiej powierzchni, która zapewnia mniej martwej 
przestrzeni dla infekcji. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu o kształcie ułatwiającym wprowadzenie 
portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu 
z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw 
wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy  cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o 
długości (cm)60,  Śr. zewn. (mm) 2,40, Śr. wewn. (mm) 1,20, objętość wewnętrzna (ml/10 cm) 0,13. Koszulka 
introduktora (Fr)8. Oznaczenie długości cewnika co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: 
tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła 
Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła 
wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, 
instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 24 – dot. pakietu 20 poz. 2 
Hybrydowy port naczyniowy wraz z akcesoriami.? 
-Port wysoki i lekki zapewniający pewną palpacyjnie  lokalizację przepony. 
-Bezpieczny port bez ryzyka tworzenia się cząstek stałych w wyniku zarysowania tytanu przez igłę Hubera. Port z  
tytanowym zbiornikiem o pojemności resztkowej <1 ml i niezwykle gładkiej powierzchni, która zapewnia mniej martwej 
przestrzeni dla infekcji. 
Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu , o kształcie ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory 

do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem 
blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na 
technice Seldingera, silikonowy  cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o długości (cm)60,  Śr. zewn. 
(mm) 3,18, Śr. wewn. (mm )1,57, objętość wewnętrzna (ml/10 cm) 0,22. Koszulka introduktora (Fr)10. Oznaczenie 
cewnika  długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm.  
W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia 
naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, 
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prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. 
polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z 
MRI i TK. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 25 – dot. pakietu 20 poz. 3 
Zestaw do zakładania portów: 
- nożyczki proste typu Reynolds 11cm 
- pęseta zagięta anatomiczna 13 cm 
- nożyczki preparacyjne typu Metzelbaum 15 cm 
- pęseta chirurgiczna typu Adson 12 cm 
- hak chirurgiczny 12 cm 

- pęseta anatomiczna prosta 14 cm 
- pojemnik plastikowy czerwony 250 ml 
- pojemnik plastikowy zielony 250 ml x 2 
- kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x 20 
- skalpel nr 23 
- skalpel z długą rączką nr 11 
- opatrunek sterylny, włókninowy 5x7,5 
- strzykawka L-L 10 ml x 3 
- strzykawka L-S 10 ml 
- igła 21G/38mm 
- fartuch chirurgiczny 
- serweta na stół narzędziowy 140x160cm 
- serwety samoprzylepne 90x100cm x3 
- taśma 36x9cm 
- serweta 180x180cm 

- uchwyt na igły 15cm 
- 2 ręczniki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 26 – dot. pakietu 20 
Zamawiający wymaga szkoleń z zakresu implantacji portów naczyniowych, umożliwiających zdobycie i podniesienie 
praktycznego doświadczenia wśród  lekarzy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga szkoleń. 
 
Pytanie 27 – dot. pakietu 26 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań o gramaturze 35 g/m2, wyposażona w 3 kieszenie (2 w dolnej 

części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie posiadają w pasie troki 

do wiązania, w kolorze niebieskim, spełniające pozostałe wymagania SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 28 – dot. pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu zabiegowego złożonego z bluzy i spodni, wykonany z materiału 

typu SMS, masa powierzchniowa 35g/m2. Bluza z krótkim rękawem, z dekoltem ‘V’ wykończonym lamówką, wyposażona 

w 3 kieszenie (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). Spodnie 

posiadają w pasie troki do wiązania, rozmiar XXL. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 29 – dot. pakietu 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-

pinowy, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 2,38 mm, do 100 cykli sterylizacji lub uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 

przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 5 m, wtyk śr. 4 mm, do 100 cykli sterylizacji? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 30 – dot. pakietu 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk typ 

Erbe 5 mm, dł. kabla 3,2 m, wtyk śr. 2,38 mm, do 30 cykli sterylizacji lub uchwyt monopolarny, do elektrod o średnicy 4 

mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 1-pinowy, do min. 100 cykli sterylizacji, dł. kabla 3 m? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 31 – dot. pakietu 23 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści Kabel monopolarny wtyk do diatermii typ Martin/Berchtold, wtyk do narzędzi 4 mm, dł. 5 m 

lub kabel monopolarny wtyk do diatermii 5 mm typ Erbe, wtyk do narzędzi 4 mm, dł. 5 m lub kabel monopolarny wtyk 

do datermii typ Hebu, Emed, Valleylab  3-pin,  wtyk do narzędzi 4 mm, dł. 5 m? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 32 – dot. pakietu 23 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną igła, 0,5 x 20 mm, wtyk śr. 2,4 mm, (1opk/5szt) lub elektrodę 

monopolarną igła, śr. 0,5 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 33 – dot. pakietu 23 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatuła, 2,5 x 20 mm, wtyk śr. 2,4 mm, (1opk/5szt) lub elektrodę 

monopolarną szpatuła, wymiary 25 x 3,0 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 34 – dot. pakietu 23 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatuła, 2,5 x 20 mm, prosta, długa, wtyk śr. 2,4 mm lub elektrodę 

monopolarną szpatuła, wymiary 2,5 x 20 mm, długa, wtyk śr. 4 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 35 – dot. pakietu 23 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny, wtyk do diatermii Martin/Berchtold/Aesculap, wtyk do pincet, dł. 5 m lub kabel 

bipolarny do pincet, wtyk do diatermii Erbe, dł. 5 m lub kabel bipolarny, wtyk 2-pinowy do diatermii, wtyk do pincety 

okrągły, dł. 5 m? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 36 – dot. pakietu 23 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną, prostą, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 19,5 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 37 – dot. pakietu 23 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną, prostą, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 16,0 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 38 – dot. pakietu 23 poz. 9 
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Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną 

symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 

0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego 

przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części 

przewodzącej, pakowana pojedynczo? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 39 – dot. pakietu 23 poz. 9 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 40 – dot. pakietu 23 poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab (płaski), dł. 5 m 

lub kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Erbe- Jack (z dłuższą izolacją), dł. 5 m? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 41 – dot. pakietu 23 poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 42 – dot. pakietu 23 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulka, część robocza śr. 4,0 mm, wielorazowa, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 70 

mm lub elektrodę monopolarną kulka, śr. 4 mm, wielorazowa, wtyk śr. 4 mm, dł. 50 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 43 – dot. pakietu 23 poz. 13 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulka, śr. 6 mm, wtyk śr. 2,4 mm, (1opk/5szt) lub elektrodę monopolarną 

kulka, śr. 6 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie 44 – dot. pakietu 26 poz. 1 

Proszę o dopuszczenie kompletów pakowanych  razem? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 45 – dot. pakietu 26 poz. 1-2 

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do 

szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są 

zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym 

URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające 

normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki 
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zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest 

należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonym naskórku personelu medycznego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 46 – dot. pakietu 26 poz. 1-2 

Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami 

bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności 

spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Srub Suit, który pojawia się w 

deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego” 

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 47 – dot. pakietu 26 poz. 1-2 

Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-

KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% 

stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. 

 

Pytanie 48 – dot. pakietu 4 

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: 

Uniwersalne woreczki do zbiórki moczu noworodków na bazie przylegającej warstwy silikonowej o pojemności 100 ml 

oraz pakowane w opakowaniu zbiorczym 50 szt? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 49 – dot. pakietu 4 

Czy Zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj 

Uniwersalne woreczki do zbiórki moczu noworodków na bazie przylegającej warstwy silikonowej o pojemności 75 ml oraz 

pakowane w opakowaniu zbiorczym 50 szt? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 50 – dot. pakietu 4 

Uniwersalne woreczki do zbiórki moczu noworodków na bazie przylegającej warstwy silikonowej o pojemności 100 ml 

oraz pakowane w opakowaniu zbiorczym 50 szt? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 51 – dot. pakietu 4 

Uniwersalne woreczki do zbiórki moczu noworodków na bazie przylegającej warstwy silikonowej o pojemności 75 ml oraz 

pakowane w opakowaniu zbiorczym 50 szt? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 52 – dot. pakietu 8 poz. 1 i 2 
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Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych o długości 88mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

Pytanie 53 – dot. pakietu 9 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dzieci składający się z maski tlenowej 

z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie 

zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie 

przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator  o pojemności 6 ml, skalowany 

co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica  cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja 

respirabilna (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 

10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M 

pasującym do masek i ustników? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 54 – dot. pakietu 9 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji dla dorosłych składający się z maski 

tlenowej z nebulizatorem i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, maska wykonana z medycznego PVC nie 

zawierająca ftalanów, lekki korpus z blaszką w części nosowej w celu dopasowania maski do twarzy pacjenta, szczelnie 

przylegający miękki mankiet uszczelniający. Sterylna, pakowana pojedynczo. Nebulizator  o pojemności 6 ml, skalowany 

co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica  cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja 

respirabilna (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 

10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 15M 

pasującym do masek i ustników? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 55 – dot. pakietu 9 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji składający się z łącznika T, nebulizatora, 

ustnika i drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym 2,1 m. Sterylny, pakowany pojedynczo. Nebulizator  o pojemności 6 

ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica  cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, 

frakcja respirabilna (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy 

przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min). Pojemnik nebulizatora zakończony standardowym złączem 

15M pasującym do masek i ustników? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 56 – dot. pakietu 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 3 dla pacjentów o wadze 30-50kg i maksymalnej objętości 

mankietu <25ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 57 – dot. pakietu 12 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 5 dla pacjentów o wadze >70kg i maksymalnej objętości 

mankietu <50ml? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 58 – dot. pakietu 24 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści pasy do stabilizacji nie wyposażone w sprzączki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 59 – dot. pakietu 8 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 50 mm, zamiast 40 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 60 – dot. pakietu 43 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zestawów do cystostomii o średnicy od 10F zamiast od 11F. Pozostałe parametry 

zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 61 – dot. pakietu 47 

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zestawów do nadłonowego drenażu o średnicach w zakresie Ch 8 – 14, zamiast Ch 5-

15, bez worka na mocz. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 62 – dot. pakietu 28 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 203cm (+/-3cm). 

Opakowanie handlowe 50szt. 

Nieprzezierne, gramatura min 80g/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 63 – dot. pakietu 28 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby prześcieradło było nieprzezierne i wykonane z 

poliestru? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 64 – dot. pakietu 6 poz. 1a 

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH6 o długości 1050mm z  zatyczką? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 65 – dot. pakietu 7  

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley CH6 lateksowy silikonowany obustronnie?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 66 – dot. pakietu 8 poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści igła do nakłuć lędźwiowych pakowanych a’25 szt. i wycenę za opakowanie a’25 szt. z 

odpowiednim przeliczeniem ilości? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 67 – dot. pakietu 14 

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu o poniższych parametrach: 

▪ Wykonana z elastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki 

▪ Niebieski znacznik RTG na całej długości rurki 

▪ Wyposażona w boczny otwór Murphy’ego 

▪ Skalowanie co 1 cm 

▪ Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki 

▪ Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) 

▪ Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm 

▪ Nie zawiera lateksu 

▪ Jednorazowa 

▪ Sterylizowana tlenkiem etylenu 

▪ Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia 

▪Dostępna w rozmiarach od 2 do 5,5 co 0,5? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 68 – dot. pakietu 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS 35g/m2 w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 69 – dot. pakietu 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści spodnie z trokiem w pasie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 70 – dot. pakietu 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści bluzę posiadającą 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 71 – dot. pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem „V” z lamówką z tego samego materiału co bluza w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 72 – dot. pakietu 26 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawy oraz nogawki cięte? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 73 – dot. pakietu 26 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS 35g/m2 w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 74 – dot. pakietu 27 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 150x210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 75 – dot. pakietu 27 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 76 – dot. pakietu 27 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 77 – dot. pakietu 28 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x220cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 78 – dot. pakietu 29 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 79 – dot. pakietu 29 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę w rozmiarze 160x210cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 80 – dot. pakietu 30 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści igła motylkowa 23G z drenem o dł. 30cm pakowaną a’100 szt.? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 81 – dot. pakietu 30 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 82 – dot. pakietu 24 

Prosimy o dopuszczenie pasów j.u. o szer. około 10 cm i długości łącznej po zapięciu - max. 162,56 cm z możliwością 

regulacji (dł. pierwszego pasa około 86 cm, dł. drugiego około 71 cm) , w przypadku spełniania pozostałych wymagań. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 83 – dot. pakietu 27 poz. 4 

Czy zamawiający dopuści podkład bibułowy podfoliowany 2 warstwowy szer. 50 cm, perf. co 160 cm, 32 odcinki na rolce, 

długość 50 m? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 84 – dot. pakietu 27 poz. 3 

Czy zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny, gram. 25 g/m2, pakowane w opak. 10 szt, 

rozmiar 210 x 160 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 85 – dot. pakietu 27 poz. 3 

Czy zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny, gram. 25 g/m2, pakowane w opak. 10 szt, 

rozmiar 210 x 130 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 86 – dot. pakietu 27 poz. 1 

Czy zamawiający dopuści podkład bibułowo foliowy 2 warstwowy szer. 70 cm, perforacja co 50 cm, długość roli 50 m z 

przeliczeniem liczby rolek? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 87 – dot. pakietu 27 

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie liczby rolek w przypadku zaoferowania podkładów o innej niż opisana 

długości? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 88- dot. pakietu 34 poz. 1 

W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze Co2 nie dopuszczone przez Farmakopee brytyjską 

i amerykańską ze względu na wysoką zawartość NAOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską 

wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy Zamawiający wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH 

poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 89 – dot. pakietu 34 poz. 1 

Czy Wymagane wapno ma być wapnem dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską z potwierdzającym 

pismem od producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 90 – dot. § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 projektu umowy 

„……3. W przypadku zwłoki w dostawie towaru lub w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 3 dni robocze 

od dnia wysłania zamówienia lub od wysłania informacji o reklamacji, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, ma prawo zakupić towar u innego dostawcy i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy cen zakupionych przez Zamawiającego towarów, tj. między ceną zakupu 

u innego dostawcy, a ceną wskazaną umową.” Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje 

poinformować Wykonawcę o przewidywanych kosztach zakupu interwencyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o kosztach zakupu interwencyjnego. 

 

Pytanie 91 – dot. projektu umowy 
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Czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca „zakupu interwencyjnego”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. 

 

Pytanie 92- dot. projektu umowy 

Mając na względzie zachowanie zasad równości stron przyszłej umowy, czy nie byłoby zasadnym aby Zamawiający 

zakreślił ramy czasowe (np. 14 dni), w sytuacji wykonania zakupu interwencyjnego na przekazanie w tym czasie 

odpowiedniej Noty do Wykonawcy? Z całkowitą pewnością byłoby to z korzyścią dla Stron Umowy, gdyż zakup 

interwencyjny (jego wielkość), pomniejsza wielkość zawartą w Umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 93 – dot. § 7 ust. 6 Załącznika nr 3 projektu umowy 

„… 6. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych 

zawartych w załącznikach wymienionych w § 1, ust. 1, w stosunku do pierwotnie określonych, pod warunkiem nie 

przekroczenia wartości umowy określonej w § 1, ust. 2.” 

Mając powyżej powołane zapisy specyfikacji warunków zamówienie, oraz mając na względzie, że Zamawiający prowadzi 

postępowanie w częściach (zadania, pakietach), prosimy o odpowiednie dostosowanie powołanych zapisów aby każda z 

tych części stanowiła przedmiot oddzielnej Umowy lub w jakiś logiczny sposób odnosiła się do sytuacji wskazanej w 

ogłoszeniu. Powyższe wynika również z faktu, że na etapie przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca 

ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, nie ma wiedzy w zakresie jakich części jego oferta może zostać uznana za 

najkorzystniejszą a tym samym na etapie wykonania zamówienia brak wykonania dostaw dla jednej części nie może 

stanowić podstawy do naliczenia kar od całkowitej wartości tej Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 94 – dot. projektu umowy  

Wnosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie procentowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości 

poszczególnych pozycji asortymentowych, gdyż jest to informacja konieczna do przygotowania rzetelnej oferty na okres 

dwóch lat. Wskazać należy, że w przypadku zawarcia Umowy na kilka grup asortymentowych może powstać sytuacja, że 

poziom realizacji niektórych pozycji asortymentowych jest znakomicie przekroczony a niektórych w stopniu minimalnym i 

bez wskazania chociaż zakresu wielkościowego powoduje, że jakiekolwiek obliczenia kosztów nie są możliwe. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 

Pytanie 95 – dot. pakietu 10 Koc pediatryczny 

Czy Zamawiający wymaga kocy kompatybilnych z ogrzewaczem pacjenta ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 96 – dot. pakietu 10 Koc ogrzewający pediatryczny 

Czy Zamawiający dopuści koc na całe ciało dla dzieci o wymiarach 166 cm x 133 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 97 – dot. pakietu 9 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką 

dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml 
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co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) 

- 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji 

(szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.). W zestawie z 

nebulizatorem: maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, 

niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga stożkowej podstawy dna nebulizatora oraz 

uniwersalnego, elastomerowego mankietu. 

 

Pytanie 98 – dot. pakietu 9 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją 

pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o 

pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica 

cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), 

parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania 

zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.). W zestawie z nebulizatorem: maska 

aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu 

dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  Zamawiający wymaga stożkowej podstawy dna nebulizatora oraz 

uniwersalnego, elastomerowego mankietu. 

 

Pytanie 99 – dot. pakietu 9 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową 

konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 

stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania 

podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych czastek  (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach 

producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 

ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga stożkowej podstawy dna nebulizatora. 
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